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スペクチノマイシン塩酸塩水和物 1 

基原の項を次のように改める． 2 

本品は，Streptomyces spectabilisの培養によって得られ3 

る抗細菌活性を有する化合物の塩酸塩である． 4 

本品は定量するとき，換算した脱水物1 mg当たり763～5 

831 μg(力価)を含む．ただし，本品の力価は，スペクチノマ6 

イシン(C14H24N2O7：332.35)としての量を質量(力価)で示す． 7 

pH の次に次を加える． 8 

純度試験 類縁物質 本品0.20 gを水5 mLに溶かし，試料溶9 

液とする．この液1 mLを正確に量り，水を加えて正確に10 

100 mLとし，標準溶液とする．これらの液につき，薄層ク11 

ロマトグラフィー〈2.03〉により試験を行う．試料溶液及び12 

標準溶液5 μLずつを薄層クロマトグラフィー用シリカゲル13 

を用いて調製した薄層板にスポットする．次に1－プロパノ14 

ール／水／ピリジン／酢酸(100)混液(10：8：1：1)を展開溶15 

媒として約12 cm展開した後，薄層板を風乾する．これにア16 

ルカリ性1.6 ％過ヨウ素酸カリウム・0.2 ％過マンガン酸カ17 

リウム試液を均等に噴霧するとき，試料溶液から得た主スポ18 

ット以外のスポットは，標準溶液から得たスポットより濃く19 

ない． 20 

 21 

定量法の項を次のように改める． 22 

定量法 本品及びスペクチノマイシン塩酸塩標準品約20 mg 23 

(力価)に対応する量を精密に量り，それぞれに内標準溶液10 24 

mLを正確に加えて溶かし，1,1,1,3,3,3－ヘキサメチルジシ25 

ラザン1 mLをそれぞれに加え，室温に1時間放置し，試料溶26 

液及び標準溶液とする．試料溶液及び標準溶液1 μLにつき，27 

次の条件でガスクロマトグラフィー〈2.02〉により試験を行28 

い，内標準物質のピーク面積に対するスペクチノマイシンの29 

ピーク面積の比QT及びQSを求める． 30 

スペクチノマイシンの量[μg (力価)]＝MS × QT／QS × 1000 31 

MS：スペクチノマイシン塩酸塩標準品の秤取量[mg (力32 

価)] 33 

内標準溶液 トリフェニルアンチモンのN,N－ジメチルホ34 

ルムアミド溶液(1→500) 35 

試験条件 36 

検出器：水素炎イオン化検出器 37 

カラム：内径3 mm，長さ60 cmのガラス管にガスクロ38 

マトグラフィー用5 ％フェニル－メチルシリコーンポ39 

リマーをシラン処理した150～180 μmのガスクロマ40 

トグラフィー用ケイソウ土に5 ％の割合で被覆したも41 

のを充塡する． 42 

カラム温度：190 ℃付近の一定温度 43 

注入口温度：215 ℃付近の一定温度 44 

検出器温度：220 ℃付近の一定温度 45 

キャリヤーガス：ヘリウム 46 

流量：スペクチノマイシンの保持時間が約10分になる47 

ように調整する． 48 

システム適合性 49 

システムの性能：標準溶液1 μLにつき，上記の条件で50 

操作するとき，内標準物質，スペクチノマイシンの順51 

に溶出し，その分離度は2.0以上である． 52 

システムの再現性：標準溶液1 μLにつき，上記の条件53 

で試験を6回繰り返すとき，内標準物質のピーク面積54 

に対するスペクチノマイシンのピーク面積の比の相対55 

標準偏差は1.5以下である． 56 

----------------------------------------------------------- 57 

９．４１ 試薬・試液の項に次を追加する． 58 

1.6 ％過ヨウ素酸カリウム・0.2 ％過マンガン酸カリウム試液，59 

アルカリ性 過マンガン酸カリウム1 g，過ヨウ素酸カリウ60 

ム8 g及び炭酸カリウム10 gを水500 mLに溶かす．この液を61 

16時間放置した後，ろ紙でろ過する. 62 

トリフェニルアンチモン Sb(C6H5)3 白色～微黄褐色の結晶63 

又は結晶性の粉末若しくは塊である． 64 

含量 95.0 ％以上 定量法 本品約0.3 gを精密に量り，65 

エタノール(95) 100 mLに溶かし，炭酸水素ナトリウム1 gを66 

加え，0.05 mol/Lヨウ素液で滴定する．同様の方法で空試験67 

を行う． 68 

0.05 mol/Lヨウ素液1 mL＝17.65 mg Sb(C6H5)3 69 

5 ％フェニル－メチルシリコーンポリマー，ガスクロマトグラ70 

フィー用 ガスクロマトグラフィー用に製造されたもの． 71 
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