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HemosIL®

●全般的な注意

1.	本品は体外診断用医薬品です。 それ以外の目的には使用できません。
2.	�診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基	

づき医師が総合的に判断してください。
3.	添付文書以外の使用方法については保証をいたしません。
4.	�使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。 

●形状・構造等（キットの構成）

1.	 �トロンビン試薬	
  トロンビン（ウシ）

●使用目的 

	 血漿中のフィブリノゲンの測定

●測定方法（測定原理）

	 �検体にトロンビン試薬を加え反応させ、 凝固時間を測定します。測定した凝	
固時間から検量線を用いてフィブリノゲン濃度を求めます。

	 ・	 �本品は、 クラウス法を原理としています。
	 ・	 �1957年、 クラウスは、 血漿中のフィブリノゲンの測定にトロンビンを使	

用する定量方法を開発しました。 この方法は、希釈した血漿に過剰のト	
ロンビンを加えるもので、 それにより得られる凝固時間の対数値は、 血	
漿中のフィブリノゲン濃度の対数値に反比例します1)。 既知濃度のフィブ	
リノゲン標準品を使用して得られた検量線より血漿中のフィブノゲン濃	
度を測定します。

	 ・	 �本品は、 インスツルメンテイション　ラボラトリー社（ IL社）血液自	
動分析装置のACL TOPファミリー、ACL TOPファミリー 50シリーズ および
ACL Elite Pro/10000/9000/8000により自動測定することができます。 又、 	
用手法でも測定可能です。

●操作上の注意

1.	検体
	 1) �凝固検査に用いる血液は抗凝固剤クエン酸3ナトリウム1容に対して	

新鮮静脈血9容の割合で採血します｡
	 2) �血漿化するときは1500×gで15分間遠心します｡ 検体の採取、取り扱い	

についてはCLSI（旧NCCLS）ドキュメントH21-A52)を参照してください｡
	 3) �検体及びキャリブレーター等を分注するときは、 泡立てないように注	

意してください。
	 4) �フィブリンが析出している検体は使用しないでください。
	 5) �遠心操作が不十分な血漿検体は使用しないでください｡

2.	妨害物質
	� IL社の血液凝固自動分析装置を使用した場合、 下記の濃度まで影響は	

ありませんでした。

ﾍﾊﾟﾘﾝ ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾗｲﾄﾞ ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ

ACL TOP ﾌｧﾐﾘｰ/ACL TOP
ファミリー 50シリーズ

2 U/ml 375mg/dL 880mg/dL 23mg/dL

ACL Elite Pro/10000/ 
9000/8000

1 U/mL 250mg/dL 760mg/dL 18mg/dL

フィブリンまたはフィブリノゲンの分解産物は、 フィブリノゲン値に影	
響を示す場合もあります3)。

3.	 �精度管理 	
精度管理を確実に行うためにノーマル/アブノーマル コントロール血	
漿をご使用ください 4 , 5 )｡  I L社から精度管理用コントロール血漿とし	
てヒーモスアイエル ノーマルコントロール(20003110)、 ヒーモスアイエ	
ル　ロー・アブノーマル コントロール(20003210)及びヒーモスアイエル	
低フィブリノゲン　コントロール血漿(20004200)が発売されています｡ 	
少なくとも8時間ごとのコントロールの測定をお勧めします。 平均値、	
標準偏差及び運用法は各施設で設定してください｡ コントロール測定値	
が設定値から外れる場合にはWestgardらの文献6)を参照してください｡

●用法・用量（操作方法）

1.	試薬の調製方法
	 1)� �トロンビン試薬（凍結乾燥）：溶解前にバイアルを20~25°Cで少なくと	

も15分間置き室温に戻します。 1バイアルに精製水7) 2.0mL（20301800）	
又は5.0mL（20301700）を加え溶解します。 再びバイアルキャップを	
はめて、 ゆるやかに撹拌し、 完全に溶解していることを確認してくだ	
さい。 20~25°Cで30分間静置します。 使用前にバイアルを転倒混和し	
てください。 その際バイアルを激しく振らないようにご注意ください。

	 	・ �溶解後の安定性	
2~8°C保存	 7日間	 	
15°C保存	 7日間	 （�ACL TOPファミリー/ACL TOPファミリー 	

50シリーズ）
	 	 	 15°C保存	 6日間	 （ACL Elite Pro/10000/9000/8000）
	 	・ �溶解後の安定性は使用条件により短くなることがあります。 安定性を	

保つため、施設の温度、湿度の管理を行ってください。
	 	・ �試薬の至適安定性を保つために測定終了後は測定機器から外して2~8°C 

で冷蔵保存するようにしてください。
	 2) �ヒーモスアイエル　キャリブレーション血漿（凍結乾燥・別売品）：	

バイアルに1.0mLの精製水4)を加え溶解します。 再びバイアルキャップ	
をはめて、 ゆるやかに撹拌してください。 内容物が完全に溶解してい	
るのを確認してください。 溶解後の試薬は、 15~25°Cで30分間放置し、 	
使用前に再度バイアルを転倒混和してください。 その際、激しく振ら	
ないでください（詳細については、製品の使用説明書をご覧ください）。

	 3)	 �ヒーモスアイエル　ファクター・ダイリューエント（溶液・別売品）： 	
そのまま使用します。

2.	必要な器具・器材・試薬等
	 ・�標準品	

�ヒーモスアイエル　キャリブレーション血漿 	 (20003700）
	 ・ �検体又は標準品希釈液	

ヒーモスアイエル　ファクター・ダイリューエント	 (09757600）
	 ・ �精度管理用血漿	

ヒーモスアイエル ノーマルコントロール	 (20003110)	
ヒーモスアイエル ロー・アブノーマル	 (20003210)	
ヒーモスアイエル 低フィブリノゲン コントロール血漿	 (20004200)

	 ・ �用手法の場合必要な器具	
   �プラスチック製又はシリコン処理したガラス製の試験管	 (12×75mm）	
恒温槽（水浴槽）	
ストップウォッチ	
ピペット

3.	測定操作法
	 �I L社血液凝固自動分析装置A C L T O PファミリーおよびA C L E l i t e 

Pro/10000/9000/8000には、 あらかじめ測定条件がセットされています。 	
操作法については、 各機器のオペレーターズマニュアル及びアプリケーショ	
ン/リファレンスマニュアルを参照してください｡	
又、用手法及び半自動法においても測定可能です。	
ACL TOPファミリー：SW4.1、 P-14.2以上	
ACL Elite Pro：ライブラリー2.0以上	
ACL 10000/9000/8000：ライブラリー7.18以上	
IL社製の自動血液凝固分析装置で測定することをお勧めします。	
IL社製以外の自動血液分析装置での測定結果については保証いたしません。	
[ACL TOP 例]	
	 �被検検体17  μ  Lをとり、 ファクターダイリューエント153  μ  Lを加え	
希釈し、 希釈検体100 μ Lにトロンビン試薬50 μ L加え反応させ、 凝	
固時間を405nmで測定します。 凝固時間による検量線からフィブリ	
ノゲン濃度が計算されます。 結果はm g / d L、 g / L、 秒（s e c）で報告	
されます。
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●測定結果の判定法

1.	��参考基準範囲8)

装置 N 範囲

ACL Elite Pro/10000/9000/8000 120 220 - 397mg/dL

ACL TOPファミリー/ACL TOPファミリー 50シリーズ 120 200 - 393mg/dL

この結果はある特定のロット番号の試薬を使用して得られたものです｡ 	
凝固時間に影響する要因がありますので、 各施設で独自の範囲を設定し	
てください｡

2.	��判定上の注意
	 1) �検体によっては、 まれに検体中の目的成分以外との反応や妨害反応を	

生じることがあります。 測定値や測定結果に疑問がある場合は、 反応	
曲線を確認し、 再検査や希釈再検査により確認してください。

	 2) �測定値に影響を与えるため、 クエン酸ナトリウム以外は抗凝固剤とし	
て使用しないでください｡

	 3) �フィブリノゲンの測定は、 原因不明の出血や凝固異常の際に行われ9)、 	
特に肝疾患、 播種性血管内凝固症候群（DIC）、 炎症などの疾患の	
場合に重要となっています10)。

	 4) �診断・治療効果の判定は、 本法を含めて関連する他の検査や臨床症状	
に基づき医師が総合的に判断してください。

●性能

1.	��感度	
精製水を試料として操作した場合、 凝固を認めません。 また、 管理血漿を	
試料として操作した場合の凝固時間は、 フィブリノゲン濃度270mg/dLあ	
たり6~11秒です。

2.	�正確性	
既知濃度の管理血漿を測定するとき、 既知濃度の±15%以内です。

3.	同時再現性	
	 �管理血漿を5回同時に測定するとき、測定値のC.V.値は10%以下です。

4.	測定範囲
	 	 �ACL Elite Pro/10000/9000/8000	 35~1000 mg/dL  

ACL TOP ファミリー/ACL TOPファミリー 	
50シリーズ	 	 	 35~1000 mg/dL

5.	�較正用の基準物質（標準物質）
	 �NIBSC (98/612)

●使用上又は取り扱い上の注意

1.	�取り扱い上の注意	
1) �検体は、 HIV、 HBV、 HCV等の感染の恐れのあるものとして取り扱っ	

てください。
	 2) �検査にあたっては、 感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、 	

口でのピペッティングは行わないでください。
	 3) �誤って目や口に入ったり、 皮膚に付着した場合には、 水で十分に洗い流	

す等の応急処置を行い、 必要があれば医師の手当て等を受けてください。
	 4) �本品のトロンビン試薬はウシ由来成分を含んでいます。 ドナー動物はBSE 

陰性であることが確認されていますが、 感染の恐れのあるものとして取	
り扱ってください。

2.	�使用上の注意	
1) �試薬は保管方法に従って保存し、 使用期限を過ぎた試薬は使用しない	

でください。
	 2) �異なるロットとの組み合わせで使用しないでください。
	 3) �使い残りの試薬の混合は避けてください （汚染や試薬の劣化をきたす	

ことがあります）。
	 4) ゴミなどが試薬及びセルに混入しないように留意してください。

3.	�廃棄上の注意	
1) �検体、 検査に使用した器具類及び廃液は、 次亜塩素酸ナトリウム（有	

効塩素濃度1,000ppm、 1時間以上浸漬）、 グルタールアルデヒド溶液（2%、 	
1時間以上浸漬）等での消毒又はオートクレーブ処理(121°C、 20分以上)	
を行ってください。

	 2) �試薬、 検査に使用した器具類及び廃液を廃棄する場合は、 廃棄物の処	
理及び清掃に関する法律、 水質汚濁防止法等に従って、 廃棄してください。

●保管方法及び有効期間

1. 保管方法     2~8°C
2. 有効期間     24ヶ月

●包装

製品番号 品目名 包装単位
20301700 ヒーモスアイエル　Fib トロンビン試薬 5mL用×10

20301800 ヒーモスアイエル　Fib トロンビン試薬 2mL用×10
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●問い合わせ先

	 �アイ・エル・ジャパン株式会社	
�東京都品川区東品川2-5-8	
TEL : 0120 (274) 011

製造元
インスツルメンテイション　ラボラトリー社
米国

製造販売元	
アイ・エル・ジャパン株式会社	
東京都品川区東品川2-5-8
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