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*2026年 7月改訂(第2版) 

2024年11月作成(第1版) 

 
承認番号 20900AMY00001000 

 
クームス試験キット 

 

ガンマ クローン 抗C3b，C3d 
（マウス由来モノクローナル抗体） 

 
 

注：使用の前に本電子化された添付文書をよく読むこと。  

 

【全般的な注意】 
1. 本製品は、体外診断用でありそれ以外の目的に使用しないこと。 
2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状などに基づいて総合的に判断すること。 

3. 添付文書以外の使用方法で得られた結果については保証できかねる。 

4. 使用する装置の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用すること。詳細は装置

のメーカーに問い合わせること。 

 

【形状・構造等（キットの構成）】 
ガンマ クローン 抗C3b, C3dは、マウス由来の抗C3dモノクローナル抗体、抗C3bモ

ノクローナル抗体を含んでいる。これらの抗体はいずれもマウスIgG1型抗体である。防

腐剤として0.1%アジ化ナトリウムを含有している。 
 

【使用目的】 
赤血球感作物質中、補体蛋白（C3b,C3d）の検出 

 
【測定原理】 
抗グロブリン試薬は直接抗グロブリン試験及び間接抗グロブリン試験で使用される。 
直接抗グロブリン試験は体内（in vivo）での赤血球感作を検出し、間接抗グロブリン試

験は試験管内（in vitro）での赤血球感作を検出する。いずれの試験でもガンマ クローン 
抗C3b, C3dによって赤血球の凝集が認められれば結果は陽性で、赤血球上に補体が存在

することを意味する。 
 

【操作上の注意】 
1. 検体：通常の静脈穿刺法により採血された血液を検体として検査に用いる。直ちに検

査できない場合は1～8℃で保存し、それぞれ以下の期間内に検査する。 
直接抗グロブリン試験には、EDTAを抗凝固剤として採血し、採血後48時間以内に検

査することが推奨される。他の抗凝固剤（ACD、CPD、CPDA-1、CP2D、シュウ酸

塩）で採血した血液を使用することもできる。凝固した血液を使用する場合、冷式自

己抗体による試験管内での補体結合が原因となる誤った陽性結果を避けるために、冷

蔵する前に検査する。 
間接抗グロブリン試験には、血清又は血漿を使用する。供血者の赤血球や赤血球試薬

は有効期限まで使用することができる。中性ゲルの分離剤が入った採血管は、偽陽性

を生じることがあるので使用してはならない。 
2. 反応の安定性：抗グロブリン試験の洗浄操作は中断せずに行い、最終検査結果は検査

完了時直ちに判定すること。判定や洗浄操作における時間の経過は抗原抗体複合体の

解離を引き起こし、偽陰性又は弱陽性反応の原因となる。 
3. 精度管理： 

1) 試薬に十分量の抗C3が存在することを確認するのは日常の精度管理の一部に含め

るべきである。クームス・コントロール・補体感作用（C3b）等のC3感作赤血球が

本製品の日常の精度管理に使用できる。 
2) 抗グロブリン試験の陰性結果はC3感作赤血球（クームス・コントロール・補体感作

用（C3b）等）を添加して確認する。この結果が陽性であれば活性のある抗グロブ

リン（抗C3）が添加され、最初に実施した抗グロブリン試験が陰性であったことが

確認される。 
4. 検査材料の細菌又は化学汚染、不適切な赤血球濃度、不適切なインキュベーション時

間や温度、不適切な遠心、材料の不適切な保存、試薬の添加ミスによって偽陽性や偽

陰性反応が生じることがある。 
5. 試験管を強く振とうすると凝集が分散して消失してしまうことがある。 
6. 直接抗グロブリン試験における偽陽性反応は各々の被検赤血球浮遊液についてステッ

プ3で抗ヒトグロブリンの代わりに生理食塩水を2滴添加するコントロール試験を実施

することで確認できる。コントロール試験はワートン・ジェリーや洗浄操作で解離し

なかったIgM型自己抗体による凝集の認識を容易にする。 
7. 抗グロブリン試験陰性の結果は十分に洗浄された非感作赤血球を含む試験管に反応性

のある抗ヒトグロブリンが添加されたときのみ生じるが、次のような場合に偽陰性と

なる。 
1) 赤血球の不適切（不十分）な洗浄によって残存した血清グロブリンによる抗ヒトグ

ロブリンの不活性化 
2) 検査前の汚染による抗ヒトグロブリンの不活性化 
3) 試験管への抗ヒトグロブリンの添加ミス 
抗グロブリン試験で赤血球を凝集させなかった抗ヒトグロブリンの活性は残存する。

従って、C3感作赤血球試薬を後から添加して凝集すれば抗ヒトグロブリンの存在と活

性が証明される。抗ヒトグロブリンが試験管に添加されていなかったり、不活性化さ

れていたりするとコントロール試薬の凝集は生じない。抗グロブリンコントロールが

陰性となった場合、最初の検査は無効となるため、再検査を実施すること。 
8. 直接抗グロブリン試験陽性の赤血球を、間接抗グロブリン試験に使用してはならない。 
 

 
【用法・用量（操作方法）】 
1. 必要な器具・器材・試料等 

1)試験管（10×75 mm又は12×75 mm） 
2)ピペット 
3)生理食塩水又はリン酸緩衝食塩液（15 mmol/L PBS；pH 6.5～7.5） 
4)37℃恒温槽 
5)タイマー 
6)遠心機（輸血検査専用が望ましい） 
7)赤血球試薬又は供血者赤血球 
8)C3感作赤血球（クームス・コントロール・補体感作用（C3b）等） 
9)間接抗グロブリン試験用の反応促進剤（22%又は30%ウシアルブミン、ガンマ 

N-HANCE、ガンマPEG 等） 
2. 試薬の調製法 

室温（18～30℃）に戻して、そのまま使用する。 
3. 測定法 

1) 直接抗グロブリン（クームス）試験 
① 被検赤血球の約3～4%浮遊液を必要事項を記入した試験管に1滴滴下する。 
② 試験管に生理食塩水を満たして血球を少なくとも3回洗浄する。洗浄ごとに生理

食塩水を除去し、次の洗浄の生理食塩水を満たす前に血球を十分に再浮遊させ

る。最終洗浄後は生理食塩水を完全に除去する。 
③ 生理食塩水を除去した血球にガンマ クローン 抗C3b, C3dを2滴添加する。 

注意：弱い抗補体反応は洗浄した血球と抗C3b, C3dを遠心前に短時間インキュ

ベーションすることで増強される。ステップ④に進む前に5分間おくことは弱い

C3感作の検出を増強するが、この抗C3試薬は従来の試薬よりも高い効力がある

ため即時遠心でも良好な反応性を示す。 
④ 十分に混合し、次のいずれかの条件で遠心する。 

A) 3,400 rpm （rcf 900～1,000）で15秒間 
B) 1,000 rpm （rcf 100～125）で1分間 
C) 使用する遠心機の回転数に適した時間 

⑤ 試験管を穏やかに振とうして血球を再浮遊させて凝集の有無を判定し、結果を記

録する。 
⑥ 陰性となったものはC3感作赤血球（クームス・コントロール・補体感作用（C3b）

等）で確認する。 
2) 間接抗グロブリン（クームス）試験 

本製品による間接抗グロブリン試験は、補体結合性抗体又は赤血球への作用が抗C3
を含む試薬の使用でのみ証明される抗体の検出又は同定を補助するためにのみ実施

されるべきである。 

① 試験に使用する赤血球浮遊液ごとに試験管を準備し、必要事項を記入する。 
② 各試験管に被検血清及び血漿を2滴滴下する。 
③ それぞれ該当する試験管に生理食塩水に浮遊させた約3～4%赤血球浮遊液を1滴

添加する。赤血球試薬は製造元の指示に従って使用する。試験管の内容物を十分

に混合する。 
注意：必要であれば、試験管は室温で5～30分間インキュベーションする。 

④ 試験管を次のいずれかの条件で遠心する。 
A) 3,400 rpm（rcf 900～1,000）で15秒間 
B) 1,000 rpm（rcf 100～125）で1分間 
C) 使用する遠心機の回転数に適した時間 

⑤ 溶血の有無を判定し、溶血が認められた場合は記録する。 
⑥ 試験管を穏やかに振とうして血球を再浮遊させ凝集の有無を判定し、結果を記録

する。 
⑦ 必要であれば、反応促進剤を製造者の指示に従って添加する。 
⑧ 試験管を37±1℃で30～60分間又は使用する反応促進剤の使用説明書に従ってイ

ンキュベーションする。 
⑨ 必要であれば、試験管をステップ④の条件で遠心し、ステップ⑤及び⑥を繰り返

す。 
⑩ 試験管に生理食塩水を満たして血球を少なくとも3回洗浄する。洗浄ごとに生理

食塩水を除去し、次の洗浄の生理食塩水を満たす前に血球を十分に再浮遊させ

る。最終洗浄後は生理食塩水を完全に除去する。 
⑪ 生理食塩水を除去した血球にガンマ クローン 抗C3b, C3dを2滴添加する。 
⑫ 十分に混合し、試験管をステップ④の条件で遠心する。 
⑬ 試験管を穏やかに振とうして血球を再浮遊させ凝集の有無を判定し、結果を記録

する。 
⑭ 陰性となったものはC3感作赤血球（クームス・コントロール・補体感作用（C3b）

等）で確認する。 
 

【測定結果の判定法】 
1. 結果の判定法 

赤血球の凝集は検査結果が陽性であり、赤血球上に（C3bやC3dとして）C3が存在す

ることを示す。 
赤血球の凝集が認められなければ、抗グロブリン確認試験が有効であることを条件と

して、検査結果が陰性であり、赤血球上に検出可能なC3がないことを示す。 
2. 判定上の注意 

1) 本製品による検査では被検赤血球が免疫グロブリンで感作されているかどうかにつ

いての情報は得られない。 
2) 様々な薬剤や疾患が直接抗グロブリン試験陽性と関連することが知られている。直

接抗グロブリン試験陽性赤血球での間接抗グロブリン試験は無効となる。 

3) 本製品はヒト免疫グロブリンに対する抗体を含まないため、新生児溶血性疾患の診

断や（D陰性確認試験を含む）間接抗グロブリン試験によって使用する試薬での抗

原検査には不適切である。 
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【臨床的意義】 
1908年にMoreschiによって報告された抗グロブリン試験の原理は、Coombs及びその同

僚によって1945年に初めて血液型血清学に応用された。その際ヒト蛋白で免疫された動

物の血清がいわゆる「不完全」抗体の検出に使用された。赤血球に結合したヒト補体成分

に抗グロブリン血清が反応することは1957年にDacie及びその同僚によって報告された。 
抗グロブリン（クームス）試験は赤血球に結合した免疫グロブリンや補体の検出に重要

な方法である。直接抗グロブリン試験は体内で赤血球に結合した抗体や補体を証明するの

に使用され、間接抗グロブリン試験は、血清又は血漿と赤血球をインキュベーションした

後に試験管内で結合した抗体や補体を証明するのに使用される。 
次の表は各々の抗ヒトグロブリン試薬の適用と限界を要約している。 

 
抗IgG,C3d 

（多特異性） 
抗IgG 

抗C3b, C3d 
（抗C3） 

直接抗グロブリン試験 

新生児溶血性疾患の診断 
輸血副作用の調査 
薬物誘発性赤血球感作の調査 
自己免疫性溶血性貧血の調査 
赤血球感作物質の種類の同定 

（C3,IgG,IgM,IgA等） 

○ 
○ 
○ 
○ 
 
 

○ 
○† 
○† 
○† 
○ 
 

 
○† 
○† 
○† 
○ 
 

間接抗グロブリン試験 

適合試験 
供血者の不規則抗体スクリーニング 
患者の不規則抗体スクリーニング 
抗体の同定 
抗原の検出 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

○‡ 
○‡ 
○‡ 
○ 
○ 

 
 
 

○ 
 

†赤血球は多特異性（抗IgG,C3d）又はそれぞれの成分を含む抗ヒトグロブリン試薬（抗

IgG、抗C3b,C3d、抗C3dなど）を使用してIgGとC3dの両方の存在について検査され

るべきである。 
‡まれに抗C3成分を含む抗ヒトグロブリン試薬で証明される抗体を抗IgGで検出できな

いことがあり、一部の場合において抗IgGで検出されない抗体が臨床的に重要である可

能性が示唆されたという報告がある。 
 

【性能】 
1. 性能 

1) 感度 
C3b感作血球、C3d感作血球を試料として、抗C3b、抗C3d抗体液（本製品）を生理

食塩水で希釈して操作した場合、凝集を示す最大希釈倍数は2倍以上である。 
2) 正確性 

C3b感作血球、C3d感作血球、IgG感作血球、正常ヒト血球を試料としたとき、C3b
感作血球、C3d感作血球では凝集反応を示し、IgG感作血球、正常ヒト血球では凝集

を示さない。 
3) 再現性 

C3b感作血球、C3d感作血球を試料として3回試験するとき、いずれも凝集反応を示

す。正常ヒト血球を試料として3回試験するとき、いずれも凝集反応を示さない。 
2. 相関性試験成績 

本製品とA社抗C3b, C3d試薬との間で相関性を検討した。50例の赤血球について試験

を行ったところ、良好な相関性が得られた。 
 
【使用上又は取扱い上の注意】 
1. 取扱い上（危険防止）の注意 

1) 血清等の検体はHIV、HBV、HCV等の感染の危険性があるものとして取扱いには十

分注意すること。また、検体に接触した器具等は検体と同様、感染の危険性のある

ものとして取扱うこと。 
2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用すること。 
3) 感染を避けるために口によるピペッティングを行わないこと。 
4) 本製品には防腐剤としてアジ化ナトリウムが含有されている。誤って目や口に入っ

たり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれ

ば医師の手当て等を受けること。 
5) 原料のウシ血清アルブミンは検査により米国家畜部検査官が疾病がないことを証明

した米国産牛に由来しているため、伝達性海綿状脳症（TSE）の危険性は低い。 
6) 本製品（ドロッパー部分）には素材として天然ゴムラテックスが使われており、人

によってはアレルギー反応を起こすことがある。 
2. 使用上の注意 

1) 本製品は、1～8℃で遮光保存すること。 
2) 本製品は、高温にさらさないこと。 
3) 本製品は、希釈せずに使用すること。 
4) 極度の濁りを生じた試薬は、汚染や変質のおそれがあるので、使用しないこと。 
5) ラベルの有効期間内に使用すること。 
6) ロットの異なる試薬を混合して使用しないこと。また、試薬を注ぎ足して使用しな

いこと。 
3. 廃棄上の注意 

1) 検体に接触した器具、試薬及び試薬容器等は感染の危険があるものとして処理する

こと。 
2) 使用後の容器を廃棄する場合は、貴施設の廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物

又は産業廃棄物等区別して処理すること。 
3) 本製品を廃棄する場合は、水質汚染防止法等の関連法規に従って処理すること。 
4) 本製品が漏出又は飛散した場合は、少量のときは吸水紙等で拭き取り、大量のとき

は水で洗い流すこと。 

5) 本製品には防腐剤としてアジ化ナトリウムが含有されている。アジ化ナトリウムは

鉛、銅等と反応して爆発性の高いアジ化金属を形成することがあるので、廃液等は

大量の水で流すよう注意すること。 
 
【貯蔵方法・有効期間】 

貯蔵方法：1～8℃で遮光保存 
有効期間：製造日から2年間（使用期限は容器ラベル及び外箱に表示） 

 
【包装単位】 

製品番号 製品名 包装 

IMM0004068 ガンマ クローン 抗C3b, C3d 5 mL×1 
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