
体外診断用医薬品                                       ＊＊2026年 7月改訂（第3版） 
認証番号 220AAAMI00106000                                  ＊2019年 2月改訂（第2版） 
00020011200 

この添付文書をよく読んでから使用してください。 
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●全般的な注意 
 
１．本品は体外診断用医薬品です。それ以外の目的には使用できません。 
２．診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基づ

き医師が総合的に判断してください。 
３．添付文書以外の使用方法については保証をいたしません。 
４．試薬にはヒト由来成分が含まれていることより感染の恐れのあるものとし

て取り扱ってください。 
５．使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。 
 
 
●形状・構造等（キットの構成） 
 
１．第ⅩⅡ因子欠乏血漿 

第ⅩⅡ因子欠乏ヒト血漿 
 
 
●使用目的 
 
血漿中の凝固因子（第ⅩⅡ因子）の測定 

 
 
●測定方法（測定原理） 
 

希釈被検検体に第ⅩⅡ凝固因子欠乏血漿を添加すると第ⅩⅡ因子以外の凝固

因子はすべて正常レベルに補正され、第ⅩⅡ因子のみが検体中の活性の状態

を反映します。この検体にAPTT （Activated Partial Thromboplastin Time：
活性化部分トロンボプラスチン時間）系試薬を加えて得られたAPTTの測定

結果は検体中の第ⅩⅡ因子の活性に比例します。血液凝固自動分析装置を使

用して定量測定を行う場合は、予め標準液を用いて検量線を作成し、第ⅩⅡ

因子活性を求めます。 
 

・ 本品は、免疫学的方法によりヒト血漿から血液凝固第ⅩⅡ因子を除いたもの

で、残存第ⅩⅡ因子活性は、1%以下です。他の凝固因子は、正常レベルで

す。 
・ 血液凝固第ⅩⅡ因子（ハーゲマン因子）は、肝臓で合成される一本鎖の

グリコプロテインであり、血液凝固内因系の接触反応相開始の中心物質

です。高分子キニノゲン（HMWK）に結合後、ゆっくりと活性化第

ⅩⅡ因子（FⅩⅡa）に転換されます。FⅩⅡaは、プレカリクレインをカリ

クレインに転換するとともに、第ⅩⅠ因子を活性化第ⅩⅠ因子（FⅩⅠa）に

転換し、産生したカリクレインによりFⅩⅡのFⅩⅡaへの転換速度は増幅

されます。 
・ インスツルメンテイション ラボラトリー社（IL社）の血液凝固自動分

析装置により自動測定される他、用手法でも測定することができます。 
 
 
●操作上の注意 
 
１．検体 

１）凝固検査に用いる血液は抗凝固剤クエン酸 3 ナトリウム 1 容に対して

新鮮静脈血 9 容の割合で採血します。血漿化するときは 1500×g で 15
分間遠心します。検体の採取、取り扱いについては CLSI（旧 NCCLS）
ドキュメント H21-A51)を参照してください。 

２）フィブリン等の不溶物が析出している検体は使用しないでください。 
３）遠心操作が不十分な検体は使用しないでください。 
・ 1,500×g に達しない遠心器は使用しないでください。 

 
２．妨害物質 

強溶血検体、黄疸、高脂肪血には使用できません。 
また、妨害物質についての情報は使用されるAPTT系試薬の添付文書をご

参照ください。 
 

３．精度管理 
精度管理を確実に行うために正常、異常の 2 種の管理用血漿をご使用く

ださい 2)｡ 平均値、標準偏差及び運用法は各施設で設定してください｡少

なくとも 8 時間ごとのコントロールの測定をお勧めします。コントロー

ル測定値が設定値から外れる場合には Westgard らの文献 3,4)を参照して

ください｡ 
 
 

●用法・用量（操作方法） 
 
１．試薬の調製方法 

１） 第ⅩⅡ因子欠乏血漿（凍結乾燥）：バイアル1瓶に精製水5) 1.0mLを加え、

再びバイアルキャップをはめて、ゆるやかに撹拌してください。内容

物が完全に溶解しているのを確認してください。溶解後の試薬は、

15~25℃で30分間静置し、使用前に、再度バイアルを転倒混和してくだ

さい。その際バイアルを激しく振って泡立てないようにしてください。 
・ 溶解後の安定性 

 2~8℃保存 24 時間（オリジナルバイアルで） 
  15℃保存 6 時間（ACL TOP ファミリー、 
  ACL TOP ファミリー50 シリーズ機上） 
・ 試薬の至適安定性を保つために測定終了後は測定機器から外して

2~8℃で冷蔵保存するようにしてください。 
２） APTT系試薬（別売品ヒーモスアイエル APTT-SPを用いた例）（溶液）：

液状試薬なので調製の必要はありませんが、シリカを分散させるため、

使用前に必ず約15秒間よく振るか、5秒間ボルテックス・ミキサーをか

けて混和してください（使用される製品の添付文書に従ってくださ

い）。 
３） 塩化カルシウム試薬（別売品ヒーモスアイエル APTT-SPを用いた例）

（溶液）：液状試薬なので調製の必要はありませんが、使用前に転倒

混和してください（使用される製品の添付文書に従ってください）。 
４） ヒーモスアイエル キャリブレーション血漿（凍結乾燥・別売品）：バ

イアル1瓶に精製水5)  1.0mLを加え、再びバイアルキャップをはめて、

ゆるやかに撹拌してください。内容物が完全に溶解しているのを確認

してください。溶解後の試薬は、15~25℃で30分間静置し、使用前に再

度バイアルを転倒混和してください。その際バイアルを激しく振って

泡立てないようにしてください（製品添付の使用説明書に従ってくだ

さい）。 
５） ヒーモスアイエル ファクター・ダイリューエント（溶液・別売品）：

そのまま使用します。 
 
２．必要な器具・器材・試薬等 

・ APTT系試薬 
ヒーモスアイエル APTT-SP（00020006300） 
ヒーモスアイエル シンサシル APTT（00020006800） 

・ 標準品 
ヒーモスアイエル キャリブレーション血漿（00020003700） 

・ 検体又は標準品希釈液 
ヒーモスアイエル ファクター・ダイリューエント（00009757600） 

・ 攪拌子 
マグネチック スターラー・バー（00009746606） 

 
３．測定操作法 

IL社血液凝固自動分析装置の各装置にはあらかじめ測定条件がセットさ

れています。操作法については、血液凝固自動分析装置のオペレーターズ

マニュアル及びアプリケーション/リファレンスマニュアルを参照して

ください｡ 
IL社製の自動血液凝固分析装置で測定することをお勧めします。 
IL社製以外の自動血液分析装置での測定結果については保証いたしませ

ん。 
[ACL TOPによる例] 

希釈液 108μL に検体 12μL を加え攪拌します。その希釈検体 50μL に
第ⅩⅡ因子欠乏血漿 50μL を加え攪拌、加温します。APTT 系試薬 50μ
L を加え攪拌した後、一定時間加温します。更に塩化カルシウム試薬 50
μL を加え、透過光の変化を 671nm で測定し凝固時間を求めます。検
量線から活性%を求めます。測定結果は、活性%もしくは IU/mL、秒で
報告されます。本操作は、ACL TOP にて自動に行われます。 

 
 
●測定結果の判定法 
 
１．参考基準範囲6)  
 血液凝固第ⅩⅡ因子 50 – 150%（0.50 - 1.50IU/mL） 

凝固検査においては測定結果に影響を及ぼす多くの要因（年齢等）が考
えられるため、各施設にて必ず自施設での基準範囲を設定してくださ
い。 

 
２．判定上の注意 

１） 検体によっては、まれに検体中の目的成分以外との反応や妨害反応を
生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、反応 
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曲線を確認し、再検査や希釈再検査又は補正試験により確認してくだ
さい。 

２） 測定値に影響を与えるため、クエン酸3ナトリウム以外は抗凝固剤と

して使用しないでください｡ 
３） 先天性の第ⅩⅡ因子欠損症（ハーゲマン因子欠乏症）は極めてまれな症

状です。in vitroでは際立った血液凝固異常（APTTの延長）が特徴で

すが、一般的に大きな外科手術での異常出血とは関連しておらず、出

血傾向は認められません。第ⅩⅡ因子欠乏症は又、肝疾患や播種性血管

内凝固症候群（DIC）等により二次的に引き起こされる可能性があり

ます7)。  
４） 診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状

に基づき医師が総合的に判断してください。 
 
 
●性能 
 
１．感度 

正常管理血漿及び異常管理血漿を試料として操作した場合の測定値は、正

常管理血漿では70～140活性(%)、異常管理血漿では60活性(%)以下です。 
 
２．正確性 

既知活性の管理血漿を測定するとき、既知活性の±15%以内です。 
 
３．同時再現性 

同一検体を 3 回同時に測定するとき、 測定値の C.V.値は正常管理血漿で

10%以下、異常管理血漿で 15%以下です。 
 
４．測定範囲 

ACL 300：1～150% 
 
５．相関性8) 

本法と他社 2 試薬との相関は、以下のとおりでした。（y：本法） 
他社 A 試薬：  n=55、r=0.9973、y=1.0986x－1.2223 
他社 B 試薬：  n=60、r=0.9957、y=0.9153x＋6.8223 

 
これらの結果は特定のロット番号の試薬を使用して得られたものです｡ 

 
６．較正用標準物質 

健常人由来プール血漿（凍結乾燥品） 
 
 
●使用上又は取り扱い上の注意 
 
１．取り扱い上の注意 

１） 検体は、HIV、HBV、HCV等の感染の恐れのあるものとして取り扱っ

てください。 
２） この製品の原材料は、HBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体が陰性である

ことをFDAで認められている方法で確認しています9)。しかし、現在

の検査法ではすべての感染性を完全に否定できませんので、患者検体

と同様に扱ってください。 
３） 検査にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、

口でのピペッティングは行わないでください。 
４） 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い

流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてくだ

さい。 
 
２．使用上の注意 

１） 試薬は保管方法に従って保存し、使用期限を過ぎた試薬は使用しない
でください。 

２） 使い残りの試薬の混合は避けてください（汚染や試薬の劣化をきたす
ことがあります）。 

３） ゴミなどが試薬及びセルに混入しないように留意してください。 
 
３．廃棄上の注意 

１） 検体及び検査に使用した器具類、及び廃液は、次亜塩素酸ナトリウム
（有効塩素濃度1,000ppm、1時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド
溶液（2%、1時間以上浸漬）等での消毒又はオートクレーブ処理（121℃、
20分以上）を行ってください。 

２） 試薬及び検査に使用する器具類、及び廃液を廃棄する場合は、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等に従って、廃棄して
ください。 

 
 

  ●保管方法及び有効期間 
 
１．保管方法 2～8℃ 
 
２．有効期間 32ヶ月 
 
 
 
 
 

 
●包装単位 
 

製品番号 品目名 包装単位 

00020011200 ヒーモスアイエル ファクターⅩⅡ 1mL用×10 
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