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使用の前に本電子化された添付文書をよく読んでください。
＊＊２０２5年 ９ 月改訂(新様式第 ５ 版)
＊２０２４年 ５ 月改訂(新様式第 ４ 版)

承認番号　２０４００AMZ００８３４０００

［全般的な注意］
１ ．本品は、体外診断用です。それ以外の目的で使用しない

でください。
２ ．本品は、血清中の抗1本鎖DNA抗体（抗single stranded 

DNA抗体、以下、抗ssDNA抗体）IgGクラスを測定する
ものです。被検者の診断は、他の関連する検査結果や臨
床症状等とあわせて総合的に判断してください。

３ ．添付文書以外の使用方法については保証致しません。
４ ．抗ssDNA抗体標準血清、陽性コントロール及び陰性コ

ントロールは、ヒト血液由来成分が含まれています。体
外診断用医薬品を用いてHBs抗原、HCV抗体及びHIV抗
体が陰性であることを確認していますが、これらのウイ
ルス及び他のウイルスを完全に否定できる試験方法では
ありませんので、検体同様、感染の可能性があるものと
して注意して取り扱ってください。

５ ．抗ssDNA抗体標準血清、陰性コントロール及び反応用
緩衝液には０.０９％アジ化ナトリウムが添加されていま
す。目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分
に洗い流すなどの応急措置を行い、必要があれば医師の
手当てを受けてください。

＊＊［形状・構造等（キットの構成）］

構成試薬 包装 数量

ssDNA固相化マイクロカップ ８ ウェル×１２本 １ 袋

　　 １ 本鎖（ss）DNA画分

抗ssDNA抗体標準血清 １ － ６ １.５mL×各 １ 本 １ 組

陽性コントロール（凍結乾燥品） ３５０μL ２ 本

陰性コントロール １.５ mL １本

酵素標識抗体（１０１倍濃縮品） ３００μＬ １ 本

ペルオキシダーゼ標識マウス抗ヒトIgGモノクローナル抗体

酵素標識抗体希釈液 ２４ mL １ 本

反応用緩衝液 ５０ mL ２ 本

洗浄用緩衝液（１０倍濃縮品） １００ mL １本

酵素基質Ａ液 １０ mL １ 本

　　３,３’,５,５’－テトラメチルベンジジン

酵素基質B液 １０ mL １ 本

　　過酸化水素

反応停止液 ２０ mL １ 本

［使用目的］
　ヒト血清中の抗一本鎖DNA抗体の測定

＊＊［測定原理］
　MESACUP DNA－Ⅱテスト「ss」はELISA法により血清
中の抗ssDNA抗体を測定する試薬です。λファージ由来の
ssDNAを感作したssDNA固相化マイクロカップ（1本鎖（ss）
DNA画分）に検体を添加し抗原－抗体反応（一次反応）をさせ
ます。洗浄した後、酵素標識抗体（ペルオキシダーゼ標識マ
ウス抗ヒトIgGモノクローナル抗体）を添加して反応（二次反
応）させ、抗原・抗体・酵素標識抗体の複合体を形成させま
す。再び洗浄した後、酵素基質A液（３,３’,５,５’－テトラメチ
ルベンジジン）と酵素基質B液（過酸化水素）を添加し、酵素

（ペルオキシダーゼ）により発色させ（酵素反応）、反応停止
後吸光度（A４５０）を測定して血清中の抗ssDNA抗体を定量しま
す。

［操作上の注意］
１ ．検体について

検体は血清を用いてください。検体を保存する場合は小
分けして－２０℃以下で保存し、1箇月以内に使用してく
ださい。凍結融解の繰り返しは避けてください。

２ ．共存物質の影響
自社施設にて、検体における共存物質の影響を試験した
ところ、ヘモグロビン（４８４ mg/dLまで）、ビリルビンF

（１８.７ mg/dLまで）、ビリルビンC（２０.９ mg/dLまで）、
プレドニゾロン（ ２ mg/dLまで）、アスピリン（２０ mg/dL
まで）、ウロキナーゼ（ ２ U/dLまで）の添加においては、
定量値に影響はみられませんでした。

　　ヘパリン及びEDTA２Naの添加による血漿検体では血清
検体に比べ定量値が著しく異なることがあるので、検体
には血清を用いてください。

３ ．検体の非働化の影響
　　検体の非働化は定量値に影響を及ぼしますので、非働化

した検体は用いないでください。

［用法・用量（操作方法）］
１ ．準備するもの
　　標準的な実験装置に加えて、以下が必要です。
　 （ １ ）マイクロプレートリーダー
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　 （ ２ ）マイクロピペット
　 （ ３ ）マルチチャンネルマイクロピペット
　 （ ４ ）自動洗浄機または洗浄ビン
　 （ ５ ）一次反応準備用マイクロプレート
　 （ ６ ）リザーバー
　 （ ７ ）精製水
　　自動EIA機器を用いて測定する場合は、機種によって操

作方法が異なる場合があります。使用する機種の操作方
法に従ってください。

　　対応機種及び操作方法は、問い合わせ先にご連絡くださ
い。

２ ．試薬の調製
　　全ての構成試薬は室温（２０～２５℃）に戻してから使用して

ください。
（ １ ）洗浄液

必要量の洗浄用緩衝液を精製水で１０倍に希釈し、洗浄
液とします。
洗浄液は必ず室温（２０～２５℃）のものを使用してくださ
い。

（ ２ ）酵素標識抗体溶液
酵素標識抗体は酵素標識抗体希釈液で１０１倍希釈して
使用します。なお、希釈した酵素標識抗体溶液は保存
できませんので当日中にご使用ください。

（ ３ ）酵素基質液
室温に戻した酵素基質A液と酵素基質B液を等量混合
し、酵素基質液とします。本調製は酵素反応の直前に
行い、酵素基質液はできる限り遮光してください。な
お、調製後の酵素基質液は保存できませんので必要量
を用時調製してください。
注）精製水で充分に濯いだきれいな器具を使用してく

ださい。
（ ４ ）陽性コントロール

精製水３５０μLに溶解後、直ちに使用してください。保
存する場合、－２０ ℃以下で保存してください。－２０ ℃
以下で保存した場合は、 １ 週間安定です。また、凍結
融解の繰り返しは避けてください。

（ ５ ）その他
抗ssDNA抗体標準血清、陰性コントロールは希釈調
製してありますので、そのままご使用ください。

３ ．操作方法
（ １ ）検体の希釈
　　　検体を反応用緩衝液で１０１倍希釈してください。

例）検体１０μLを反応用緩衝液 １ mLに加えて、１０１倍
希釈します。

　　標準血清、陽性コントロール、陰性コントロール及び
希釈した検体を１５０μLずつ、一次反応準備用マイク
ロプレートに実際の測定と同じ配置になるように添加
します。

（ ２ ）一次反応
１）ssDNA固相化マイクロカップをアルミ袋から取

り出し、一次反応準備用マイクロプレートに準備
した標準血清、陽性コントロール、陰性コントロー
ル及び希釈した検体をマルチチャンネルマイクロ
ピペットで１００μLずつ移します。
二重測定する場合は、 １ 検体につき ２ ウエル使用
します。
注意）ssDNA固相化マイクロカップに検体を添

加した時点から反応が始まりますので、操
作は短時間のうちに行ってください。

２ ）室温（２０～２５℃）で １ 時間静置反応させます。
（ ３ ）洗浄

自動洗浄機（マイクロプレート専用機）または洗浄ビン
を用いて洗浄液でssDNA固相化マイクロカップを洗
浄します。
　洗浄回数：自動洗浄機… ４ 回　洗浄ビン… ４ 回
注意）自動洗浄機によって設定方法及び最適な洗浄回

数が異なる場合があります。あらかじめ各施設
で用いる自動洗浄機の設定方法及び最適な洗浄
回数を確認することを推奨します。

（４）二次反応
１）ssDNA固相化マイクロカップに残った洗浄液を

完全に除去した後、調製した酵素標識抗体溶液を
リザーバーに移し、マルチチャンネルマイクロピ
ペットで１００μLずつ添加します。

２ ）室温（２０～２５℃）で １ 時間静置反応させます。
（ ５ ）洗浄

（ ３ ）洗浄　と同様にssDNA固相化マイクロカップを
洗浄します。

（ ６ ）酵素反応
１ ）ssDNA固相化マイクロカップに残った洗浄液を

完全に除去した後、二次反応終了直前に調製した
酵素基質液をリザーバーに移し、マルチチャンネ
ルマイクロピペットで１００μLずつ添加します。

２ ）室温（２０～２５℃）で３０分間静置反応させます。
注意）酵素標識抗体溶液を入れるリザーバーと酵素基

質液を入れるリザーバーは必ず別のものをご使
用ください。

（ ７ ）反応停止
反応終了後、リザーバーに移した反応停止液をマルチ
チャンネルマイクロピペットで１００μLずつ添加しま
す。

（ ８ ）呈色後の吸光度測定
自動分光光度計（マイクロプレート専用機：垂直透過
型）にssDNA固相化マイクロカップをセットして、波
長４５０ nmの吸光度（副波長６２０ nm）を測定します。
吸光度測定は反応停止後２０分以内に行ってください。

（ ９ ）濃度の算出
自動分光光度計（マイクロプレート専用機：垂直透過
型）にssDNA固相化マイクロカップをセットして、吸光
度（主波長：４５０ nm、副波長：６２０ nm）を測定し、濃度
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の算出を行います。濃度算出には専用のプログラムを
使用します。

　　　注意）測定値が８００ AU/mLを超えた検体は
　　　　　　「８００ AU/mL以上」としてください。

［測定結果の判定法］
１ ．参考基準範囲
　　健常人血清５００例を測定した結果、
　　　平均値＝１１.２５ AU/mL　　SD＝７.５３
　　　最大値＝３９．２ AU/mL　　最小値＝０．００ AU/mL
　　　９５％パーセンタイルによる上限　　２５.0 AU/mL
　　となりました。
　　上記の結果より、参考基準範囲は２５ AU/mL以下としま

した。

「判定上の注意」
１ ．上記の値はあくまでも参考であり、正常値は、母集団等

様々な要因によって変動します。施設ごとに、目的に応
じて基準となる数値を設定することを推奨します。

２ ．測定後は必ず以下に掲げる基準を確認してください。基
準を満たさなかった場合は、測定しなおしてください。

（ １ ）抗ssDNA抗体標準血清 １ の吸光度が０.０９０以下である
こと。

（ ２ ）抗ssDNA抗体標準血清 ６ の吸光度が１.２００以上である
こと。

（ ３ ）陽性コントロール、陰性コントロールの測定値がラベ
ルの表示域に入ること。

［性能］
１ ．性能
（１）感度試験
　　抗ssDNA抗体標準血清 １ を測定したとき、波長４５０ nm

における吸光度（A450）は０.０９０以下であり、抗ssDNA抗
体標準血清 ６ を測定したとき、A450は、１.２００以上です。

（ ２ ）正確性試験
　　既知濃度の管理血清 ６ 例を測定したとき、定量値はいず

れも期待値±１５％以内であり、健常人血清 ５ 例を測定し
たとき、いずれも定量値は２５ AU/mL未満です。

（ ３ ）同時再現性試験
　　濃度の異なる検体 ３ 例をそれぞれ ６ 回同時に測定したと

き、定量値の変動係数はいずれも１０％以下です。
（ ４ ）測定範囲
　　本品の測定範囲は８００ AU/mLまでです。
（ ５ ）標準血清濃度（AU/mL）の設定
　　本 品 に 付 属 の 標 準 血 清 の 値 は、AU/mL（Arbitrary 

Units/mL）で表示されます。
　　抗ssDNA抗体には、WHOの標準品がありませんので、

弊社独自に単位を設定しAU/mLとしました。

［使用上又は取扱い上の注意］
１ ．取扱い上の注意
（ １ ）検体はHIV、HBV、HCV等の感染の可能性があるも

のとして扱ってください。検査にあたって感染の危険
を避けるため使い捨て手袋を着用し、また、口による
ピペッティングを行わないでください。

（ ２ ）試薬が目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は、水
で十分に洗い流すなどの応急措置を行い、必要があれ
ば医師の手当てなどを受けてください。

２ ．使用上の注意
（ １ ）使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
（ ２ ）異なるロットの試薬を組み合わせて使用しないでくだ

さい。
（ ３ ）保存及び使用中に、試薬に直射日光を当てないでくだ

さい。
（ ４ ）すべての構成試薬は、室温（２０～２５℃）に戻してから使

用してください。
（ ５ ）検体、試薬への微生物の混入や試薬間のコンタミネー

ションを避けてください。
（ ６ ）反応温度、反応時間、検体の希釈率を厳守してくださ

い。
（ ７ ）洗浄が適当でない場合、ばらつきや偽陽性、偽陰性を

生じる場合がありますので、適切な洗浄条件を設定し
てください。

（ ８ ）マイクロカップの間のコンタミネーションを防ぐた
め、液の泡立ちや、周囲への付着が起こらないように
してください。

（ ９ ）洗浄用緩衝液は、２ ～ ８ ℃で保存したとき、結晶が認
められる場合がありますが、試薬性能に影響はありま
せん。洗浄液調製時、十分に溶解してから使用してく
ださい。

（１０）ssDNA固相化マイクロカップは湿気を嫌いますので、
開封後はアルミ袋のチャックを確実に閉めて保存して
ください。

３ ．廃棄上の注意
（ １ ）検体は感染の可能性があるものとして注意して取り

扱ってください。検査に使用した器具は、廃棄又は次
のいずれかの方法で処理してください。

・最終濃度 ２ ％ グルタルアルデヒド溶液に １ 時間
以上浸漬する。

・０.１％ 次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素 約
１０００ ppm）に １ 時間以上浸漬する。

・１２１℃で２０分間以上高圧蒸気滅菌する。
試薬や器具等を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従っ
て処理してください。

（ ２ ）血清等が飛散した場合には、手袋着用の上、ペーパー
タオル等でふき取り、０.１％次亜塩素酸ナトリウム溶
液で清拭してください。また、使用した手袋やペーパー
タオル等は、廃棄上の注意（ １ ）に従って、処理、廃棄
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してください。
（ ３ ）抗ssDNA抗体標準血清、陰性コントロール及び反応用

緩衝液には０.０９％アジ化ナトリウムが添加されていま
す。アジ化ナトリウムは、配管中で爆発性のアジ化銅
やアジ化鉛を形成することが報告されています。これ
らの物質の形成を防ぐため、アジ化ナトリウムを含む
廃液は十分な量の水で洗い流してください。

［貯蔵方法・有効期間］
貯　　法： ２ ～ ８ ℃
有効期間：製造後１２箇月
　　　　　（使用期限は外箱に表示されています。）

［包装単位］
　Code７４５０　９６ウェル

*［問い合わせ先］
　株式会社医学生物学研究所　学術部
　〒105-0012　東京都港区芝大門二丁目 １ １ 番 ８ 号
　　　　　　　住友不動産芝大門二丁目ビル
　TEL：03－6854－3613　　E-mail：kensa@mbl.co.jp

*［製造販売元］
　株式会社医学生物学研究所
　〒105-0012　東京都港区芝大門二丁目 １ １ 番 ８ 号
　　　　　　　住友不動産芝大門二丁目ビル
　TEL:03－6684－6860　　FAX:03－6854－3615

*「MESACUP」は株式会社医学生物学研究所の登録商標です
（登録商標 第2422835号）。


