
［重要な基本的注意］
1． 悪性黒色腫患者は本品の検査の対象に含まれません。
2． ［臨床的意義］の臨床性能試験成績を熟知し、本品の
有用性を理解した上で、検査の対象となる患者を選
択してください。

［全般的な注意］
1． 本品は体外診断用です。それ以外の目的で使用しないで
ください。

2． 本品は、生体由来組織中のBRAF遺伝子エクソン15（コ
ドン600）における変異を検出する試薬です。検査の実
施や結果に基づく治療方針の決定は、医薬品の添付文書
や適正使用ガイド等の最新の情報を参照し、他の関連す
る検査結果や臨床症状などと合わせて担当医師が総合
的に判断してください。なお、本品の判定対象外の変異
を有する場合、正しく判定されない可能性があります。

3． 添付文書に記載された使用方法に従って使用してくださ
い。また、使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよ
く読んでから使用してください。測定に使用するための
器具・装置は適正に整備されたものを使用してください。
本品はLuminexⓇ100/200TMシステム（以下、Luminex
システム）の専用試薬ですので、測定にはLuminexシス
テムを使用してください。記載された方法及び目的以外
での使用については、Index値の信頼性を保証いたしま
せん。

4． マスターミックス、ビーズミックス、ハイブリダイゼー
ション緩衝液、洗浄用緩衝液（10倍濃縮品）、SA-PE希
釈液及びSA-PEには、0.05％のアジ化ナトリウムが含ま
れています。目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は、
水で十分に洗い流すなどの応急措置を行い、必要があれ
ば医師の手当てなどを受けてください。

5． 試薬の使用時には、保護眼鏡と使い捨て手袋（パウダー
フリー）を着用し、試薬が目、皮膚、粘膜に触れないよ
うに注意してください。もし、このようなことが起きた
場合には、大量の水で十分に洗い流してください。また
必要があれば医師の手当てなどを受けてください。こぼ
した場合は、水で希釈してから拭き取ってください。

6． 野生型コントロールDNA（10倍濃縮品）は、HBs抗原、
HCV抗体及びHIV抗体が陰性であることを確認した血
液に由来するDNAですが、これらのウイルス及び他の
ウイルスの混入を完全に否定できる試験方法ではない
ため、検体同様、感染の可能性があるものとして注意し
て取り扱ってください。

［形状・構造等（キットの構成）］

構成試薬
48回包装

容量 数量
①マスターミックス 1 mL 1
BR600-F、BR600-R、dATP、dCTP、dGTP、dUTP、
dTTP

②ビーズミックス 0.25 mL 1
BR_1_PC、BR_2_V600Ea、BR_3_V600Eaa
③ハイブリダイゼーション緩衝液 5 mL 1
④洗浄用緩衝液（10倍濃縮品） 25 mL 1
⑤SA-PE希釈液 5 mL 1
⑥SA-PE 25μL 1
フィコエリスリン標識ストレプトアビジン
⑦Taq DNAポリメラーゼ 7μL 1
Taq DNAポリメラーゼ
⑧ウラシルDNAグリコシラーゼ 7μL 1
⑨ 野生型コントロールDNA（10倍
濃縮品）

10μL 1

①、⑦、⑧、⑨は－15～－35℃保存品。
②～⑥は2～8℃保存品。
②、⑥は遮光保存品。

［使用目的］
　腫瘍組織から抽出したDNA中のBRAF遺伝子変異（V600E）
の検出（ダブラフェニブメシル酸塩及びトラメチニブ ジメ
チルスルホキシド付加物の悪性腫瘍患者等への適応判定の
補助）

［測定原理］
　本品はPCR-rSSO（polymerase chain reaction-reverse sequence 
specific oligonucleotide）法に基づいてBRAF遺伝子の変異を検
出する試薬です。
　測定試料から抽出したDNAを検体として、ビオチン標識
プライマーを含むマスターミックスとTaq DNAポリメラー
ゼによって、BRAF遺伝子をPCR増幅させます。続いて、
PCR増幅産物とビーズミックスを反応させ、ビーズミック
スに含まれる蛍光ビーズ上のプローブとPCR増幅産物をハ
イブリダイズさせます。ビーズミックスには、遺伝子変異
を検出するプローブを固相したビーズ（BRAF遺伝子変異
検出ビーズ）が含まれています。ビーズを洗浄した後、蛍
光標識タンパク質であるSA-PE（フィコエリスリン標識ス
トレプトアビジン）とビーズ・PCR増幅産物複合体を反応
させ、PCR増幅産物を蛍光標識します。
　Luminexシステムを用いてビーズとPEの蛍光を測定し
BRAF遺伝子における変異の有無を判定します。

［操作上の注意］
1．コンタミネーションの防止方法
本品はPCR増幅を伴うため、コンタミネーションに十分
注意する必要があります。コンタミネーションは、主に
エアロゾル、検体などで汚染されたピペットの使用が原
因となりますので、検査区域の分割やピペットの専用化
がコンタミネーションの防止に効果的です。更に、紫外
線照射や0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素濃
度 約1,000 ppm）などを用いて作業環境を清浄化するこ
とで、コンタミネーションの危険を最小限にすることが
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できます。
本品はPCR増幅反応前にウラシルDNAグリコシラーゼ
（UDG）を用いてウラシルを含むDNAを分解し（UDG反
応）、PCR増幅産物のキャリーオーバーコンタミネー
ションによる偽陽性を防止します。しかし、検体由来の
コンタミネーションは防止することができませんので、
十分な注意が必要です。したがって、次の事項に従うこ
とを推奨します。

（1） 操作を行う場所は、エリア1、エリア2及びエリア3の
3区域に分けてください。各エリア専用のピペットと
チップなどの器具を用意し、他のエリアとの共用は
しないでください。

（2） エリア1では、PCR増幅に用いる試薬の調製と分注を
行います。紫外線照射可能なクリーンベンチなどを
エリア1として利用すると便利です。

（3） エリア2では、測定試料からのDNA抽出と調製を行
います。検体を扱うチップはフィルター付きのもの
を用いてください。

（4） エリア3では、ハイブリダイゼーション反応及びSA-PE
反応に用いる試薬の調製と分注、PCR増幅及び検出
を行います。このエリアで使用する器具や保護衣及
びPCR増幅産物は、他のエリアに持ち込まないでく
ださい。

（5） 実験台、使用器具などが検体やPCR増幅産物で汚染
された場合は、用時調製した0.1％次亜塩素酸ナトリ
ウム溶液でよく拭き取ってください。ピペットなど
の器具外部の汚染には、0.1％次亜塩素酸ナトリウム
溶液による拭き取り、あるいは紫外線照射を行って
ください。ピペットなどの内部が汚染された場合は、
直ちに使用を中止してください。

（6） 使い捨ての手袋はパウダーフリーの製品を使用して
ください。
手袋のパウダーは酵素反応を阻害する物質を含むも
のがあり、反応溶液中に混在すると判定結果に影響
を及ぼす可能性があります。

2．測定試料
腫瘍組織のFFPE組織切片1），2）を測定試料とし、測定試
料から抽出したDNAを検体として用います。DNA抽出
には、遺伝子検査に適したDNA抽出試薬を用いてくだ
さい。本品での測定にはDNA溶液を5μL使用します。
DNA濃度は、10～20 ng/μLを推奨します。

3．検体の保管法
抽出したDNAは、DNaseなどのコンタミネーションを
避け、－20℃以下で凍結して保管してください。

4．PCR増幅産物の取扱い
PCR増幅終了後にPCR増幅産物を一時保存する場合は、
4℃で保存し、できるだけ速やかにハイブリダイゼーショ
ン反応に使用してください。4℃での保存は16時間以内
としてください。室温で保管すると、わずかに残存して
いるUDG活性によってPCR増幅産物が分解される可能
性があります。
PCR増幅産物を保存する場合は、必ず－20℃以下で凍結
してください。凍結保存したPCR増幅産物の保存可能期
間は7日間です。凍結保存したPCR増幅産物を使用する

場合は、できる限り短い時間で融解させ、十分に混和し
てから使用してください。

5．妨害物質
以下について、本品の判定結果に影響がないことを確認
しました。
・ 出血性組織（FFPE切片試料の溶解工程までにヘモグ
ロビンを4 mg/mL及び2 mg/mL添加）
・ 脂肪組織（FFPE切片試料の溶解工程までにトリグリ
セリドを74 mmol/L及び37 mmol/L添加）

6．交差反応性
本品のプライマー及びプローブの配列を用いてBLAST
検索を行い、交差反応の可能性を検討しました。その結
果、プライマーが測定対象以外の配列を増幅する可能性
やプローブが測定対象以外の配列を検出する可能性は
極めて低いと判断しました。

7．その他
ハイブリダイゼーション工程において、油性ペンを用い
てプレート上面に着色すると、ウェル内にインク成分が
混入して非特異蛍光が生じる場合があります。その結
果、偽陽性が生じたり、ビーズアドレスが誤って認識さ
れることがありますので、油性ペンによるプレートの着
色は避けてください。やむを得ず使用する場合は、ウェ
ルから十分離れた場所に着色し、ウェル内やウェル縁に
着色しないようにしてください。

［用法・用量（操作方法）］
　注意：本品は、Luminexシステムの専用試薬です。Luminex
システムの操作方法に従って測定してください。
　また、本検査は熟練を要するため、検体の調製及び操作
法を十分に修得するまでは2重測定することをお薦めしま
す。なお、エリア1～3については［操作上の注意］を参照
してください。

1．本品以外に必要な器具・器材・試薬
（1）DNA抽出
1）DNA抽出用試薬
2）DNA抽出に必要な器具・器材
3） 滅菌精製水又はDNA溶解液（1 mmol/L Tris-HCl
（pH 8.0）、0.1 mmol/L EDTA）

（2）PCR
1）クリーンベンチ（溶液調製用）
2）マイクロピペット、フィルター付きチップ
3）増幅反応用PCRプレート
4）プレートシール
5）サーマルサイクラー

（3）検出
1） マイクロピペット（検体が多い場合、5μL、50μL
を量り取れるマルチチャンネルピペットがあると
便利です）

2）ディスペンサートレイ
3）プレートシール
4）プレートミキサー又はボルテックスミキサー
5）Luminexシステム（一般的名称：遺伝子解析装置）
6）Luminexシステム測定用プレート

－2－



7）プレートカバー
8）サーマルサイクラー
9） プレート遠心機（Plate SpinⅡ（久保田商事株式会
社）など）

10） 洗浄機（405プレートウォッシャー（BioTek社）な
ど）

　　※ 洗浄機を使用する場合は、［問い合わせ先］にお
問い合わせください。

（4）その他
1） 消耗品等は使用する機器のメーカーが推奨するも
のを使用してください。

2） 必要な器材・試薬の詳細については［問い合わせ先］
にお問い合わせください。

3） 紫外線照射箱（コンタミネーション防止用）
4） 0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶液（コンタミネー
ション防止用）

2．試薬の調製法
本品の構成試薬のうち、ハイブリダイゼーション緩衝
液、洗浄用緩衝液（10倍濃縮品）及びSA-PE希釈液は
室温（20～30℃）に戻してから使用してください。ハイ
ブリダイゼーション緩衝液及び洗浄用緩衝液（10倍濃
縮品）は析出する場合がありますので、使用前に完全に
溶解していることを確認してください。
マスターミックス及び野生型コントロールDNAは、使
用前に完全に融解していることを確認してください。
ビーズミックス中のビーズは沈殿するため、使用前によ
く混和してください。ビーズミックス、SA-PE及びこ
れらを用いて調製した試薬は光によって退色するため、
試薬調製時以外は遮光してください。

（1） 野生型コントロールDNA溶液の調製（エリア2で調
製してください。）
野生型コントロールDNA（10倍濃縮品）を滅菌精製
水等を用いて10倍に希釈します。チューブ1本あたり
10μLの溶液が入っていますので、90μLの滅菌精製
水等を加えて希釈してください。希釈後の溶液は冷
蔵で保存し、6箇月以内に使用してください。

（2） PCR溶液の調製［用時調製］（エリア1で調製してく
ださい。）
1テストあたり、マスターミックス20μLにTaq DNA
ポリメラーゼ0.125μL及びウラシルDNAグリコシ
ラーゼ0.125μLを加えてよく混和します。調製後は
すぐに使用してください。

（3） ハイブリダイゼーション溶液の調製［用時調製］（エ
リア3で調製してください。）
1テストあたり、ハイブリダイゼーション緩衝液40μL
にビーズミックス5μLを加えてよく混和します。調
製後はすぐに使用してください。

（4） 洗浄液の調製［用時調製］（エリア3で調製してくだ
さい。）
洗浄用緩衝液を、精製水を用いて10倍に希釈します。

（5） SA-PE溶液の調製［用時調製］（エリア3で調製し
てください。）
1テストあたり、SA-PE希釈液50μLにSA-PE 0.5μL
を加えてよく混和します。調製後はすぐに使用して
ください。

3．検体の調製
本品は、［操作上の注意］2．測定試料の注意事項に留意
して抽出したDNAを検体として用います。
DNAは遺伝子検査に適した方法で抽出してください。
抽出DNAは、滅菌精製水又はDNA溶解液で10～20 ng/μL
に調製します。コンタミネーション防止のため、検体の
調製はエリア2で行ってください。

4．操作法
注意：本品はPCR増幅を伴うため、検体やPCR増幅産物
のコンタミネーションに注意してください。
（1） 増幅反応用PCRプレートの各ウェルにPCR溶液20μL

を分注します。この操作はエリア1で行います。
（2） 各ウェルに野生型コントロールDNA溶液又は検体5μL

を加え、蓋をしてよく混和し、軽い遠心などで溶液
をプレートの底に集めます。この操作はエリア2で行
います。

（3） サーマルサイクラーを用いて、次の条件でPCR増幅
を行います。以降の操作はエリア3で行います。
Hold 40℃ 5分
Hold 95℃ 2分
Cycle 94℃ 20秒、64℃ 30秒（10サイクル）
Cycle 90℃ 20秒、62℃ 30秒、72℃ 30秒（45サイクル）
Hold 72℃ 1分
Hold 95℃ 10分
増幅後は、次の操作まで4℃で冷蔵（Hold 4℃ forever）
します。16時間以内に次の操作を開始してください。

（4） 新たに準備したLuminexシステム測定用プレートの
各ウェルにハイブリダイゼーション溶液45μLを分
注します。

（5） ハイブリダイゼーション溶液分注後の各ウェルに
PCR増幅産物5μLを加え、ピペッティングなどでよ
く混和し、プレートシールなどで蓋をします。

（6） プレートカバーでプレートと蓋を密着させ、次の条
件でハイブリダイゼーション反応を行います。
Hold　95℃ 2分
Hold　56℃ 30分
ハイブリダイゼーション反応終了後は、速やかに次
の操作に移ってください。サーマルサイクラーのプ
ログラムは、Hold 56℃ 30分の後に、Hold 20℃ 
forever※を設定してください。
※ foreverの段階は放置可能という意味ではありません。

（7） 溶液が飛び散らないように注意して蓋を外し、洗浄
操作を行います。
【洗浄機による洗浄】
ハイブリダイゼーション反応後のプレートを洗浄
機にセットし、指定のプログラムによって洗浄操作
を行います。
※ 洗浄機を使用する場合は、［問い合わせ先］にお
問い合わせください。

【用手法による洗浄】
各ウェルに洗浄液50μLを加えます。プレート遠心
機を用いて2,000×gで1分間又は1,000×gで5分間遠
心した後、各ウェルの上清を除去します。この一連
の操作を2回行います。

（8） 各ウェルにSA-PE溶液50μLを加え、ピペッティン
グなどで混和し、プレートシールなどで蓋をします。
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プレートカバーでプレートと蓋を密着させ、次の条
件でSA-PE反応を行います。
Hold　52℃ 15分
反応させた後は、速やかに次の操作に移ってくださ
い。サーマルサイクラーのプログラムは、Hold 52℃
15分の後に、Hold 37℃ forever※を設定してください。
※ foreverの段階は放置可能という意味ではありません。

（9）Luminexシステムにセットし、測定します。

［測定結果の判定法］
　判定は、以下のように行います。

1．PCビーズ測定値の確認
陽性コントロールビーズ（PCビーズ：BR_1_PC）は増
幅を確認するためのビーズです。PCビーズの測定値が
カットオフ値以上であることを確認します。

PCビーズ（BR_1_PC）カットオフ値は3,000です。

2．Index値算出
1．が満たされている場合に、BRAF遺伝子変異の判定
が可能となります。「測定検体」のBRAF遺伝子変異検
出ビーズ（変異検出ビーズ）測定値及び「野生型コント
ロールDNA溶液」の変異検出ビーズ測定値を用いて、
次の計算式によってIndex値を算出します。

Index値=A－B×
C
D

A：測定検体の変異検出ビーズ測定値
B： 野生型コントロールDNA溶液の変異検出ビーズ
測定値

C：測定検体のPCビーズ測定値
D：野生型コントロールDNA溶液のPCビーズ測定値

3．各増幅領域の判定
2．で算出されたIndex値について、各変異検出ビーズ
に設定されたカットオフ値を用いて変異検出ビーズの
陽陰性を判定し、BRAF遺伝子変異の陽陰性を判定しま
す。

BRAF変異検出ビーズ（BR_2_V600Ea）のカットオ
フ値は400です。
BRAF変異検出ビーズ（BR_3_V600Eaa）のカットオ
フ値は1,300です。

PCビーズがカットオフ値以上かつBRAF遺伝子変異検
出ビーズが1つ以上陽性の場合、BRAF遺伝子変異陽性
とします。
PCビーズがカットオフ値以上かつBRAF遺伝子変異検
出ビーズが全て陰性の場合、BRAF遺伝子変異陰性とし
ます。
PCビーズがカットオフ値未満の場合、判定保留とします。

　判定の補助として、解析ソフトウェア「Luminex®解析ソ
フトウェア UniMAGTM v2」を使用することで、迅速に判
定結果を得ることも可能です。対応可能な解析ソフトウェ
アのバージョンについては、［問い合わせ先］にお問い合わ
せください。

「判定上の注意」
1． 腫瘍細胞の割合が低い組織を用いると、BRAF遺伝子
変異を有する腫瘍細胞が存在した場合でも変異陰性
と判定されることがあります。

2． Luminexシステムでの測定が正常に終了していること
を確認してから判定してください。Sample emptyな
どのエラー表示がある場合、正しい判定結果を得られ
ない可能性があります。

3． 本品の判定対象外の変異を有する場合、正しく判定さ
れない可能性があります。

4． 野生型コントロールDNAが検体等により汚染された
場合、判定に影響を及ぼす可能性があります。

5． 判定保留とは、当該検体を用いて測定した場合に判定
結果が得られなかったことを示します。
本添付文書の［全般的な注意］、［操作上の注意］及び
［測定結果の判定法］「判定上の注意」を十分に確認
し、必要に応じて再検査を行ってください。

［臨床的意義］
1．固形腫瘍におけるBRAF遺伝子変異の臨床的意義
BRAF遺伝子変異のうち、BRAFのキナーゼドメイン内
にある600番目のバリンがグルタミン酸へ変化するV600E
変異は、悪性黒色腫、甲状腺癌、胆道癌など様々な悪性
腫瘍で認められています。
BRAF V600E遺伝子変異を有する悪性腫瘍に対しては、
BRAF阻害薬やMEK阻害薬の有効性が示されており、
BRAF阻害薬（ダブラフェニブメシル酸塩）及びMEK
阻害薬（トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物）
併用療法（以下、ダブラフェニブ及びトラメチニブ併用
療法）が既に悪性黒色腫や非小細胞肺癌の治療法として
承認されています。さらに、臨床試験において成人及び
小児のBRAF V600E遺伝子変異を有する標準治療後又は
標準治療がない進行・再発の固形腫瘍患者に対するダブ
ラフェニブ及びトラメチニブ併用療法の有効性及び安全
性が確認されました。
以上のことから、ダブラフェニブ及びトラメチニブ併用
療法の適応を判断するためには、患者のBRAF V600E遺
伝子変異の有無を確認する必要があり、治療方針の決定
前にBRAF遺伝子変異検査を実施することが重要です。
本品は、PCR-rSSO法を用いてBRAF V600E遺伝子変異
を検出する体外診断用医薬品であり、固形腫瘍患者にお
けるダブラフェニブ及びトラメチニブ併用療法の適応
判定の補助として有用です。

2．臨床性能試験成績
腫瘍組織由来の検体を用いて、対照法（リアルタイム
PCR法）との相関を確認した結果は次のとおりです。試
験には甲状腺癌、神経膠腫、有毛細胞白血病等の検体が
用いられていますが、対照法で判定不能と判定された24
検体を解析から除外し、151例での解析結果を示してい
ます。
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〈主要評価項目〉
対照法（リアルタイムPCR法）
陽性 陰性 合計

本品
陽性 51 0 51
陰性 0 100 100
合計 51 100 151

 全体一致率100％（151例/151例）
 陽性一致率100％（51例/51例）　
 陰性一致率100％（100例/100例）

なお、対照法で判定不能と判定された検体を含め、対照
法以外のBRAF遺伝子判定方法と本品との相関を確認し
た結果は次のとおりです。

〈副次評価項目〉
対照法以外のBRAF遺伝子判定方法
陽性 陰性 合計

本品
陽性 61 1 62
陰性 9 104 113
合計 70 105 175

 全体一致率94.3％（165例/175例）
 陽性一致率87.1％（61例/70例）　
 陰性一致率99.0％（104例/105例）

本試験の解析に用いられた有毛細胞白血病の検体は、本
品で陽性として判定されたものの、対照法では判定不能
であり、主要評価項目の解析対象から除外されました。
一方で、対照法以外のBRAF遺伝子判定方法であるPCR・
サンガー法の判定結果と本品の判定結果は一致していま
した。

［性能］
1．性能試験には以下の管理検体を用いました。
管理検体1： BRAF遺伝子変異陽性検体（BR_2_V600Ea

陽性）
管理検体2： BRAF遺伝子変異陽性検体（BR_3_V600Eaa

陽性）
管理検体3～7：BRAF遺伝子V600E変異陰性検体

（1）感度試験
BR_1_PC BR_2_V600Ea BR_3_V600Eaa

管理検体1

≧3,000

≧400 ＜1,300
管理検体2

＜400

≧1,300
管理検体3

＜1,300
管理検体4
管理検体5
管理検体6
管理検体7

（2）正確性試験
1） 管理検体1を用いて試験するとき、PCビーズ（BR_1_
PC）及びBRAF変異検出ビーズ（BR_2_V600Ea）
は陽性を示し、BRAF変異陽性と判定される。

2） 管理検体2を用いて試験するとき、PCビーズ（BR_1_
PC）及びBRAF変異検出ビーズ（BR_3_V600Eaa）

は陽性を示し、BRAF変異陽性と判定される。
3） 管理検体3～7（BRAF遺伝子V600E変異陰性）を用
いて試験するとき、PCビーズ（BR_1_PC）は陽性、
その他のビーズは陰性を示し、BRAF変異陰性と判
定される。

（3）同時再現性試験
1） 管理検体1及び2を3回同時に測定するとき、全て
BRAF変異陽性と判定される。

2） 管理検体3から7を3回同時に測定するとき、全て
BRAF変異陰性と判定される。

2．最小検出感度
375 コピー/反応（2本鎖DNAとして）

3．較正用基準物質
自社調製品

［使用上又は取扱い上の注意］
1．取扱い上の注意
（1） コンタミネーションを防止するために紫外線を照射

する場合は、紫外線ランプを直視したり、照射した
まま作業しないでください。

（2） 試薬が目や口に入った場合には、水で十分に洗い流
すなどの応急措置を行い、必要があれば医師の手当
てなどを受けてください。

（3） 試薬及び検体を調製する際に、口でピペットを扱わ
ないでください。

（4） ハイブリダイゼーション緩衝液には特異臭がありま
す。強く吸い込まないように注意して使用してくだ
さい。

2．使用上の注意
（1） 外箱記載の使用期限を過ぎた試薬は、Index値の信

頼性を保証できませんので、使用しないでください。
（2） 異なる製品ロットの試薬を混合したり、組み合わせ

たりして使用しないでください。また、同一の製品
ロットであっても試薬を注ぎ足すことはしないでく
ださい。

（3） 開封後は速やかに使用してください。
（4） マスターミックスは－15～－35℃で保存できますが、

凍結融解回数は6回以内としてください。Taq DNA
ポリメラーゼ及びウラシルDNAグリコシラーゼは室
温に放置すると失活する可能性がありますので、使
用後は－15～－35℃で保存してください。

（5） 試薬の調製に使用する容器や器具は、清浄なものを
使用してください。

（6） ヒトゲノムDNAを含まないサンプルの結果について
は、Index値の信頼性を保証いたしません。

3．廃棄上の注意
（1） 検体は感染の可能性があるものとして注意して取り

扱ってください。検査に使用した器具は、次のいず
れかの方法で処理してください。
・ 2％グルタルアルデヒド溶液に1時間以上浸漬する。
・ 0.1％次亜塩素酸ナトリウム溶液に1時間以上浸漬
する。
試薬及び器具などを廃棄する場合は、廃棄物の処理
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及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法などの規定
に従って処理してください。

（2） マスターミックス、ビーズミックス、ハイブリダイ
ゼーション緩衝液、洗浄用緩衝液（10倍濃縮品）、
SA-PE希釈液及びSA-PEには、0.05％のアジ化ナト
リウムが含まれています。アジ化ナトリウムは、鉛
管、銅管と反応して爆発性の金属アジドを生成する
ことがありますので、これらの試薬を廃棄する際は
大量の水と共に流してください。

［貯蔵方法］
構成試薬のうち、
①マスターミックス
⑦Taq DNAポリメラーゼ
⑧ウラシルDNAグリコシラーゼ
⑨野生型コントロールDNA（10倍濃縮品）

は－15～－35℃で保存してください。
その他の試薬は凍結を避けて2～8℃で保存してください。
②ビーズミックス
⑥SA-PE

は遮光保存してください。

［有効期間］
12箇月（使用期限は外箱に記載されています。）

［包装単位］
製品コード 製品名 包装
GS-D0651　MEBGEN BRAF 3 キット（冷凍品）　48回包装
GS-D0652　MEBGEN BRAF 3 キット（冷蔵品）　48回包装

［主要文献］
1） 「遺伝子関連検査検体品質管理マニュアル」日本臨床検
査標準協議会

2） 「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」日本病理学会

［問い合わせ先］
株式会社医学生物学研究所　学術部
〒105-0012　 東京都港区芝大門二丁目 1 1 番 8 号 

住友不動産芝大門二丁目ビル
TEL：03-6854-3613　E-mail：kensa@mbl.co.jp

［製造販売元］
株式会社医学生物学研究所
〒105-0012　 東京都港区芝大門二丁目 1 1 番 8 号 

住友不動産芝大門二丁目ビル
TEL：03-6684-6860　FAX：03-6854-3615

下記は株式会社医学生物学研究所の登録商標です。
「MEBGEN」（登録商標　第5350681号）
「UniMAG」（登録商標　第5521789号）

＊＊
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MEBGENTM BRAF 3

PCR
20 L/well 

PCR  
 20.0 L/reaction

Taq DNA  0.125 L/reaction
DNA  0.125 L/reaction

1
PCR

1

5 L/well 
DNA

10 20 ng/ L 2
DNA

#
wtdna

DNA
5 L/well 

wtdna DNA
DNA

10 10 L 90 L

40 5 min
95 2 min
94 20 sec  64 30 sec 10 cycles
90 20 sec  62 30 sec  72 30 sec 45 cycles
72 1 min
95 10 min
4 forever  

 VRTi Dx
25 L/reaction

 forever 

PCR

3

PCR

PCR
5 L/well 

45 L/well 
 

40 L/reaction 5 L/reaction

20 30

Luminex® 95 2 min
56 30 min
20 forever

4
30

50 L/well 

50 L/well 

2,000 g 1 min

2,000 g 1 min

1,000 g 5 min

1,000 g 5 min

 

10
10 L/reaction 90 L/reaction

20 30

SA-PE SA-PE

SA-PE 52 15 min
37 forever  

Luminex®

Luminex® UniMAGTM v2

Batch 

SA-PE
50 L/well 

SA-PE  
SA-PE

0.5 L/reaction
SA-PE 
50 L/reaction

SA-PE 20 30

PCR

9700Max

 VRTi Dx
50 L/reaction

9700Max

 VRTi Dx
50 L/reaction

9700Max
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