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 この添付文書をよく読んでから使用してください。  
 

体外診断用医薬品  **2025年 6月改訂 （第 4 版） 
 
製造販売届出番号 11A2X10004000004  *2024 年 10 月改訂 （第 3 版） 

 
血液検査用ヘモグロビンキット（30535001） 

 

ヘマトロンＮ「ヱルマ」 
 

 
  

 

【重要な基本的注意】 

・本品は、体外診断用であり、それ以外の目的に使用しな
いでください。 

・診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総
合的に判断してください。 

 

【全般的な注意】 

・添付文書以外の使用方法については保証を致しません。 

・使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでか

ら使用してください。 

【形状・構造等（キットの構成）】 

有効成分 

ヘモライザーＮ「ヱルマ」 １Ｌ中 

ドデシル硫酸ナトリウム  ６ｇ 

（※本製品にはシアンは含まれておりません。）** 

【使用目的】 

本品は血液を検体として、血液中に含まれるヘモグロビン
量を測定するための試薬です。 

【測定原理】 

・本品は、ＳＬＳ－Ｈｂ法に準拠したヘモグロビン測定法
を採用しています。 

・本試薬に血液を加えると、ＳＬＳの界面活性作用により、

赤血球は容易に溶血し、ヘモグロビンが遊離します。酸化
ヘモグロビンでは、グロビンとＳＬＳの疎水其が結合する
ことにより、立体構造の変化が起こりヘム中のＦｅ２＋は

容易に酸化されてＦｅ３＋となります。 

・Ｆｅ３＋は酸素との結合力がないので、酸素が遊離する
と共にＦｅ３＋はＳＬＳの親水基と結合しＳＬＳ－Ｈｂ

が生成されます。本品「ヘマトロンＮ「ヱルマ」」はＳＬＳ
－Ｈｂ法に基づくものであり、シアン化カリウムの代わり
にドデシル酸ナトリウム（ラウリル酸ナトリウム）を主体

としたヘモグロビン濃度測定用反応試薬です。 

【操作上の注意】 

・試料の中に有核赤血球が存在すると濁りの原因となりま
す。 

・白血球増多症や高脂血症検体ではヘモグロビン値が異常
高値を示すことがあります。 

・ヘモライザーＮ「ヱルマ」添加時に強く混和すると泡が

立ち、ヘモグロビン濃度測定値に異常高値がでることがあ
ります。 

【用法・用量（操作方法）】 

試薬の調製方法 

本品をそのまま用います。 

測定（操作）法 

1.ヘマトロンＮ「ヱルマ」５．０ｍＬを試験管に採ります。 

2.血液０．０２ｍＬを微量用ピペットで正確に採血して、
ヘマトロンＮ「ヱルマ」が入った試験管内に入れます。ピ

ペット内に残った血液は、ヘマトロンＮ「ヱルマ」で完全
に洗い込んでください。 

3.よく攪拌後、室温に５分間放置して測定します。 

【測定結果の判定法】 

蒸留水または、イオン交換水を対象として、上記の液を測
定します。 

測定に際してはヘモグロビン測定器の使用方法に基づき、
測定値を求めます（測定波長 ５３０~５５０ｎｍ）。 

【性能】 

・感度試験 

既知のコントロール血球を試料として測定した場合に、そ
のヘモグロビン濃度は±０．３ｇ／ｄＬの範囲に入ること。 

・特異性試験 

濃度既知のコントロール血球を試料として測定した場合
に、測定値はコントロール血球表示値から±２．５％以内
に入ること。 

・再現性試験 

正常値範囲の同一検体を５回以上測定したときに、その測
定値のＣＶは１．０％以内であること。 

【使用上又は取扱い上の注意】 

取扱い上（危険防止）の注意 

・本品に毒性はありませんが、皮膚に付けたり、目に入れ
たりしないよう注意してください。誤って皮膚に付けたり、
目に入った場合は速やかに水で洗い流してください。又、

万一発疹等、異常を来たした場合は、すぐに医師の手当を
受けてください。 

・取扱いには充分注意して、保管する場合は安全な場所に

保管してください。 

廃棄上の注意 

廃液は生化学的汚染物質として、他の検査室廃液と同様に
処理してください。 

【貯蔵方法、有効期間】 

貯蔵方法 

直射日光の当たらない場所に室温（１０～３０℃）で保存
してください。 

有効期間 

１８ヶ月間有効（開封後の有効期限は３ヶ月とする） 

ラベルに記載されている有効期限を必ず確認の上、使用し

てください。 

【包装単位】 

１箱１本入（５００ｍＬ）約１００回分 
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【問い合わせ先】 

ヱルマ販売株式会社 

〒342-0045 埼玉県吉川市木売三丁目４番地８* 

代表 TEL：048-984-3138 FAX：048-981-8831 
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