
  

  

i   この試薬を単独で使用して判定することはできません。常に、IgG と C3d
の両方を検査するのに適した試薬を使って試験したのでなければ、偽陰性
結果を得ることになるかもしれません。 

ii   C4 以外 
iii  ある報告によれば、多特異抗グロブリン試薬だけが検出する抗体に、抗 IgG

が反応しないことがあるといわれています。この抗 IgG が検出しない抗体
がどんな臨床的意義をもつかは、まだ不明です。 

iv  被検赤血球が直接抗グロブリン試験陰性であることを確認する必要があ
ります。 

v  反応増強剤の取扱説明書に従って下さい。 

 
【操作上の注意】 

1)測定試料の性質、採取法 
･採血前の患者への特別な処置は不要です。 
･採血後はなるべく速やかに検査を実施してください。もし検査
が遅れる場合には、検体は 2～8℃で保存して下さい。 

 
直接抗グロブリン試験用の検体 

直接抗グロブリン試験用には、EDTA 採血の血液が望ましい
(EDTA は、試験管内での補体の結合を阻止する)ですが、クエ
ン酸加血、あるいは凝固血でも構いません。採血後、24 時間以
内に検査を実施して下さい。 

 
間接抗グロブリン試験用の検体 

間接抗グロブリン試験に血清を用いる場合、採血後 48 時間以内
のものを使います。血漿を使用する事も可能です。供血者血液
は、その血液の有効期間内に検査して下さい。 
 

2)妨害物質・妨害薬剤 
･血球の洗浄が不十分な場合、血清中の蛋白質で中和され偽陰性
になることがあります。 

･直接抗グロブリン試験陽性の赤血球は、間接抗グロブリン試験
には使用できません。 

 
【用法・用量（操作方法）】 

1)試薬の調製方法 
そのまま使用して下さい。 
 

2)必要な器具・器材・試料等 
直接抗グロブリン試験 
･小試験管(12×75mm (または 10×75mm)) 
･毛細管ピペット 
･遠心機 
･生理食塩液 
･光学器(レンズ、凹面鏡など) 
･オーソ クームスコントロール 
 

間接抗グロブリン試験 
･小試験管(12×75mm (または 10×75mm)) 
･毛細管ピペット 
･遠心機 
･生理食塩液 
･オーソ 重合ウシアルブミン液またはオーソ エンハンスメントソ
リューション(O.A.E.S.)，オーソ PEGⅡなど 

･抗体スクリーニング用・特異性同定用赤血球試薬(リゾルブ パ
ネル A、パネル B、パネル C)、供血者赤血球など 

･37℃恒温槽 
･光学器(レンズ、凹面鏡など) 
･オーソ クームスコントロール 
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承認番号 : 16200EZY00603000 

体外診断用医薬品 

【全般的な注意】 
･本製品は、体外診断用でありそれ以外の目的には使用しないで
下さい。 

･診断は他の関連する検査結果や臨床症状に基づいて総合的に
判断して下さい。 

･本電子添文以外の使用方法については保証を致しません。 
･使用する機器の電子添文及び取扱説明書をよく読んでから使
用して下さい。 

･本製品には、アジ化ナトリウムが 0.1ｗ/ｖ%含まれていますの
で、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十
分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て
等を受けて下さい。また、アジ化ナトリウムは金属アジ化物を
形成するので、廃棄に際しては十分な水で洗い流して下さい。

 
【形状・構造等（キットの構成）】 

単一特異性抗グロブリン血清 
反応系に関する成分 

抗ヒト IgG ポリクローナル抗体（ウサギ） 
 

【使用目的】 
赤血球に対する免疫グロブリン G(IgG)の検出 
 

【測定原理】 
オーソ 抗ヒト IgG 血清(ウサギ)は、赤血球の凝集反応により、

赤血球に対する免疫グロブリンＧ(IgG)の検出を行うための製品で
す。本製品は、IgG で感作された赤血球に反応して凝集しますが、
IgG を結合していない赤血球は凝集しないことを利用しているも
のです。 

 
  多特異 単特異 

グリーン 
クームス血清 
バイオクローン 
クームス血清 
バイオクローン 

抗ヒトIgG 

血清(ウサギ) 

抗C3b,C3d

バイオクローン

抗 C3d 

バイオクローン
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胎児新生児溶血性疾患
(HDFN)の診断 ○ ○   

溶血性輸血反応の検査 ○ ○ i ○ i ○ i 
薬剤誘発性赤血球 
感作の検索 

○ ○ i ○ i ○ i 

自己免疫性溶血性 
貧血の検索 ○ ○ i ○ i ○ i 

赤血球感作蛋白の 
大まかな分別 

（補体vs免疫グロブリン） 
 ○ ○ ii  

感作蛋白の同定 
（C3d, IgG または IgM）  ○  ○ 

間
接
抗
グ
ロ
ブ
リ
ン
試
験 

交差適合試験 ○ ○ v   
供血者の不規則抗体
検査 ○ ○ iii   

患者の不規則抗体検査 ○ ○ v   

抗原(kidd、K など) 
の検出 ○ iv ○   

抗体の特異性同定 
(血清中)および検索 ○ ○ ○  

抗体の特異性同定 
(解離液中)および検索 ○ ○   
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3)測定（操作）法 
直接抗グロブリン試験 
（1）生理食塩液を用いて被検赤血球の 3～5％浮遊液を調製し

ます。 
（2）毛細管ピペットで、2 本の小試験管に赤血球浮遊液を 1 滴

ずつ滴下します。 
（3）試験管を生理食塩液で満たし、高速で遠心して、上澄液を捨

てます。この操作を最低 3 回繰り返します。 
（4）最終洗浄の後、できるだけ完全に上澄液を捨てます。 
（5）一方の試験管に本製品を 2 滴加えます。もう一方の小試験

管には生理食塩液又は 6％ウシアルブミン加生理食塩液を
2 滴加えます。 

（6）よく混和してから、900～1,000g(3,400rpm)で 15 秒間、あ
るいは 100～125g(1,000rpm)で 1 分間遠心します。 

（7）緩やかに試験管を傾けながら、赤血球沈査を管壁からはが
し、凝集の有無を肉眼で判定します。 

（8）生理食塩液又は 6％ウシアルブミン加生理食塩液を滴下した
小試験管に凝集のない事を確認し、結果判定を行ないます。

（9）陰性を示した全ての試験管にオーソ クームスコントロール
を１滴加えて試験を管理します。 

（詳細はオーソ クームスコントロールの取扱説明書参照）
 

間接抗グロブリン試験 
（1）使用する小試験管に適切な記号を付けます。 
（2）試験に用いる血球は、生理食塩液を用いて３～５％浮遊液

に調製します。(赤血球試薬はそのまま使用します。) 
（3）毛細管ピペットで各試験管に被検血漿(血清)を２滴ずつ滴下

します。 
（4）各試験管に上述の３～５％赤血球浮遊液を１滴ずつ滴下し

ます。 
（5）さらに、オーソ PEGⅡまたはオーソ エンハンスメント ソ

リューション(O.A.E.S.)、オーソ 重合ウシアルブミン液を２
滴ずつ加えます。 

（6）全試験管を 37℃の恒温槽中で、各取扱説明書に記載された
時間(10～60 分間)加温します。 

（7）加温後、試験管を生理食塩液で満たし、高速で遠心して、上
澄液を捨てます。この洗浄操作を最低３回繰り返します。

（8）最終洗浄の後、できるだけ完全に上澄液を捨てます。 
（9）すみやかに各試験管に本製品を２滴ずつ加えます。 

（10）よく混和してから、900～1,000g(3,400rpm)で 15 秒間、あ
るいは 100～125g(1,000rpm)で１分間遠心します。 

（11）緩やかに試験管を傾けながら、赤血球沈査を管壁からはが
し、凝集の有無を肉眼で判定します。 

（12）陰性を示した全ての試験管にオーソ クームス コントロー
ルを１滴加えて試験を管理します。 

（詳細はオーソ クームス コントロールの取扱説明書参照）
 

【測定結果の判定法】 
1)判定法 
直接抗グロブリン試験 
･凝集が観察されれば試験陽性で、被検赤血球上に何らかの抗体
が結合していることを示します。 

･凝集が観察されなければ試験陰性で、被検赤血球上に検出でき
るだけの抗体が結合していないことを示します。 

･クームスコントロールが凝集しなければ試験をやり直して下
さい。 

  
間接抗グロブリン試験 
･凝集が観察されれば試験陽性で、被検血漿(血清)中に何らかの
不規則抗体が存在していることを示します。 

･凝集が観察されなければ試験陰性で、被検血漿(血清)中に不規
則抗体が存在していないことを示します。 

･クームスコントロールが凝集しなければ試験をやり直して下
さい。 

 
判定上の注意 
･抗グロブリン試験において、赤血球とオーソ 抗ヒト IgG 血清(ウ
サギ)の混合液を５～10 分間放置した場合凝集が弱まることが
あります。 

･凝集の有無の観察は、肉眼による他、光学器(レンズ、凹面鏡
など)を使用することができます。 

･抗グロブリン試験が陰性の場合には、オーソ クームスコント
ロールのようなクームスコントロールで試験の管理をして下
さい。 

･種々の薬剤あるいはある種の疾患により、直接抗グロブリン試
験が陽性になることがあります。 

【性能】 
1)性能 
（1）感度試験 

生理食塩液を用いて、本試験の原液を 2 倍連続希釈し 64 倍
希釈液まで作る。原液を含む各希釈液をこれに対応する各試
験管に 2 滴づつ加える。更に各試験管に ※オーソ クームス
コントロール(ヒト IgG 感作 O 型血球)を 1 滴づつ加え、よく
混和し 3,400rpm で 15 秒間あるいは 1,000rpm で 1 分間遠
沈する。各試験管をゆるやかに振り血球沈渣をはがし、凝集
の有無を判定する。このとき、本試薬の 32 倍希釈液まで凝集
を示さなければならない。 

（2）特異性試験 
オーソ クームスコントロール 2 例，非感作血球 2 例を用いて
本試薬で試験すると、オーソ クームスコントロールではいず
れも凝集を示し、非感作血球ではいずれも凝集を示してはな
らない。 

（3）同時再現性試験 
オーソ クームスコントロール1例を用いて本試薬で5回同時
試験すると、5 回ともすべて凝集し、その凝集の強さは、2＋
以上でなければならない。 
 

2)相関性試験成績 
オーソ 抗ヒトIgG 血清(ウサギ)と同じ測定方法を採用してい
る抗ヒト IgG 血清で、IgG を感作した血球および IgG を感作し
ていない赤血球について検査を行ったところ、判定結果は全て
一致し、相関性が認められました。 
 

【使用上または取り扱い上の注意】 
1)取扱い上（危険防止）の注意 

･本製品は、ウサギ由来の原料と添加剤としてウシアルブミンを
使用しています。これら動物由来のウイルス等の存在を完全に
否定する方法はありませんので使用するにあたっては感染性
があるものとして注意して取り扱って下さい。 

･本製品には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているの
で、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十
分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て
等を受けて下さい。 

･身体汚染防止のため、作業室内では、ゴム手袋、専用の実験衣、
安全メガネを着用して下さい。 

･作業室内では、飲食・喫煙はしないで下さい。又ピペットを口
で吸わないで下さい。 

･本製品には、1-イミダゾールが含まれています。胎児への悪影
響のおそれがあります。実験衣、手袋、安全メガネ等を着用し、
暴露の懸念がある場合は医師の手当てを受けて下さい。 

･本製品(ドロッパー部分)には、素材として天然ゴムラテックス
が使われており、人によってはアレルギー反応を引き起こす可
能性があります。 

 
2)使用上の注意 

･開封後は、できるだけ早めに使用して下さい。密栓して保存し、
試薬の乾燥、濃縮および細菌の汚染を避けて下さい。 

･これらの疑いのあるものは使用しないで下さい。 
･検体および試薬は、検査に際し室温(15～30℃)に戻してから
使用して下さい。 

･期限切れの試薬は使用しないで下さい。 
･高温あるいは凍結による変質があると白濁します。ヒト血清で
汚染されると、試薬の抗体活性は消失します。また、細菌感染
があると偽陽性を示すことがあります。 

･検体や器具が汚染されていると、検査結果に影響することがあ
ります。 

･本電子添文に記載された方法以外で試験を実施する場合、選択さ
れた方法により本製品が同等の性能を有していることを、統計学
的手法による検証法を用い確認する必要があります。 

･遠心沈殿の最適条件は、あらかじめ検討しておいて下さい。過
度の遠心を行うと赤血球が試験管底に固着し、これを再浮遊さ
せるためには激しく振る必要があるので、弱い凝集を見逃すこ
とがあります。また、弱い遠心では赤血球が凝集を起こさない
ので、誤って陰性と判定してしまうことがあります。 

･作業室内全体の十分な換気をお勧めします。 
･低 pH の生理食塩液を検査に使用すると、抗体の検出感度が低
下する事がわかっています。検査には適切な pH の生理食塩液
を使用して下さい。 
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 3)廃棄上の注意 
･不要な検体、ヒト由来の試薬、測定済み試薬、廃液および汚染
されたチップ等は、感染の危険性があるものとして適切な滅菌
処理を行った後、廃棄して下さい｡〔例：殺菌剤処理(次亜塩素
酸ナトリウム液(有効塩素濃度 1000ppm 以上)または 2％グル
タールアルデヒド液、1 時間以上)またはオートクレーブ滅菌処
理(121℃、20 分以上)〕 

･本製品には、アジ化ナトリウムが 0.1ｗ/ｖ%含まれています。
アジ化ナトリウムは金属アジ化物を形成するので、廃棄に際し
ては十分な水で洗い流してください。 

 
【貯蔵方法・有効期間】 

1)貯蔵方法 
凍結及び直射日光を避け、２～10℃で保存して下さい。 

 
2)有効期間 

有効期間：２年間 
使用期限は、製品に表示しております。使用期限を過ぎた製品
は使用しないで下さい。 
 

【包装単位】 

製品コード 製品名 識別記号 包装 

143007 オーソ 抗ヒトIgG 血清（ウサギ） なし 10ｍl×１本
143014 オーソ 抗ヒトIgG 血清（ウサギ） グリーン 10ｍl×１本
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【問い合わせ先】 
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 
お客様サポートセンター Tel. 0120-03-6527 
〒104-0053 東京都中央区晴海二丁目１番40号 

晴海プライムスクエア 
 

【製造販売元】 
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 
お客様サポートセンター Tel. 0120-03-6527 
〒104-0053 東京都中央区晴海二丁目１番40号 

晴海プライムスクエア 
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