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｢全般的な注意｣ 

1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用し

ないで下さい。 

2. 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の関連

する結果等と合わせて担当医師が総合的に判断し

て下さい。 

3. 添付文書に記載された使用方法に従って使用して

下さい。記載された使用方法及び使用目的以外での

使用については、測定値の信頼性を保証致しかねます。 

4. 使用する機器の添付文書及び取扱い説明書をよく

読んでから使用して下さい。 

5. 標準液には、ﾋﾄ由来成分が含まれており、感染の危

険性があるものとして取扱って下さい。 

 

｢形状、構造等(ｷｯﾄの構成)｣※※ 

ｼｶﾘｷｯﾄﾞ AMY-1R  基質液 

 
2-ｸﾛﾛ-4-ﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙ-α-D-ﾏﾙﾄﾄﾘｵｼﾄﾞ 

(G3-CNP)  

  

 

｢使用目的｣ 

血清、血漿又は尿中のｱﾐﾗｰｾﾞの測定 
 

｢測定原理｣※ 

1. 測定原理 

 

G3-CNP  CNP + ﾏﾙﾄﾄﾘｵｼﾄﾞ 

 

ｱﾐﾗｰｾﾞは試薬中のﾁｵｼｱﾝ酸ｶﾘｳﾑにより活性化され、

G3-CNP を分解し CNP を生成します。この CNP の増加速

度を分光学的に測定することにより、検体中のα-ｱﾐﾗｰ

ｾﾞ活性を求めます。1) 

 

2. 特徴 

(1) 弊社検量用 ERM(ﾄﾚｰｽｷｬﾘﾌﾞ PLUS、ｷｬﾘﾌﾞｾﾗ 24)で検

量することにより、JCCLS-SOP 法による測定値に一

致します。ﾄﾚｰｽｷｬﾘﾌﾞ PLUS、ｷｬﾘﾌﾞｾﾗ 24 は、日本･

常用酵素標準物質を基準とし、値づけを行ってお

ります。 

(2) 長時間にわたりﾃﾞｰﾀが安定しています。 

(3) 試薬調製の不要な無調製ﾀｲﾌﾟです。 

 

｢操作上の注意｣ 

1. 測定試料の性質、採取法 

(1) EDTA 加血漿は、ｱﾐﾗｰｾﾞ測定には適しません。2) 

(2) 血清、血漿、尿中のｱﾐﾗｰｾﾞは 2～8 ℃保存で 1 週間

安定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  妨害物質 

(1) 軽度の乳び及び混濁血清、黄疸血清では測定値に影

響を与えませんが、溶血血清では負誤差となること

があります。 

(2) 強度の乳び又は粘性を持った検体の測定について

は、測定値の信頼性を保証いたしかねますので注意

して下さい。 
 

｢用法、用量(操作方法)｣※、※※ 

1. 試薬調製法 

試薬溶液-1：試薬 1 をそのまま使用します。 

標  準  液：別売の検量用 ERM(ﾄﾚｰｽｷｬﾘﾌﾞ PLUS、ｷｬﾘ

ﾌﾞｾﾗ 24)を使用して下さい。 

  

2. 操作法 

(自動分析装置 操作法例) 

 (日立 7180 自動分析装置の場合) 

主波長 405 nm 、副波長 505 nm 

 

検体     3 μL 

基質液 200 μL 

  

  測光  

0 分   2 分          5 分 

3. 適応機種 

日立 7000 ｼﾘｰｽﾞ、日本電子ﾊﾞｲｵﾏｼﾞｪｽﾃｨ、ｷﾔﾉﾝ FR ｼﾘ-

ｽﾞ、ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰ AU ｼﾘｰｽﾞ等、各種分析装置へのｱﾌﾟ

ﾘｹｰｼｮﾝｼｰﾄを揃えておりますので、弊社までお問合わ

せ下さい。 

 

｢測定結果の判定法｣※※ 

基準範囲 3)（JSCC/JCCLS 自動化法） 

血清：37～125 U/L 

 

参考正常値（JSCC/JCCLS 自動化法） 

尿：17～670 U/L（随時尿）4) 

：25～378 U/g･Cr（ｸﾚｱﾁﾆﾝ補正）4) 

 

使用する基準値は、各施設で決定して下さい。 

 

｢性能｣※※ 

(試験法は弊社試験法による) 

1. 感  度： 標準となる血清を試料として測定した場

合の 1000 U/L 当たりの吸光度変化量

(ΔE/min.)は 0.257～0.314 の範囲内で

す。 

2. 正確性： 既知活性値の検体を測定する時、既知活

性値の 90～110 %の値が得られます。 

3. 再現性： 同一検体を 10 回同時に測定するとき、測

定値の CV 値は 5 %以下の値が得られま

す。 

4. 測定可能範囲：3～3000 U/L 
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5. 相関性試験成績 

 （X=他製品 Y=本製品） 

N=50 

   Y=1.002X-0.935 

     r=0.999 

6. 較正用基準物質(標準物質)：JCCLS CRM-001 

 

｢使用上又は取扱い上の注意｣ 

1. 取扱い上(危険防止)の注意 

(1) 検体は HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるもの

として取り扱って下さい。検査に当たっては感染

の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また

口によるﾋﾟﾍﾟｯﾃｨﾝｸﾞを行わないで下さい。 

2. 使用上の注意 

(1) 試薬の開封後はなるべく早く使用し、保存する場

合は蓋をしめて、指定の貯蔵方法で保存して下さ

い。 

(2) 有効期間を過ぎた試薬は使用しないで下さい。 

(3) ｷｯﾄ中の容器、付属品等は他の目的に転用しないで

下さい。 

(4) 各々の自動分析機に対応した専用容器に移し替え

る必要がある場合は、よく洗浄した容器を使用し

原則として試薬の注ぎ足しは行わないで下さい。 

(5) 唾液や皮膚表面にはｱﾐﾗｰｾﾞが大量に含まれていま

すので、試薬の取り扱いには注意して下さい。 

(6) 試薬中のﾁｵｼｱﾝ酸ｶﾘｳﾑは、国連の分類の定義上危険

有害物には該当しませんが、皮膚等に付かないよ

う注意して下さい。また、皮膚等に付着した場合

は、大量の水で十分に洗い流して下さい。試薬が

誤って目や口に入った場合には、水で洗い流す等

の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当て

を受けて下さい。 

3. 廃棄上の注意 

(1) 廃棄する場合は大量の水とともに流して下さい。 

(2) 検体が付着した器具、試薬及び試薬容器等は感染

の危険性があるものとし、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ等で滅菌処理

するか、1 %次亜塩素酸等の消毒液に浸して処理し

て下さい。 

(3) 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規

定に従って処理して下さい。 

 

｢貯蔵方法･有効期間｣ 

1. 貯蔵方法： 2～8 ℃で保存 

2. 有効期間： 1 箇年 

(使用期限は、外装に記載してありま

す。) 

 

｢包装｣※ 
1. ｼｶﾘｷｯﾄﾞ AMY-1R 

商品ｺｰﾄﾞ 商  品  名（ﾀｲﾌﾟ） 容量 

75114 ｼｶﾘｷｯﾄﾞ AMY-1R (LS) 基質液 500 mL×2 

 
2. 別売品 

商品ｺｰﾄﾞ 商  品  名 容量 

77939 ﾄﾚｰｽｷｬﾘﾌﾞ PLUS 1 mL×3 

78201 ｷｬﾘﾌﾞｾﾗ 24 1 mL×3 
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｢問い合わせ先｣ 

関東化学株式会社  ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ部 

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1 

                       Tel 03-6214-1091 

 

｢製造販売元｣※ 

関東化学株式会社 

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1 

                       Tel 03-6214-1091 
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