
この添付文書をよく読んでから使用ください。

【 全般的な注意 】
・本品は体外診断用医薬品ですので、それ以外の目的に使用しないでください。
・�本品の測定結果は、患者の治療歴、臨床症状その他関連する他の検査結果等を
考慮して総合的に判断ください。
・添付文書に記載されている以外の使用方法については保証しません。
・使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用ください。

【 形状・構造等（キットの構成） 】
ウェルa 形状 成分
1-12 液状 ホスホエノールピルビン酸カリウム

3-アセチルピリジンアデニンジヌクレオチド（aNADH）
ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ
リンゴ酸脱水素酵素
塩化マグネシウム
オキサミン酸ナトリウム
緩衝液及び安定剤

a.�試薬封入部をウェルと呼び、カートリッジの幅の広い方より１から順番に番号
付けしています。

【 使用目的 】
血清又は血漿中の重炭酸塩の測定

【 測定原理 】
酵素的炭酸法(enzymatic carbonate method)は、ホスホエノールピルビン
酸カルボキシラーゼ-リンゴ酸デヒドロゲナーゼ複合酵素反応と補因子である
NADHの安定なアナログを使用しています。重炭酸アニオンはホスホエノールピ
ルビン酸カルボキシラーゼ (PEPC) とMg＋＋の存在下でホスホエノールピルビン
酸と反応し、オキサロ酢酸と無機リン酸 (Pi)を形成します。オキサロ酢酸はリン
ゴ酸デヒドロゲナーゼ (MDH) によってリンゴ酸に還元され、同時に補因子であ
るNADHアナログの還元型 (aNADH)＊の酸化を伴います。

																				                    PEPC、Mg++
	 HCO3− ＋ ホスホエノールピルビン酸	 	 オキサロ酢酸 ＋ Pi

																		                  MDH
	 オキサロ酢酸 ＋ aNADH ＋ H+	 	 リンゴ酸 ＋ aNAD+

aNADHの吸光度の低下は検体中の総重炭酸塩濃度に比例し、波長405nm (一
次) 及び 700nm (二次) の2波長で測定されます。
＊米国特許 #5,801,006

【 操作上の注意 】
⒈	 測定試料の性質、採取法
	 ・�血清又は血漿(ヘパリンリチウム)を使用ください。
	 ・�血清及び血漿は、静脈穿刺による推奨方法で採血ください1。
	 ・�遠心分離を行う前に完全に凝固させてください。検体は採血後、採血管を開

封せずに遠心分離した後、できるだけ速やかに測定ください2。検体から浮遊
物を取り除いてください。

	 ・�開栓した状態で検体を空気に1時間暴露すると、総重炭酸塩濃度が6mmol/L
低下することがあります2。

	 ・�真空採血管への充填が不十分な場合、総重炭酸塩濃度が3mmol/Lまで低下
することがあります3。

	 ・�検体採取に用いる器具の使用及び操作については、使用説明書に従ってくだ
さい4。

	 ・�保存検体は室温に戻してから使用ください。
	 ・�検体の保存条件は参考としてください。各施設でバリデーションに基づき検

体保存手順を設定している場合は、それに従ってください。
⒉	 妨害物質・妨害薬剤
		  �本法への妨害物質の影響についてはCLSI/NCCLS EP7-A2に従って評価し
ました5。誤差はコントロール検体(妨害物質なし)とテスト検体(妨害物質あ
り)の測定結果の差を％で示しています。誤差が10％を超える場合は妨害物
質の影響があると考えられます。

	 ・�3000mg/dLの乳び(Intralipid®)は、28mmol/Lの重炭酸塩濃度において、
重炭酸塩濃度結果を35％低下させます。

妨害物質 濃度 重炭酸塩濃度（mmol/L）誤差（％）＊
ヘモグロビン（溶血） 1000mg/dL 30 ＜ 10
非抱合型ビリルビン 60mg/dL 31 ＜ 10
抱合型ビリルビン 60mg/dL 31 ＜ 10
乳び（Intralipid®） 1000mg/dL 

3000mg/dL 
28
28

＜ 10
－35

		  ＊分析結果は、この誤差を元に修正しないでください。

		  �血清又は血漿中に以下の物質が存在しても、記載の濃度までは本法を妨害
しません。重炭酸塩32mmol/Lにおける、これらの物質による系統誤差は
10％未満です。

物質 濃度
アセトアミノフェン 0.025mg/dL 
アミカシン 15mg/dL 
アンピシリン 5.3mg/dL 
アスコルビン酸 5mg/dL 
カフェイン 6mg/dL 
カルバマゼピン 3mg/dL 
クロラムフェニコール 5mg/dL 
クロルジアゼポキシド 1mg/dL
クロルプロマジン 0.2mg/dL 
コレステロール 500mg/dL
シメチジン 2mg/dL 
クレアチニン 30mg/dL
デキストラン40 6000mg/dL
ジアゼパム 0.5mg/dL 
ジゴキシン 5ng/mL
エリスロマイシン 6mg/dL 
エタノール 400mg/dL
エトスクシミド 25mg/dL 
フロセミド 6mg/dL 
ゲンタマイシン 12mg/dL
ヘパリン 3U/mL 
イブプロフェン 50mg/dL
免疫グロブリンG 5g/dL
リドカイン 1.2mg/dL 
リチウム 2.3mg/dL 
ニコチン 0.1mg/dL
ペニシリンG 25U/mL 
ペントバルビタール 8mg/dL
フェノバルビタール 10mg/dL
フェニトイン 5mg/dL 
プリミドン 4mg/dL 
プロポキシフェン 0.2mg/dL
アルブミン 6g/dL
総タンパク 12g/dL
サリチル酸 60mg/dL
テオフィリン 4mg/dL
トリグリセライド 3000mg/dL
尿素 500mg/dL
尿酸 20mg/dL
バルプロ酸 50mg/dL

⒊	 その他
		  �本品はディメンション ビスタ シリーズの専用試薬です。

【 用法・用量 】
⒈	 試薬の調製法
		  試薬はすべて液状のため調製する必要はありません。そのまま使用ください。
⒉	 必要な器具・器材・試料等
	 ・�ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 ディメンション ビスタ シリーズ
	 ・�CHEM3標準液 V（品目コード：KC130又はKC130A）
		  �その他の必要な器具・器材等についてはディメンション ビスタ オペレーター
ガイドを参照ください。

⒊	 測定法
	 ⑴�本品をディメンション ビスタ シリーズの所定位置に装填します。
	 ⑵�試薬（38µL）及び検体（1.9µL）が反応キュベットに分注混和され、37.0℃
で1.9分間反応が行われます。

	 ⑶�反応液の吸光度が2波長（405及び700nm）でレート測定されます。
	 ⑷�上記⑵～⑶と同様に操作して測定された標準液（別売）の吸光度より作成され
た標準曲線を用いて、検体中の重炭酸塩濃度（mmol/L）に変換されます。

⒋	 較正（キャリブレーション）
		  �一般的な較正手順はディメンション ビスタ オペレーターガイドに記載されて
います。本法の較正を行う場合、以下を考慮の上実施ください。

		  較正物質					     ：�CHEM3標準液 Vを使用ください。
		  較正物質濃度			   ：�レベル1(標準液A):0、レベル2(標準液B):51(mmol/L)
												            注意）�当社標準液を使用の際は、該当製品の添付文書に

記載されている数値を使用ください。
		  測定回数					     ：�2濃度5重測定
		  較正頻度					     ：�90日ごとに必ず較正を行ってください。較正の検証結

果が許容範囲内である場合には、較正実施期間を延ば
すことができます。

		  較正が必要な場合	 ：・�試薬カートリッジのロットを変更する場合
・�点検又は修理後の精度管理の結果により必要と思わ
れる場合
・�各施設における精度管理方法に基づき必要とされる
場合
・�行政により求められた場合

⒌	 精度管理
		  精度管理の頻度については、行政当局の規制や許可条件に従ってください。
		  �既知濃度の精度管理物質を少なくとも1日1回、2濃度測定ください。測定
結果が許容範囲外の場合は、各施設の手順に従い対処ください。

		  �5重測定時の最大許容標準偏差は以下のとおりです。標準偏差が以下に示す
値を超える場合は、何らかの異常の可能性があります。

濃度 最大許容標準偏差
11mmol/L 2mmol/L
23mmol/L 3mmol/L
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【 測定結果の判定法 】
⒈	 基準範囲：21～32mmol/L＊
		  �この基準範囲は、年齢18歳以上の健常な男性及び女性120例の血清及び血
漿検体から、得られました。

		  ＊�基準範囲は、ディメンション シリーズで得られた結果に基づいています。
		  �各施設でディメンション ビスタ シリーズによる基準範囲を設定ください。
⒉	 測定限界　
	 ・�結　　果		 ：45mmol/Lを超えた場合には検体を希釈ください。
	 ・�希釈方法		 ：�精製水を用いて、測定範囲内に結果が収まるように希釈くださ

い。検体属性入力時に希釈係数を入力ください。次いで15分以
内に再測定ください。結果は希釈係数で補正されます。

	 ・�結果が1mmol/L未満の場合、“1mmol/L未満”と報告されます。
⒊	 エラーメッセージ
		  �機器のプロセスエラーやステータス情報、及び測定結果エラーが、フラッグ
とコメントで表示されます。表示されたフラッグ及びコメントの詳細はディ
メンション ビスタ オペレーターガイドを参照ください。メッセージの内容が
解決されるまで結果出力用紙を破棄せず、各施設の手順に従い処理し、測定
結果は報告しないでください。

【 臨床的意義 】
血清及び血漿中の二酸化炭素は、2種類の主要な化学的形態、すなわち溶解した
CO2及び重炭酸 (HCO3) アニオンとして存在します６。ディメンション ビスタの
酵素的方法は総二酸化炭素を測定するために、すべてのCO2型をHCO3－に変換し
ます。

【 性能 】
⒈	 性能
	 ⑴感度					     �重炭酸塩濃度50mmol/Lと0mmol/Lの標準液を測定すると

きの吸光度変化量の差は75ｍAU以上です｡
	 ⑵正確性				    �濃度既知管理用検体を測定するとき、その測定値は表示値の±

10％です。
	 ⑶同時再現性		  �異なる2濃度の検体を各々3回同時に測定するとき、その変

動係数（CV）は10％以下です。
	 ⑷測定範囲			   1 ～ 45mmol/L
									         �これは、検体を直接測定した時の濃度範囲です。希釈や通常

操作にない前処理はしていません。
⒉	 精密性7,b

　試料 平均値（mmol/L） 標準偏差（CV％）
再現性 施設内

Multiqual® Control
レベル1
レベル2

12
25

0.4(2.9)
0.6(2.4)

0.6(4.6)
1.1(4.5)

		  b.�精密性の検討は、CLSI/NCCLS EP5-A2に従って実施しました。各測定
試料は2検体を用いて１日2回20日間測定を行いました。

⒊	 相関性8, c

		  �ディメンション シリーズとディメンション ビスタ シリーズの機器相関性を以
下に示します。

傾き 切片（mmol/L） 相関係数 nd
1.04 3.2 0.96 162

		  c.	�相関性の検討は、CLSI/NCCLS EP9-A2に従って実施しました。直線回
帰に使用した方法は最小二乗法です。

		  d.相関性試験で検討した濃度範囲は、6～45mmol/Lでした。
⒋	 分析感度
		  �本法の0mmol/Lと有意差の認められる最小濃度は1mmol/Lです。感度は
CHEM3標準液 Vのレベル1(0mmol/L)の平均値(n＝ 20)＋ 2SDより求め
ました。

⒌	 較正用の基準物質（標準物質）
		  �NIST SRM 351

【 使用上又は取扱い上の注意 】
⒈	 取扱い上（危険防止）の注意
	 ・�試料（検体）は、HIV、HBV、HCV等の感染の恐れのあるものとして取り扱っ
てください。検査実施にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を
着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。

	 ・�サンプルカップ及び使用済みキュベットは体液成分が含まれているため、直
接触れたり口に含んだりしないように十分に注意ください。

⒉	 使用上の注意
	 ・�本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存ください。
	 ・�使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
	 ・�装置に試薬カートリッジを装填しシールが未開封の状態では30日間安定で
す。一度開封された状態では1日間安定です。

	 ・�試薬の注ぎ足しは行わないでください。
	 ・�廃棄上の注意：	−	 �試料（検体）中には、HIV、HBV、HCV等の感染性のも

のが存在する場合がありますので、廃液、使用済み器具
などは適当な消毒処理あるいは滅菌処理を行ってくださ
い。

									         −	 �残った試薬や検体を廃棄する場合には、医療廃棄物に関
する規定に従って、医療廃棄物又は産業廃棄物等区別し
て処理ください。

									         −	 �試薬類や廃液などが飛散した場合には、拭き取りと消毒
を行ってください。

【 貯蔵方法・有効期間 】
貯蔵方法	 2〜8℃
有効期間	 12ヶ月（使用期限は外箱に表示）

【 包装単位 】
3,360テスト（840テスト／カートリッジ×4）
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【 問い合わせ先 】
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
カスタマーケアセンター
TEL：03-3493-8400
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