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NA抗血清 L鎖L型
N Antiserum to Human Ig/L-chain Type lambda
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この添付文書をよく読んでから使用ください。

【全般的な注意】
◦�本品は体外診断用医薬品ですので、それ以外の目的に使用しないでく
ださい。
◦�本品の測定結果は、患者の治療歴、臨床症状その他関連する他の検査
結果等を考慮して総合的に判断ください。
◦�添付文書に記載されている以外の使用方法については保証しません。
◦�使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用くださ
い。

【形状・構造等（キットの構成）】
NA抗血清 L鎖L型� 2mL×1バイアル
N Antiserum to Human lg/L-chain, λtype
抗免疫グロブリンＬ鎖λ型血清（ウサギ）
アジ化ナトリウム＜１g/Ｌ
本品は高度に精製したヒトの免疫グロブリンＬ鎖をウサギに免疫して得
られた抗血清（液状品）です。

【使用目的】
血清中の免疫グロブリンＬ鎖λ型の測定

【測定原理】
ネフェロメトリー法
ヒト液性成分に含有されるタンパクは、特異的抗体との免疫化学反応で
免疫複合体を形成します。これらの複合体によって、検体に照射した光
が散乱します。散乱強度は検体中の各タンパク濃度に比例します。検体
中の免疫グロブリンＬ鎖λ型濃度は濃度既知の標準液から得られた検量
線より求められます。

【操作上の注意】
1.	 測定試料の性質、採取法
	 ◦�血清検体はできるだけ新鮮なものか又は凍結保存されていたものを
使用ください。血清検体は2～8℃で8日間保存可能です。採血後
24時間以内に凍結し凍結融解を繰り返さないでください。

	 ◦�血清検体は完全に凝固させてから分離し、フィブリンがまったく残
らないようにしてください。

	 ◦�脂肪分が浮遊した検体や凍結融解後の濁った検体は、遠心処理
（15,000 ×g/10分間）を行ってから使用ください。

	 ◦�保存検体は室温に戻してから使用ください。
2.	 妨害物質・妨害薬剤
		  �検体の濁りや浮遊物は本法を妨害する可能性がありますので、測定
前に遠心分離し取り除いてください。遠心分離（15,000×g/10分
間）で脂肪分や濁りが取り除けない検体は測定に使用しないでくださ
い。

3.	 その他
		  �本品は、免疫比濁分析装置 BNシステム[BNプロスペック、ベーリ
ング ネフェロメータ Ⅱ（以下BN Ⅱ）]及びAtellica NEPH630 免
疫化学自動分析装置（以下Atellica NEPH）の専用試薬です。

【用法・用量（操作方法）】
1.	 試薬の調製法
	 ◦�試薬は調製する必要がありませんのでそのまま使用ください。
	 ◦�標準血清とコントロールは泡立たないように静かに混和してから使
用ください。

2.	 試薬の保存条件と安定性
	 ⑴�抗血清
		  ◦�未開封で2～8℃に保存した場合ラベルに記載されている使用期限

まで安定です。
		  ◦�一度開封した場合、使用後ただちに2～8℃で密封保存し、微生

物等のコンタミがなければ4週間使用可能です。保存中に細菌の
混入以外の原因で濁りや沈殿を生じた場合、使用する前に必ず沈
殿物や濁りはろ過して取り除いてください。ろ過には0.45μmポ
アーサイズの使い捨てフィルターが適しています。

		  ◦�試薬は凍結しないでください。

		  ◦�機器搭載後の安定性は、1日約8時間の搭載で5日間安定ですが、
機器の種類や施設の状況によって異なります。詳細は、機器の取
扱説明書を参照ください。

	 ⑵�標準血清及びコントロール
		  ◦�未開封で2～8℃に保存した場合ラベルに記載されている使用期限

まで安定です。
		  ◦�一度開封した場合、使用後ただちに2～8℃で密封保存すれば14

日間使用可能です。
		  ◦�保存中に細菌の混入以外の原因で濁りや沈殿が生じても、測定結

果には影響しません。
3.	 必要な器具・器材・試料等
	 ◦�BNシステム（BNプロスペック、BNⅡ）、Atellica NEPH
	 ◦�機器の消耗品は、機器の取扱説明書を参照ください。
●本品以外に必要な試薬（別売）
	 ◦N-蛋白標準血清SL（品目コード：OQIM13）
	・ N/T-蛋白コントロールSL/L（品目コード：OQIN13）
	・ N/T-蛋白コントロールSL/M（品目コード：OQIO13）
	・ N/T-蛋白コントロールSL/H（品目コード：OQIP13）
	・ N-希釈液（品目コード：JP00083,JP00084）
	・ N-反応緩衝液（品目コード：JP00085,JP00086）
4.	 操作法
	 ⑴�機器の操作法は機器の取扱説明書を参照ください。
	 ⑵�2～8℃で保存されていた試薬及び検体は、常温に戻すことなくその
まま使用することができます。

	 ⑶�試薬及び検体を機器にセットし、あらかじめ機器に搭載されている
アッセイプロトコールに従って測定を開始します。続くすべての操
作ステップは機器により自動的に行われます。

	 ⑷�N-蛋白標準血清SLの希釈は機器によりN-希釈液を使用して自動的
に行われ、マルチポイントの検量線が作成されます。希釈した標準
血清は、4時間以内に使用ください。検量線はN/T-蛋白コントロー
ルSL/L、M、Hの測定結果が範囲内であれば使用できます。試薬の
ロット変更時には必ず検量線を作成ください。

	 ⑸�血清検体はN-希釈液で自動的に20倍に希釈され測定されます。測定
レンジに入らない検体は、高希釈倍率で再測定されます。機器のソ
フトウエアは異なる希釈倍率での再測定が可能です（詳細は機器の取
扱説明書を参照ください）。

	 ⑹�結果の算出は機器により、g/L 又は使用者が選択した単位で自動的
に求められます。さらに機器の演算ソフトにてκ/λ比が求められま
す。

5.	 精度管理
		  �試薬開封時と測定毎にN/T-蛋白コントロールSL/L、M、Hを必ず測
定ください。コントロールは検体と同様の条件で測定ください。表
示値と範囲はコントロールの濃度表を参照ください。精度管理の頻
度については、行政当局の規制又は許可条件に従ってください。コ
ントロール値が範囲外であれば、再測定ください。再測定しても範
囲外ならば、新しい検量線を作成ください。原因が確認され修正さ
れるまで、測定値を報告しないでください。

【測定結果の判定法】
1.	 基準範囲
		  健常ドイツ成人
		  免疫グロブリンＬ鎖λ型：0.9～2.1g/L
		  κ/λ比								        ：1.35～2.65
		  �この基準範囲は健常成人から得られた血清に適用されます。
		  �Ig/Ｌ鎖のタイプλの基準範囲1は再計算されました2。
		  �基準範囲は参考とした集団に影響されますので、各施設で独自に設

定ください。
2.	 判定上の注意
	 ◦�免疫グロブリンL鎖κ型とλ型のネフェロメトリー法による測定で
は、単クローン性免疫グロブリン異常症の診断において免疫電気泳
動又は免疫固定に代わることはできません。

	 ◦�定量結果は他の検査データと臨床所見と関連させて検討されなけれ
ばなりません。もし、異なる型のL鎖を持つ2つの単クローン性免疫
グロブリンが共存するならば、得られたκ／λ指数が基準範囲内に
あることも考えられます。
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免疫グロブリンカッパ／ラムダ鎖キット



	 ◦�マトリックス効果のため、検査室間試験検体及び対照検体の測定値
が、他の方法で得られた値と異なる場合があります。このため測定
法別の目標値を設定して判定する必要があります。

【臨床的意義】
免疫グロブリンのＬ鎖の血清濃度は、インタクトな免疫グロブリン分子
の濃度（通常はIgG、IgA、IgM）により決められます。フリーのＬ鎖又は
フリーのH鎖が血清中に存在する場合には、インタクトな免疫グロブリン�
とＬ鎖の関係に偏りを生じます。免疫グロブリンのＬ鎖の濃度が上昇した
り減少したりするのは、インタクトな免疫グロブリンの増殖（多クローン�
性又は単クローン性）又は減少によるものです。多クローン性免疫グロブ
リンのＬ鎖κとλの比率は2:1です。一方、単クローン性免疫グロブリン�
のＬ鎖はκ又はλのどちらか一方のタイプを示します。単クローン性免
疫グロブリン又はフリーな単クローン性Ｌ鎖の産生が増加すると、Ｌ鎖
κ/λの指数が変化してきます。κ/λ指数の異常は単クローン性免疫グ
ロブリン異常症の存在を示します2,3,4,5。

【性能】
1.	 性能
		  �本試薬は、操作法に従って試験するとき、次の感度、正確性、同時
再現性を有します。

	 ⑴�感度
		  �免疫グロブリンL鎖λ型濃度19μg/mLにおける散乱強度は、ブラン�
ク液（生理食塩液）での散乱強度より25ビット*以上高くなります。
（＊100ビット=0.24ボルト）

	 ⑵�正確性
		  �免疫グロブリンL鎖λ型濃度既知の管理用検体を測定するとき測定値
は既知濃度の85～115%です。

	 ⑶�同時再現性
		  �免疫グロブリンL鎖λ型濃度の異なる2種類の検体を3回同時に測定
するとき、測定値のCV値は10%以下です。

	 ⑷�測定範囲（例示）
		  �0.16～5.0g/L
		  �詳細は機器の取扱説明書を参照ください。
2.	 その他のデータ
	 ⑴�感度
		  �本法の分析感度は、検量線の下限値により設定されるので、N-蛋白
標準血清SLの蛋白濃度に依存します。

	 ⑵�特異性
		  �本品は、免疫グロブリンL鎖λ型に特異性があります。本品は、λ型
の結合型及び遊離型両方に反応性があります。

	 ⑶�精密性
		  �本品を用い、BNシステムにて測定したとき、次の変動係数（CV）を
得ました。

測定項目
同時再現性 日差再現性

n 平均値
（g/L）

CV（%） n 平均値
（g/L）

CV（%）

免疫グロブリンＬ鎖λ型 30 1.62 1.9 10 1.52 2.9

	 ⑷�相関性
		  �本品（y）とSRID法（x）との血清検体を用いた相関性は、
		  y=0.90x＋0.09 g/L		  r＝0.98（n＝50）です。
3.	 較正用の基準物質（標準物質）
		  �ERM-DA470/calculation

【使用上又は取扱い上の注意】
1.	 �取扱い上（危険防止）の注意
	 ◦�試料（検体）はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取
り扱ってください。検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨
て手袋を着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。

	 ◦�N-蛋白標準血清SLとN/T-蛋白コントロールSL/L、M、Hの原料は、
HBs抗原、HCV抗体、HIV-1抗体及びHIV-2抗体に対し陰性が確認さ
れたものを用いていますが、どのような検出法も完全とは言えません
ので、使用時は感染の危険があるものとして取扱い上の注意を守り、
皮膚に触れたり飲み込んだりしないでください

	 ◦�試薬は保存剤としてアジ化ナトリウム（＜1g/L）を含んでいますので、
誤って飲み込んだり、皮膚や粘膜に触れないようにしてください。も
し、皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い流すなどの応急処置を
行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

2.	 使用上の注意
	 ◦�本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存ください。
	 ◦�使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
	 ◦�本品は、BNシステム及びAtellica NEPHで最適な性能及び仕様に

沿った使用ができることを確認しています。使用者が行った変更は
本品の性能や測定結果に影響することがあるので保証できません。
添付文書やアプリケーションシートに記載されている以外の操作方
法や試薬の使用の変更の確認は、使用者の責任において行ってくだ
さい。

	 ◦�試薬の注ぎ足しは行わないでください。
3.	 廃棄上の注意
	 ◦�試料（検体）中にはHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在する場
合がありますので、廃液、使用済み器具などは適切な消毒処理ある
いは滅菌処理を行ってください。

	 ◦�残った試薬や検体を廃棄する場合には、医療廃棄物に関する規定に
従って、医療廃棄物又は産業廃棄物等区別して処理ください。

	 ◦�保存剤としてアジ化ナトリウム（＜0.1%）を含んでいます。アジ化
ナトリウムは銅や鉛等の重金属と反応して爆発性のアジ化塩を形成
することがありますので、廃棄の際は各法令に従いゆっくりと大量
の水で洗い流してください。

	 ◦�試薬類や廃液などが飛散した場合には、拭き取りと消毒を行ってく
ださい。

【貯蔵方法・有効期間】
貯蔵方法：2〜8℃
有効期間：3年（使用期限は外箱に表示）

【包装単位】
NA抗血清 L鎖L型（品目コード：OWHH09）　2mL×1バイアル
その他の包装単位につきましては、弊社までお問い合わせください。
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【問い合わせ先】
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
カスタマーケアセンター
TEL：03-3493-8400
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