
この添付文書をよく読んでから使用ください。

【 全般的な注意 】
・本品は体外診断用医薬品ですので、それ以外の目的に使用しないでください。
・�本品の測定結果は、患者の治療歴、臨床症状その他関連する他の検査結果等を考慮して総合的に
判断ください。
・添付文書に記載されている以外の使用方法については保証しません。
・使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用ください。
・�本品にはアジ化ナトリウム等が含まれているので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着したり
した場合は、大量の水で洗い流し、必要に応じ医師の診断を受けてください。

【 形状・構造等（キットの構成） 】
　構成試薬名 ウェルa 形状 成分

　第一試薬b 1 錠剤 フラビンアデニンジヌクレオチドリン酸
D-プロリン

　第二試薬b 2 錠剤 アポd-アミノ酸酸化酵素
3,5-ジクロロ-2-ヒドロキシ
　ベンゼンスルホン酸ナトリウム
4-アミノアンチピリン
ホースラディッシュペルオキシダーゼ

　第三試薬b 5 錠剤 抗ヒト心筋トロポニンIマウス
　モノクローナル抗体結合二酸化クロム粒子c

　第四試薬 6 液状 アルカリフォスファターゼ標識 
　抗ヒト心筋トロポニンIマウス 
　モノクローナル抗体c

　第五試薬 7 液状 緩衝液及び安定化剤
　第六試薬 8 液状 安定化剤

	 a.	�試薬封入部をウェルと呼び、カートリッジの幅の広い方より1から順番に番号付けしています。
	 b.	�試薬には賦形剤、緩衝剤及び安定化剤が含まれています。
	 c.	�抗体価及び共役活性はロットごとに異なります。

【 使用目的 】
血清又は血漿中の心筋トロポニンI（cTnI）の測定

【 測定原理 】
本品は、サンドイッチ法に基づいた1ステップ酵素免疫測定法を用いています。検体中の心筋トロ
ポニンI（cTnI）は、抗ヒト心筋トロポニンIマウスモノクローナル抗体結合二酸化クロム粒子（CrO2-
ab）とアルカリフォスファターゼ標識抗ヒト心筋トロポニンIマウスモノクローナル抗体（Fab'-ALP）
と反応し、複合体（CrO2-Ab-cTnI-Fab'-ALP）を形成します。未反応のFab'-ALPが磁性分離と洗浄
により除去されます。複合体は反応キュベットへ移され、複合体を形成しているアルカリフォスファ
ターゼによりフラビンアデニンジヌクレオチドリン酸（FADP）を脱ホスホリル化し、フラビンアデ
ニンジヌクレオチド（FAD）へ変換します。続いてFADはアポd-アミノ酸酸化酵素と反応し、ホロd-
アミノ酸酸化酵素へ変換します。このホロd-アミノ酸酸化酵素が、D－プロリンと酸素の反応を触媒
し、過酸化水素（H2O2）を生成させます。このH2O2、3,5－ジクロロ－2－ヒドロキシベンゼンス
ルホン酸ナトリウム（DCHBS）及び4－アミノアンチピリン（4-AAP）が、ホースラディッシュペル
オキシダーゼ（HRP）の存在の下で510nmで吸収される色素を生成します1。この吸光度変化量は、
検体中に存在する心筋トロポニンⅠ濃度（ng/mL）に比例します。

		  cTnI + CrO2-Ab ＋	 	 CrO2-Ab-cTnI-Fab'-ALP ＋
							       Fab'-ALP															               CrO2-Ab ＋ Fab'-ALP

													              洗浄
		  CrO2-Ab-cTnI-Fab'-ALP ＋	 	 CrO2-Ab-cTnI-Fab'-ALP ＋ CrO2-Ab
					     CrO2-Ab +Fab'-ALP					   （キュベットへ移動）

												            CrO2-Ab-cTnI-Fab'-ALP
		  FADP 	 	 FAD ＋ Pi

																                FAD
		  アポd-アミノ酸酸化酵素	 	ホロd-アミノ酸酸化酵素

															               ホロd-アミノ酸酸化酵素
		  D－プロリン ＋ O2 	 	H2O2

																		                  HRP
		  H2O2 ＋ DCHBS ＋ 4-AAP 	 	 色素
																								                       （510nmに吸収あり）

【 操作上の注意 】
⒈	 測定試料の性質、採取法
	 ・�本品を用いた測定には、通常の採取方法にて取扱われた血清又はヘパリン加血漿を使用くださ
い2。

	 ・�検体採取に用いる器具の使用及び操作については、使用説明書に従ってください3。
	 ・�検体は20～ 25℃で8時間、2～8℃で2日間安定です。また凍結（-20℃以下）で安定した
長期保存が可能です4。検体は繰り返しての凍結及び溶解を避けてください。

	 ・�保存検体、標準液、コントロールは室温(22～ 28℃ )に戻してから使用ください。
	 ・�凍結溶解後に濁った検体は、測定前に遠心分離ください。
	 ・�採血に用いられるEDTA、クエン酸、シュウ酸塩及び抗凝固処理の不十分な凍結血漿はクロム
粒子を凝集させる可能性があるため使用しないでください。

	 ・�検体中の浮遊物質は取り除いてください。血清中にフィブリンが現れないようにするには、遠
心分離前に完全に凝固させなければなりません。血栓融解性又は抗凝固剤治療により凝固時間
が長くなる場合、血漿検体を用いることにより、検体の処理を早く行うことができ、浮遊物質
の発生を減らすことができます。

⒉	 妨害物質・妨害薬剤
	 ・�以下の物質が存在しても、記載の濃度までは本法を妨害しません。心筋トロポニンIを
1.5ng/mL含むプール血清において、これらの物質による系統誤差は10％未満です。
物質 濃度 物質 濃度
アセトアミノフェン 20mg/dL シメチジン 10mg/dL
アミカシン 15mg/dL クレアチニン 30mg/dL
アスコルビン酸 3mg/dL デキストラン75 2500mg/dL 
アロプリノール 2.5mg/dL ジゴキシン 5ng/mL
アンピシリン 5mg/dL エリスロマイシン 20mg/dL
アテノロール 1mg/dL エトスクシミド 30mg/dL 
ビリルビン 20mg/dL ゲンタマイシン 12mg/dL
カルバマゼピン 12mg/dL ヘパリンナトリウム 8U/mL
コレステロール 500mg/dL 硝酸イソソルビトール 6.0mg/dL 
クロルジアゼポキシド 2mg/dL リドカイン 6mg/dL 

L－チロキシン 60µg/dL ドーパミン 65mg/dL
ニコチン 2mg/dL エタノール 350mg/dL
ペニシリンG 25U/mL フロセミド 2mg/dL
フェノバルビタール 15mg/dL ヘモグロビン 1000mg/dL
プリミドン 10mg/dL イブプロフェン 40mg/dL
プロプラノロール 0.15mg/dL トリグリセリド 3000mg/dL
ヒト免疫グロブリンG 6g/dL 塩化リチウム 3.5mg/dL
テオフィリン 25mg/dL メチルドーパ 2.5mg/dL
尿酸 20mg/dL ニフェジピン 6.0mg/dL
ベラパミル 16mg/dL ペントバルビタール 10mg/dL
カフェイン 10mg/dL フェニトイン 10mg/dL
カプトプリル 5.0mg/dL プロポキシフェン 0.4mg/dL
クロラムフェニコール 25mg/dL ヒトアルブミン 6g/dL
クロルプロマジン 5mg/dL サリチル酸 50mg/dL
シンナリジン 3mg/dL 尿素 500mg/dL
シクロスポリンA 4000ng/mL バルプロ酸 50mg/dL
ジアゼパム 2mg/dL

⒊	 その他
		  �本品はディメンション シリーズの専用試薬です。

【 用法・用量 】
⒈	 試薬の調製法
		  �試薬の溶解、希釈及び混合はディメンション シリーズによって自動的に行われます。
⒉	 必要な器具・器材・試料等
	 ・�ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 ディメンション シリーズ
	 ・�CTNI標準液（品目コード：RC421C）
	 ・�ウォッシュバッファー（品目コード：RD701）
	 ・�試薬プローブ洗浄液（品目コード：RD702）　
	 ・�サンプルプローブ洗浄液（品目コード：RD703）
		  �その他の必要な器具・器材等についてはディメンション オペレーターマニュアルを参照くだ

さい。
⒊	 測定法
	 ⑴�本品をディメンション シリーズの所定位置に装填します。
	 ⑵�患者ID及び検査項目を入力します。検体（血清、血漿及び標準液）を指定された位置に装填し、

操作ボタンを押します。下記の手順で自動的に分析が行われます。
	 ⑶�第三試薬（25µL）、第四試薬（40µL）及び検体（50µL）が反応ベッセルに分注混和され、

42℃で4分間インキュベーションされます。
	 ⑷�インキュベーション後、反応しなかった試薬及び検体が磁性分離と洗浄により除去されます。
	 ⑸� ⑷の反応液（65µL）、第一試薬（24µL）、第ニ試薬（24µL）及び精製水（267µL）が反応

キュベットに分注混和され、37.0で5.4分間インキュベーションされます。
	 ⑹�反応液の吸光度が2波長（510及び700nm）でレート測定され、検体中の心筋トロポニンI

濃度（ng/mL）に変換されます。また、同時にディメンション シリーズは、試薬ブランクを
測定します。

	 ⑺�測定結果がプリントアウトされます。
⒋	 較正（キャリブレーション）
		  �一般的な較正手順はディメンション オペレーターマニュアルに記載されています。本法の較

正を行う場合、以下を考慮の上実施ください。
		  較正物質					     ：�CTNI標準液を使用ください。
		  較正物質濃度			   ：0、2、10、25、45ng/mL
												            注意）	 �当社標準液を使用の際は、該当製品の添付文書に記載されている

数値を使用ください。
		  測定回数					     ：�レベル1,2 	 :4重測定
												            レベル3 		  :3重測定
												            レベル4,5 	 :2重測定
		  較正頻度					     ：�試薬カートリッジのロット変更時或いは同一ロットにおいても60日ご

とに必ず較正を行ってください。
		  較正が必要な場合	 ：・試薬カートリッジのロットを変更する場合
												            ・�点検又は修理後の精度管理の結果により必要と思われる場合
												            ・各施設における精度管理方法に基づき必要とされる場合
												            ・行政により求められた場合
		  指定係数					     ：C0 : －989.0		  C1 : 8439.0		 C2 : －2.9　C3 : 101.0　C4 : 0.5
⒌	 精度管理
		  �既知濃度の精度管理物質を少なくとも1日1回、2濃度測定ください。測定結果が許容範囲外

の場合は、各施設の手順に従い対処ください。プール血清又は精度管理物質を用いた5重測定
の再現性の結果が以下のようであれば、何らかの異常の可能性があります。

濃度 SD
2.0ng/mL ＞ 0.20ng/mL
25.0ng/mL ＞ 1.50ng/mL

【 測定結果の判定法 】
⒈	 基準範囲
		  �健常者の試験で、本法の基準範囲（99パーセンタイル）は以下のとおりでした。

N 99パーセンタイルを含む範囲
342 0.00 ～ 0.07 ng/mL

		  �参考集団は18～ 83歳の男女同比率の人数で構成されました。各施設で現状のAMI診断の方
法や診断基準を考慮し、適切な母集団から各施設における基準範囲及びカットオフ値を設定く
ださい。

		  結果の判定：
		  �米国臨床生化学協会（NACB）は、早期の検体が陰性で臨床結果が疑わしい場合には、入院時、

入院後6～9時間及び12～24時間中の経時的サンプリングを推奨しています5。
		  �心筋トロポニンI濃度は、不安定狭心症、非Q波MI及びQ波MIを含む急性冠症候群における

心筋傷害の有用な指標であることが報告されています6-10。
		  �結果を判定する際は、患者の治療歴、臨床症状及び他の要因を考慮ください。心挫傷、心筋炎

など心筋傷害を引き起こしうる状態では、心筋トロポニンIなどの心筋に存在する蛋白質の血
中濃度が上昇する可能性があります。

		  リスクの層別化：
		  �心筋トロポニンI濃度の増加と死亡率の増加は有意な関係があります。不安定狭心症、非Q波MI

などの急性冠症候群患者において、心筋トロポニンI値は、死亡リスクの高い患者などの早期検
出に役立ちます。心筋トロポニンIの上昇は有益な予後の情報として考慮ください10。

		  AMIの診断：結果の判定
		  �MI診断のためには心筋トロポニンI濃度を経時的に測定することが有用で、複数回測定するこ
とが推奨されています。MI患者は、始めの48時間は6～8時間ごとに採血を行うと、CKMB
といった他のMIのマーカーと共に典型的な濃度の増減を示します。CKMBと違い、一般的に
心筋トロポニンIは数（5～9）日間に渡って参考値範囲以上の値を維持し続けます6,11,12。

		  �NACB IFCC委員会では、心筋トロポニン値が上昇したと認められる値について、健常者の
99パーセンタイルを上回る測定値を使用することを推奨しています。同委員会は、健常者の
99パーセンタイル値においてCV10%以下を理想としていますが、経時的にトロポニン値を
確認している場合は、99パーセンタイル値の非精密度がCV 25％未満であっても、患者の
重大な誤分類は起こらないとしています13,14。

		  �本法における基準範囲の99パーセンタイルは0.07ng/mLであり、非精密度は以下のとおり
です。

濃度 非精密度（CV%）
0.07ng/mL（99パーセンタイル） 15～22
0.14ng/mL 10

		  �World Health Organization(WHO)はAMIと判断する基準は、急性心筋梗塞、梗塞による
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心電図の変化、心臓マーカー濃度の経時変化、胸部不快感の持続（20分以上）のうち2つを満
たすこととしています15。

		  0.6～1.5ng/mLのカットオフ値はAMIのWHO判断基準と一致しています。
		  �患者検体を順次サンプリングしたときの診断感度と診断特異性は、この範囲のカットオフ値で

90%以上です16。この範囲のカットオフ値は、現在のNACB IFCC推奨の中で高い濃度を反
映しています。カットオフ値はあくまで参考値として扱ってください。

⒉	 判定上の注意
	 ・�ワンステップのサンドイッチ免疫測定法は、一つの抗原に抗体と酵素標識抗体が同時に結合する
ため、抗原過剰では抗原抗体反応が妨害され、高濃度ではフック現象が起こり易くなります17。
高濃度検体は、結果報告前に希釈再検を行ってください（上記に記載された希釈情報を参照く
ださい）。本法は1800ng/mLまでフック現象がありません。

	 ・�患者検体中にヘテロフィリック抗体が存在すると、免疫反応に正又は負の誤差を与えることが
あります。そのため、本法は検体中のヘテロフィリック抗体の影響を最小限にする工夫がされ
ていますが、すべての検体から、この影響を取り除くことができるわけではありませんので、
患者の臨床症状や治療歴と異なる測定結果の判定については、注意が必要です18,19。

⒊	 測定限界
	 ・�結　　　果	：�40ng/mLを超えた場合には検体を希釈ください。
	 ・�希 釈 方 法	：�精製水を用いて測定範囲内に結果が収まるように希釈ください。検体属性入力時

に希釈係数を入力ください。次いで再測定ください。結果は希釈係数で補正され
ます。

	 ・�自動希釈法	：�ディメンション オペレーターマニュアルを参照ください。
	 ・�結果が0.04ng/mL未満の場合、数値ではなく“0.04 ng/mL未満”と報告されます。
⒋	 エラーメッセージ
		  �機器のプロセスエラーやステータス情報、及び測定結果エラーが、フラッグとコメントで表示

されます。表示されたフラッグ及びコメントの詳細はディメンション・オペレーターマニュア
ルを参照ください。メッセージの内容が解決されるまで結果出力用紙を破棄せず、各施設の手
順に従い処理し、測定結果は報告しないでください。

【 臨床的意義 】
トロポニンは横紋筋の筋収縮の調節蛋白複合体で、トロポミオシンと共に筋原繊維の細いフィラ
メントに沿って周期的に存在しています。トロポニン複合体は、トロポニンI（アクトミオシンの
ATPアーゼ活性を抑制）、トロポニンC（カルシウムとの結合部位）、トロポニンT（トロポミオシ
ンと結合）の3つのサブユニットから構成されます。この複合体がカルシウム依存のミオシンとア
クチンの相互作用を調節し、筋の収縮に重要な役割を担っています20。
トロポニンIは骨格筋の速筋、遅筋及び心筋の3つのアイソフォームが存在します。
骨格筋のアイソフォームは分子量がほぼ同等で約20,000ダルトンですが、アミノ酸配列が約
40%異なります。心筋のアイソフォームは骨格筋のアイソフォームとアミノ酸配列が約40%異
なり、末端に31の残基が追加されているので分子量は24,000ダルトンとなります11,12。
心筋トロポニンIは、心筋梗塞(MI)の発作後、数時間内に血中に放出され、梗塞後、数日間高値を
維持することが数多く報告されています。その報告をまとめると、心筋トロポニンIは胸痛発作後、
4～8時間で異常値となり、12～16時間でピークに達し、梗塞のある間5～9日間にわたって
高値を維持します6,11,12。これらの研究により、心筋トロポニンIはCKMBとLDの両方の診断域を
カバーしていることが分かります7。また心筋トロポニンIは骨格筋傷害存在下の心筋傷害に対し
CKMBより高い特異性を有しています8,9。
心筋トロポニンIの測定は心筋傷害を決定するのに十分な感度と特異性を有しており、心筋トロポ
ニンIの上昇はQ波MI、非Q波MI、不安定狭心症を含む冠動脈疾患において見られます。心筋ト
ロポニンIが検出された非Q波MIや不安定型狭心症の患者では、死亡率が非常に高いとも言われて
います。このことは、心筋トロポニンIが患者のリスクの層別化が可能であることを示唆していま
す10。
心筋トロポニンは心筋壊死のマーカーであり、MIのみのマーカーではありません21,22。MI以外の
状態においても心筋トロポニンが上昇することは現在よく知られており、この上昇は虚血状態では
ない心筋壊死レベルを反映しています23。このような上昇は“偽陽性”と解釈せず、罹病率や死亡
率に関連する予後の状況を示す値として考慮する必要があります24。MI以外にトロポニン値が上
昇するような状態には、胸部外傷、心臓及び心臓以外の外科手術、うっ血性心不全、腎不全、薬剤
心毒性、心筋炎・肺塞栓症・浸潤性疾患といった炎症性疾患、急性神経障害などがありますがこの
限りではありません。治療は初期症状に基づき行われなければなりませんが、トロポニンの上昇は
いずれの場合においても悪い状態を予測させるものであり、治療を決定するプロセスで考慮するも
のであると認識されています10,25。

【 性能 】
⒈	 　性能
	 ⑴感　度				    �心筋トロポニンI濃度0ng/mLと55ng/mLの標準液を測定するときの吸光度

の差は3000mAU以上です。
	 ⑵正確性				    �異なる3濃度の管理用検体を測定するとき、その測定値は表示値の±20％で

す。
	 ⑶同時再現性		  �異なる2濃度の検体を同時に3回測定するとき、変動係数（CV）は10％以下

です。
	 ⑷測定範囲			   0.04～ 40.00ng/mL
⒉	 精密性d,e,f

標準偏差(CV％ )

試料 平均
(ng/mL)

Within-run
（同時再現性）

Total
（再現性）

MAS Tru-Liuid Control
	 レベル1 0.35 0.01（2.7） 0.03（7.7）
	 レベル2 5.28 0.05（1.0） 0.22（4.2）
	 レベル3 14.52 0.14（1.0） 0.71（4.9）
プール血清
	 レベル1 0.08 0.01（7.3） 0.01（15.1）
	 レベル2 0.16 0.01（4.0） 0.01（9.2）
	 レベル3 0.47 0.01（2.9） 0.03（6.2）
	 レベル4 1.44 0.04（2.6） 0.07（5.2）
	 レベル5 27.71 0.53（1.9） 0.99（3.6）
	 レベル6 40.05 0.75（1.9） 1.81（4.5）

		  d.	�すべての性能試験は、通常の機器精度管理チェックの実施後に行いました。（ディメンション 
オペレーターマニュアルを参照ください。）

		  e.	�精密性試験は、NCCLS Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry 
Devices （EP5-A,1999）にしたがって実施しました。

		  f.	�各レベルの検体は20日間2重測定をしました。同時再現性と全体の標準偏差（SD）は分散
分析により算出しました。

⒊	 相関性d,g,h

比較法 傾き 切片（ng/mL） 相関係数 n
ストラタス CS トロポニンI 1.04 0.11 0.99 163

		  g.	�回帰統計のためのモデル方程式
			   [ディメンションの結果]＝傾き×[比較法の結果]＋切片
		  h.	�母集団の範囲：0.00～ 34.38ng/mL
	 血清及び血漿の相関性
	 ・�血清検体とヘパリン血漿検体（0.03～ 38.97ng/mL）の相関性は（血漿の測定値）＝
1.07×（血清の測定値）－0.04、r=1.00、n=36でした。

⒋	 特異性
		  �本法は、心筋トロポニンIを特異的に測定します。ヒト筋組織中の他の筋原線維蛋白に対する

交差反応は殆どありません。試験結果をまとめると以下のようになります。
蛋白 濃度 交差反応率(％ )
骨格筋トロポニンI 1000ng/mL 0.04
心筋トロポニンT 1000ng/mL 0.34
心筋トロポニンC 1000ng/mL 0.00

⒌	 回収率
		  �心筋トロポニンIを高濃度及び低濃度含む血漿検体を等混合し、測定を行いました。それぞれの

混合検体の測定値と理論値を比較しました。

混合検体 血漿検体1
（ng/mL）

血漿検体2
（ng/mL）

混合検体
（ng/mL） 回収率（％）

A　 0.00 7.72 3.95 102.3
B　 2.71 24.08 14.12 105.4
C　 7.72 24.32 15.80 98.6
D　 0.00 30.99 16.46 106.4

⒍	 分析感度
		  �本法の0.00ng/mLと有意差の認められる最小濃度は0.04ng/mLです。感度は、CTNI標準

液レベル1（0ng/mL）の平均値（n＝ 20）＋2SDより求めました。
⒎	 較正用の基準物質（標準物質）
		  社内標準品

【 使用上又は取扱い上の注意 】
⒈	 取扱い上（危険防止）の注意
	 ・�試料（検体）はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取り扱ってください。検査
にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングを
行わないでください。

	 ・�サンプルカップ及び使用済みキュベットは体液成分が含まれているため、直接触れたり口に含
んだりしないように十分に注意ください。

	 ・�試薬はアジ化ナトリウム（＜0.1％）を含んでいますので、誤って飲み込んだり皮膚や粘膜に
ふれないようにしてください。もし、皮膚に付着した場合は、大量の水で洗い流すなどの応急
処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

⒉	 使用上の注意
	 ・�本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存ください。
	 ・使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
	 ・�未開封の各試薬カートリッジの使用期限は容器に記載されています。装置に試薬カートリッジ
を装填しシールが未開封の状態では30日間安定です。一度開封された状態では3日間安定で
す。

	 ・�試薬の注ぎ足しは行わないでください。
	 ・�廃棄上の注意：−	�試料（検体）中にはHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在する場合があ

りますので、廃液、使用済み器具などは適当な消毒処理あるいは滅菌処理を
行ってください。

							       　 −	 �保存剤としてアジ化ナトリウム（＜0.1％）を含んでいます。アジ化ナトリ
ウムは銅や鉛等の重金属と反応して爆発性のアジ化塩を形成することがあり
ますので、廃棄の際はゆっくりと大量の水で洗い流してください。

							       　 −	 �残った試薬や検体を廃棄する場合には、医療廃棄物に関する規定に従って、医
療廃棄物又は産業廃棄物等区別して処理ください。

							       　 −	 �試薬類や廃液などが飛散した場合には、拭き取りと消毒を行ってください。

【 貯蔵方法・有効期間 】
貯蔵方法	 2〜8℃
有効期間	 12ヶ月（使用期限は外箱に表示）

【 包装単位 】
120テスト（30テスト／カートリッジ×4）
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