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ご使用に際しては、本電子化された添付文書をよくお読みください。

体外診断用医薬品
〔届出番号 13A2X00197223001〕

2022年 9 月作成（第 1版）

バンコマイシンキット
（分類コード番号：30414000）

（TBA-nx360/cシステム用）

205924-001

全般的な注意
1．本品は、体外診断用医薬品ですので、それ以外の目的には使用で
きません。

2．測定結果に基づく臨床判断は、臨床症状や他の検査結果などと合
わせて担当医師が総合的に判断してください。

3．投与された薬剤による測定値の影響に関しては、当該薬剤の添付
文書に記載されている使用上の注意、特に臨床検査結果に及ぼ
す影響の項をよくお読みください。また、本添付文書の【操作
上の注意】2.妨害物質の項や【測定結果の判定法】2.判定上の
注意の項もよくお読みください。

4．この添付文書に記載された使用方法に従って使用してください。
記載された使用方法及び使用目的以外での使用については、測
定値の信頼性を保証しかねます。

5．試薬が誤って目や口に入った場合には、水で十分に洗い流す等の
応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてくださ
い。

6．本品を使用する際は精度管理を実施し、精度が確保されているこ
とを確認してください。

7．VCM抗体液①は、HBs抗原陰性、HIV抗体陰性、HCV抗体陰性
を確認したヒト由来成分を含んでおりますが、使用の際には感
染の危険性のあるものとして、検体と同様に十分注意の上お取
扱いください。

形状・構造等（キットの構成）
構成試薬名　　成分
VCM抗体液①：抗バンコマイシンマウスモノクローナル抗体
VCMラテックス試液②：バンコマイシン感作ラテックス

使用目的
血清又は血漿中のバンコマイシン濃度の測定

測定原理
1．測定原理
検体に一定量の抗バンコマイシン抗体を加えて反応させると、
検体中のバンコマイシン量に応じて抗バンコマイシン抗体が消
費されます。これにバンコマイシン感作ラテックスを加えると
未反応の抗バンコマイシン抗体が反応して凝集を生じます。こ
の凝集度合は、検体中のバンコマイシン濃度に依存しますの
で、凝集度合を吸光度として測定することにより、検体中のバ
ンコマイシン濃度を求めることができます。

検体（バンコマイシン）＋抗バンコマイシン抗体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抗原抗体反応

未反応抗バンコマイシン抗体＋バンコマイシン感作ラテックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　抗原抗体反応による凝集

2 ．特長
1特異性の高いモノクローナル抗体を使用し、高感度で精度よく
測定できます。
2試薬は液状で調製不要です。

操作上の注意
1．測定試料の性質、採取法
1測定試料
血清又は血漿（ヘパリン血漿、EDTA血漿）が使用できます。
2測定試料の保存について
⑴血清（漿）分離後、冷蔵で7日間まで保存できます。血清（漿）
分離後7日間中に測定できない場合は－20℃で保存し、28日間以

内に測定してください。なお、測定に際しては、検体を室内温
度（15～30℃）に戻してから測定してください。
⑵測定試料の凍結融解の繰り返しは2回まで可能です。
3採血管の分離剤等が測定値に影響を与える場合がありますので、
注意してください1）。

4検体中の不溶物を除去してからサンプリング操作を行ってくださ
い。また、強く濁った検体は測定前に遠心分離を行ってくださ
い。

2 ．妨害物質
1遊離型ビリルビン50mg/dLまで、抱合型ビリルビン50mg/dLま
で、ヘモグロビン500mg/dLまで、リウマトイド因子500IU/mL
まで、ホルマジン濁度数3000度まで、アスコルビン酸50mg/dL
まで測定値に影響はありません。
2交差反応性
バンコマイシンの類似物質及び各種の薬物の交差反応性を、次の
表にまとめました。
⑴バンコマイシン類似物質

⑵一般的にバンコマイシンと処方される薬剤

対象物質 交差反応性
（％）

試験濃度
（μg/mL）

3.69
1.2

100
100

結晶性分解産物（CDP-Ⅰ）
テイコプラニン

対象物質 交差反応性
（％）

試験濃度
（μg/mL）

0.05
－0.02
－0.07
0.08
0.05
0.04
0.06
－0.17
－0.04
－0.11
－0.05
－0.14
0.03
0.16
0.09
－0.11
－0.01
0.06
－0.14
0.05
0.05
0.01
0.06
－0.07
－0.05
0.05
0.07
0.01
－0.11
－0.04
－0.17
－0.03
0.12
0.03
0.03

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

アセトアミノフェン
アミカシン
アンフォテリシンB
アンピシリン
ベンドロフルメチアジド
カフェイン
カルベニシリン
セファマンドールナファート
セファゾリン
セファレキシン
セファロスポリン
セファロシン
クロラムフェニコール
クロロチアジド
クリンダマイシン
エリスロマイシン
エタクリン酸
エタンブトール
5-フルオロシトシン
フロセミド
フシジン酸
ゲンタマイシン
ヒドロクロロチアジド
イブプロフェン
イソニアジド
カナマイシンＡ
カナマイシンＢ
リンコマイシン
メトトレキサート
メチルプレドニゾロン
ナリジクス酸
ナプロキセン
ネオマイシン硫酸塩
ナイアシン
ニトロフラントイン
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3 ．その他
1検量用物質には、ナノピア用バンコマイシンキャリブレーター
（当社品）を使用してください。
2測定範囲に関する注意
検体の濃度が測定範囲を超える場合は、生理食塩液で希釈して再
測定してください。
3本品は臨床化学分析装置TBA-nx360/cシステム専用試薬です。
ご使用にあたっては、必ず測定装置の添付文書及び取扱説明書を
よくお読みください。

用法・用量（操作方法）
1．試薬の調製法
試薬①：VCM抗体液①をそのまま使用します。
試薬②：VCMラテックス試液②をそのまま使用します。
本品を使用する前には試薬ボトルを静かに転倒混和して使用して
ください。また、泡立ちのないことを確認の上、使用してくださ
い。

2 ．測定（操作）法
機器により次の操作が自動的に実施されます。

※吸光度Ⅰ，Ⅱ：700nmの吸光度
検量用物質：ナノピア用バンコマイシンキャリブレーター
　　　　　　 (当社指示値）

測定結果の判定法
1．参考基準範囲
バンコマイシンの初回目標トラフ値は10～15μg/mL、複雑性感
染症においては、TDMに基づいた投与量の調整の段階で、必要
と判断すればトラフ値15～20μg/mLを目標とする、とされてい
ます2）。なお、有効治療濃度と毒性発現濃度は重なりあうことも
ありますので、患者の臨床所見や他の検査結果等と合わせて測定
結果を評価してください。
また、統計学的に十分な検体数を用いて、血中のバンコマイシン
濃度を測定し、各施設でのバンコマイシンの治療有効濃度を求め
ることを推奨します。

2 ．判定上の注意
検体により、検体中の目的成分以外の物質との反応や妨害反応を
生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、
再検査や希釈再検査、あるいは他の検査方法により確認してくだ
さい。

臨床的意義
バンコマイシンはAmycolatopsis orientalisから分離されたグリコペプ
チド系抗生物質で、グラム陽性菌に対して強い抗菌作用を有し、多剤
耐性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）にも優れた抗菌作用
を示すことから、MRSA治療の第一選択薬として世界中で広く使用さ
れています。
バンコマイシンで特に留意すべき副作用に腎障害、聴覚障害がありま
すが、これらの副作用は血中濃度と関係しているため、多くの場合は
血中濃度をモニタリングすることで回避できると考えられます3）。ま
た、PK/PDに基づく抗菌薬の適正使用を進めるためにも血中濃度の
モニタリングが重要となっています4）。

性能
1．感度
1標準液（0.0μg/mL）の吸光度は1900（Abs.×10000）以上
2標準液（0.0μg/mL）と標準液（5.0μg/mL）の吸光度の差は600
（Abs.×10000）以上

2 ．正確性　 測定期待値の80～120％
3 ．同時再現性　変動係数15％以下
　　（1．～3．までの試験方法は弊社試験方法による）
4 ．測定範囲5）（臨床化学分析装置TBA-nx360による）
2.5～80μg/mL

5 ．相関性5）（日本電子BM6010形自動分析装置による）
血　清　Ｎ＝51　ｒ＝0.985　y＝0.95x＋1.8
　対照法：既承認体外診断用医薬品（酵素免疫法）
6 ．較正用標準物質
バンコマイシン（米国薬局方）

使用上又は取扱い上の注意
1．取扱い上（危険防止）の注意
1検体はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取り
扱ってください。検査にあたっては感染の危険を避けるため使い
捨て手袋を着用し、また、口によるピペッティングを行わないで
ください。
2VCM抗体液①及びVCMラテックス試液②には防腐剤としてアジ
化ナトリウムが含まれておりますので、誤って目や口に入った
り、皮膚に付着した場合は速やかに水で洗い流す等の応急処置を
行い、必要であれば医師の手当てを受けてください。

2 ．使用上の注意
1本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存してください。凍結させ
た試薬は、品質が劣化して正しい結果が得られないことがありま
すので使用しないでください。
2使用期限を過ぎた試薬は、測定値の信頼性を保証しかねますの
で、使用しないでください。
3測定終了後、試薬庫から取り出して保存する場合は、密栓して貯
蔵方法に従い保存してください。

3 ．廃棄上の注意
1使用済の検体及び検体容器などを廃棄する前に0.1％濃度以上の
次亜塩素酸ナトリウム溶液に1時間以上浸すか、又はオートクレ
ーブ（121℃、20分間）で処理してください。
2検体又は検体を含む溶液が飛散した場合、感染を防止するため、
0.1％濃度以上の次亜塩素酸ナトリウム溶液等でよく拭き取って
ください。
3試薬及び処理した検体の残りなどを廃棄する場合には、廃棄物に
関する規定に従い、医療廃棄物又は産業廃棄物などとして処理し
てください。
4試薬の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法等の規制に留意してく
ださい。
5VCM抗体液①及びVCMラテックス試液②には、防腐剤としてア
ジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは鉛管、銅
管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがあります
ので、廃棄の際は大量の水と共に洗い流してください。

4 ．その他の注意
容器等は他の目的に転用しないでください。

貯蔵方法・有効期間
1．貯蔵方法　2～8℃
2．有効期間　製造後1年間
　　（使用期限は外装に記載してあります）

包装単位
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4 ）蘇原由貴、他：Mebio 28 （7）, 44-53 （2011）
5 ）積水メディカル株式会社　社内データ

お問い合わせ先
積水メディカル株式会社　学術担当
電話番号　0120-249-977
FAX番号　0120-247-477

製造販売元

「ナノピア」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標で
す。
「TBA」はキヤノンメディカルシステムズ株式会社の商標です。

名称 包装
VCM抗体液① 13mL×1

nx-cセットナノピアＴＤＭ
バンコマイシン

×2
VCMラテックス試液② 12mL×1

検体
1.9μL ＋

試薬①
80μL

37℃

272秒
試薬②
80μL

測定
(吸光度Ⅰ※)

37℃

64～96秒
測定
(吸光度Ⅱ※)

37℃

160～192秒

濃度計算

対象物質 交差反応性
（％）

試験濃度
（μg/mL）

－0.07
－0.01
0.01
－0.04
0.02
0.03
0.07
0.10
0.07
－0.05
－0.03
0.00
－0.02
0.04
－0.16
－0.04

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

オキシテトラサイクリン
ペニシリンＧ
ペニシリンＶ
フェナセチン
プレドニゾロン
プレドニゾン
リファンピシン
サリチル酸
シソマイシン
スペクチノマイシン
スルファジアジン
スルファメトキサゾール
スルフィソキサゾール
テトラサイクリン
トブラマイシン
トリメトプリム
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3 ．その他
1検量用物質には、ナノピア用バンコマイシンキャリブレーター
（当社品）を使用してください。
2測定範囲に関する注意
検体の濃度が測定範囲を超える場合は、生理食塩液で希釈して再
測定してください。
3本品は臨床化学分析装置TBA-nx360/cシステム専用試薬です。
ご使用にあたっては、必ず測定装置の添付文書及び取扱説明書を
よくお読みください。

用法・用量（操作方法）
1．試薬の調製法
試薬①：VCM抗体液①をそのまま使用します。
試薬②：VCMラテックス試液②をそのまま使用します。
本品を使用する前には試薬ボトルを静かに転倒混和して使用して
ください。また、泡立ちのないことを確認の上、使用してくださ
い。

2 ．測定（操作）法
機器により次の操作が自動的に実施されます。

※吸光度Ⅰ，Ⅱ：700nmの吸光度
検量用物質：ナノピア用バンコマイシンキャリブレーター
　　　　　　 (当社指示値）

測定結果の判定法
1．参考基準範囲
バンコマイシンの初回目標トラフ値は10～15μg/mL、複雑性感
染症においては、TDMに基づいた投与量の調整の段階で、必要
と判断すればトラフ値15～20μg/mLを目標とする、とされてい
ます2）。なお、有効治療濃度と毒性発現濃度は重なりあうことも
ありますので、患者の臨床所見や他の検査結果等と合わせて測定
結果を評価してください。
また、統計学的に十分な検体数を用いて、血中のバンコマイシン
濃度を測定し、各施設でのバンコマイシンの治療有効濃度を求め
ることを推奨します。

2 ．判定上の注意
検体により、検体中の目的成分以外の物質との反応や妨害反応を
生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、
再検査や希釈再検査、あるいは他の検査方法により確認してくだ
さい。

臨床的意義
バンコマイシンはAmycolatopsis orientalisから分離されたグリコペプ
チド系抗生物質で、グラム陽性菌に対して強い抗菌作用を有し、多剤
耐性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）にも優れた抗菌作用
を示すことから、MRSA治療の第一選択薬として世界中で広く使用さ
れています。
バンコマイシンで特に留意すべき副作用に腎障害、聴覚障害がありま
すが、これらの副作用は血中濃度と関係しているため、多くの場合は
血中濃度をモニタリングすることで回避できると考えられます3）。ま
た、PK/PDに基づく抗菌薬の適正使用を進めるためにも血中濃度の
モニタリングが重要となっています4）。

性能
1．感度
1標準液（0.0μg/mL）の吸光度は1900（Abs.×10000）以上
2標準液（0.0μg/mL）と標準液（5.0μg/mL）の吸光度の差は600
（Abs.×10000）以上

2 ．正確性　 測定期待値の80～120％
3 ．同時再現性　変動係数15％以下
　　（1．～3．までの試験方法は弊社試験方法による）
4 ．測定範囲5）（臨床化学分析装置TBA-nx360による）
2.5～80μg/mL

5 ．相関性5）（日本電子BM6010形自動分析装置による）
血　清　Ｎ＝51　ｒ＝0.985　y＝0.95x＋1.8
　対照法：既承認体外診断用医薬品（酵素免疫法）
6 ．較正用標準物質
バンコマイシン（米国薬局方）

使用上又は取扱い上の注意
1．取扱い上（危険防止）の注意
1検体はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取り
扱ってください。検査にあたっては感染の危険を避けるため使い
捨て手袋を着用し、また、口によるピペッティングを行わないで
ください。
2VCM抗体液①及びVCMラテックス試液②には防腐剤としてアジ
化ナトリウムが含まれておりますので、誤って目や口に入った
り、皮膚に付着した場合は速やかに水で洗い流す等の応急処置を
行い、必要であれば医師の手当てを受けてください。

2 ．使用上の注意
1本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存してください。凍結させ
た試薬は、品質が劣化して正しい結果が得られないことがありま
すので使用しないでください。
2使用期限を過ぎた試薬は、測定値の信頼性を保証しかねますの
で、使用しないでください。
3測定終了後、試薬庫から取り出して保存する場合は、密栓して貯
蔵方法に従い保存してください。

3 ．廃棄上の注意
1使用済の検体及び検体容器などを廃棄する前に0.1％濃度以上の
次亜塩素酸ナトリウム溶液に1時間以上浸すか、又はオートクレ
ーブ（121℃、20分間）で処理してください。
2検体又は検体を含む溶液が飛散した場合、感染を防止するため、
0.1％濃度以上の次亜塩素酸ナトリウム溶液等でよく拭き取って
ください。
3試薬及び処理した検体の残りなどを廃棄する場合には、廃棄物に
関する規定に従い、医療廃棄物又は産業廃棄物などとして処理し
てください。
4試薬の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法等の規制に留意してく
ださい。
5VCM抗体液①及びVCMラテックス試液②には、防腐剤としてア
ジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは鉛管、銅
管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがあります
ので、廃棄の際は大量の水と共に洗い流してください。

4 ．その他の注意
容器等は他の目的に転用しないでください。

貯蔵方法・有効期間
1．貯蔵方法　2～8℃
2．有効期間　製造後1年間
　　（使用期限は外装に記載してあります）

包装単位
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お問い合わせ先
積水メディカル株式会社　学術担当
電話番号　0120-249-977
FAX番号　0120-247-477

製造販売元

「ナノピア」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標で
す。
「TBA」はキヤノンメディカルシステムズ株式会社の商標です。

名称 包装
VCM抗体液① 13mL×1

nx-cセットナノピアＴＤＭ
バンコマイシン

×2
VCMラテックス試液② 12mL×1

検体
1.9μL ＋

試薬①
80μL

37℃

272秒
試薬②
80μL

測定
(吸光度Ⅰ※)

37℃

64～96秒
測定
(吸光度Ⅱ※)

37℃

160～192秒

濃度計算

対象物質 交差反応性
（％）

試験濃度
（μg/mL）

－0.07
－0.01
0.01
－0.04
0.02
0.03
0.07
0.10
0.07
－0.05
－0.03
0.00
－0.02
0.04
－0.16
－0.04

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

オキシテトラサイクリン
ペニシリンＧ
ペニシリンＶ
フェナセチン
プレドニゾロン
プレドニゾン
リファンピシン
サリチル酸
シソマイシン
スペクチノマイシン
スルファジアジン
スルファメトキサゾール
スルフィソキサゾール
テトラサイクリン
トブラマイシン
トリメトプリム

墨

03

社内連絡欄

（TBA-nx360/cシステム用）ナノピアTDM　バンコマイシン　裏

原稿番号

製品番号

寸　　法

XX-3061

297×420

製 作 日

校正回数

作　　業

2022 年 6月 24 日

第　3　校
校　　正 出　　稿

・150/SQ
営　　業


