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【全般的な注意】

１．本品は，体外診断用医薬品です。これ以外の目的に使用

しないでください。

２．診断は他の関連する検査結果や臨床症状などに基づいて

総合的に判断してください。

３．電子化された添付文書に記載以外の使用方法については

保証を致しません。

４．使用する機器の電子化された添付文書及び取扱説明書を

よく読んでから使用してください。詳細は機器メーカー

にお問い合わせください。

【形状・構造等(キットの構成)】

１．緩衝液　(Ｒ-１)

２．呈色液　(Ｒ-２)

ブロムクレゾールパープル　(ＢＣＰ)

【使用目的】

血清又は血漿中のアルブミンの測定

【測定原理】

検体中のアルブミンは，ブロムクレゾールパープル(ＢＣＰ)

と結合し，青色を呈します。この発色を比色定量すること

により検体中のアルブミン濃度を求めます。

【操作上の注意】

１．測定試料の性質，採取法１）

1）本製品による測定には，検体として血清又は血漿を使用

してください。

2）新鮮な検体を使用してください。検体中のアルブミンは，

室温保存で1週間，冷蔵保存で1箇月間，凍結保存で1年間

安定です。

２．妨害物質・妨害薬剤

1）アスコルビン酸(100mg/dLまで)，ビリルビン(50mg/dLまで)，

乳び(3 000濁度まで)，溶血ヘモグロビン(500mg/dLまで) 

は測定値に影響を与えませんでした。

2）抗凝固剤のＥＤＴＡ，ヘパリン，クエン酸塩及びフッ化

ナトリウムは，通常使用濃度では測定値に影響を与えま

せんでした。

3）感染性心内膜炎，敗血症，化膿性髄膜炎等の治療のため

にペニシリンＧを高用量静脈内投与する場合があります。

高用量のペニシリンＧが投与された場合には，血清アル

ブミン測定値が実際の値よりも低値となることがあり

ますのでご注意ください。

【用法・用量(操作方法)】

１．試薬の調製方法

Ｒ-１： 緩衝液をそのまま使用してください。

Ｒ-２： 呈色液をそのまま使用してください。

２．測定(操作)法

日立7180形自動分析装置の使用例

(測定条件の例)

　　試 料　　　　：　　　2μL

　　Ｒ-１　　　　：　　　180μL

　　Ｒ-２　　　　：　　　90μL

　　主波長 　　　：　　　600nm

　　副波長 　　　：　　　660nm

*

*

装置ごとにパラメータを準備していますので，別途ご請求

ください。

使用前に測定装置を十分洗浄した後，必ずキャリブレー

ション(ブランク及びスタンダード)を行ってください。

【測定結果の判定法】

参考基準値

基準範囲２）　　　　　　男性/女性 4.1～5.1g/dL

「判定上の注意」

1）基準範囲は様々な要因により変動することがあります

ので，あらかじめ各施設に適した基準範囲を設定して

ください。

2）検体の濃度が測定範囲を超える場合は，検体を生理食塩液

で希釈して再測定してください。

3）検体により，検体中の目的成分以外の物質との反応や妨害

反応を生じることがあります。測定値や測定結果に疑問が

ある場合は，再検査や希釈再検査，または他の検査方法

により確認してください。

【性　能】

１．性能

1）感度

(1)生理食塩液を試料として操作するとき，吸光度は0.300

以下です。

(2)4.5g/dLの標準液を試料として操作するとき，吸光度

は0.050～0.300です。

2）正確性

既知濃度の管理用検体を測定するとき，既知濃度の90～

110％です。

3）同時再現性

同一検体を10回同時に測定するとき，測定値のC.V.値は 

5.0％以下です。

4）測定範囲

0.1～7.0g/dL

２．較正用基準物質

ＥＲＭ－ＤＡ４７０ (ＩＲＭＭ)

【使用上又は取扱い上の注意】

１．取扱い上(危険防止)の注意

1）血清等の検体はＨＩＶ，ＨＢＶ，ＨＣＶ等の感染の危険性が

あるものとして取扱いには十分注意してください。また，

検体に接触した器具等は検体と同様，感染の危険性のある

ものとして取扱ってください。

2）検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋

を着用してください。

3）感染を避けるため，口によるピペッティングを行わないで

ください。

２．使用上の注意

1）本製品は凍結を避け，貯蔵方法に従って保存してください。

誤って凍結させた試薬は，品質が変化して正しい結果が

得られないことがあるので使用しないでください。

2）開封後は，蓋をしめて2～10℃で保存してください。開封後

の有効期間は1箇月間です。

3）ラベルに記載されている使用期限内に使用してください。

4）ロットが同じであっても試薬を継ぎ足して使用しないで

ください。

*
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３．廃棄上の注意

1）本製品を廃棄する場合は，廃棄物の処理及び清掃に関する

法律，水質汚濁防止法等の規制に従って処理してください。

2）検査に使用した器具や試薬等は感染の危険があるものと

して適切に処理してください。次亜塩素酸ナトリウム

(0.1％以上，1時間以上浸漬)，グルタルアルデヒド溶液

(2％，1時間以上浸漬)による消毒処理又はオートクレーブ

(121℃，20分以上)による滅菌処理を行ってください。

3）本製品が漏出又は飛散した場合は，少量のときは吸水紙等

で拭き取り，大量のときは水で洗い流してください。

4）本製品の容器等は他の目的に転用しないでください。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法

2～10℃遮光保存

有効期間

24箇月 (使用期限は容器ラベル及び外箱に表示)

【包装単位】
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コードＮｏ． 包　　装

501165 55タイプ
緩衝液 R-1 52mL×2

呈色液 R-2 26mL×2

501172 70タイプ 緩衝液 R-1 60mL×2

501189 70タイプ 呈色液 R-2 30mL×2

別売品

マルチキャリブレーターＭ

コードＮｏ． 包　　装

581235 キャリブレーター 3mL×4

 【主要文献】
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【問い合わせ先】

デンカ株式会社　試薬学術担当

〒103-8338　東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

フリーダイヤル　0120-206-072

受付時間　9:00～17:00　(土日祝日・弊社休業日を除く)
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