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使用に際してはこの電子化された添付文書をよくお読みください。 

また、必要なときに読めるように保管しておいてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■全般的な注意 

1. 本製品は体外診断用医薬品です。それ以外の目的に使用しな
いでください。 

2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状に基づいて総合的に
判断してください。 

3. 電子化された添付文書以外の使用方法については保証を致しま
せん。 

4. ご使用になる機器・試薬類の取扱説明書あるいは添付文書をよく
読んでから使用してください。 

5. 本製品には保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれていますので、
誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で充分に
洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等
を受けてください。 

 

■形状・構造等（キットの構成） 

バイオ・ラッド セラクローン 抗D* 10mL×1本 
 抗Dヒトモノクローナル抗体（IgM抗体） 
 ＊：食塩液抗体を含む 

 

■使用目的 

赤血球のD抗原の検出（RhD式血液型判定の補助） 
 

■測定原理 

本製品は、赤血球上の抗原と反応する抗体が結合し、赤血球間同士
の架橋が起こることで凝集する赤血球凝集反応に基づき、本製品に
含まれる抗Dヒトモノクローナル抗体と被検赤血球を反応させ、凝集
反応を認めるかどうかにより、被検赤血球上のD抗原の有無を判定し
ます。つまり、本製品と被検赤血球で凝集反応を認めた場合、本試
験は陽性でD抗原の存在を示し、本製品と被検赤血球で赤血球凝
集反応を認めない場合、本試験は陰性でD抗原が存在しない、また
は赤血球凝集反応を起こすことができる量の抗原が存在しないことを
示します。 

 

■操作上の注意 

1. 採血前の患者への特別な処置は不要です。 
2. 著しい溶血検体、高脂血検体、黄疸検体、きわめて高濃度のタン

パクを含む検体、膠質液（アルブミン、デキストラン、ポリビニルピ
ロリドン（PVP）製剤など）を投与されている患者検体は判定結果
に影響を及ぼし、偽陽性を示す可能性があります。使用しないで
ください。 

3. EDTA、クエン酸の抗凝固剤を使用して採血された検体、または
プレーン管（抗凝固剤なし）による採血検体を使用してください。 

4. 採血後直ちに検査を実施してください。採血後すぐに検査を実施
しない場合は2～8℃で保存し、凝固検体、EDTA使用検体、また
はクエン酸使用検体は、採血後10日以内にご使用ください。クエ
ン酸を使用した輸血用血液製剤は、その有効期限までにご使用
ください。新鮮血に比べ古いものほど凝集反応は弱くなることがあ
るため、なるべく新鮮血を用いてください。 

5. 検体と本製品を反応させたのちは、速やかに判定してください。
判定が遅れると、抗原-抗体複合体が解離し、偽陰性、または弱
陽性を示す可能性があります。 

6. 弱い抗原の検出には、試験管法をお勧めします。 
 

■用法・用量（操作方法） 

1. 検体の調製方法 
1) 試験管法を行う場合は、清潔な試験管に患者氏名等の必要事項

を記入し使用します。試験管に生理食塩液1mLを加え、そこにあ
らかじめ18～25℃に戻した2滴の被検全血検体または1滴の被検
赤血球沈層を加えてよく混和し、赤血球浮遊液（3～5%）の検体を
調製します。 

2) スライド法を行う場合は、全血検体（血球濃度約40%）を使用しま
す。 

  

2. 試薬の調製法 
あらかじめ18～25℃に戻し、そのまま使用します。 
  

3. 必要な器具・器材・試料等 
・ 試験管 
・ 試験管立て 
・ ピペット（1滴50μL） 
・ 生理食塩液 
・ 遠心機 
・ ビューボックス 
・ 凝集検査板（スライド法のみ） 
・ 攪拌棒（スライド法のみ） 
・ Rhコントロール（バイオ・ラッド セラクローン Rhコントロール） 
 

4. 操作方法（用手法） 
－試験管法－ 
1) 新しい試験管に本製品1滴を加えます。 
2) 1)の試験管に調製した赤血球浮遊液1滴を加え、よく混和しま

す。 
3) 遠心機を用いて800～1,000gで20秒間遠心します。 
4) 沈殿した赤血球をゆるやかにほぐしながら、肉眼で凝集の有無

（4+～1+、w+、0）を確認します。※1 
 

注意： 
・ 認められた凝集反応が、陰性（0）、weak（w+）、または不明瞭な

場合は、試験管を15分間放置したのち、上記の3)以降の手順
を繰り返してください。 

・ 測定結果が不明な場合は、赤血球を2回以上洗浄し、テストを
繰り返してください。 

・ 遠心後は速やかに結果を判定してください。判定が遅れると、
抗原-抗体複合体が解離し、偽陰性、または弱陽性を示す可
能性があります。 

 
※1 反応強度の評価：輸血のための検査マニュアル参照4 

反応強度 凝集 

4+ 1 個の大きな凝集塊、背景透明 

3+ 数個の大きな凝集塊、背景透明 

2+ 中程度の凝集塊、背景透明 

1+ 小さな凝集塊、背景赤く濁る 

w+ ごくわずかな微小凝集、背景赤く濁る 

0 凝集も溶血もみられない、背景赤く濁る 

 
－スライド法－ 
1) 使用する凝集検査板を37℃に加温した後、本製品1滴を加えま

す。 
2) 1)で加えた本製品の横に被検全血検体1滴を加えます。 
3) 清潔な攪拌棒でよく混和します。 
4) 凝集検査板を水平振とうし、2分以内に肉眼で凝集の有無（＋ま

たは－）を観察します。 
 

■測定結果の判定法 

1. 判定方法 
陽性：凝集反応を認めます。 
陰性：凝集反応を認めません。 
 

体外診断用医薬品 

Rh 式血液型キット 

バイオ・ラッド セラクローン 抗 D 
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2. 判定上の注意 
1) 検体結果解釈にあたり、下表を参照してください。 

赤血球とRhD試薬の結果の解釈 

抗 D Control Weak D* DAT** 試験結果の解釈 

+ 0 / / RhD 陽性 

0 0 0 0 RhD 陰性 

0 0 + 0 RhD 陽性 

0 0 + + 無効 

+ + / / 無効 

+ ： 凝集あり  0 ： 凝集なし 

 
*：weak Dでは、本製品で陰性を示す場合があります。IgG抗Dを

含む試薬（例：バイオ・ラッド セラクローン 抗D(Blend)）を用い
て、weak Dの確認試験実施をお勧めします。 

**：DAT陽性の場合、本製品で陰性を示す場合があります。適切
なRhコントロール（例：バイオ・ラッド セラクローン Rhコントロ
ール）を用いた測定結果が陰性を示すか、直接抗グロブリン
試験で陰性を示すことが確認できるまでは、試験結果は無効
です。ただし、ゆるやかに振とうして凝集物を再浮遊できる場
合は、陰性と解釈できます。 

 
2) 本製品は、赤血球上のDカテゴリーVI抗原は検出できません。6 
3) 本製品は、weak Dに対して直後遠心の結果が陰性または弱い反

応を示す場合、適切な試薬を用いて、weak DおよびDカテゴリー
VI抗原の検出を確認することをお勧めします。使用する試薬とし
て、バイオ・ラッド セラクローン 抗D(Blend)をお勧めします。一般
的に、弱い抗原を検出する場合には、試験管法で試験することを
お勧めします。なお、すべてのD抗原を検出するモノクローナル
由来の血液型分類試薬は存在しません。 

4) 本製品は、DVII、DII、DIIIa、DIVa、DIVb、DVa、DHARと陽性反
応を示す場合があります。6 

5) 本製品は、まれな表現型である表現型であるD--、D‥、Rh mod
およびRh nullについては検査していません。 

6) 本製品を使用する当日に、測定・判定を完了してください。 
7) 保存赤血球を使用すると、新鮮血より凝集反応が弱くなる可能性

があります。 
8) 偽陽性反応は、以下の理由でも発生する可能性があります。 

-検体または試薬のコンタミネーション 
-赤血球の不適切な保管や調製 
-自己抗体 
-患者の以前の輸血による部分凝集反応 
-患者に投与されている医薬品（抗生物質など）との交差反応7, 8 

9) Rhコントロール（陰性コントロール）として、バイオ・ラッド セラクロ
ーン Rhコントロールを用いることをお勧めします。 

 

■性能 

1. 性能 
1) 特異性試験 

Rh(D)陽性自家管理検体、Rh(D)陰性自家管理検体各4例を用い
て、【使用方法】欄の操作方法に従い3回繰り返して試験を行うと
き、4例のRh(D)陽性自家管理検体はすべて陽性反応を示し、4例
のRh(D)陰性自家管理検体はすべて陰性反応を示します。 
*自家管理検体の赤血球浮遊液濃度：試験管法は3～5%、スライド
法は40～50%。 

2) 力価試験 
Rh(D)陽性自家管理検体4例、小試験管40本（10本/列）を用いて、
生理食塩水での凝集価試験を行うとき、4列のうち2列以上一致す
る凝集価は、同時に試験を行った参照品と同等又はそれ以上で
す。また、凝集力試験を行うとき、Rh(D)陽性自家管理検体はすべ
て60秒以内に凝集開始が観察され、形成された凝集塊の大きい
ものは2分以内に1mm以上になります。 
*自家管理検体の赤血球浮遊液濃度：凝集価試験は2%、凝集力
試験は40～50%。 

 
＜管理用物質＞ 
品質管理試験に用いる自家管理検体は、ヒト赤血球を生理食塩液に
て洗浄、浮遊させ、調製した赤血球浮遊液です。 
 

2. 相関性 
本製品と既存製品との相関試験を行ったところ、以下の結果が得ら
れました。 

試験管法 

 
既承認品 A 

陽性 判定保留 陰性 計 

本製品 

陽性 60 0 0 60 

判定保留 0 0 0 0 

陰性 0 0 60 60 

計 60 0 60 120 

全体一致率：100% ((60+60)/(60+60)) 

陽性一致率：100% (60/60) 

陰性一致率：100% (60/60) 

 

 
既承認品 B 

陽性 判定保留 陰性 計 

本製品 

陽性 60 0 0 60 

判定保留 0 0 0 0 

陰性 0 0 60 60 

計 60 0 60 120 

全体一致率：100% ((60+60)/(60+60)) 

陽性一致率：100% (60/60) 

陰性一致率：100% (60/60) 

 

スライド法 

 
既承認品 A 

陽性 判定保留 陰性 計 

本製品 

陽性 60 0 0 60 

判定保留 0 0 0 0 

陰性 0 0 60 60 

計 60 0 60 120 

全体一致率：100% ((60+60)/(60+60)) 

陽性一致率：100% (60/60) 

陰性一致率：100% (60/60) 

 

 
既承認品 B 

陽性 判定保留 陰性 計 

本製品 

陽性 60 0 0 60 

判定保留 0 0 0 0 

陰性 0 0 60 60 

計 60 0 60 120 

全体一致率：100% ((60+60)/(60+60)) 

陽性一致率：100% (60/60) 

陰性一致率：100% (60/60) 

 

較正用基準物質 
自社標準品 

 

■使用上又は取扱い上の注意 

1. 取扱い上（危険防止）の注意 
1) 試料（検体）はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして

取扱ってください。検査にあたっては、感染の危険を避けるため使
い捨て手袋を使用し、また口によるピペッティングを行わないでく
ださい。 

2) 本製品には保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれていますので、
誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で充分に
洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等
を受けてください。 

 
2. 使用上の注意 

1) 使用前にバイアル、性状が正常であることを確認してください。 
2) 本製品は凍結させないでください。 
3) 使用期限の過ぎた試薬は使用しないでください。 
4) 本製品の注ぎ足しは、しないでください。 
5) 本製品、使用する試薬や試料（検体）が細菌汚染していたり、使

用する器具・器材が汚れている場合、偽陽性または偽陰性の原
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因になり判定結果に影響を及ぼすことがあります。使用しないでく
ださい。 

6) 被検血球浮遊液の濃度が不適切（濃すぎる、薄すぎる）場合、判
定結果に影響を及ぼす可能性があります。 

7) 本製品の包装材料には、アレルギー反応を引き起こす可能性が
ある天然ゴムラテックスが含まれています。 
 

3. 廃棄上の注意 
1) 使用済みの試薬、廃液および器具等を廃棄する場合は、居住す

る地方自治体による廃棄物に関する規定や、水質汚濁防止法等
に従って、適切に処理してください。 

2) 試料（検体）中にはHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在す
る場合がありますので、感染に十分に注意して、適切な安全予防
措置を講じ、廃棄してください（例：次亜塩素酸ナトリウム（有効塩
素濃度1,000ppm、1時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（2%、1
時間以上浸漬）による消毒処理あるいは、オートクレーブ処理
（121℃、20分以上）による滅菌処理）。 

3) 試薬や試料（検体）が飛散した場合には、飛散した溶液を吸収剤
で吸収し、飛散した場所を洗浄液で拭き取った後、さらに0.1%次
亜塩素酸ナトリウム溶液などの適切な消毒剤で拭き取ってくださ
い。 

4) 本製品には、保存剤としてアジ化ナトリウム（0.1%）が含まれていま
す。アジ化ナトリウムは鉛管または銅管と反応して爆発性の強い
金属アジドを生成することがありますので、廃棄する場合は、大量
の水と共に流してください。また、水質汚濁防止法等の規則に留
意して処理してください。 

 

■貯蔵方法 

2～8℃ 禁凍結 
 

■有効期間 

自家試験に合格した日から24ヶ月 
（使用期限は外箱ラベルに記載されています） 

 

■包装単位 

商品コード 商品名 包装単位 

92028 バイオ・ラッド セラクローン 抗D 10mL×1本 
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■問い合わせ先 
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