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使用の前に本電子化された添付文書をよく読むこと 

 

 体外診断用医薬品  

トライテスト CD4/CD8/CD3 製造販売承認番号 21300AMY00266000 

トライテスト CD3/CD4/CD45 製造販売承認番号 21300AMY00263000 

トライテスト CD3/CD8/CD45 製造販売承認番号 21300AMY00265000 

トライテスト CD3/CD16+CD56/CD45 製造販売承認番号 21300AMY00262000 

トライテスト CD3/CD19/CD45 製造販売承認番号 21300AMY00264000 
 

  ＊＊令和 5年 5月 改訂 （第3版） 

  ＊令和 4年 3月 改訂 （第2版） 

      

 

T細胞サブセットキット 

トライテスト CD4/CD8/CD3【BD Tritest CD4/CD8/CD3】 

T細胞キット、T細胞サブセットキット 

トライテスト CD3/CD4/CD45【BD Tritest CD3/CD4/CD45】 

T細胞キット、T細胞サブセットキット 

トライテスト CD3/CD8/CD45【BD Tritest CD3/CD8/CD45】 

T細胞キット、NK細胞キット 

トライテスト CD3/CD16+CD56/CD45【BD Tritest CD3/CD16+CD56/CD45】 

T細胞キット、B細胞キット 

トライテスト CD3/CD19/CD45【BD Tritest CD3/CD19/CD45】 

 

 【全般的な注意】 

 1. 本製品は、体外診断用でありそれ以外の目的に使用しないでください。  

 2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断してください。 

** 3. 本電子化された添付文書以外の使用方法については保証を致しません。 

** 4. 使用する機器の注意事項等情報及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。 

 5. 本製品には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれていますので、誤って目や口に入れたり、皮膚に付着した場合に

は水で十分に洗い落とす等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。 

  

 【形状・構造等（キットの構成）】 

 製品名 反応系に関与する成分 

トライテスト 
CD4/CD8/CD3 

フルオレセイン・イソチオシアネート（FITC）標識抗ヒト CD4マウスモノクローナル抗体 

フィコエリスリン（PE）標識抗ヒト CD8 マウスモノクローナル抗体 

トライテスト 
CD3/CD4/CD45 

フルオレセイン・イソチオシアネート（FITC）標識抗ヒト CD3マウスモノクローナル抗体 

フィコエリスリン（PE）標識抗ヒト CD4 マウスモノクローナル抗体 

トライテスト 
CD3/CD8/CD45 

フルオレセイン・イソチオシアネート（FITC）標識抗ヒト CD3マウスモノクローナル抗体 

フィコエリスリン（PE）標識抗ヒト CD8 マウスモノクローナル抗体 

トライテスト 
CD3/CD16+CD56/CD45 

フルオレセイン・イソチオシアネート（FITC）標識抗ヒト CD3マウスモノクローナル抗体 

フィコエリスリン（PE）標識抗ヒト CD16マウスモノクローナル抗体 

フィコエリスリン（PE）標識抗ヒト CD56マウスモノクローナル抗体 

トライテスト 
CD3/CD19/CD45 

フルオレセイン・イソチオシアネート（FITC）標識抗ヒト CD3マウスモノクローナル抗体 

フィコエリスリン（PE）標識抗ヒト CD19マウスモノクローナル抗体 
 

  

 【使用目的】 

 製品名  

トライテスト CD4/CD8/CD3 全血中のリンパ球細胞表面抗原の分析並びにヘルパー/インデューサーT細胞及びサ
プレッサー/細胞障害性 T細胞の測定 

トライテスト CD3/CD4/CD45 全血中のリンパ球細胞表面抗原の分析及び T細胞並びに T細胞サブセットの測定 

トライテスト CD3/CD8/CD45 全血中のリンパ球細胞表面抗原の分析及び T細胞並びに T細胞サブセットの測定 

トライテスト CD3/CD16+CD56/CD45 全血中のリンパ球細胞表面抗原の分析並びに T細胞及び NK細胞の測定 

トライテスト CD3/CD19/CD45 全血中のリンパ球細胞表面抗原の分析並びに T細胞及び B細胞の測定 
 

  

* 【測定原理】 

 本製品は蛍光物質標識モノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー法により細胞表面の抗原の分析並びに細胞種を測

定します。 

 本製品は、それぞれのリンパ球の表面抗原に特異的に結合します。抗体が反応した細胞（陽性細胞）では、抗体に標識され

た蛍光物質が、フローサイトメーターの 488nm アルゴンイオンレーザーで励起することにより、FITC 標識抗体では緑色

（530nm）、PE標識抗体ではオレンジ色（585nm）、PerCP標識抗体では赤色（670nm）の蛍光を発します。本製品の PerCP標

識抗体は、ゲーティング試薬として使用し、トライテスト CD4/CD8/CD3 では、PerCP 標識抗ヒト CD3 マウスモノクローナ

ル抗体と側方散乱光により CD3が陽性であるリンパ球（T細胞が含まれる）をゲーティングします。それぞれの抗体と反応
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した陽性細胞数を前方散乱光と側方散乱光により測定したリンパ球で除し陽性率が求められます。また他の製品では、PerCP

標識抗ヒト CD45マウスモノクローナル抗体と側方散乱光により CD45が陽性であるリンパ球（T細胞、B細胞、NK細胞が

含まれる）をゲーティングします。それぞれの抗体と反応した又は抗体の組み合わせで求めた陽性細胞数を、同時に測定し

た CD45陽性リンパ球数で除し陽性率が求められます。 

 また、別売の Trucount 試験管（一定数の蛍光プラスチック粒子が入っている）を反応系の内部標準とすることで、各陽性細

胞の絶対数を算定できます。 

  

 【操作上の注意】 

 〈測定試料の性質、採取法〉 

 1. 全血の調製には抗凝固剤を使用してください。しかしながら、陽性細胞の絶対数を測定する場合、ヘパリン及び ACDの

使用についての検証はできておりません。 

 2. 正確な結果を得るために、採血後は 20～25℃で保存し、指定の時間以内に染色し、染色後は指定の時間以内に測定して

ください。 

 製品名  

トライテスト CD4/CD8/CD3 採血後 48時間以内に染色、染色後 6時間以内に測定 

採血後 24時間以内に染色、染色後 24時間以内に測定 

トライテスト CD3/CD4/CD45 採血後 72時間以内に染色、染色後 6時間以内に測定 

採血後 24時間以内に染色、染色後 24時間以内に測定 

トライテスト CD3/CD8/CD45 採血後 48時間以内に染色、染色後 6時間以内に測定 

採血後 24時間以内に染色、染色後 24時間以内に測定 

トライテスト CD3/CD16+CD56/CD45 採血後 6時間以内に染色、染色後 6時間以内に測定 

トライテスト CD3/CD19/CD45 採血後 24時間以内に染色、染色後 24時間以内に測定 

絶対数測定の場合は採血後 6時間以内に染色、染色後 6 時間以内に測定 
 

  

 〈妨害物質・妨害薬剤〉 

 1. 血液細胞に影響を及ぼす薬剤などの妨害因子によって、正しい結果が得られないことがあります。一例として、免疫抑

制剤投与の移植患者検体で、陰性細胞群と陽性細胞群との分離が悪い症例があることが知られています。 

 2. すでに溶血している検体の使用は避けてください。 

 3. 検体によっては、検体中に含まれる芽球化細胞、溶血が不十分な赤血球、有核赤血球によって測定を妨げられることが

あります。溶血試薬は、有核赤血球を十分に溶血できないため、有核赤血球が含まれる検体ではデブリが多くなること

があります。 

 4. デブリ過剰は骨髄繊維症や球状赤血球症など、赤血球が溶血しにくくなる疾患患者の検体でよく見られます。CD45 陽

性リンパ球によるリンパ球ゲートではなく、散乱光プロットによるリンパ球ゲートを用いた場合は、リンパ球ゲート内

にこのようなデブリが過剰に混在するサンプルについては無効にすることをお薦めします。 

  

* 【用法・用量（操作方法）】 

 〈測定に必要なその他の試薬および材料〉 

 1. K3 EDTA入り採血管 

 2. 12×75mm ディスポーザブル試験管（コーニング社 Falcon ポリスチレン製ディスポーザブル試験管 等）（ただし、

Trucount 試験管を使用する場合は不要） 

 3. 絶対数測定の場合：BD Trucount 試験管 等 

 4. IgG1/IgG1/CD45 アイソタイプコントロール（BD社）等： 

使用法は、〈サンプル調製〉に準じてください。（本製品は、アイソタイプコントロールを使用してもしなくても測定が

できますが、より正確な測定のために、アイソタイプコントロールの使用をお勧めします。） 

 5. 精度管理用コントロール血球： 

日々の精度管理として健常者の全血やコントロール血球（BD Multi-Check control等）の測定をお勧め致します。 

 6. 溶血試薬の調製 

BD FACS Lysing Solution（10X）：20～25℃で保存。使用に際して、20～25℃に戻した試薬調製用の蒸留水（局方の蒸留

水又はそれに相当するもの）で 10 倍に希釈。ガラス容器に入れ 20～25℃で保管。調製済溶液は 20～25℃で 1 ヵ月安

定。） 

 7. シース液（BD FACSFlow） 

 8. 使用するフローサイトメーター専用の蛍光標準ビーズ製品 

 9. 遠心器 

 10. Vortex ミキサー 

 11. アスピレーター 

 12. マイクロピペッター及びチップ 

 13. BD 社製フローサイトメーター（医療機器）：488nm の青色レーザーを搭載したもの（FACS シリーズフローサイトメー

ター等） 
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 〈使用検体〉 

 全血 

 K3 EDTA入り採血管で採血したもの。採血した血液は 20～25℃で保存。 

  

 〈測定（操作）法〉 

 サンプリング、反応 

 1. 測定する患者検体ごとに試験管（絶対数測定の場合は、Trucount 試験管）1 本を用意し、検体識別記号等をラベルしま

す。 

 2. 20～25℃に戻した本製品を試験管の管底に 20μLずつ加えます。 

注意：Trucount 試験管を使用する場合は、試験管の底部についている金具の上部に分注すること。管底のペレットに触

らないようにすること。 

 3. 攪拌した全血 50μLを試験管の底に分注します。 

注意：試験管のサイドに分注しないこと。また Trucount試験管を使用する場合は、試験管の底部についている金具の上

部に分注（リバースピペッティング法を用いる）すること。管底のペレットに触らないようにすること。 

 4. 試験管にフタをし、穏やかに Vortexし、20～25℃、暗所で 15分間インキュベートします。 

 5. 10倍希釈した BD FACS Lysing Solution 450μLを加えます。 

注意：10倍希釈した BD FACS Lysing Solution は、必ず 20～25℃のものをご使用ください。冷却されていると溶血が充

分にできないことがあります。 

 6. 試験管にフタをし、穏やかに Vortexし、20～25℃、暗所で 15分間インキュベートします。インキュベーション後フロー

サイトメーターにより測定します。直ちに測定しない場合は、20～25℃、暗所で保存してください。（【使用上又は取扱

い上の注意】を参照ください。） 

  

 測定 

** 1. フローサイトメーターを立ち上げます。（使用に際しての詳しい情報は機器の注意事項等情報及び取扱説明書を参照く

ださい。） 

 2. リファレンスビーズで機器の状態をチェックし、適切な測定条件になるよう機器を調整します。（各医療機器用の蛍光

標準ビーズ製品のリファレンスビーズの使用の詳細については使用説明書等を参照ください。） 

 《トライテスト CD4/CD8/CD3 の場合》 

 3. リンパ球の測定：前方散乱光［FSC］と側方散乱光［SSC］を用いてリンパ球をゲートし、リンパ球数を求めます。 

注意：適切なゲートとは、目的外（単球、顆粒球、デブリ等）の細胞のゲート内への混入をできるだけ避け、かつでき

るだけサンプル中の全てのリンパ球を取り込んだゲートです。 

 4. T細胞ゲートの設定：染色サンプルの試験管を測定し、CD3 PerCP検出蛍光パラメーターvs 側方散乱光［SSC］のドッ

トプロットを表示し、T細胞リンパ球ゲートを設定します。（図 1参照） 

 5. 陽性率の算出：T細胞ゲート（CD3+）の細胞について FITC検出蛍光パラメーター vs PE検出蛍光パラメーターのドッ

トプロットを表示し、それぞれの陽性率を求めます。 

なお、絶対数の算出は、Trucount 試験管等の使用説明書を参照してください。 

 

 《他の場合》 

 3. 陰性陽性領域マーカーの設定（アイソタイプコントロールを使用する場合）： 

アイソタイプコントロール試薬で染色した試験管を測定し、CD45 PerCP検出蛍光パラメーターと側方散乱光［SSC］で

設定したリンパ球ゲート内の細胞について FITC 検出蛍光パラメーター vs PE 検出蛍光パラメーターのドットプロット

を表示し、陰性陽性領域を分けるマーカー（四分画マーカー）を FITC側と PE側に設定します。（図 8参照） 

 4. リンパ球ゲートの設定：染色サンプルの試験管を測定し、CD45 PerCP検出蛍光パラメーター［FL3］vs 側方散乱光［SSC］

のドットプロットを表示し、リンパ球（図 3参照）ゲートを設定します。 

 5. 陽性率の算出： 

リンパ球ゲート内の細胞について FITC 検出蛍光パラメーター vs PE 検出蛍光パラメーターのドットプロットを表示

し、それぞれの陽性率を求めます。 

なお、絶対数の算出は、Trucount 試験管等の使用説明書を参照してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 CD4/CD8/CD3 サンプルによる  図 2 CD3 陽性 T細胞ゲート内の 図 3 FL3 vs SSC ドットプロット CD45 

FL3 vs SSC T 細胞ゲーティング    CD4,CD8 抗体染色パターン   陽性リンパ球ゲーティング 
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図 4 CD45 陽性リンパ球ゲートによ 図 5 CD45 陽性リンパ球ゲートによ 図 6 CD45 陽性リンパ球ゲートによ 

る FL1 vs FL2 のドットプロット   る FL1 vs FL2 のドットプロット   る FL1 vs FL2 のドットプロット 

（CD3/CD4/CD45）    （CD3/CD8/CD45）    （CD3/CD16+CD56/CD45） 

 

 

    〈（Q1-Q4）内の細胞ポピュレーション〉 

 

Q1 Q2 

Q3 Q4 

 

図 7 CD45 陽性リンパ球ゲートによ 

る FL1 vs Fl2 のドットプロット  図 8 FL1 vs FL2 の四分画領域 

（CD3/CD19/CD45） 

 

  

 トライテスト CD4/CD8/CD3 （Q1-Q4）内の細胞ポピュレーション 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

CD3＋CD8＋ 
サプレッサー/細胞障害性 T
細胞 

－ － CD3＋CD4＋ 
ヘルパー/インデューサーT細
胞 

 

  

 トライテスト CD3/CD4/CD45（Q1-Q4）内の細胞ポピュレーション 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

－ CD3＋CD4＋ 
ヘルパー/インデューサーT細
胞 

CD3－CD4－ 
リンパ球 

CD3＋CD4－ 
T細胞 

 

  

 トライテスト CD3/CD8/CD45（Q1-Q4）内の細胞ポピュレーション 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

CD3－CD8＋ 
NK細胞サブセット 

CD3＋CD8＋ 
サプレッサー/細胞障害性 T
細胞 

CD3－CD8－ 
リンパ球 

CD3＋CD8－ 
T細胞 

 

  

 トライテスト CD3/CD16+CD56/CD45（Q1-Q4）内の細胞ポピュレーション 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

CD3－CD16＋/CD56＋ 
NK細胞 

CD3＋CD16＋/CD56＋ 
T細胞サブセット 

－ CD3＋CD16－/CD56－ 
T細胞サブセット 

 

  

  

 トライテスト CD3/CD19/CD45（Q1-Q4）内の細胞ポピュレーション 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

CD3－CD19＋ 
B細胞 

－ CD3－CD19－ 

リンパ球 
CD3＋CD19－ 
T細胞 
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 【測定結果の判定法】 

 〈健常値範囲〉 

 サブセット N Mean 95% Range 

ヘルパー/インデューサーT細胞（%） 523 45 31－60 

サプレッサー/細胞傷害性 T 細胞（%） 523 25 13－41 

T細胞（%） 516 72 55－84 

B細胞（%） 516 14 6－25 

NK細胞（%） 448 13 5－27 

ヘルパー/インデューサーT細胞（細胞/μL） 523 880 410－1590 

サプレッサー/細胞傷害性 T 細胞（細胞/μL） 523 490 190－1140 

T細胞（細胞/μL） 516 1410 690－2540 

B細胞（細胞/μL） 516 280 90－660 

NK細胞（細胞/μL） 448 250 90－590 
 

 上記のデータは、社内データであり、米国の血液学的に健常者と認められる 18～65才のデータを集計したものです。 

  

 〈判定上の注意〉 

 1. 本製品による結果は、患者の性別や年齢あるいはサンプル調製方法によって影響を受けることがあるため、独自に健常

値範囲を設定してください。 

 2. 人種によっても影響を受ける可能性があります。参考値範囲設定や実際の測定の際には被験者の年齢、性別、健康状態

や人種を考慮してください。 

 3. 健康状態の異常が、常に細胞比率の異常として現われるわけではありません。つまり、健康状態が異常であっても健常

人と同じ比率となることもあります。 

 4. 本製品は、白血病細胞のスクリーニングやタイピングには適しません。 

 5. CD4抗体は、ヘルパー/インデューサーT細胞と同様に単球にも反応します。 

 6. CD8抗体は、サプレッサー/細胞傷害性 T 細胞と同様に NK細胞にも反応します。 

  

 【性能】 

 トライテスト CD4/CD8/CD3 

 〈相関〉 

 サブセット Ｎ 傾き 切片 R 範囲 

ヘルパー/インデューサーT細胞（%） 143 0.98 0.56 1.00 1－78 

サプレッサー/細胞傷害性 T 細胞（%） 143 1.00 －0.95 1.00 21－94 
 

 上記のデータは、既承認品との相関です。 

  

 〈Trucount試験管を用いた絶対数測定時の測定内変動〉 

 サブセット レベル※ 平均（N=10） CV（%） 

ヘルパー/インデューサーT細胞（細胞/μL） 

高 2048 4.2 

中 1311 2.9 

低 355 2.7 

サプレッサー/細胞傷害性 T 細胞（細胞/μL） 

高 729 3.5 

中 483 3.9 

低 334 3.7 
 

 ※CD4陽性細胞数の低、中、高サンプル 

  

 トライテスト CD3/CD4/CD45 

 〈相関〉 

 サブセット Ｎ 傾き 切片 R 範囲 

ヘルパー/インデューサーT細胞（%） 168 0.98 0.6 0.99 1－78 

T細胞（%） 138 0.92 5.7 0.96 24－95 

ヘルパー/インデューサーT細胞（細胞/μL） 199 1.04 1 0.99 0－1880 

T細胞（細胞/μL） 197 1.03 －7 0.99 120－2860 
 

 上記のデータは、既承認品との相関です。 
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 〈Trucount 試験管を用いた絶対数測定時の測定内変動〉 

 サブセット レベル※ 平均（N=10） CV（%） 

ヘルパー/インデューサーT細胞（細胞/μL） 

高 2034 4.2 

中 1352 3.9 

低 371 7.1 

T細胞（細胞/μL）） 

高 2716 4.4 

中 1897 4.1 

低 704 7.0 
 

 ※CD4陽性細胞数の低、中、高サンプル 

  

 トライテスト CD3/CD8/CD45 

 〈相関〉 

 サブセット Ｎ 傾き 切片 R 範囲 

サプレッサー/細胞障害性 T 細胞（%） 168 0.98 0.2 0.99 15－84 

T細胞（%） 168 0.92 6.3 0.94 26－94 

サプレッサー/細胞障害性 T 細胞（細胞/μL） 194 1.06 －10 0.98 70－1980 

T細胞（細胞/μL） 197 1.04 －11 0.99 120－2860 
 

 上記のデータは、既承認品との相関です。 

  

 〈Trucount試験管を用いた絶対数測定時の測定内変動〉 

 サブセット レベル※ 平均（N=10） CV（%） 

サプレッサー/細胞障害性 T 細胞（細胞/μL） 

高 713 11.5 

中 455 6.1 

低 321 9.3 

T細胞（細胞/μL）） 

高 2734 9.6 

中 1851 4.6 

低 708 7.2 
 

 ※CD4陽性細胞数の低、中、高サンプル 

  

 トライテスト CD3/CD16+CD56/CD45 

 〈相関〉 

 サブセット Ｎ 傾き 切片 R 範囲 

NK細胞（%） 167 0.92 －0.7 0.95 2－53 

T細胞（%） 167 0.93 5.2 0.96 26－94 

NK（細胞/μL 166 0.91 －1 0.94 20－750 

T細胞（細胞/μL） 166 0.94 109 0.94 100－3790 
 

 上記のデータは、既承認品との相関です。 

  

 〈Trucount試験管を用いた絶対数測定時の測定内変動〉 

 サブセット レベル※ 平均（N=10） CV（%） 

NK細胞（細胞/μL） 

高 1360 4.1 

中 221 6.6 

低 279 4.1 

T細胞（細胞/μL）） 

高 3311 4.5 

中 1897 4.6 

低 635 3.2 
 

 ※CD4陽性細胞数の低、中、高サンプル 

  

 トライテスト CD3/CD19/CD45 

 〈相関〉 

 サブセット Ｎ 傾き 切片 R 範囲 

B細胞（%） 167 0.94 1.6 0.94 0－44 

T細胞（%） 167 0.91 5.7 0.96 24－94 

B（細胞/μL） 166 0.97 24 0.95 0－1370 

T細胞（細胞/μL） 166 0.93 118 0.95 130－3710 
 

 上記のデータは、既承認品との相関です。 
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 〈Trucount試験管を用いた絶対数測定時の測定内変動〉 

 サブセット レベル※ 平均（N=10） CV（%） 

B細胞（細胞/μL） 

高 1197 13 

中 253 9 

低 104 23 

T細胞（細胞/μL） 

高 3202 10 

中 1922 8 

低 672 18 
 

 ※CD4陽性細胞数の低、中、高サンプル 

  

 〈測定許容細胞数〉 

 WBCが 2.5×103 ～ 31.0×103 細胞/μL、リンパ球が 2.0×102 ～ 16.7×103細胞/μLで、絶対数測定において直線性が確認

された。 

  

* 【使用上又は取扱い上の注意】 

 〈取扱い上（危険防止）の注意〉 

 1. 試料（検体）は、HIV、HBV、HCV等の感染のおそれがあるものとして取扱ってください。検査にあたっては感染の危

険性を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。 

 2. BD FACS Lysing Solutionには 10%のホルムアルデヒドを含有しています。これは劇物です。使用に際しては、試薬が直

接皮膚に付着したり、目に入らないように十分注意してください。 

 3. 本製品にはアジ化ナトリウムが含まれています。本製品が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は、水で十分

に流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。 

  

 〈使用上の注意〉 

 1. 本製品は、遮光して 2～8℃で保存します。凍結保存は避けてください。使用時は 20～25℃に戻してください。 

 2. 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。 

 3. 包装が破損、汚染している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は、使用しないでください。 

 4. 本製品に沈殿物等が見られた場合は、試薬の変性や劣化が考えられますので使用は避けてください。 

 5. 本製品は、すでに至適濃度に調製されているので、使用の際は希釈しないでください。 

  

 〈廃棄上の注意〉 

 1. 患者検体や器具・材料は、全て感染症を媒介する可能性のあるものとして取り扱い、「感染性廃棄物処理マニュアル」等

に従って廃棄してください。 

（例） 

オートクレーブ処理：121℃、20分以上 

次亜塩素酸ナトリウム処理（有効塩素濃度 1,000ppm）、1時間以上 

 2. 本製品は保存剤として 0.1%アジ化ナトリウムを含有しています。アジ化ナトリウムは酸性の状態で極めて毒性の強い

化合物であるトリアゾ酸を生成します。アジ化物は廃水管中に溜まると爆発のおそれがあるので、廃棄する際は流水で

十分に希釈してください。 

 3. 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規則に従って処理して

ください。 

  

 【貯蔵方法・有効期間】 

 〈貯蔵方法〉 

 2～8℃（遮光） 

  

 〈有効期間〉 

 製品名 有効期間 

トライテスト CD4/CD8/CD3 24ヶ月 

トライテスト CD3/CD4/CD45 15ヶ月 

トライテスト CD3/CD8/CD45 13ヶ月 

トライテスト CD3/CD16+CD56/CD45 23ヶ月 

トライテスト CD3/CD19/CD45 16ヶ月 
 

 使用期限は、外装に記載してあります。 

  

 【包装単位】 

 50テスト 
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* 【問い合わせ先】 

 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 カスタマーサービス 

TEL 0120-8555-90  

  

 【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】 

 

** 

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 

東京都港区赤坂４－１５－１  赤坂ガーデンシティ 

TEL 0120-8555-90 

  

 

 

 

 

 


