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 この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください  

体外診断用医薬品 2026年 6月作成（第 1版） 

製品番号 B96000  

 

      

  

DxI Lumi-Phos PRO基質液 

＜共用となる製品＞ 

届出番号 13A2X00150000001  遊離ﾄﾘﾖｰﾄﾞｻｲﾛﾆﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ Free T3 

届出番号 13A2X00150000004  ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 

届出番号 13A2X00150000096  血液検査用卵胞刺激ﾎﾙﾓﾝｷｯﾄ 

ｱｸｾｽ FSH 

届出番号 13A2X00150000097  血液検査用ﾋﾄ成長ﾎﾙﾓﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ hGH 

届出番号 13A2X00150000098  血液検査用黄体形成ﾎﾙﾓﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ LH 

届出番号 13A2X00150000100  ﾄﾘﾖｰﾄﾞｻｲﾛﾆﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ Total T3 

届出番号 13A2X00150000104  ｲﾝｽﾘﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ ｲﾝｽﾘﾝ 

届出番号 13A2X00150000107  血液検査用ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝｷｯﾄ 

ｱｸｾｽ ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 

届出番号 13A2X00150000108  ﾌｪﾘﾁﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ ﾌｪﾘﾁﾝ 

届出番号 13A2X00150000117  血液検査用甲状腺ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ抗体ｷｯﾄ 

ｱｸｾｽ TPO抗体 

届出番号 13A2X00150000118  血液検査用ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ自己抗体ｷｯﾄ 

ｱｸｾｽ ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ抗体Ⅱ 

届出番号 13A2X00150000121  血液検査用ﾋﾄ絨毛性性腺刺激ﾎﾙﾓﾝｷｯﾄ  

ｱｸｾｽ Total βhCG 

届出番号 13E1X80150000128  甲状腺刺激ﾎﾙﾓﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ TSH（3rd IS） 

届出番号 13E1X80150000132  ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙｷｯﾄ ｱｸｾｽ E2Ⅱ 

届出番号 13E1X80150000134  遊離ｻｲﾛｷｼﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ Free T4Ⅱ 

届出番号 13E1X80150000135 ﾌﾟﾛｼﾞｪｽﾃﾛﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝⅡ 

届出番号 13E1X80150000136  血液検査用 25-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾋﾞﾀﾐﾝ D ｷｯﾄ 

ｱｸｾｽ 25(OH)ﾋﾞﾀﾐﾝ D Total + 

届出番号 13E1X80150000137 血液検査用ﾋﾞﾀﾐﾝ B12 ｷｯﾄ  

ｱｸｾｽ ﾋﾞﾀﾐﾝ B12 

届出番号 13E1X80150000138  血液検査用葉酸ｷｯﾄ  

ｱｸｾｽ 葉酸（FOLW） 

届出番号 13E1X80150000139  ｻｲﾛｷｼﾝｷｯﾄ ｱｸｾｽ Total T4II 

認証番号 307ADEZX00093000  ﾋﾄ脳性ﾅﾄﾘｳﾑ利尿ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ前駆体 N端ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄｷｯﾄ 

ｱｸｾｽ NT-proBNP 

 

全般的な注意 

1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないでください。 

2. 添付文書等に記載した内容以外の方法で使用した場合は、保証の対象とは

なりません。 

3. 本品は、DxI 9000 Access イムノアッセイアナライザー用の試薬です。ご使用

にあたっては、測定装置の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。 

 

形状・構造等（キットの構成） 

ラベル 構成試薬名 成分 

R2 
DxI Lumi-Phos PRO 

基質液 

クロロフェニルリン酸アクリダン 

二ナトリウム塩 

 

使用目的 

＜共用となる製品＞それぞれの使用目的に準ずる。 

測定原理 

【測定法】 

化学発光酵素免疫測定法 

【測定原理】 

DxI Lumi-Phos PRO基質液は、光シグナル応答を生成するために使用される化

学発光基質です。 

この基質は、アルカリホスファターゼに感受性のあるアクリダンをサポートする緩

衝化界面活性剤増強システムで構成されており、アクリダンが励起されると、ジオ

キセタノンを形成し、ジオキセタノンがすぐに分解して光を放出します。 

 

用法・用量（操作方法） 

1. 試薬の調製 

調製は不要です。そのまま使用してください。 

2. 開封後の安定性 

基質液は装置の所定の位置にセットした状態で最大 4日間安定です。 

3. 項目毎の操作方法 

各アクセス試薬の添付文書をご参照ください。 

 

性能 

＜共用となる製品＞それぞれの性能に準ずる。 

 

使用上又は取扱い上の注意 

1. ご使用にあたっては、測定装置の取扱説明書をよくお読みください。 

2. 基質液は空気酸化の影響を受けやすいので、ふたをしっかり閉め、ボトルの

移し替えは避けてください。 

3. 基質液を光に当てないでください。 

4. 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。 

5. 本品は凍結しないでください。凍結された試薬は使用できません。 

6. 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の規定に従って処理してくださ

い。 

7. 基質液のバックグラウンドの測定結果が上昇した場合は、劣化の可能性があ

ります。 

8. 基質液には 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノールが含まれています。触れると軽

度の皮膚刺激を起こす場合がありますので、皮膚刺激が生じた場合は医師の

診察／手当てを受けてください。 

 

貯蔵方法・有効期間 

製品名 貯法 有効期間 

DxI Lumi-Phos PRO基質液 

（構成試薬） 

2～8℃ 

（遮光保存） 
12箇月 

（有効期限：外装に記載してあります） 

 

包装単位 

製品番号 製品名 包装 

B96000 DxI Lumi-Phos PRO基質液 135 mL×4本 

 

2025 FEB C86555 D 

問い合わせ先 

ベックマン・コールター株式会社 お客様サポートセンター 
〒135-0063東京都江東区有明三丁目 5番 7号 TOC 有明ウエストタワー 

TEL：0120-566-730 

 

製造販売業者の氏名又は名称及び住所 

ベックマン・コールター株式会社 
〒135-0063東京都江東区有明三丁目 5番 7号 TOC 有明ウエストタワー 


