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機械器具 17血液検査用器具 

一般医療機器 血液凝固分析装置 35514000 

「Quantra血液粘弾性分析装置」の付属品 

Quantraクリーニングカートリッジ 
再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

再使用禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

製品外観図 

 
  材質：ポリスチレン 

寸法：16.1×9.2×2.6 (cm) 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、Quantra血液粘弾性分析装置のクリーニングに使用す

る。 

 

【使用方法等】 

1．組み合わせて使用する医療機器 

・専用分析装置（一般的名称：血液凝固分析装置、販売名：

Quantra 血液粘弾性分析装置、製造販売届出番号：

13B1X00161000024） 

 

2． 使用方法 

1) Quantra血液粘弾性分析装置の測定準備を行う。 

2) ユーザーIDをスキャンまたは入力する。 

3) クリーニングカートリッジを準備する。 

4) 使用直前にクリーニングカートリッジをパウチから取り

出し、クリーニングカートリッジ IDをスキャンまたは入

力する。 

5) クリーニングカートリッジの保護フィルムを剥がし、画

面の指示に従い、カートリッジを装置に挿入する。カート

リッジの端を持って、カチッと音がするまで、ゆっくりと

装置に挿入すること。 

6) カートリッジを挿入するとクリーニングが自動的に開始

されることを確認する。 

7) タッチスクリーンに「Cleaning Completed」と表示さ

れ、クリーニングが終了したことを確認する。 

8) クリーニングカートリッジを装置から取り出し、廃棄す

る。 

9) クリーニングの実施結果を装置のLog Formに記録する。

（任意） 

 

【使用上の注意】 

1．重要な基本的注意 

1) 装置内部に残存した血液が本品に付着するおそれがある

ため、使用後は、医療廃棄物や感染性廃棄物に関する規定

に従って廃棄すること。 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法：15～30 ºC 

2. 有効期間：製造日より 12ヶ月 

ラベルに表示された使用期限内に使用すること 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：平和物産株式会社 

電話番号  ：03 (3287) 0731 

製造業者  ：HemoSonics, LLC 

（ヘモソニックス エルエルシー） 

製造業者国名：アメリカ合衆国 
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