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機械器具 48 注射筒 
一般医療機器 注射筒キャップ 16825000 

シリンジキャップ（SC2000） 
再使用禁止 
 

【禁忌・禁止】 

・ 再使用禁止 

＜併用医療機器＞「相互作用の項参照」 
カテーテルチップのシリンジ等へは使用しないこと。［液漏れが発

生する。］ 

 

【形状・構造及び原理等】 

＜構造図（代表例）＞                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜材質＞ 

・ 本体：高密度ポリエチレン 

   

*【使用目的又は効果】 

注射筒内容物の漏れを防止し、内容物の無菌状態を注射筒を使用するま

で維持することを主目的とする。 

 

【使用方法等】 

1. 汚染に十分注意した上で包装内から本品を取りだす。 
2. 接続部分には手を触れないように十分注意しながら、本品にシリン

ジ等をしっかりと接続する。 

 
＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

・ 感染予防のため、一度使用した本品は再使用せず、新たな滅菌済み

製品を使用すること。 

 

【使用上の注意】 
1．併用禁忌（併用しないこと） 

 

2．不具合・有害事象 

以下の不具合が発現する可能性がある。 

 

[重大な不具合] 

 製品の変形、破損、ひび割れ等 

 液漏れ 

 
【保管方法及び有効期間等】 
1．保管方法 

・ 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。 

2．使用期間 

・ 使用期限は外箱に記載。〔自己認証による。〕 

 
 
 
 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 

問い合わせ窓口：マーケティング部TEL (03) 3814-2704 

製造元：ビー・ブラウン メディカル社 アメリカ 

B.Braun  Medical Inc. 

 

 

 

医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

カテーテルチップの

シリンジ等 

組み合わせが適切に

行えず意図した効果

が得られないため、併

用しないこと。 

液漏れが発生す

る。 
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