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	１．患者の任意の体位を確保するためにテーブルトップを作動させる又は患者をアクセサリーで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]
	２．他社製アクセサリー等を取り付けて使用する時は、ご購入店又は弊社に相談すること。[手術台のサイドレール又は差込孔寸法が異なると装着できません。]
	１．手術台の移動及び設置
	1-1凹凸のある床面に設置しないこと。[転倒又はけがをするおそれがあります。]
	1-2位置を高くするために、手術台の下に当て物をいれないこと。[転倒又はけがをするおそれがあります。]
	1-3患者を乗せた状態でブレーキを解除しないこと。[患者が転落するおそれがあります。]
	1-4着脱可能箇所（【形状・構造及び原理等】６．機能を参照）を引いて手術台を移動しないこと。[落下して破損又はけがをするおそれがあります。]
	２．電源コードの取扱い
	電源コードの上に重量物を置いたり、キャスター付の機器で乗り越えたりしないこと。[電源コードが破損して火災又は感電事故を起こすおそれがあります。]
	３．テーブルトップの手動操作部
	3-1 頭部板や脚板の上に乗ったり座ったりしないこと。［転倒又は破損するおそれがあります。］
	3-2 患者を手術台から移し替えるとき、又は患者の体位を変えるときは、頭部板又は脚板に無理な力を加えないこと。［頭部板又は脚板が破損するおそれがあります。］
	４．手術台に患者を乗せるとき
	4-1 シングル脚板装着時、頭部側と脚部側を逆にして患者を乗せる場合は、200㎏を超える患者を乗せないこと。［患者が転落するおそれがあります。］
	4-2 ダブル脚板装着時、頭部側と脚部側を逆にして患者を乗せないこと。［頭部板又は脚板が破損するおそれがあります。］

