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	3) 全てのスライドラックの染色が終了したら、コンパスステイナー本体の電源スイッチをOFFにする。
	コンパスステイナー本体外装は、やわらかい布を薄めた洗浄液で湿らせて拭清する。キーボードやディスプレイは、ガラスクリーナ等で拭清する。試薬ステーションは、標準的な試験室用の洗浄液を使用して清掃する。

