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.再使用禁止. 

機械器具（55） 医療用洗浄器 

一般医療機器 器具除染用洗浄器 35424000 

EZ JETボールブラシ

 

 

【形状・構造及び原理等】 

＜形状・構造＞ 

 

 
 

型名 
適用可能な内視鏡 

チャンネル口径 
カラー 

EZBB-20 2.0 mm ハバナブラウン 

EZBB-22 2.2 mm マドンナブルー 

*EZBB-24 2.4 mm デザートダスト 

EZBB-28 2.8 mm ピンク 

EZBB-32 3.2 mm グリーン 

EZBB-37 3.7 mm *イエロー 

 

＜原理＞ 

内視鏡検査直後に、ボールブラシを内視鏡洗浄用の酵素洗剤液等

（以下、洗剤液という）とともに吸引することで、内視鏡チャンネル内表

面をブラッシングする。 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

再使用可能な手術器具の除染のために用いる。 

 

【使用方法等】 

＜準備＞ 

１．本品に変形や破損がないことを確認したのち、ピンセットで１個を

つまみ洗剤液に投入する。 

２．本品が洗剤液内で底部に沈んでいることを確認する。（本品が沈

まず浮いている場合は、十分に洗剤液を吸収していない状態の

ため、もう少し時間を置いて膨潤させてください） 

 

 
 

＜確認用トラップ（別売品）の設置＞  

１．内視鏡ビデオスコープ（以下、スコープという）のコネクタ部の吸引

口金と吸引ビンの間に確認用トラップを設置する。  

２．本品を使用する際は、確認用トラップのダイヤルを流入/排出口に

対し直角にする。 

 

＜使用方法（ベッドサイド洗浄）＞ 

１．スコープの挿入部の外表面についた汚れを、洗剤液を含んだ清

潔なガーゼ等で拭き取る。 

２．洗剤液を 200ml 以上吸引して、吸引・鉗子チャンネル内のフラッ

シュを行う。 

３．洗剤液内の底部に沈んでいる本品を吸引し、洗剤液をすべて吸

引する。 

 

 
 

４．最後に、吸引ボタンを押して約 10 秒間空気を吸引して吸引洗浄

を終了する。 

５．吸引したすべてのボールブラシが吸引・鉗子チャンネル内から排

出されたことを確認する。 

 

 
 

 

【禁忌・禁止】 

・再使用禁止 

 

**使用方法に関して 

・2チャンネル内視鏡、斜視型内視鏡、超音波内視鏡、起上台

を有する内視鏡及びその他特殊形状の内視鏡には使用しな

いこと。［特殊形状部分の洗浄が十分に行えないとともに、

内視鏡の故障原因となる可能性がある。］ 

・内視鏡チャンネル内に裂け、穴、狭窄等の傷及び変形を有 

する内視鏡には使用しないこと。［傷付近では洗浄が十分に 

行えない可能性があり、また、狭窄部付近においてはボール 

ブラシが詰まる可能性がある。］ 

・吸引口にキズ又は変形がある内視鏡には使用しないこと。 

［吸引圧が落ち吸引できない可能性がある。］ 

・汚染物（粘液・血液等）が乾燥状態で付着している内視鏡に

は使用しないこと。［洗浄が十分に行えない可能性があ 

る。］ 



 
 
 
 

 
 
 

**＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 

  ・本品の吸引は、吸引・鉗子チャンネル内のフラッシュ後に行うこと 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

・使用する際には、併用する内視鏡用器具の添付文書等を参照し、

適合性を確認すること 

 

＜不具合・有害事象＞ 

・洗浄不良 

 

【保管方法及び有効期間等】 

＜保管方法＞ 

・直射日光を避け、室温で保管すること 

・乾燥した状態を保つこと 

・使用後は必ず蓋を閉めて保管し、乾燥した状態を保つこと 
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