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機械器具 7 内臓機能代用器 

高度管理医療機器 吸着型血液浄化器 JMDN34422000 

ヘモソーバ CHS 
 

 再使用禁止 
  
【警 告】 【操作方法または使用方法等】 

A. 単独使用 患者によっては治療中に重篤な症状が現れることがあるの

で、【使用上の注意】に特に注意すること。（「使用注意」「不

具合・有害事象」の項参照） 

 

 
【禁忌・禁止】 

再使用禁止 

 

 

【形状・構造及び原理等】 
1. 構成 

部品（図中番号） 材 料 名 

吸着剤   …… 1 ビーズ状活性炭 

コーティング剤  ヒドロキシエチルメタクリレート

系重合体 

充填液 …… 2 パイロジェンフリー無菌水 

ハウジング …… 3 ポリプロピレン 

ハウジングキャップ …… 4 ポリプロピレン 

ブラッドポート …… 5 ポリプロピレン 

キャップ …… 6 ポリプロピレン 

フィルター  ポリエステル 

フィルターリング …… 7 ポリプロピレン 

パッキン …… 8 シリコーンゴム 

 
2. 全体組立図 

本製品の形状と構成部品を示す。 
大きさは、円筒形で直径 58mm、長さ 180mm、充填液量

は 70mL である。 

３ ６ ５ ８ ４ ７ １ ２  

 
3. 作動・動作原理 

本製品は患者血液を連続的に循環しつつ、血液中の有害

物質を吸着除去する。 
 

【使用目的、効能又は効果】 
薬物中毒及び肝性昏睡 
 
 

 
使用方法に関連する使用上の注意 

・血液浄化用装置については、装置の添付文書に従

うこと。 
・血液回路については、血液回路の添付文書に従う

こと。 
 

1. 血液流路図 
治療時における標準的な血液流路図を以下に示す。 
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図 1 血液流路図 

 
2. 前準備（例） 

○吸着型血液浄化器「ヘモソーバ CHS」 ............... 1 個 
○血液回路.............................................................1 セット 
○血液浄化用装置......................................................... 1 台 
○生理食塩液................................................ 1,200mL 以上 
○ヘパリン加生理食塩液 .............................. 500mL 以上 
○ヘパリン................................................................必要量 
○その他（鉗子、注射筒、滅菌済み手袋など）必要量 

 
使用方法に関連する使用上の注意 

○滅菌袋が破れている場合は使用しないこと。 
 

3. 洗浄・充填（プライミング）操作 

 
使用方法に関連する使用上の注意 

○汚染を避けるため、使用する直前に本製品を滅菌袋

から取り出し、洗浄後はただちに使用すること。 
○本製品をそのまま使用すると溶血の原因となるので、

使用前に必ず洗浄すること。 
○本製品の洗浄廃液に濁りや浮遊物などの異常が認め

られた場合には使用しないこと。 
○本製品のブラッドポート内に気泡がある場合にはあ

らかじめ注射筒で生理食塩液を充填し空気を追い出

すこと。 
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（8）本製品と血液回路内を洗浄する。 ○本製品内に気泡が混入すると、吸着性能の低下や血

液凝固の原因となるので、気泡の混入には注意する

こと。 
1）返血回路の返血口から流れ出る生理食塩液は廃棄す

る。 
2）生理食塩液を 1,000mL 以上流したら、血液ポンプを

停止する。 
○血液回路等の接続は不潔にならないように注意し、

確実に接続されていることを確認すること。 
（1） 滅菌済み手袋をはめる。 3）返血回路の返血口部（E）をクランプする。 
（2） 本製品の入口側を上（矢印を下向き）にして、ホルダー 4）ローラークランプ（F）を閉めて輸液ラインを止め

る。（図 5）  に垂直に取り付ける。 
（3） 脱血回路の輸液ラインから血液導入シャント接続口

（（B）側のライン）を生理食塩液で満たす。（図 2） 
5）本製品をもう一度反転し、入口側を上（矢印を下向

き）にして取り付ける。 
1）生理食塩液と輸液ラインを接続する。 
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2）脱血回路の（A）をクランプする。 
3）脱血回路の血液導入シャント接続口（シャント部 
 （B）側のライン）へ生理食塩液を流す。 
4）脱血回路の血液導入シャント部（B）をクランプす

る。 
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図 4 生理食塩液による本

製品と血液回路の

洗浄 

図 5 洗浄の終了 

図 2 血液回路の洗浄 1 図 3 血液回路の洗浄 2 

 
（4） 脱血回路の本製品との接続口まで生理食塩液を満たす。

（図 3） 
1）血液ポンプに脱血回路を装着する。 
2）脱血回路の（C）をクランプする。 
3）脱血回路の（A）のクランプをはずす。 

 
（9）ヘパリン加生理食塩液で本製品と血液回路内を置換する。 

1）ヘパリン加生理食塩液を脱血回路の輸液ラインと接

続する。 
2）ローラークランプ（F）を開放する。 
3）返血回路の返血口部（E）のクランプをはずす。 
4）血液ポンプを始動する。（図 6） 
5）本製品と血液回路内部をヘパリン加生理食塩液に置

換する。 
6）返血回路の返血口から流れ出る生理食塩液は廃棄す

る。 4）血液ポンプを始動して生理食塩液を流す。 
7）ヘパリン加生理食塩液を 500mL 以上流したら、血

液ポンプを停止する。 
5）液面がドリップチャンバーの 2/3 程度に達したら、

血液ポンプを止める。 
8）返血回路の返血口部（E）をクランプする。（図 7） 6）動脈圧ラインを血液浄化用装置の動脈圧コネクター

に接続し、（C）のクランプをはずす。 9）輸液ラインのローラークランプ（F）を閉じる。 

7）血液ポンプを始動して、本製品との接続口まで生理

食塩液を満たす。 
8）血液ポンプを停止し、（D）をクランプする。 

（5） 本製品と脱血回路を接続する。 
1）本製品の入口側のキャップをはずす。 
2）本製品に生理食塩液を充填した脱血回路の接続口を

接続し、本製品を反転する。 

 
○本製品のブラッドポート内に気泡がある場合は、注

射筒等で生理食塩液を充填し、空気を追い出した後

に脱血回路と接続すること。 
（6） 本製品と返血回路を接続する。 

1）本製品の出口側のキャップをはずす。 
2）本製品に返血回路を接続する。 

（7） 本製品の充填液を生理食塩液で置換する。（図 4） 
1）脱血回路の（D）のクランプをはずす。 
2）血液ポンプを始動する。 
3）返血回路先端の返血口に向けて生理食塩液を流量 
 50〜100mL/min で流す。 
4）本製品内の充填液を生理食塩液で置換し、あわせて、

返血側ドリップチャンバーの液面を調整する。 

 
使用方法に関連する使用上の注意 

・低血糖予防を目的として、予め本製品にブドウ糖液

を注入することはやめて下さい。溶血の起こる可能

性があります。 
 

（10）ヘパリン入り注射筒を抗凝固剤ラインに接続する。 
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使用方法に関連する使用上の注意 

図 6 ヘパリン加生理食

塩液による置換 
図7 抗凝固剤の取り付け
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4. 浄化操作 

 
○血液回路との接続、血液の採取、血液回収時には、

患者の血液への汚染を防ぐようにすること。 
○血液回路が折れていないことや気泡のないこと、接

続部位等に液漏れがないことを確認すること。 
（1）脱血回路の血液導入シャント接続口及び返血回路の 

返血口をシャント又はカテーテル等のブラッドアクセ

スと接続する。 
（2）血液導入シャント部（B）、返血口部（E）のクランプを

はずす。 
（3）血液ポンプを始動し、患者血液を脱血する。血流量は患

者の状態にもよるが、成人の場合には流量 100〜
200mL/min が適当である。 

（4）ヘパリンの使用量は患者の血液凝固傾向により異なるが、

血液透析器の場合の同程度（1000〜1500U/h）を目安と

する。 

 
○本製品の使用中における血液流量、施行時間は、患

者の状態に合わせて設定すること。 
○浄化操作中に、製品からの血液の漏れなどの異常が

認められた場合には製品の交換など適切な処置を行

うこと。 
○浄化操作中は、脱血側ドリップチャンバーに接続し

た圧力計の圧力を常に監視し、圧力が 40kPa 
（300mmHg）を超えるような場合には、本製品内の

凝血などの可能性があるので、製品の交換など適切

な処置を行うこと。 
（5）血液循環時間は患者の状態、回復の程度などによるが、

ほぼ 1 回につき 3〜4 時間を標準とし、1 回で効果が十分

でない場合には、連続あるいは断続的に数回実施する。 
 

5. 終了操作 

 
○体内に空気が混入すると患者が死亡または生命に関

わる重篤な症状を呈することがあるので、返血の際

には患者の体内に空気が入らないようにすること。 
（1）血液ポンプを停止する。 
（2） 脱血回路の血液導入シャント部（B）をクランプする。

（図 8） 
（3）脱血回路の血液導入シャント接続口をブラッドアクセ

スからはずす。 
（4）脱血回路の血液導入シャント接続口を生理食塩液に接

続する。（図 9） 
（5）脱血回路の血液導入シャント部（B）のクランプをは

ずす。 
（6）血液ポンプを始動し、流量を 50mL/min に設定して血

液を回収する。 
（7）生理食塩液が返血側ドリップチャンバーまで達したら

血液ポンプを停止し、血液回収を終了する。 
（8）返血回路の返血口部（E）をクランプし、返血口を患

者ブラッドアクセスからはずす。 
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使用方法に関連する使用上の注意 

図8 血液導入シャント部

のクランプ 
図 9 血液の回収 

 
B.  透析併用 

本製品と透析を併用する場合には、血液透析器との

接続順序はいずれが先でも差し支えないが、血液の保

温及び限外濾過圧変動防止のため、本製品を動脈側に

接続する。施行中は本製品の入口、本製品と血液透析

器の中間及び血液透析器の出口にそれぞれドリップチ

ャンバーを設置する。その他の方法は、血液透析器の

添付文書に従う。 

使用方法に関連する使用上の注意 

 
【使用上の注意】 

使用注意 
○本製品は【使用目的、効能又は効果】以外の目的には

使用しないこと。 

○本製品の吸着特性により、分子量が 100 より小さい物

質および 10,000 より大きい物質は吸着されない。また、

分子量が 5,000〜10,000の物質ならびにタンパクと結合

した物質は吸着されにくいので、注意すること。 

○本製品の使用前、使用中に薬剤（抗凝固剤を含む）を

投与する場合、薬剤の投与方法、投与時期、投与量は

薬剤の添付文書に従い、患者の状態に合わせて設定す

ること。また、薬剤の種類によっては本製品への吸着

が起こり得るため、それらを考慮して投与薬剤の種類、

投与方法、投与量等を決定すること。 使用方法に関連する使用上の注意 

○抗凝固剤はヘパリンを使用すること。 

○本製品はブドウ糖を若干吸着するため、血液吸着療法

施行中及び施行後の患者の血糖値を十分に観察し、必

要に応じて、ブドウ糖液輸注等の適切な処置を行うこ

と。 

○治療中は、患者の状態（体温、心拍数、呼吸数、血圧、

凝固時間等）を常に監視し、異常があれば血液流量を

下げるか、または治療を中止すること。また、入口圧、

出口圧、血液流量、抗凝固剤注入量等は、常に監視す

ること。 

○以下のような患者には安全性の確立が出来ておりませ

ん。使用する場合には医師が適切と認めた場合（治療

上の有益性が危険性を上回ると判断される時）にのみ

使用し、血液吸着療法施行中、常に十分な観察を行う

こと。 
・乳幼児 ・小児 ・低体重の患者 ・妊娠中の患者 
・重篤な心疾患を有する患者 ・重篤な出血傾向を有

する患者 

○以下のような患者については常に十分な観察を行うこ

と。 
・アレルギーや過敏症のある患者あるいはそのおそれ

のある患者 
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文献請求先 ・炎症反応、アレルギー反応、過敏反応、あるいは感

染症等により免疫機能が亢進している患者 旭化成メディカル株式会社 ＊

〒101-8101 東京都千代田区神田神保町 1-105 ○本製品の使用中に、気泡の発生・混入、血液リーク、

入口圧の急激な上昇等の異常が見られた場合にはただ

ちに適切な処置を行うこと。 

TEL：03-3296-3723 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】  
［製造販売業者］ 重要な基本的注意 

旭化成メディカル株式会社 ＊○運搬及び保管時に衝撃や振動を与えると、破損の原因

となるので、十分注意して取り扱うこと。 〒101-8101 東京都千代田区神田神保町 1-105 
TEL：03-3296-3750 

○滅菌袋または本体が破損しているもの、または滅菌袋

内に液漏れが見られるものは、使用しないこと。  
［製造業者］ 

○本製品に対して、66.6kPa（500mmHg）以上の圧力をか

けないこと。 
旭化成メディカル MT 株式会社 ＊＊

 
○充填液が凍結した場合や凍結が推測された場合は、解

凍しても絶対に使用しないこと。 
 
 
 ○使用後は汚染、感染を防止し、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（廃棄物処理法）、及び廃棄物処理法に基

づく感染性廃棄物処理マニュアル等に従って、適正な

処理、処分を行うこと。 

 
 
 
  

不具合・有害事象  
 ○その他の有害事象 
 本製品の使用中は患者を常に監視すること。万一以

下に示すような異常を認めた場合は、患者の安全を

確保しただちに適切な処置を講じること。 
 
 

 ・患者の症状の異常（頭痛・頭重、貧血、吐気・嘔

吐、気分不良、顔色不良、胸痛、腹痛、下痢、血

圧低下、血圧上昇、激しい咳込み、呼吸困難、眼

瞼浮腫、心悸亢進・頻脈、徐脈、不整脈、めまい、

発熱・悪寒・灼熱感、紅潮、異常発汗、知覚異常・

味覚異常・臭覚異常、筋痙攣・振戦、耳鳴り、涙

腺への異常な刺激、鼻閉、蕁麻疹・発疹、痒み等

の訴え・兆候あるいは症状） 

 
 
 
 
 
 
 
  

【臨床成績】  
 薬物中毒及び肝性昏睡患者に対して、昭和 51 年 8 月から

昭和 53 年 3 月までの 19 ヶ月間に 3 施設で 162 回治療を施

行し 1、本製品は吸着型血液浄化器として有効かつ安全であ

ると認められた。 

 
 
 

  
【貯蔵・保管方法及び使用期間等】  

貯蔵保管方法  
 4〜30℃の清潔な場所に保管すること。直射日光、紫外線

の照射、高温、高湿、振動の激しい場所、凍結する場所

などは避けること。 
 
 

  
使用期限  

 本製品は使用期限（滅菌後 3 年以内：自己認証による）

を本体に表示。使用期限内に使用すること。  
  

【包装】  
 包装単位：製品コード CHS-350 1 個／箱 

  
【主要文献及び文献請求先】  

主要文献  
 1. 稲生綱政、大坪修、太田和夫、阿岸鉄三、中川成之輔、

中林宣男：人工臓器 8（5）, 505, 1979  
  
 F505A-1310 


