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機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管 

管理医療機器 腸管用チューブ JMDN：35415020 

ザ ヘルス 腸カテーテル 
再使用禁止 

 

 
 

 【形状・構造及び原理等】 

本品は単管の腸管洗浄用のカテーテルである。 
先穴及び側孔１穴を有しており、天然ゴムを使用している。 
 
 

 
 
 

＊＊【使用目的､効能又は効果】 

下部消化管に挿入し、洗浄、廃液、減圧 及び薬液注入を行うため
に使用するカテーテルです。 

 

 ＊【品目仕様等】 

引張り強度      カテーテル外径4mm以上：１５Ｎ 
 

 【操作方法又は使用方法等】 

・滅菌前に水洗をすること。アスピレーター等を用いて内部に勢いよ

く水道水を通すと、なお良い。 
・完全に乾燥させる。 
・本品は未滅菌品である。必ず高圧蒸気滅菌（121℃、15分間）また
は医療機関で使用されるエチレンオキサイドガス滅菌装置により、

ＥＯＧ滅菌（450～1000mg/Ｌ濃度のエチレンオキサイドガスを使
用 、滅菌 2 時間 70℃未満、加湿下、エアレーションは使用前ま
で24時間以上70℃ 未満）を行った上で使用すること。 
また、両方の滅菌方法とも、インジケーター等を用いて滅菌効果を

確認しながら実施すること。 
 ＊・再使用しないこと。 

 
腸洗浄としての使用方法 
１．カテーテルに滅菌（EOG法又は高圧蒸気滅菌法）を施す。 

２．腸内洗浄液の選択並びに1回投与量、時間及び回数など洗腸方法

については、医師の指導に従うこと。 

３．洗浄液（約37℃）をイルリガートルに投入し、カテーテルまで充

填し、クレンメで止める。 

 ＊４．カテーテル先端部分から約15㎝までのカテーテルチューブ部分に

潤滑剤を十分塗布した後、適切な長さを経肛門的に挿入する。クレ

ンメをはずして腸内洗浄液を注入する。注入終了後はカテーテルを

ゆっくり抜去し、便器に排出する。注入、洗浄及び排泄を必要回数

繰り返す。この時、術者は清潔手袋等を着手するとともに、施術近

辺の環境に対しても排泄物からの２次感染に留意すること。 

 
 

 

 

【使用上の注意】 

１．使用注意 
・天然ゴムは､かゆみ､発赤､蕁麻疹､むくみ､発熱､呼吸困難､血圧低下､

ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。 
このような症状を起こした場合には､直ちに使用を中止し､医師に

相談すること。 
・カテーテルの表示部分をアルコール含有消毒薬等で拭いた場合、

色落ちする場合がある。 
２．重要な基本的注意事項 
・取扱いについては教育された医療従事者が適切に行なうこと。 

 ＊・患者の体質や解剖学的構造を考慮し、適切なサイズのカテーテル

を選択すること。 
・必ず滅菌をした上で使用すること。 
・孔を開けるなどの追加加工を施したり、腸管洗浄以外の目的に使

用しないこと。 
・万一製品にキズ､異物､劣化など発見した場合は使用しないこと。 
・刃物等鋭利な器具に触れると切断する恐れがあるので注意すること。 
３．相互作用 
・薬品によっては膨潤したり､浸透・着色・脱色したりする場合があ

るので確認の上使用すること。 
 
【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

１．貯蔵・保管方法 
・直射日光､高温多湿､水ぬれを避けて冷暗所に保管すること。 

２．使用の期限 
・包装の使用期限欄を参照のこと。 

 
【包装】 

＊＊ ６本／袋入、１袋／箱入   4.5ｍｍ(№8)～10.5ｍｍ(№20) 
 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者：株式会社 イズモヘルス 
〒３９９－７１０４ 
長野県安曇野市明科七貴６０５７番地 
ＴＥＬ：０２６３－６２－２３９２ 

製 造 業 者：株式会社 イズモヘルス 
 

【禁忌・禁止】 

●再使用禁止 
●過去に「天然ゴム」によるアレルギー症状を経験している 
患者への使用は禁止。 


