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【禁忌・禁止】

１）再使用禁止

２）単独で使用しないこと。必ず適合するサイズのアウ

ターカテーテル内に挿入して使用すること。

３）消毒、清拭等の目的で、アルコール、アセトン、ベン

ジン等の有機溶媒を使用しないこと。［カテーテル及

び接続部品に上記の有機溶媒を直接接触させると強度

が低下し、破損するおそれがある。］

４）高濃度のアルコール等の有機溶媒を含有する薬剤を使

用しないこと。［カテーテルの強度が低下し、破損す

るおそれがある。］

５）小型のシリンジやインジェクター装置を用いて薬剤を

注入しないこと。［ルーメン内の圧力が高まりカテー

テルが破損するおそれがある。］特に、造影剤など粘

度の高い薬剤をインジェクター装置の使用により注入

することは避けること。

【警告】

１）カテーテルを穿刺具、メス、ハサミ、針等により傷つ

けないこと。［カテーテルが破損し中心静脈又は心臓

等へ迷入するおそれがある。］

２）カテーテルを抜去する際には、無理に引っ張らないこ

と。もし抜去しにくい状況がある場合にはＸ線透視下

で確認を行うこと。［カテーテルが切断し、中心静脈

内もしくは心臓等へ迷入するおそれがある。］

３）留置中のアウターカテーテルに適合するサイズである

ことを必ず確認してから使用すること。［サイズの違

う輸液用ＯＢＴカテーテルを挿入すると、十分な血液

浄化ができなかったり、血管を傷つけるおそれがあ

る。］

青色又は緑色コネクター
※

延長チューブ

青色又は緑色ハブ
※

クランプ

ウロキナーゼ固定化ポリウレタンカテーテル2)

本品は以下の製品専用の輸液用ＯＢＴカテーテルです1)。

・ブラッドアクセス　ＵＫ－カテーテルキット

（ダブルルーメンカテーテル（コアクシャル型））

・ブラッドアクセス　ＵＫ・Ⅱ・カテーテルキット

（ダブルルーメンカテーテル（コアクシャル型）

オブチュレーター４本入り）
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ブラッドアクセス  ＵＫ－カテーテル
（輸液用ＯＢＴカテーテル）

生物由来製品

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品の構成材料のウロキナーゼは、ヒトの尿を原料として

いる。

プラグ

医療機器承認番号　16100BZZ01734000

機械器具 51  医療用嘴管及び体液誘導管
高度管理医療機器  ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル  JMDNコード70320400

※長さを必ず確認した上で使用して下さい。

〈製品仕様〉

〈原理等〉

本品は、内腔を通じて輸液、薬剤等の投与を行うことがで

き、コアクシャル型カテーテルのアウターカテーテルに接

続して使用する。長期留置を可能とするため、カテーテル

にはウロキナーゼが固定化され抗血栓性を有する。

【使用目的又は効果】

本品は、透析等の血液の体外循環又は輸液，薬剤等の投与

に用いられる滅菌済み血管内留置用カテーテル製品であり、

そのまま直ちに使用できる。また、本品は抗血栓性を有し、

長期の血管内留置が可能である。

【使用方法等】

●使用前の注意

・カテーテルの留置は無菌操作で行って下さい。

次に示した使用方法は一般的方法3)4)であり、細部につい

ては医師各位の臨床経験及び各施設のマニュアルに基づき

操作して下さい。

１．体外循環終了後、脱血側のクランプを閉じます。

２．インナーカテーテルを抜去し、アウターカテーテルの

ロック部から生理食塩水又はヘパリン加生理食塩水で

カテーテル内をフラッシュします。

３．アウターカテーテルのクランパブルチューブ部分を指

でクランプしたまま脱血側のクランプを開放し、脱血

側枝管もフラッシュしプラグで密栓します。

４．アウターカテーテルに輸液用ＯＢＴカテーテルを挿入

してロックします。

５．輸液用ＯＢＴカテーテルを輸液ラインに接続し、輸液

を開始します。

【使用上の注意】

１．重要な基本的注意

１）カテーテル留置中の消毒にはポビドンヨードを使用

すること。

２）長期間留置する場合は患者の水分負荷に注意するこ

と。

３）輸液開始前に各コネクター間がしっかりと接続され

ていることを確認すること。

４）一週間以上体外循環を休止する場合には、少なくと

も一週間に一回は輸液用ＯＢＴカテーテルを交換す

ること。

５）再滅菌はしないこと。
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適用カテーテル
（商品名，外径，有効長）

ブラッドアクセス  ＵＫ－カテーテルキット
（ダブルルーメンカテーテル(コアクシャル型)）

(BA/UK UB－1115－WC， 11.5Fr(3.8mm)，15cm)

ブラッドアクセス  ＵＫ・Ⅱ・カテーテルキット
（ダブルルーメンカテーテル(コアクシャル型)

オブチュレーター４本入り）

(BA/UK UB－1115－WCK， 11.5Fr(3.8mm)，15cm)

ブラッドアクセス  ＵＫ－カテーテルキット
（ダブルルーメンカテーテル(コアクシャル型)）

(BA/UK UB－1125－WC，11.5Fr(3.8mm)，25cm)

内径

1.2mm
(16G相当)

〈材質〉
 ・カテーテル（延長チューブを含む）：ポリウレタン
 ・ハブ                            ：ポリカーボネート

商品名
ＵＫ/ＯＢＴ
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２．不具合・有害事象

　　カテーテル留置操作中及び留置中に以下の有害事象が

　　発生するおそれがあるので、患者の状態に充分注意し、

　　異常が発生した場合にはすみやかに適切な処置をする

　　こと。

　　〔重大な有害事象〕

　・気胸        ・血胸      　　　・皮下血腫

　・縦隔血腫    ・血栓症    　　　・空気塞栓症

　・肺塞栓　　　・心タンポナーデ  ・不整脈

　・血管損傷　　・静脈炎　　      ・感染症

  ・菌血症      ・敗血症

【保管方法及び有効期間等】

１）保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管す

ること。

２）有効期間

　　包装の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

有効期間：製造後３年
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