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  AP－091－C 

＊＊2009年   7月27日改訂 （第 4版)  医療機器承認番号 20100BZZ02090000
＊2005年 12月 21日改訂  機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

  管理医療機器  短期的使用胆管用カテーテル 10696022 

ピッグテールカテーテル  
再使用禁止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【形状・構造等】 
 
 
【形状・構造及び原理等】 
＜構造図（代表図）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・本品は、糸無しのスタンダードタイプと胆管外逸脱防止を強化した糸付きの

ストリングタイプがある。 

・カテーテルはポリエチレン製(造影剤入り)とナイロン系混合体製(造影剤入り) 

(ソフトタイプ)がある。糸は非吸収性合成モノフィラメント、コネクター外基とコネ

クター内基はポリアセタール製。 

・該当する型式、サイズ等については、包装表示で確認すること。 

【使用目的、効能又は効果】 
本品は、胆汁ドレナージカテーテルとして使用する。 

【品目仕様等】 
接合部強度 
19.6N(2kgf)で引張ったとき抜けない。 

【操作方法又は使用方法等】 
本品は、滅菌品であるのでそのまま直ちに使用できる。 

手技に精通した医師の管理下で使用すること。 

1) 術前準備： 
通常の経皮的胆管ドレナージの手技に準じて行う。(消毒、麻酔含む) 

2) 超音波誘導下において目的とする胆管（胆嚢）を18GのPTC針で穿刺す

る。内針を抜去し、胆汁の流出を確認後、希釈した造影剤にて胆管（胆

嚢）を造影する。 

3) 18G PTC針の外針内にφ0.9mm(0.035”)の J型ガイドワイヤーを挿入し目

的とする胆管（胆嚢）内に進めた後にPTC針を抜去し、J型ガイドワイヤー

に沿ってダイレーターを胆管（胆嚢）内まで挿入する。 

注意 あらかじめ PTC針にφ0.9mm(0.035”)の J型ガイドワイヤーが通る

ことを確認すること。 

4)  ガイドワイヤーが抜けないように十分固定しながらダイレーターのみを抜
去し、ピッグテールカテーテルをガイドワイヤーに沿って胆管（胆嚢）内に

挿入する。 

5) ピッグテール部分の胆管（胆嚢）内の位置をＸ線透視下で確認した後ガイ
ドワイヤーを抜去する。 

 

 

6) ピッグテールカテーテルの固定： 
固定方法は従来と同様に行う。尚、ストリングタイプを用いた場合には、

コネクターのスライド部を第２段目まで牽引しコネクターの糸穴に縫合

糸を通して固定するか又は粘着テープを巻いて固定する。  
 
 
 
 
 
 
 
 

7) ストリングタイプの抜去： 
抜去する際には、コネクターのスライド部

を上方向に上げ押しもどしてストッパーを

解除した後、ゆっくり引き抜く。 
 
＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 
・ 留置する部位に適したサイズを選択すること。 

・ カテーテルの二次的加工（サイドホールの追加、拡大等の改造）は行わ

ないこと。 

[カテーテルの強度が低下して、破断や操作不能になる恐れがある。] 

・ 併用するガイドワイヤーとの適合性を確認すること。ガイドワイヤーは

PTC針に通り、ダイレーターを通過することを確認すること。 

・ 併用する医療機器の操作方法等については、その添付文書を確認後、使

用すること。 

・ 使用する全ての医療機器に異常がないことを確認すること。 

・ ガイドワイヤーに沿って挿入する際は、慎重に行うこと。ストリングタイプ

はストッパーを解除した状態で挿入すること。 

  [無理な操作を行うと組織を損傷したり、裂傷したりする恐れがある。また

本品がサイドホール部で折れたり、先端部を損傷したりする恐れがある。]

 ・カテーテルと鋭利な器具との接触は避けること。 

 [外面を損傷すると留置中に破断する恐れがある。] 

・ 操作中に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、適切な処置を

施すこと。 

・ カテーテルの固定は、固定具等を用いて確実に行うこと。ストリングタイ

プも従来通り確実に行うこと。 

［固定が不十分だと逸脱する可能性がある。カテーテルを直接糸固定し

て締め付けるとカテーテルが破断する恐れがある］ 

・ カテーテルの折れ、特にカテーテルとコネクターの接続部が曲がらない

ように注意すること。 

・ カテーテル留置後は、感染に注意するとともに、カテーテルの状態及び

胆汁の流れに十分注意すること。異常を認めた場合は、適切な処置を施

すこと。 

・カテーテルは定期的に留置位置を確認すること。 

[患者の体動や呼吸性移動等により、カテーテルが移動する場合がある。] 

・ カテーテル留置後は、定期的に生理食塩液等でカテーテルを洗浄する

こと。 

・ カテーテルは定期的に交換すること。 

・ カテーテル抜去時に異常を感じた場合は、X 線撮影、超音波診断等に

より状況を確認し、適切な処置を施すこと。 

【使用上の注意】 
＜使用注意 （次の患者には使用しないこと）＞ 
・ヨード過敏症の患者 ［ショック症状になる危険性が高い。］ 

・出血傾向のある患者 ［胆道出血、腹腔内出血の危険性が高い。］ 

・ 高度腹水貯留の患者 [腹膜炎を発症する危険性が高い。] 

・ 急性化膿性胆管炎で充分な抗生物質が投与されていない患者。 
 

＜重要な基本的注意＞ 
 ・肝実質組織内にカテーテルのサイドホール部を留置しないこと。  

[肝静脈からの間欠性出血を引き起こす恐れがある。] 

・包装が既に破損、汚損している場合や、製品に異常が認められる場合

は、使用しないこと。 

・使用直前に開封して使用すること。 

 

【禁忌・禁止】 
・再使用禁止 
＜使用方法＞ 
・カテーテルの二次的加工（改造）は行わないこと。 
［カテーテルの破断や操作不能になる恐れがある。］ 

糸穴 コネクター外基(スライド部)

コネクター内基(ホールド部)

○　ストリングタイプ

○　スタンダードタイプ

先端拡大図

【警 告】 
＜使用方法＞ 
・ストリングタイプを抜去する際は、ストッパーを解除し、ゆっくりと慎重に

引き抜くこと。もし抜去しにくい時は、その原因をＸ線撮影等で確認する

こと。 ［無理に抜去すると組織を損傷、裂傷させたり、本品を破損した

りする恐れがある。］ 

＊＊ 

＊＊ 

＊＊
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＜その他の注意＞ 
・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。 
・本品はエチレンオキサイドガス滅菌済み。 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 
＜貯蔵・保管方法＞ 
 ・水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。 
 

＜有効期間・使用の期限＞ 
 ・箱に記載している使用期限を参照のこと。（自己認証による） 

【包 装】 
1本／1箱 
2本／1箱 

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 
＜製造販売業者＞ 
株式会社八光 
長野県千曲市大字磯部 1490 
TEL 026-275-0121 

 
＜製造業者＞ 
株式会社八光 

 
 

販売窓口： 東京都文京区本郷三丁目 42-6 
TEL 03-5804-8500 
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