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※【操作方法又は使用方法等】
1. 本品はディスポーザブルであるので一回限りの使用で再使用し
ないこと。

2. 縫着に際しては、非吸収性の縫合糸を用い本品の辺縁から最低
6.5mm離れた箇所を確実に縫着すること。

【使用上の注意】
1.　重要な基本的注意

1) 医療用の目的以外に使用しないこと。
※ 2) 本品は膀胱など尿路系や胆管など胆道系の器官内に突出

しないように留置すること。［突出したメッシュが器官内
の塩類と長時間接触すると結石が形成される可能性があ
る。］

3) 本品を取り扱う場合、鉗子などの手術器具で押しつぶし
たりして傷つけないこと。

4) 取扱時に本品を傷めないよう、手袋、ガーゼ等で摩擦し
ないこと。

5) 包装が破損又は汚損している場合は使用しないこと。
6) 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないよ
うに取り扱うこと。

7) 開封後、使用しなかったものは廃棄し、再滅菌しないこ
と。

2.　不具合・有害事象
 本品は、使用に際し、以下のような不具合・有害事象が考えら
れる。

1) メッシュ留置部位および創部における感染、炎症、癒着、
フィステル形成および突出。

※ 2) 結石形成。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1.　貯蔵・保管方法
 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温にて保管するこ
と。

2.　使用期間
1) 使用期限は製品の包装に表示されている。
  （自己認証（当社データ）による。）
2) 使用期限の過ぎたものは廃棄し使用しないこと。

【包装】
１箱３袋入り、６袋入り
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【警告】
※※ 1. 感染あるいは汚染創には使用しないこと。［汚染された

創傷に使用した場合、その後感染が起きる恐れがある。
感染が起こった場合、本品を除去する必要が生じること
がある。］

2. 感染が起きた場合、適切な処置をすること。
3. 成長期にある幼児や子供、妊婦または将来妊娠を予定し
ている女性に使用する場合、患者が成長しても本品は伸
長しないことを理解すること。

※【禁忌・禁止】
再使用、再滅菌禁止。

※【形状・構造及び原理等】
1. 本品は、ポリプロピレン繊維を網目状に編んだ非吸収性のメッ
シュである。

 プロリーン *メッシュ：白色（無着色）
 プロリーン *ソフト　：白色／青色のストライプ
2. シート状である。
3. 主原料・材質
 ポリプロピレン
4. 構造等：
 　　　プロリーン *メッシュ

 　　　プロリーン *ソフト

※ 5.  原理：
 脆弱化若しくは欠損した胸壁、腹壁またはヘルニアの箇所を物
理的に支持、補強する。

※【使用目的、効能又は効果】
1. 脆弱化若しくは欠損した胸壁、腹壁又はヘルニアの修復を目的
に使用する。

2. 滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

※【品目仕様等】
外観：白色（無着色）又は白色／青色のストライプのメッシュで  
　異物及び糸くず、ほつれ等の欠点がないこと。

医療用品（04）整形用品
※非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材（JMDNコード：70433013）

※高度管理医療機器
プロリーン * メッシュ（ポリプロピレン）

プロリーン *メッシュ/プロリーン *ソフト


