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【警告】 

**適切なサイズ（量）・形状の成形品又はフィラーを

使用し、採骨部位又は骨欠損部位に、充填又は補

填して下さい。［十分な骨補填が得られない場合が

あります。] 

 

【禁忌・禁止】 

 １）再使用禁止 

２）使用期限切品の使用禁止 

  [製品の汚染の可能性があります。] 

３）脊椎固定に使用する際には、本品の単独使用

は避けること。[製品破損の恐れがあります。] 

４）本品は、関節等の摺動面への使用は避けるこ

と。[製品破損の恐れがあります。] 

 

【形状・構造及び原理等】 

ハイドロオキシアパタイトの緻密焼結体である。 

 

【使用目的又は効果】 

骨又は関節手術における骨修復、骨補填又は骨充填 

 

【使用方法等】 

１．本品を指圧又は器具を用いて、骨移植を必要とする

疾患部位に補填又は骨採取部位に充填する。 

２．術後 X 線像等により、本品が正確に補填又は充填さ

れていることを確認する。 

 

【使用上の注意】 

１．重要な基本的注意 

1)本品使用の際は、無菌的に取り扱うこと。 

2)本品は、滅菌済包装してあるので、開封後は、すみ

やかに使用すること。 

3)開封したものは再使用しないこと。 

4)本品使用の際は、破損することがあるので本品に衝

撃が加わらないよう充分に注意すること。 

5)病変組織を完全に掻爬･除去、炎症を鎮静化させた

後、使用すること。 

6)本品は、関節等の摺動面への使用は避けること。 

7)保管は、高温多湿をさけ、できるだけ清潔な環境で

保管すること。 

8)本品を脊椎固定に使用する際には、自家骨を併用す

ること。 

9)本品は緻密体のため、使用時に加工を行わないこと。 

10)製品の再滅菌は行なわないこと。尚、セラミック

ス製品は温度変化に敏感であるため、急激な温度変

化を与えないこと。 

11)使用期限が切れた製品は、再滅菌して使用しない

こと。また、開封後は再滅菌して使用しないこと。 

12)製品表面にキズ、クラックなどの損傷を与えない

よう慎重に取り扱うこと。 

13)破損のおそれがあるため、鉗子等で強く挟まない

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

２．不具合・有害事象 

本品の使用に伴い、以下のような不具合・有害事象

の可能性がある。 

 

1)その他の不具合・有害事象 

 (1)その他の有害事象 

     熱感、発熱、疼痛、腫脹、発赤 

 

【保管方法及び有効期間等】 

１．保管上の注意事項 

本品は、できるだけ清潔な環境で保管すること。 

２．有効期間 

有効期間は 5 年間[自己認証による（当社データ）] 

外箱に表示された使用期限を確認すること。 
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