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*2019 年 5 月 15 日 （第 2 版） 認証番号 20700BZY00365000  
2016 年 8 月 3 日 （第 1 版）    

  機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
 

管理医療機器 短期的使用胆管・膵管用カテーテル（JMDN コード：10696012） 
（管理医療機器 短期的使用腎瘻用カテーテル(JMDN コード：10735002) ） 
（管理医療機器 短期使用尿管用チューブステント(JMDN コード：34926022) ） 
（管理医療機器 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル(JMDN コード：70306000) ） 
（管理医療機器 胸部排液用チューブ(JMDN コード：11308102) ） 
（管理医療機器 排液用チューブ(JMDN コード：14191102) ） 
（一般医療機器 カテーテル用クランプ(JMDN コード：16449000) ）  

ディスポーザブルドレナージカテーテルセット 
 
再使用禁止  
  

 

【警告】 
使用方法 
・骨盤内手術及び放射線治療の既往歴があり、尿管ステン

トを長期間留置している場合には、尿管と大動脈又は腸

骨動脈の間に尿管動脈瘻が形成されることがあり、尿管

ステント交換時に大量出血をきたす恐れがあるため、注

意深い経過観察を行うとともに、尿道からの出血を認め

た場合には、逆行性腎盂造影や血管造影等の診断を行

い、適切な処置を行なうこと。  
 

【禁忌・禁止】 
適用対象（患者） 
・血液凝固障害又は顕著な出血傾向のある患者。［出血の

可能性がある。］ 
使用方法 

・再使用禁止  

【形状・構造及び原理等】 
組成 

カテーテル：ポリウレタン 
RO マーカ：プラチナ合金 
親水性コーティング：ポリビニルピロリドン 
スティフニングカニューレ：ステンレススチール 
フレキシブルカニューレ：ポリカーボネート 

*フレキシブルイントロデューサ：ポリエチレン 
トロッカースタイレット：ステンレススチール 
 

形状 
1. カテーテル（親水性コーティング付） 

品種によって、サイズ、長さ、先端形状、先端形状をロ

ッキングする仕組みの有無、RO マーカの有無、及び、

深度マーカの有無が異なる。 
 
＜ロッキングなし＞ 

*Ｊ型 
 
 
 
 
 

ストレート型 
 
 
 
 
ピッグテール型 
 
 

＜ロッキング付き＞ 

ピッグテール型 

 

*ダブルループ型 

*2. カニューレ 

 スティフニングカニューレ（付属しない場合がある） 

 
 フレキシブルカニューレ（付属しない場合がある） 

 

*フレキシブルイントロデューサ（付属しない場合がある） 

3. オブチュレータ（付属しない場合がある） 

 
 

4. トロッカースタイレット（付属しない場合がある） 

 
5. セプタムキャップ（付属しない場合がある） 

     

【使用目的又は効果】 
本品は、以下の目的で挿入・留置されるドレナージカテー

テル及びその付属品である。 
1).経皮経肝的に胆道又は膵管に挿入してドレナージを

行う。 
2).経皮的に腎瘻又は膀胱瘻を造設して腎、尿管又は膀胱

に留置し、導尿、排液、又は尿路の確保等を目的に、

体内に挿入する。 
3).体内に留置し、重力又は陰圧により、体内の液体又は

気体を体外へ排出する。 
 

各付属品は、ドレナージカテーテルの挿入・留置やドレナ

ージする際に必要となり得るものであり、必要に応じてこ

れらを組み合わせることにより、手技が簡便かつ迅速に行

える。 
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【使用方法等】 
*本品は直接穿刺法、又はガイドワイヤ法で挿入する。20F
以上の LBNL シリーズはガイドワイヤ法で挿入する。 

Ⅰ.準備 
1.本品の滅菌包装を開封し、無菌的に本品を取りだす。 
2.本品に損傷が無いことを確認する。 
3.本品を使用前に各パーツを生理食塩液で充分濡らす。 

Ⅱ.カテーテルの挿入方法 
＜直接穿刺法＞ 
1.ロッキング付きの場合、プルリングをゆっくりと引っ張

り、固定用糸のたるみを取り、カテーテルがスムーズに

ピッグテール状になることを確認する。 
2.ピッグテール型もしくは J 型の場合、カテーテル先端を

指で引っ張り、まっすぐに伸ばし、スティフニングカニ

ューレをカテーテル内へゆっくりと挿入し、固定する。 
 

 

 
 
 
 
3.スティフニングカニューレ内にトロッカースタイレット

を挿入し、固定する。 

 
4.カテーテル、スティフニングカニューレ及びトロッカー

スタイレット一式を、ドレナージ部位内に挿入する。 
5.カテーテル先端がドレナージ部位内に挿入されたら、ト

ロッカースタイレットの固定を解除し、抜去する。必要

であれば、適所留置を補助するために、ガイドワイヤを

挿入する。 
6.ドレナージ部位の入り口でスティフニングカニューレの

固定を解除し、全ての排液孔がドレナージ部位内に留置

されるように、カテーテルのみをさらに押し進める。 

 
7.スティフニングカニューレをゆっくり抜去する。ガイド

ワイヤを挿入している場合は、スティフニングカニュー

レを抜去し、ガイドワイヤをゆっくり抜去する。 
8.ピッグテール型の場合、透視下でピッグテールが形成さ

れたことを確認する。 
9.カテーテルを適所に固定する。 
 
＜ガイドワイヤ法＞ 

1.ドレナージ部位内に適切なガイドワイヤを挿入する。必

要であればダイレータで挿入路を拡張する。 
2.トロッカースタイレットが付属している場合は廃棄する。 
3.ロッキング付きの場合、プルリングをゆっくりと引っ張

り、固定用糸のたるみを取り、カテーテルがスムーズに

ピッグテール状になることを確認する。 
4.ピッグテール型もしくは J 型の場合、カテーテル先端を

指で引っ張り、まっすぐに伸ばす。 
*5.カニューレ（スティフニングカニューレ、フレキシブル

カニューレ、フレキシブルイントロデューサのいずれか）

をカテーテル内にゆっくりと挿入し、固定する。オブチ

ュレータが付属している場合、オブチュレータとフレキ

シブルカニューレをセットした後、カテーテル内に挿入

し、フレキシブルカニューレを固定した後、オブチュレ

ータを抜去する。 
 
 
 
 

＜スティフニングカニューレの場合＞ 

 
＜フレキシブルカニューレの場合＞ 

（オブチュレータが付属している場合） 

 

 

 

 

 

 

 

*＜フレキシブルイントロデューサの場合＞ 
 
 

 
6.カテーテルとカニューレ一式をガイドワイヤ経由でドレ

ナージ部位へ挿入する。 
7.カテーテル先端がドレナージ部位内に挿入されたら、カ

ニューレの固定を解除する。全ての排液孔がドレナージ

部位内に留置されるよう、カテーテルのみをガイドワイ

ヤに沿ってさらに挿入する。 

 
8.カニューレを抜去し、ガイドワイヤをゆっくり抜去する。 
9.ピッグテール型の場合、透視下でピッグテールが形成さ

れたことを確認する。 
10.カテーテルを適所に固定する。 
 

Ⅲ.カテーテルの位置を変更する場合（ピッグテール型） 
カテーテルにガイドワイヤを挿入してピッグテールを伸

ばし、カテーテルの位置を変える。 
 

Ⅳ.ピッグテールのロッキング（ロッキング付きピッグテー

ル型） 
〈方法 A:固定用糸を残さない場合〉 
1.プルリングをゆっくりと引き、固定用糸のたるみを取る。 
2.ロッキングハブを手元側へスライドさせて固定用糸を固

定し、ピッグテールをロックする。 

 
3.余分な糸を切り取る。 

〈方法 B:固定用糸を残す場合〉 
1.プルリングをゆっくりと引き、固定用糸のたるみを取る。 
2.固定用糸を軽く引きながらロッキングハブ裏面側にある

スロットの切り欠きに引っ掛ける。 

 
 
 
 
 

フレキシブルイントロデューサ（固定時）
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3.必要に応じて固定用糸をスロットに巻き付けた後、リテ

ンションポストの溝に掛ける。 

 
4.ロッキングハブを手元側へスライドさせて固定用糸を固

定し、ピッグテールをロックする。 
5.余分な糸を切り取る。 

 
 
Ⅴ.ドレナージ  
1.カテーテルハブにドレナージバッグ等を接続し、吸引排

液又は自然排液を行う。 
2.カテーテルを閉鎖する場合はセプタムキャップをカテー

テルハブに固定する。セプタムポートから、ニードル付

きシリンジを用いて生理食塩液等を注入し、フラッシュ

することができる。 
 
Ⅵ.カテーテルの抜去及び交換 
〈ロッキング付きの場合〉 
1.カテーテルに接続されているバッグ及びチューブを取り

外す。 
2.ロッキングハブのリリースタブを押し下げながらロッキ

ングハブをカテーテル側へスライドさせ、ロック機構を

解除する。スロットに固定用糸を残している場合は、ス

ロットから解き、ハブの近くで固定用糸を切断する。 

 

3.ガイドワイヤを挿入してピッグテールを伸ばしてから、

カテーテルを抜去及び交換する。 

〈ロッキングなしの場合〉 
1.カテーテルに接続されているバッグ及びチューブを取り

外す。 
2.ガイドワイヤを挿入し先端形状を伸ばしてから、カテー

テルを抜去及び交換する。 

使用方法等に関連する使用上の注意 
1.ガイドワイヤ、カテーテル等挿入中に、少しでも抵抗を

感じた場合は、それ以上前進させたり後退させたりしな

いこと。［無理に動かすと人体、ガイドワイヤ、カテー

テル等に損傷を与える可能性がある。］抵抗の原因を透

視下にて確認すること。 
2.本品は必ずエックス線透視下又は超音波診断装置下に

て使用し、留置後は定期的にカテーテルをチェックする

こと。 
3.直接穿刺法の際、トロッカースタイレットを挿入する際

には、必ずスティフニングカニューレをカテーテルに固

定してから行うこと。スティフニングカニューレ、トロ

ッカースタイレット一式を同時にカテーテル内に挿入

すると、カテーテルが損傷を受けるため。 
4.カテーテルを体内に挿入したままトロッカースタイレ

ットを出し入れすることがある際には、再度挿入する時

に細心の注意を払うこと。 
5.カテーテルの留置位置を変える場合はスーパースティ

フタイプのガイドワイヤを挿入し、ピッグテールを伸ば

してから位置を変えること。 
6.J 型のカテーテルを抜去及び交換する場合は、ストレー

トガイドワイヤを使用すること。ガイドワイヤがサイド

ホールから出ることを防ぎ容易に行うことが出来る。 
7.カテーテルの固定は確実におこなうこと。 
8.本品使用中に異常が認められたときは、速やかに使用を

中止し、適切な処置を施すこと。 

 

【使用上の注意】 
重要な基本的注意 

1.肝実質組織内にカテーテルのサイドホールを留置しな

いこと。［肝静脈からの間欠性出血を引き起こす可能性

がある。］ 
2.カテーテル留置後は、感染に注意し、排液の流れに充分

注意すること。 
3.カテーテル留置後は、症例に応じて定期的に生理食塩液

等でカテーテルを洗浄すること。 
4.カテーテル抜去時に異常を感じた場合は、エックス線透

視又は超音波診断にて状況を把握し、適切な処置を施す

こと。 
5.深度マーカは、カテーテル挿入位置や、留置後の位置ず

れを確認する目安として使用できるが、計測には使用し

ないこと。 
6.本品の最長留置期間は 30 日である。［30 日以降の安全性

担保は確認していない。］ 
7.本品の使用前には、適切な機能を妨げるような破損箇所、

その他の欠陥が無いことを確認する。 
不具合・有害事象 
重大な不具合 

・カテーテルの断裂 
・カテーテルの穿孔 
・カテーテルのキンク 
・カテーテルの閉塞 
・抜去困難等 

重大な有害事象 
・出血 
・穿孔 
・血腫 
・疼痛  
・システムに関連する感染 

【保管方法及び有効期間等】 
保管方法 

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて

保管すること。 
有効期間 

製品ラベルに表示 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
［製造販売業者］ 
スーガン株式会社 
TEL（06）6354-6181 

［製造業者］ 
ユレシル社（UreSil L.L.C.）、アメリカ 
ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元

までお問い合せください。 
［発売元］ 

 
大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号 〒530-0044 

http://www.sheen-man.co.jp 
TEL.（06）6354-7702 FAX.（06）6354-7114 

 
 


