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＊＊2018年６月（第９版）
　＊2015年12月（第８版）（新記載要領に基づく改訂）

再使用禁止

承認番号 20900BZY00151000

機械器具74　医薬品注入器
高度管理医療機器　長期的使用注入用植込みポート　35911104（体内植込み用カテーテル　70384000）

ポータカットⅡ

【警告】
〈使用方法〉
1）﻿患者の状態等により、本品を引き続き留置することが医学的に必
要とされず、かつ抜去が安全に行えると判断される場合には、抜
去することが望ましい［長期留置に伴いカテーテルの断裂等の可
能性があるため］。

【禁忌・禁止】
再使用禁止
〈適用対象（患者）〉
1）﻿髄膜炎、敗血症、菌血症及び皮膚感染症のある患者又はその疑い
がある患者［ポートまたはカテーテルが患者の状態により閉塞
し、治療の遅延や本システムの摘出が必要となるおそれがあるた
め］。
2）﻿本システムに含まれる材質にアレルギー反応を示す患者、又その
疑いがある患者、植込み機器に対し以前に不耐性を示した患者。
3）﻿脊髄に異常がある患者への脊髄カテーテル麻酔［薬剤が適切に投
与されない、くも膜下カテーテルの留置や固定が適切に行えない
おそれがあるため］。
4）﻿出血性障害/血液凝固障害又は頭蓋内圧亢進のある患者［組織の損
傷や、過小投与のおそれがあるため］。
〈使用方法〉
1）﻿カテーテルとポートの接続時には器具を使用しないこと。接続は
手で行うこと。又、接続時カテーテルをねじったり、押し潰さな
いこと［カテーテル損傷の恐れがあるため。誤ったカテーテルと
ポートの接続や取り扱いから、システムのダメージ、接続のゆる
み、リークを生じるおそれがあるため］。
2）﻿276﻿kPa（40﻿psi）以上の圧力を加えないこと。この圧力は注入器や
小さいサイズの注射器で比較的容易に作り出すことができる。注
入に使用する注射器は必ず10﻿mLサイズ以上のものを使用し、慎
重に注入すること。異常な注入抵抗を感じた場合は注入を中止す
ること［過度の注入圧により、閉塞したカテーテルの破裂、破損
もしくは薬液漏れ等を引き起こす可能性があるため］。
3）﻿ヘパリンの入った溶液でフラッシュを行わないこと［出血・神経
性の血腫が生じるおそれがあるため］。
4）﻿トンネリングツールからカテーテルを引っ張って外さないこと
［カテーテルに損傷を与えるおそれがある］。
5）﻿接続管にカテーテルを差し込む時に、カテーテルをねじったり、
引っ張ったり、つぶしたりしないこと［カテーテルに損傷を与え
カテーテル切断のおそれがあるため］。

〈併用医療機器〉【使用上の注意】〈相互作用（他の医薬品・医療機
器等との併用に関すること）〉を参照のこと。
1）﻿直接注入が可能なアドミニストレーションセットと組み合わせて
使用しないこと［薬剤が誤注入されるおそれがあるため］。
2）﻿使用されている材質に適合しない薬剤を使用しないこと［組織の
壊死や神経毒、アレルギー反応、過少投与のおそれがあるため］。
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【形状・構造及び原理等】
〈形状・構造〉
21-1501-22　ポータカットⅡ　硬膜外トレー
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③

④

⑪

⑨
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⑧

⑤ ⑥ ⑦

No. 構成品名 サイズ、寸法等

① シリンジ（一般用） 12mL

②
シリンジ（ロスオブレ
ジスタンス用）

７mL

③ ブラント針　 25G（先端に刃のない鈍針）

④ ヒューバー針 24G

⑤ 硬膜外針 16G 1.6mm
⑥ ガイドワイヤ 内径0.45mm 長さ91cm

⑦ カテーテル
硬膜外用　外径1.2mm（3.7Fr）内径
0.5mm 長さ91cm 内腔容量0.2mL（切
断前）

⑧ ポート ポート拡大図参照

⑨ キャスシールドロック －

⑩ フィルタ －

⑪ トンネリングツール －

ポート拡大図

セプタム

接続管

固定孔

8.9mm

12.7mm

25.4mm

重さ：5.0g
内部容量：0.3mL
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〈原材料〉

No. 構成品名 原材料

① シリンジ（一般用）
シリンジ ポリプロピレン

プランジャゴム イソプレンゴム

③ ブラント針 ステンレス鋼

④ ヒューバー針 ステンレス鋼

⑤ 硬膜外針 ステンレス鋼
⑥ ガイドワイヤ ステンレス鋼
⑦ カテーテル ポリウレタン樹脂

⑧ ポート

ポート内部 チタン合金

ポート外部 ポリスルホン

接続管 チタン合金

セプタム シリコーンゴム

⑨ キャスシールドロック
チタン合金、ポリプロ
ピレン

⑩ フィルタ
エレメント

ポリテトラフロロエチ
レン

ハウジング
ポリメチルメタクリ
レート

⑪ トンネリングツール ステンレス鋼

〈滅菌方法〉
エチレンオキサイドガス滅菌

【使用目的又は効果】
〈使用目的〉
（全体の使用目的）
薬剤及び輸液等の静脈内、動脈内、腹腔内あるいは硬膜外への注射注
入等による反復投与のために使用する。尚、動静脈用システムでは採
血が、腹腔用システムでは腹水穿刺が可能である。
（本システムの使用目的）
薬剤及び輸液等の硬膜外への注射注入等による反復投与のために使用
する。

【使用方法等】
本システムの設置は、十分な技術を持ち、経験豊かな医師のみが行い、
各位の臨床経験に基づき、個々の患者及び意図する治療内容に対して
適切な手段・技術を選択し、対処する必要があります。
下記の説明は一般方法です。従って細部については、医師各位の臨床
経験に基づき、手段の追加変更を適宜行ってください。
本システムは、長期間にわたり硬膜外腔への薬剤供給のために使用さ
れます。管理が必要なため、特に在宅で使用する場合、使用する患者
の能力、家庭環境、近囲の医療サポート体制等様々な要件を評価し、
この方法が最も有効な手段か判断してから使用してください。

〈事前準備〉
本システムの埋め込みは無菌操作で行います。
１．　 手術器具以外に以下の物を準備してください。
・本システム
・防腐剤無添加生理食塩液
・非吸収性縫合糸

２．　 ポートの埋込み位置を決定します。
ポートは骨の上に位置するように埋め込みます。脂肪組織の上に
埋め込むと針を穿刺する時にポートが皮下に陥没してうまく刺さ
らない場合があります。患者にとって不快感が最小で、最大の可
動性を得られる位置を選んでください。通常肋骨下部（脇腹）又は
腸骨窩部に埋め込まれます。

３．　 カテーテルを挿入する位置を決定します。
４．　 ポート及びカテーテルの設置部位ならびに、皮下トンネルを通す

部位を消毒します。
５．　 適切な局所麻酔を行います。

〈硬膜外カテーテルの留置〉
１．　 硬膜外腔に挿入する予定位置に小さく切開します。

＊＊

＊＊

２．　 硬膜外針を穿刺します。
カテーテルの曲がる角度
をできるだけ浅くするた
め、針の先端をカテーテ
ルの刺入方向（通常は頭
側）に向けて挿入します。
直角に穿刺すると後でカ
テーテルからガイドワイ
ヤが抜けづらくなること
があります。
硬膜外腔の位置はハンギ
ング・ドロップ法、ロ
ス・オブ・レジスタンス
法を使用して確認してく
ださい。

切開口
硬膜外針

３．　 カテーテルをガイドワイヤと共に硬膜外針に通して挿入します。
カテーテルは先端から５cm毎にマーキングされています。留置
後のカテーテルの移動を考慮し、カテーテルの先端約10cmを硬
膜外腔に挿入します。

４．　 カテーテルを適切な位置に保持し、硬膜外針を穿刺部より抜きま
す。
硬膜外針でカテーテルを傷つけないよう慎重に抜きます。

５．　 刺入部でカテーテルを手で保持し、ガイドワイヤを完全に引き抜
きます。
カテーテルの途中にある硬膜外針でカテーテルを傷つけないよう
に注意してください。

６．　 硬膜外針をカテーテルから完全に抜きます。
硬膜外針でカテーテルを傷つけないよう慎重に抜いてください。

７．　 ブラント針をカテーテルに接続し、防腐剤無添加生理食塩液の
入った10 mL以上のシリンジを接続します。ゆっくり１～２mL注
入し抵抗が無いことを確認します。
抵抗を感じた場合、カテーテルを５mmほど引き抜き、再度抵抗
が有るか確認してください。
小さいサイズのシリンジでは十分な抵抗を感じることができない
場合があるため、必ず10mLサイズ以上のシリンジを使用してく
ださい。

８．　 カテーテルより吸引します。
髄液が吸引された場合は硬膜の穿刺を意味します。血液が吸引さ
れた場合は脊椎骨静脈叢への穿刺の可能性があります。

９．　 カテーテルの挿入状態をＸ線透視下で確認します。

〈ポート埋め込み位置の準備〉
皮膚に切開を入れ、ポートを埋め込むための皮下ポケットを作成しま
す。
ポケットの位置が深すぎるとポートの位置が特定しにくくなります。
カテーテルを屈曲してポートに接続しない
ように、ポート埋め込み位置を決定します。
ポートやポートとカテーテルとの接続部の
上に切開創が重ならないようにポケットを
作成します。
ある程度皮下ポケットを作ったらポートを
実際に入れて大きさ等を確認しながら作成
してください。

〈皮下トンネルの作成〉
１．　 カテーテル刺入部に小切開を入れます。
カテーテルを傷付けないように慎重に切開します。

２．　 トンネリングツールの先端が円い方に付いている保護チューブを
取ります。
反対側はカテーテルを接続するまで保護チューブは付けておきま
す。

３．　 先端の円い方を切開した部分から皮下に挿入します。
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４．　 トンネリングツールを左右に回転させたり、トンネリングツール
を体型に合わせて曲げながら、ポート埋め込み位置の方向へ進め
ます。
トンネリングツールの先端で皮膚を穿孔したり、深く入らないよ
うに手で感触を受けながら慎重に進めます。

５．　 トンネリングツールの後端の保護チューブを外します。
６．　 カテーテル先端を持ってひねりながらトンネリングツールを後端

の奥まで完全に差し込みます。
７．　 トンネリングツールをポート埋め込み位置から引き出し、カテー

テルを皮下に通します。一回でポート埋め込み位置まで届かない
場合は途中に皮膚切開を入れ、一度トンネリングツールを外に出
して上記操作を繰り返してください。
より確実にカテーテルをトンネリングツールに固定するには、カ
テーテルを差し込んだ所を糸で縛ってください。

８．　 カテーテルの先端数センチを切断して、トンネリングツールから
切り離します。

〈ポートとカテーテルの接続〉
事前に接続の練習を行ってください。

１．　 ヒューバー針に、防腐剤無添加生理食塩液を満たした10 mL又は
それより大きいシリンジを接続します。ヒューバー針をポートの
セプタムに直角になるように穿刺し、ポートをフラッシュしま
す。空気を抜くために接続管を上に向けてフラッシュします。

２．　 キャスシールドロックをカテーテルに通します。金属リング部分
がカテーテル側、フラップ部分がポート側になるようにカテーテ
ルに通します。

３．　 ポートの位置と体動を考
慮して、カテーテルが接
続管からテンションがか
からない程度のたるみを
もたせた長さにカテーテ
ルを切断します。たるみ
をもたせすぎるとキンク
の原因となります。

４．　 ポート内の防腐剤無添加
生理食塩液がこぼれない
ように接続管を上にし
て、カテーテル先端を接
続管に差し込みます。

５．　 ポートとカテーテルを水平に保持し、接続管のハブ（出っ張り部
分）から１mm以内にカテーテルを差し込みます。カテーテルの
取り付けは必ず手で行ってください。

６．　 キャスシールドロックのフラップを開いた状態で、接続管のハブを
ロックの切れ込みに合わせ、次にフラップを閉じます。

７．　 金属のロックリングを、ポート側のフラップ部分の止まるところ
までスライドします。

〈フローチェック〉
１．　 防腐剤無添加生理食塩液を満たした10 mLサイズ以上のシリンジ

に、ヒューバー針を付けて、ゆっくりセプタムを穿刺し、ポート
の底部に接触するまで進めます。

２．　 防腐剤無添加生理食塩液を２mLほどフラッシュして、システム
に閉塞やリークがないことを確認します。

〈閉創〉
１．　 ポートをポケットに入れます。

２．　 カテーテル先端が正しい位置にあることを、Ｘ線透視下で最終確
認してください。

３．　 ポートの穴（固定孔）に非吸収糸を通して、筋膜に縫い付けます。

４．　 ポートの上に切開創が重ならないように閉創します。

〈システムの安全性の確認〉
システムのリークが疑われる徴候（紅斑、腫脹）がないか確認してくだ
さい。触診にてポート、カテーテル埋め込み付近の皮膚の柔らかさを
調べて異常がないか確認してください。システムの漏れが疑われた時
は、Ｘ線透視下で確認することを推奨します。

＊＊

ハブ

フラップ

＊＊

＊＊

＊＊

１．　 清潔区域にて用具と穿刺の準備を行います。

２．　 １０mL以上のシリンジを使用して、ヒューバー針と必要に応じ接
続されたチューブのエア抜きを十分に行ってください。

３．　 ポートの位置を触診で確かめます。利き手で針を
持ち、反対の手でポートをつまむように固定しま
す。

４．　 皮膚の上からセプタムに対して直角（90°）に穿刺
し、針がセプタムを貫通しポートの底面に接する
までゆっくりと刺します。

―薬剤の注入を開始する場合―
５．　 システムの有効性が確認されたら、薬液注入に用いる輸液セット

とフィルタを確実に接続します。
プライミングは0．2ミクロンフィルタの患者側（ルアーのオス
側）を上にして、ゆっくり薬液を送り空気を除去します。

〈システムのメンテナンス〉
薬剤注入の開始前、終了後には、毎回システムを防腐剤無添加生理食
塩液２mLでフラッシュしてください。

〈システムの使用中止と取り出し〉
システムをその後使用しないことを決めた場合は、システムを取り出
すことを検討してください。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉
1）　 カテーテルを慎重に進めること。［ガイドワイヤによる硬膜、硬膜
外腔内静脈の損傷や脊髄の損傷のおそれがあるため］。
2）　 通常の皮下注射針は使用しないでください。セプタムが損傷し、
リークの原因になります。ヒューバー針を使用してください。
3）　 一度ヒューバー針をセプタムに刺したらヒューバー針を傾けたり、
揺らしたりしないこと。皮下組織への薬液漏れや、セプタム損傷の
原因になります。
4）　 注入抵抗が大きい場合や患者の痛みの緩和が見られない等、システ
ムの有効性に疑いが有る場合は、X線透視下でカテーテルの状態を
確かめる等の検査を行いシステムの有効性を検討してください。

【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉
1）　 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せず
に廃棄すること。
2） 患者に他のポート（静脈、動脈、腹腔等）が埋め込まれている場合
は、細心の注意を払うこと［誤って硬膜外腔に硬膜外腔以外の薬剤
を投与した場合、重篤な障害が発生するおそれがあるため］。
3） メディケーションカセット、エクステンションセット、アドミニス
トレーションセットを硬膜外への薬剤投与に使用する場合は、その
メディケーションカセット、エクステンションセット、アドミニス
トレーションセットを他のルートと明確に区別できるよう、表示や
色分け等で識別すること［薬剤が正しいルートに投与されず、疼痛
の効果が十分に得られない可能性があるため］。
4） いかなる理由があっても、ポートを埋め込み中にカテーテルをポー
トから外し、再度ポートに取り付ける場合には、カテーテルを
約６mm切断してから取り付けること［カテーテルが損傷し、シス
テムにリークが起きる可能性があるため］。
5）　 使用方法システム（ポート/カテーテル）の安全性が確認されるま
で、注入や注入治療を開始しないこと。
6）　 ポート埋め込み部の炎症、アレルギー反応、感染、十分な薬剤投与
速度が得られない等、本品の効果を経過観察し、必要に応じてシス
テムの取り出しを検討すること。

〈相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）〉
１．　﻿併用禁忌（併用しないこと）

医薬品・医療機器の名称 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

直接注入が可能なア
ドミニストレーショ
ンセット

組み合わせて使用し
ないこと。

硬膜外腔への投与を
目的としていない薬
剤が誤注入されるお
それがある。
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医薬品・医療機器の名称 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

本品の材質に適合し
ない薬剤・薬品

使用しないこと。
材質に適合するかは
薬剤メーカーに確認
にすること。

組織の壊死や神経
毒、アレルギー反応
を引き起こすおそれ
がある。
システムのリークに
よって過少投与とな
るおそれがある。

〈不具合・有害事象〉
本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能
性がある。
1）　﻿その他の不具合
・　 カテーテルの破損、キンク、狭窄、閉塞、穿孔、断裂、リーク
・　 カテーテルの迷入、先端位置の移動
・　 カテーテルのくも膜下腔や血管内誤入
・　 カテーテル周囲のフィブリンV形成
・　 ポートの破損、閉塞、セプタムの破損、リーク
・　 ポートの埋め込み位置の移動、反転、体外露出
・　 ポート・カテーテル接続部の外れ
・　 薬液注入困難や注入不能
2）　﻿その他の有害事象
本品の使用に伴い、以下のような有害事象が生じる可能性があるの
で、患者の状態を十分に観察し、異常のおそれが生じた場合は、直ち
に適切な措置を施すこと。なお、以下は代表的な有害事象であり、す
べてを列記するものではない。専門書・研究発表等も参考にする
こと。
・　 ポート埋没部の感染、炎症、血腫
・　 薬液の皮下漏出による疼痛や壊死
・　 針穿刺部位の皮膚障害
・　 システムに関連する感染、敗血症
・　 脊髄神経等の神経損傷
・　 脊髄圧上昇による頭痛、神経・運動障害
・　 投与薬剤と薬液注入作用による呼吸症状の変化
・　 尿量低下、嘔気、嘔吐、掻痒感出現

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
本システムを保管するときは次の事項に注意すること。
・　 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
・　 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
・　 保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。
〈使用期間〉
ポートのセプタムは22Gのヒューバー針で約1，500回の穿刺に耐えま
す。
〈有効期間〉
本システムの包装に記載されている「有効期間」までに使用すること
［自己認証（当社データ）による］。
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