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機械器具51  医療用嘴管及び体液誘導管 

高度管理医療機器 心臓用カテーテル型電極 11434100 

  バイキング電極カテーテル 

再使用禁止 

 【警告】 

 ●使用方法 

 (1) 心臓カテーテル法は、血栓塞栓症、穿孔、心タンポナー

デ、及び感染等のリスクが伴うことに留意しておくこと。ま

た、意図せぬ不整脈が誘発されることがある。 

 (2) バイキング電極カテーテル（以下、本品という）は、心臓電

気生理学的検査及び一時ペーシングの手技を十分に習

熟した医師が使用すること。 

 (3) 本品の操作中に何らかの抵抗がある場合は、過剰な力で

カテーテルを進めたり、引いたりしないこと。 

 (4) 本品の挿入及び操作は、Ｘ線透視下で行うこと。 

  

 【禁忌・禁止】 

 ●使用方法 

 (1) 再使用禁止 

 ［再使用又は再包装は、患者及び取り扱う者に対し感染の

リスクを生じ、全体の構造や重要な材質、設計上の特徴に

影響を及ぼすおそれがある。さらには本品の不具合及び患

者への危害、疾病もしくは死亡につながる可能性がある。］

 (2) 再滅菌禁止 

 ●適用対象（患者） 

 (1) カテーテル操作が不適と考えられる状態（例：心腔内壁在

性血栓など）の患者には使用しないこと。 

 (2) 左心房に血栓又は粘液腫のある患者、あるいは心房中隔

にパッチを有する患者に対しては、経中隔アプローチをし

ないこと。 

 (3) 大動脈弁置換をした患者に対して、逆行性経大動脈アプ

ローチをしないこと。 

 ［左心室において先端のエントラップメントのおそれがあ

る。］ 

 (4) 全身性感染症の患者には使用しないこと。 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 
 

 ＜主な原材料＞ 

 電極：白金・イリジウム合金 

 カテーテル：ポリウレタン（色素添加） 

  

 ＜作動・動作原理＞ 

 カテーテル先端にマウントされた電極により、心内電位を記録

したり、刺激装置によって生成された電気刺激を伝えることが

できる。 

  

 【使用目的、効能又は効果】 

 本品は、体外ペースメーカに接続し、刺激パルスを患者の心

臓内に挿入したカテーテル部先端の電極より発生させること

で、一時的心臓ペーシング及びマッピング、心電図、心拍出量

検査、センシング、レコーディング等の心臓電気生理学的検査

を行うことを目的に、経皮経管的に心臓内（心房内、冠状静脈

洞部、房室弁輪部）に留置される電極カテーテルである。 

 

【品目仕様等】 

引張強度：9.8 N（1.0 kgf）以上 

引張強度（接合部）：9.8 N（1.0 kgf）以上 

 

【操作方法又は使用方法等】 

本 品 は 、 BARD 電 極 カ テ ー テ ル 用 ケ ー ブ ル （ 届 出 番 号

27B1X00052000500 又 は 13B1X00043000059 ） （ 以 下 、 専 用

ケーブル）に接続して使用する。 

(1) 本品全体を確認する。万一、滅菌包装が破損している場合

は、使用しないこと。 

(2) 滅菌包装から電極カテーテルを取り出す。電極カテーテル

にカーブリテーナがついている場合は、カーブリテーナを

外す。 

(3) 電極カテーテルを点検する。万一損傷がある場合は使用

しないこと。 

(4) 滅菌済手袋を着用し、電極カテーテルを滅菌エリアに置

く。 

(5) 標準的な経皮的カテーテルイントロデューサを使用して、Ｘ

線透視下で電極カテーテルを挿入する。 

(6) 電極カテーテルの留置位置の調整は、必ずＸ線透視下で

行うこと。 

(7) 電極カテーテル末端部のコネクタに、専用ケーブルを装着

する。（詳細については、専用ケーブルの添付文書を参

照。） 

 

【使用上の注意】 

1.重要な基本的注意 

(1) 使用に先立ち本書を熟読し、その内容に従うこと。 

(2) 本品は医家向け医療機器にて、使用目的以外に使用しな

いこと。 

(3) 本品の操作及び管理は、当該手技を熟知した医師が行うこ

と。 

(4) 本品は滅菌済みである。使用前に包装、内容物及び使用

期限を確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。 

(5) 併用する医療機器及び薬剤に関する指示は、その製造販

売元の添付文書に従うこと。 

(6) 使用後は感染に注意し、安全な方法で適切に処理するこ

と。 

2.使用方法に関する注意 

(1) カテーテル取扱者は滅菌手袋を着用し、無菌操作によって

カテーテルを取扱うこと。 

(2) 使用前にカテーテルを十分に点検し、電極が緩んでいた

り、変形していたり、肉眼で破損していることがわかる場合

は、そのカテーテルを使用しないこと。 

(3) 電気刺激装置及び記録装置は、必ずＣＦ型装着部を持つ
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機器を使用すること。また絶縁されているケーブルを使用す

ること。 

 (4) 本品はケーブルコネクタに専用ケーブルを接続して使用す

る。本品にはバード社製の適切な専用ケーブルを使用する

こと。 

 (5) 使用中にカテーテルを洗浄あるいは拭き取りをする際は、

生理食塩液を使用すること。 

 (6) 本品を過度にねじ曲げたり、キンクさせないこと。 

 ［内部の電極導線、チップ電極形成部分が破損するおそれ

がある。］ 

 (7) 手技に伴う放射線被曝を考慮し、術者及び患者の被曝を

最小限にするよう心掛けること。特に妊娠中の女性には十

分注意すること。 

 3.相互作用（併用注意：併用に注意すること） 

 電気手術器を使用している場合は、必ず電気手術器のアース

をとること。 

 4.不具合・有害事象 

本品の使用によって、以下の不具合・有害事象が起こりえる

が、これらに限定されるものではない。 

 ・不具合 

 カテーテルのエントラップメント／もつれ 

 ・有害事象 

 (1) 血栓症／塞栓症 

 (2) 心タンポナーデ 

 (3) 穿孔 

 (4) 気胸 

 (5) 感染症 

 (6) 死亡 

 (7) アレルギー反応 

 (8) 不整脈誘発 

 (9) 心肺機能の抑制 

 (10) 心臓弁の損傷 

 (11) 胸痛 

 (12) 血管内膜又は心臓超微細構造への損傷 

 (13) 出血／斑状出血 

 (14) 血圧低下 

 (15) 心筋梗塞 

 (16) 心膜滲出 

 (17) 心膜炎／肋膜炎 

 (18) 横隔膜又は肋間神経の損傷 

 (19) 偽動脈瘤 

 (20) 肺動脈水腫 

 (21) 菱形洞又は房室結節の障害 

 (22) 脳血管障害 

 (23) 血管迷走神経反応 

 5.臨床検査結果に及ぼす影響 

 薬剤投与を行っている場合は、（電気生理学的）検査に影響が

及ぶことがある。 

  

 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

 1.貯蔵・保管方法 

 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。 

 2.有効期間・使用の期限 

 本品は、包装上に記載されている「使用期限」までに使用する

こと。 

  

 【包装】 

 1本／箱 

  

 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

 製造販売業者： 

 ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

 東京都中野区中野４－１０－２ 中野セントラルパークサウス 

電話番号：03-6853-1000 

 

外国製造業者： 

米国   C.R.バード社 

[C. R. Bard, Inc, Glens Falls] 

メキシコ バード レイノサ エセア デ セーベー 

[Bard Reynosa S. A. de C. V.] 

 

 


