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  AP－131－E 

＊＊2009年 5月 29日改訂 （第 6版)  医療機器承認番号 20900BZZ00127000
＊2006年 8月  2日改訂  機械器具 47 注射針及び穿刺針 

  管理医療機器 電磁波凝固療法用針 70212000 

ガイディングニードル  
 

再使用禁止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

＜構造図（代表図）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TFG タイプ：外針に樹脂コーティング 
NSP タイプ：コーティング無し 
型式によっては、深度マークまたはメルクマール無しの場合が

ある。 
 
 
 
 
 
 
 

外針に樹脂コーティング（白色） 
        

・型式、サイズ等については、包装表示で確認すること。 

 
【使用目的、効能又は効果】 

**本品は電磁波凝固療法の際、電極等の保護材として使用する。 

 
【品目仕様等】 

**・外針、内針の接合部強度： 

引抜強さは以下のとおり。 

針管公称外径（mm) 最小引抜強さ（Ｎ） 
0.3以上 0.55未満 22 
0.55以上 0.7未満 34 
0.7以上 0.8未満 40 
0.8以上 0.9未満 44 
0.9以上 1.1未満 54 

1.1以上 69 
 

【操作方法又は使用方法等】 

本品は、手技に精通した医師の管理下で使用すること。 

1) 穿刺部位の皮膚を消毒する。 

2) 汚染に注意して包装内から取り出し、プロテクターを外す。 

3)  映像下等で、穿刺ルートを確認する。 

4) 局所麻酔を行う。 

5) 目的部位の手前まで穿刺する。 

6) 内針を抜去し、目的の手技を行う。 

＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 

・ 予め併用する器具が通ることを確認すること。また、併用器具の操作方

法等については、その添付文書を確認後、使用すること。 

・ 二重針タイプの場合は、内外針基が正しくセットされていることを確認す

ること。また、穿刺する際は内外針基を必ず保持し行うこと。 

・ ガイドワイヤーやカテーテル等を送り込んだ後は、それらを針管内で

引き戻さないこと。 [ガイドワイヤーやカテーテル等が破損する恐れが

ある。] 

・ 内外針には直接手を触れないこと。 

・ 穿刺の際は、穿刺ルートを慎重に確認すること。 

 
【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

・本品のガイド下で電気手術器のニードルカニューレを使用する際は、

使用前に必ずニードルカニューレ装着面に破損等がなくスムーズに

稼動することを確認の上、慎重に操作すること。 

*・本品を針基部分まで穿刺しないこと。[組織の損傷や、本品が破損す

る可能性がある。樹脂コーティングの無い部分に皮膚が触れると、皮

膚を熱傷させる可能性がある。] 

・ リキャップする必要がある場合には、誤刺に注意すること。 

・ 包装が既に破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認めら

れる場合は使用しないこと。 

・ 使用直前に開封して使用すること。 
 

＜その他の注意＞ 

・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。 

・本品はエチレンオキサイドガス滅菌済み。 

  
【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

＜貯蔵・保管方法＞ 

 ・水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。 
 

＜有効期間・使用の期限＞ 

 ・箱に記載している使用期限を参照のこと。（自己認証による） 

 
【包 装】 

・ 5本／1箱 

・ 10本／1箱 

 
 

 

内針基外針基

プロテクター

内針外針

　　深度マーク

◎ ガイディングニードル　NSP、TFG

メルクマール

◎ガイディングニードル　KT

【禁忌・禁止】 

・再使用禁止 

【警 告】 
＜使用方法＞ 
・本品のガイド下で電気手術器のニードルカニューレを使用する際は、

ニードルカニューレの絶縁皮膜を損傷しないよう、ニードルカニュー

レの操作を慎重に行うこと。 ［電気手術器のニードルカニューレを本

品に挿入する際及び本品に沿って出し入れを行う際、ニードルカニュ

ーレ上の絶縁皮膜を破損させ、破損部周囲の組織に熱傷を引き起こ

す可能性がある。］ 

*・本品を針基部分まで穿刺しないこと。[組織の損傷や、本品が破損す

る可能性がある。樹脂コーティングの無い部分に皮膚が触れると、皮

膚を熱傷させる可能性がある。] 
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【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

＜製造販売業者＞ 
株式会社八光 
長野県千曲市大字磯部 1490 
TEL 026-275-0121 
 
＜製造業者＞ 
株式会社八光 

 
販売窓口： 東京都文京区本郷三丁目 42-6 

TEL 03-5804-8500 
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