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医療機器承認番号 21500BZY00158

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
高度管理医療機器 大静脈カニューレ 34904100
（カテーテルイントロデューサ 10678102）

エドワーズ体外循環カニューレNC(シングル静脈脱血用)

再使用禁止

【警告】＊＊
＊

使用方法＊＊

本品使用中は、体外循環回路内の貯血槽の血液量が安全レ

ベルに達していることを常に確認すること。［急激な脱血不

良等による貯血槽内血液レベルの低下が、動脈送血回路か

らの空気塞栓の原因となることがあるため。］

1.＊＊

【禁忌・禁止】＊＊
＊

使用方法＊＊

再使用禁止1.

再滅菌禁止2.

【形状・構造及び原理等】＊＊
＊

ハイフロータイプ

シンフレックスタイプ（直）

シンフレックスタイプ（曲）

エイヴィッドタイプ

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシ

ル））を使用しています。

本品は先端部分が患者の静脈血管に挿入され、コネクタ部分が

人工心肺装置に設置された体外循環回路（人工心肺回路）に接

続されます。本品を通って患者の静脈血が体外循環回路へ脱血

されます。

本品の8Frから18Frは小児患者に使用可能です。

【使用目的又は効果】＊

本品は、人工心肺回路を使用する開心術において、静脈側の脱

血に使用される体外循環用カニューレであり、上大静脈、下大

静脈に挿入し留置するものである。

【使用方法等】＊＊
＊

右心耳の周りにタバコ縫合を掛け、ターニケットチューブを

通して縫合糸を引きます。

1.

血管鉗子でタバコ縫合の糸を分離し、右心耳の先端部にシン

グル静脈脱血カニューレを挿入するための切開を加えます。

2.

切開部に本品の一部を挿入します。下大静脈の血管鉗子を外

し、続けて心房から下大静脈まで本品を挿入します。

3.

縫合糸を締め、ターニケットチューブをクランプして本品に

固定します。

4.

体外循環回路のチューブと本品を接続し、2本目のカニューレ

の挿入準備を行います。

5.

２つ目のタバコ縫合を右心房のやや下方に配置し、ターニ

ケットチューブを通して糸を締めます。血管鉗子でタバコ縫

合の糸を分離し、縫合内で心房に切開を加えます。切開部に2

本目のカニューレの一部を挿入します。上大静脈の血管鉗子

を外し、続けて心房から上大静脈までカニューレを挿入しま

す。

6.

縫合糸を締め、ターニケットチューブをクランプして本品に

固定します。

7.

体外循環回路のチューブと2本目のカニューレを接続します。8.

体外循環手技完了後、本品を抜去してタバコ縫合を閉じます。9.

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

・製品や接続箇所から空気混入や血液のリークが発生した場合

には、直ちに新しい製品との交換または適切な処置を検討し

てください。

＊＊

・鉗子や刃物等で本品を傷つけないように注意してください。

［血液漏れ､空気混入の可能性があります。］

＊＊

・本品を使用する際は、術野での空気混入に注意してください。

体外循環回路の部分的、または全体的な静脈脱血の損失を招

くおそれがあります。

・クランプは、ワイヤ非強化部にのみ行い、補強部位へは行わ

ないでください。［カニューレの変形、流量低下、穿孔または

裂けを生じるおそれがあります。］

＊＊

・十分な脱血量を確保するため、挿入しうる最大径のカニュー

レを選択してください。

・体外循環中は確実に適切な抗凝固療法レベルを維持してくだ

さい。

＊＊

・体外循環回路のチューブと本品との接続箇所は、体外循環開

始前にケーブルタイなどで確実に固定してください。

＊＊

・回路内圧の過度の上昇が認められた場合、先端チップの位置

およびカニューレの開存性を確認してください。

＊＊

・カニューレを患者から抜去した後、破断や欠損がないか確認＊＊
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してください。

【使用上の注意】＊＊
＊

重要な基本的注意

ハロゲン化炭化水素系麻酔薬を本品に直接接触させないでく

ださい。これらの薬品は製品の劣化を促します。

1.

本医療機器を用いた体外循環回路の接続・使用にあたっては、

日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本人工臓器学

会、日本体外循環技術医学会、日本医療器材工業会等の人工

心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた安全教育等に

関するガイドライン等、最新の情報を参考にしてください。

2.＊＊

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

本品は可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出

するおそれがあります。製品使用の有用性が、リスクを上回

ることを支持する研究や文献が報告されていますが、小児や

妊産婦が治療中、高濃度のフタル酸エステル類に長くさらさ

れた場合、問題となる可能性があります。

1.

【保管方法及び有効期間等】＊＊
＊

保管方法

直射日光、水ぬれ、高温多湿、化学薬品、埃等を避け、室温に

て保管してください。

使用期間（標準的な一回使用時間）＊＊

6時間以内（自己認証による）＊＊

有効期間

ラベルに記載（自己認証による）＊＊

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊＊

エドワーズライフサイエンス株式会社

電話番号：03－6894－0500（顧客窓口センター）

設計を行う外国製造業者（国名）：＊＊

エドワーズライフサイエンス社（米国）

Edwards Lifesciences LLC

Edwards、エドワーズ、Edwards Lifesciences、エドワーズライフサイエンス、定型化されたEロゴ、AViDお

よびThin-FlexはEdwards Lifesciences Corporationの商標です。

＊＊
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