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	【警告】
	5. 本体のシリアルI/Oポートは弊社の行う講習終了認定者以外は使用禁止。
	【禁忌・禁止】
	＜適用対象(患者)＞
	1. ポンプの流速と投与精度に耐えうる患者以外に使用しないこと。未熟児は、本品よりも高い精度が必要な場合がある。
	＜併用医療機器＞
	1. カンガルーeポンプ ポンプセット(以下、専用ポンプセット)以外のポンプセットとの併用禁止。
	2. 本品は電磁妨害や他の外部からの妨害の影響が最小限になるよう設計されているが、本品の動作エラーや性能低下の原因となるような機器の併用禁止。
	＜使用方法＞
	1. 可燃性麻酔剤付近で使用禁止。
	【形状・構造及び原理等】
	【使用目的又は効果】
	1. 準備
	2. ポンプセットの取り付け ポンプセットの取り付けは以下の手順に従う。
	3. ポンププライミング
	4. パラメータ設定及び投与の実行
	【使用上の注意】
	【保管方法及び有効期間等】
	1. 保管方法
	2. 機器の設置
	【保守・点検に係る事項】
	1. 使用者による日常点検事項
	2. 業者による保守点検事項
	**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
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