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**2017 年 8月 1日(第 6版)                              医療機器製造販売承認番号 21900BZX00252000 

*2010 年 4 月 1日(第 5版) 

機械器具 3 医療用消毒器 

 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 JMDN コード 40547020 

管理医療機器  特定保守管理医療機器 

          ＤＣデントクレーブハイスピードスチーマー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

<各部の名称> 

 

本体外観図 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**【警告】 

1. 滅菌室の針が「0」の時以外は絶対にドア

を開けないこと。〔火傷や怪我をする恐れ

があります。〕 

 

2. 滅菌器、被滅菌物は高温になるので火傷に

注意すること。 

 

 

【禁忌・禁止】 

1. 蒸気を通さない容器・袋に被滅菌物をいれ

て滅菌しないこと。〔滅菌できなかったり、

故障の原因になります。〕 

 

2. 培地・液体・薬品を滅菌しないこと。〔薬

品類は爆発を起こしたり、チャンバーを腐

食させるものがあり、火傷や怪我の原因に

なります。また、排気時にチャンバー内の

圧力が急激に低下するため、容器から培地

などが飛び散り、配管やバルブにつまり、

故障の原因になります。〕 

 

3. 可燃性麻酔剤などが存在する引火性のある  

環境で使用しないこと。〔防爆型の機器で

はないため、引火又は爆発を誘引する可能

性があります。〕 

 

4. 作動させたままで外出は危険です。診療終

了後、高圧滅菌器を作動させたまま帰宅

し、翌朝取り出すという使い方は絶対に行

わないこと。〔異常発生の場合の即時対処

が行えず、事故に繋がる恐れがあります。〕 

 

5. 被滅菌物を直接スノコ板に置かないこ

と。〔被滅菌物を焦がす原因になります。〕 
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本体 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

詳細については取扱説明書の「4.各部の名称および付属

品一覧」及び「5．コントロールパネルの名称」の章を参

照。 

 

 

【作動・動作原理】 

 

本器は、高圧蒸気による医療機器等の滅菌器であり、設

定した時間で滅菌をフルオートマチックに行います。水

を入れた水槽からボイラー室に給水され、ボイラー室で

作られた蒸気で滅菌室内の被滅菌物を滅菌します。滅菌

完了後に蒸気は排液ボトルに排気されます。また、マイ

コン・サーミスタ方式によりボイラー室の温度制御を行

います。 

 

 

＜仕様等＞  

 外寸法 巾 490mm／奥行 560mm 

 ／高さ 356mm（突起物含む） 

缶体有効寸法 直径 200mm×奥行 300mm 

収容力 丸カスト(Φ180mm)×2 個／ 

アミトレー 

操作方法 ワンタッチ全自動 

滅菌温度 121℃（30 分）／１32℃（5分） 

固定 
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温度制御 マイコン・サーミスタ方式 

安全装置 空焚き防止装置／安全弁／圧力

安全装置／過電流保護ブレーカ

ー 

電源 AC100V  50/60Hz 

消費電力 1.3kW 

重量 37kg 

最高使用圧力 0.21MPa（滅菌室） 

0.27MPa（ボイラー室） 

内容積 0.01 ㎥ 

電撃保護形式 クラスⅠ B 形 

付属品 スノコ 1・排水フィルター１・排

液ボトル 1・アミトレーセット

1・ホースバンド 1・ホースエン

ド 1 

 

設置方法については取扱説明書の「6．設置方法」 

の章を参照。 

 

【使用目的又は効果】 

〔使用目的〕 

本器は高圧蒸気により、医療機器等を滅菌するために使

用する。 

 

【使用方法等】 

 

１． 電源スイッチを｢ON｣にします。 

２． 準備ランプが消えた後、滅菌室圧力計が｢0｣である

ことを確認して被滅菌物を滅菌室に入れ、ドアを閉

じてドアノブを CLOSE 方向にスライドして、ロック

します。 

３． 132℃又は 121℃のスタートキーを押します。 

４． 滅菌温度のスタートキーを押すと｢121℃｣又は

｢132℃｣表示が点灯し、｢作動｣｢滅菌｣｢完了｣までの、

全ての作業が自動的に行われます。 

５． 完了になると完了音が 1 分鳴り、完了ランプが点滅

するので、滅菌室圧力計が｢0｣であることを確認し

て、ドアノブを押しながら OPEN の方向にスライド

して、ドアを開き、被滅菌物を取り出してください。

（ドアを開けると蒸気が出ますので手や顔などを

絶対に近づけないでください。又、被滅菌物は高温

になっていますので、取り出すときは十分に注意し

てください。） 

詳細については取扱説明書の｢7．操作方法｣の章を参照。 

【使用上の注意】 

 

1. 被滅菌物同士は、出来るだけ隙間を空けて収納して

ください。詰め過ぎると蒸気の浸透が妨げられ滅菌

できない恐れがあります。バイオロジカルインジケ

ーターを用いて、被滅菌物の収納状態・量等の滅菌

条件を決定してください。 

 

2. 滅菌効果は被滅菌物の収納方法等で変わります。ケ

ミカルインジケーターと一緒に収納し滅菌効果の

確認をしてください。 

 

3. 異常時（焦げ臭いなど）は、ストップキーを押し運

転を停止し、電源スイッチを「切」にしてください。 

 

4. 本器は水平で安定した場所に設置し、また側面、後

面は 15cm 以上、上部は 20cm 以上壁から離して設置

すること。 

 

5. 長期間使用しなかった場合は点検を受けるなど、作

動上の安全を確認してから使用してください。 

 

6. 一日の使用後は必ず電源スイッチを切ってくださ

い。 

 

7. 使用中に警報が鳴った場合は取扱説明書の｢12.警

報及び対処方法｣の章の説明に従って対応してくだ

さい。 

8. 電源プラグは必ずコンセントに取り付け、延長コー

ドへの接続による使用はしないこと。 

 

9. 水槽タンクに水を入れたまま移動しないこと。〔水

がこぼれるなど、感電の原因になります。〕 

 

詳細については取扱説明書の「3.安全上のご注意」「6.

設置方法」「7.操作方法」を参照してください。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

＜貯蔵・保管方法＞ 

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管す

ること。 
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＜耐用期間＞ 

保守点検及び専門業者による定期点検を適切に実施して

製造出荷後 7年。（自己認証による） 

 

**【保守・点検に係る事項】 

＜使用者による保守点検事項＞ 

 

1. 清掃は電源スイッチを「OFF」にして圧力計の針が

「0」になっていること、本器が冷めていることを

確認してから行うこと。 

2. 滅菌チャンバー内の清掃 

水又はアルコールをしみ込ませた柔らかい布でチ

ャンバー内を拭き取り清掃してください。/毎日 

3. ドアパッキンの清掃 

水又はアルコールをしみ込ませた柔らかい布でド

アパッキンを拭き取り清掃してください。/毎日 

4. 排水フィルターのお手入れ /1 週間に 1回 

5. 水槽の水の交換 /1 週間に 1回 

6. 電源プラグの確認 /1 年に 1回 

7. ドアパッキンの交換 /1 年に 1回 

 

 

＜業者による保守点検事項＞ 

1. 2 年に一度、弊社指定の専門業者による点検を行う

こと。 

 

故障と思われるときは取扱説明書の「11．故障かな？と

思ったら」に従い対処してください。それでも、異常が

認められた場合、直ちに使用を中止し、販売店又はヨシ

ダ営業所までご連絡下さい。 

 

詳細については取扱説明書の｢9．定期点検｣｢10．お手入

れ方法｣「11．故障かな？と思ったら」及び「12．警報お

よび対処方法」の章を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 

製造販売元 

ヒルソン・デック株式会社 

埼玉県入間郡三芳町竹間沢 979-3 

TEL 049（259）3031 

 

製造元 

ヒルソン・デック株式会社 

埼玉県入間郡三芳町竹間沢 979-3 

 

 

 

 


