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再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

純チタンに対して過敏症やアレルギーを有することが明らかな患者に
は使用しないこと。［アレルギー症発生の恐れ］

＜使用方法＞

再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

（1）形状

(2)構造等

リンガルボタン等のアタッチメントに引っ掛ける部位を有し、一

方は鉤状に成形し、エラスティックチェーン等を掛けて歯牙を牽

引する。

(3)原材料

純チタン

【使用目的又は効果】

歯牙に付けて、矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

(1)あらかじめTi-フックを任意の長さで鉤状に曲げておく。

(2)Ti-フックをリンガルボタン等のアタッチメントに引っ掛け

る。

(3)取り付けたTi-フックに、顎間ゴム、エラスティックチェー

ン等を掛けて歯牙を移動させる。

【使用上の注意】

<重要な基本的事項>

(1)本品がブラケット等のアタッチメントから外れた場合は正し

い歯科矯正治療が行われない為、ただちに歯科医師の診断を受け

させること。

(2)本品に変形等の異常がある場合は、使用せずに販売業者

等へ連絡すること。

(3)患者の口腔内で使用する際は、口腔内を傷つけないように注

意すること。又、口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。

(4)製品寿命を著しく低下させるため、粗雑な取り扱いはしない

こと。また鉤状に成形する際は、歯科矯正用プライヤ等の適

切な器具を使用すること。

(5)破損の原因となるため、曲げ返しは繰り返し行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管の方法>

・保管の条件

(1)水のかからない清潔な場所に外圧が掛からないように保管す

ること。又、一度開封した製品は、ほこり、水分等がつかないよ

うにすること。

(2）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこ

と。
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