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**2013 年 6 月 7 日改訂（第 5 版） 医療機器承認番号：22200BZX00139000 

*2012 年 6 月 18 日改訂（第 4 版） 

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

高度管理医療機器     中心循環系塞栓捕捉用カテーテル    44841004 

フィルターワイヤー EZ 

再使用禁止 

 
【警告】 

(1) フィルターワイヤー EZ（以下、本品という）の使用を検討す

る際には、院内の外科治療及び内科治療を施行するス

タッフと共に、患者のリスク因子を十分に評価し、他の治療

方法を含めて総合的に適応を判断し、外科手術を比較的

安全に行うことが可能な患者に対しては、外科手術を第一

選択とし、治療方法を選択すること。 

 (2) 適切な施設で使用されない場合、本品に対する安全性の

担保が不十分であるため、以下の要件を満たす施設で使

用すること。 

 ① 手術室又は血管造影室に適切な血管撮影装置が常

設されていること 

 ② 血管内治療に関する十分な治療実績を有すること 

 ③ 常時、脳卒中治療医の迅速な対応が得られること 

 ④ 循環器科の医師の迅速な対応が得られること 

 (3) 本品の取り扱いに熟練していない場合、重篤な合併症が

発生する可能性があるため、以下の要件を満たす医師が

使用すること。 

 ① 選択的頸動脈撮影を含む血管造影に関する十分な

経験を有すること 

 ② ステント留置術に関する十分な経験を有すること 

 ③ 本品の研修プログラムを受講していること 

 ④ 指導医から頸動脈ステント留置術に関する十分な指

導を受け、実際に経験を積んでいること。 

 (4) 塞栓及び血栓のリスクを最小限に留めるため、手技前と手

技後に適切な抗血小板薬と抗凝固薬を投与する。 

 (5) 脳循環にパワーインジェクションを使ってはならない。 

 (6) パワーインジェクションを使った時のフィルタバッグの安全

性と有効性は試験されていない。 

 (7) 推奨どおりに準備、及び使用がされない場合、空気塞栓

又はその他の有害反応が生じることがある。 

 (8) 血管に塞栓や外傷が生じないようにするため、機器は慎重

に挿入及び進入させる。 

 (9) 必ずプロテクションワイヤ先端の動作を観察しながら動か

すこと。 

 (10) チップは血管に傷害を与える恐れがある。チップが血管に

当たっていないことを確認する。 

 (11) 本品を病変に通す時は、過剰な力をかけないこと。 

 (12) X 線画像で血管内の全てのプロテクションワイヤの動きを

観察する。 

 (13) 開いたフィルタループは必ず留置したステントの遠位に留

置する。開いたままフィルタループをステント内に引き込む

と、ステントに絡まり、フィルタループが破損する恐れがあ

る。 

 (14) プロテクションワイヤの交換中にワイヤが安定していること

を確認すること。プロテクションワイヤが安定していなけれ

ば、フィルタバッグに意図しない動きが生じ、プロテクション

ワイヤに絡まって手技に時間がかかることがある。 

(15) リトリーバルシース又はプロテクションワイヤを無理に引張っ

てはならない。フィルタバッグ、フィルタループの破損、又は

その他のプロテクションワイヤの破損の原因となる。 

(16) 頸動脈ステント留置術中に本品が使用できない場合は、

遠位塞栓のリスクが高くなる。 

(17) プロテクションワイヤに極度のトルクをかけないこと。やむを

得ずトルクをかける場合は、先端部の動きを確かめ抵抗が

ないことを確認すること。また、プロテクションワイヤを押し

進めるとき又は引き戻すときは、常にゆっくりと行うこと。決

して抵抗に逆らってプロテクションワイヤを押したり、ねじっ

たり、引き戻したり、トルクをかけたりしないこと。抵抗があっ

たときは、原因を X 線透視装置で確かめ、必要な処置をと

ること。抵抗はプロテクションワイヤの先端部の折れ、又は

触感によって確認することが可能である。［抵抗に逆らって

トルクをかけると、プロテクションワイヤ先端が傷ついたり、

外れたりすることがある。］ 

 

【禁忌・禁止】 

1. 適応対象（患者） 

本品の使用は以下の場合に禁忌である。 

(1) ヘパリンに対する重度アレルギーがある患者 

(2) 抗血小板及び抗凝固療法が禁忌とされている患者 

(3) 血管の重大な蛇行、又はガイディングカテーテル、ガイディ

ングシース、遠位塞栓防止用デバイスないしステントシステ

ムの安全な導入を不可能にするような解剖学的構造をもつ

患者 

(4) 凝固障害の既往患者 

(5) 総頸動脈入口部内の病変 

2. 再使用禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

本品は、プロテクションワイヤ、デリバリーシース、リトリーバル

シース、及び附属品で構成される。プロテクションワイヤのフィ

ルタバッグを展開し、インターベンション手技中に遊離する塞

栓物質を捕らえ、血流から取り除くように設計されている。プロ

テクションワイヤは0.36mm（0.014inch）ガイドワイヤとして利用

する。プロテクションワイヤのチップとフィルタループはエックス

線不透過性であり、留置する時に可視化して誘導することがで

きる。手技の終了時にリトリーバルシースを使ってフィルタバッ

グを収納し、体内から抜去する。 

<図1 全体図> 

 

利用可能な血管径：3.5mm〜5.5mm 
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 ガイドワイヤ径：0.36mm（0.014inch） 

 プロテクションワイヤの有効長：190*又は300cm 

 *長さが190cmのタイプは、弊社製脱着式延長ワイヤ（販売

名：トゥルーパー／パトリオットPTCAガイドワイヤー、承認番

号：21100BZY00614000）と適合性がある。 

  

 <原材料> 

 血液に接触する部分の主な原材料は以下のとおりである。 

 プロテクションワイヤ：ステンレススチール、プラチナ・タングステ

ン合金、スズ・銀合金、ポリエーテルブロックアミド、ポリウレタ

ン、ニッケル・チタン合金、ポリイミド、ポリエチレンテレフタ

レート、ポリテトラフルオロエチレン、ポリジメチルシロキサン 

 デリバリーシース、リトリーバルシース：ポリエーテルブロックアミ

ド、ポリテトラフルオロエチレン、ポリジメチルシロキサン、ステ

ンレススチール 

 ピールアウェイイントロデューサ（附属品）：ポリエーテルブロック

アミド 

  

 【使用目的、効能又は効果】 

 本品は、経皮的に血管内に挿入し、病変部の遠位側に一時的

に留置することにより頸動脈ステント留置術中の血栓等の塞栓

物質を捕捉、除去するために使用する遠位塞栓防止用機器で

ある。 

  

 【操作方法又は使用方法等】 

 ●プロテクションワイヤ及びデリバリーシースの準備 

 (1) 標準的な無菌取扱い手法を使ってポーチを開き、保護フー

プと附属品を清潔区域に置く。 

 (2) 黄色の保護ハウジングのクリップをフィルタから慎重に取り

外す。固定クリップから予め装着されたプロテクションワイヤ

を外し、デリバリーシースを前進させて透明な部分を出す。

次に、シースの透明な部分を握り、予め装着されたプロテク

ションワイヤを保護フープから外す。 

 (3) 必要に応じて、リトリーバルシースが利用できるようにするた

め、無菌区域に保護フープを残しておく。 

 (4) ワイヤトルカーをプロテクションワイヤの出口ポート近くに取

り付ける。これにより、準備中にフィルタバッグをデリバリー

シースの中に引き込みやすくなる。 

 (5) デリバリーシースの透明部分の遠位端の際を握り、ヘパリン

加生理食塩液の中にフィルタバッグとシースを沈める。 

 (6) フィルタバッグとデリバリーシースをヘパリン加生理食塩液

中に沈めながら、ノーズコーンの一部がシースの中に入る

まで、プロテクションワイヤをゆっくりとデリバリーシースの中

に引き込み、シースで覆う。 

 ●プロテクションワイヤの挿入とポジショニング 

 (1) シースに入ったプロテクションワイヤのスプリングコイルチッ

プをピールアウェイイントロデューサに慎重に挿入する。必

要に応じ、プロテクションワイヤのスプリングコイルチップを

形成する。スプリングコイルチップが破損しないようにするた

め、確実にコイルチップをピールアウェイイントロデューサの

中に引戻すこと。 

 (2) プロテクションワイヤとピールアウェイイントロデューサを、ガ

イディングカテーテル又はガイディングシースに取り付けた

止血弁に通す。 

 (3) ピールアウェイイントロデューサを慎重に取り外す。 

 (4) ガイディングカテーテル又はガイディングシースを通してプ

ロテクションワイヤを前進させる。 

 (5) X線画像を見ながら、プロテクションワイヤを操作して標的血

管に入れる。両手を使って、片手でプロテクションワイヤにトル

クをかけ、他方の手でデリバリーシースを前進させる。 

 (6) フィルタループの頂点が推奨されるランディングゾーンで展

開できる所まで、プロテクションワイヤを進める。手技を通し

てこの距離を維持すること。（推奨されるランディングゾー

ン：病変部（狭窄遠位端）から3.0cm以上離れた位置） 

(7) プロテクションワイヤを病変部に通したら、プロテクションワイ

ヤに沿ってワイヤトルカーを滑らせ、止血弁の所で固定す

る。 

(8) プロテクションワイヤを固定し、ワイヤトルカーを止血弁の方

に押さえつけながら、デリバリーシースを後退させて、フィル

タバッグを開く。 

(9) デリバリーシースを後退させて、デリバリーシースの透明部

分が現れるまで、シースから出す。ワイヤトルカーを外し、プ

ロテクションワイヤを安定させながら、デリバリーシースの残

りの先端部分をワイヤから慎重に取り外す。 

(10) 造影剤を注入して、プロテクションワイヤが適正な位置にあ

り、充分な血流があることを確認する。 

●手技中 

(1) 従来のガイドワイヤと同様にプロテクションワイヤをたどっ

て、カテーテルやステントデリバリーシステムを治療標的部

位に運ぶ。特に機器を交換する時、フィルタバッグの位置

が動かないように注意する。 

(2) プロテクションワイヤ以外の全ての機器を抜去する時は、プ

ロテクションワイヤにキンクがあってはならず、プロテクション

ワイヤの位置が維持されていなければならない。 

●リトリーバルシース（ベントチップリトリーバルシース）とフィル

タバッグ捕捉の準備 

(1) リトリーバルシースの手元側にある白いハンドルを持ち、保

護フープから慎重に引き出す。この時、リトリーバルシース

が破損しないよう慎重に行う。 

(2) リトリーバルシースをヘパリン加生理食塩液でフラッシュす

る。この時、シリンジでリトリーバルシースを破損させないよう

慎重に行う。 

(3) プロテクションワイヤを病変の遠位部に固定しながら、プロ

テクションワイヤ上からリトリーバルシースを進入させ、展開

したステントを通り、プロテクションワイヤのスピナーストップ

まで進める。 

(4) プロテクションワイヤに沿ってワイヤトルカーを滑らせ、止血

弁の所で固定させる。ワイヤトルカーを引きながらプロテク

ションワイヤ及びフィルタループを静かにゆっくりと後退さ

せ、抵抗が感じられるようになるまで、リトリーバルシースの

中に収納させる。 

●リトリーバルシース（ベントチップリトリーバルシース）を使っ

たプロテクションワイヤの抜去 

(1) システム全体を一体として、リトリーバルシースの先端がガイ

ディングカテーテル又はガイディングシースのチップに収納

されるまで、ゆっくり、慎重に後退させる。 

(2) プロテクションワイヤは、ガイディングカテーテル又はガイ

ディングシースを通して、止血弁まで慎重に引戻す。 

(3) プロテクションワイヤを患者から抜去する。固定式止血弁を

使う場合、リトリーバルシースにバルブダイレータツールを

設置し、これを滑らせて弁に通す。次に、バルブダイレータ

ツールを通してプロテクションワイヤを患者から抜去した後、

バルブダイレータツールを抜去する。 

●リトリーバルシースを使ったフィルタバッグの再ポジショニング 

(1) 「●リトリーバルシース（ベントチップリトリーバルシース）と

フィルタバッグ捕捉の準備」の項で概説した説明に従って、

リトリーバルシースを準備し、フィルタを捕捉する。 

(2) 望ましい部位までリトリーバルシースとプロテクションワイヤ

のアセンブリを誘導する。プロテクションワイヤが手前で開

かないようにするため、リトリーバルシースとプロテクションワ

イヤを一体として前進させる。 

(3) 必要に応じて、プロテクションワイヤに予め設置したワイヤト

ルカーを回して、プロテクションワイヤのスプリングコイル

チップを操作することができる。 

(4) フィルタループの頂点が推奨されるランディングゾーンで展

開できる所まで、プロテクションワイヤを進める。手技を通し
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てこの距離を維持すること。 

 (5) プロテクションワイヤを望ましい部位まで持っていくと、プロ

テクションワイヤに沿ってワイヤトルカーをスライドさせ、止血

弁の所で固定する。 

 (6) ワイヤトルカーを止血弁に押し当てながらプロテクションワイ

ヤを固定し、同時にリトリーバルシースを後退させてフィルタ

を展開する。 

 (7) フィルタバッグが望ましい部位で開くようにする。プロテク

ションワイヤを固定したまま、ワイヤトルカーとリトリーバル

シースを患者から抜去する。 

 (8) リトリーバルシースに破損がないか調べる。破損が認められな

い場合、プロテクションワイヤの抜去に備えて取っておく。 

  

 
＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 

 (1) プロテクションワイヤはデリバリーシースに予め装着されて

いる。 

 (2) 黄色の保護ハウジングが保護フープに固定されておらず、

フィルタバッグとスプリングコイルの先端が露出している場

合、本品を使ってはならない。 

 (3) 固定クリップで保護フープにデリバリーシースが固定されて

いない場合、本品を使ってはならない。 

 (4) フィルタバッグを引き込みすぎないこと。 

 (5) フィルタバッグが生理食塩液で完全に満たされていることを

確認し、使用直前にフィルタをデリバリーシースの中に引き

込むこと。 

 (6) 機器を挿入及び前進させる時は、空気塞栓や血管傷害を

防ぐため、慎重に行うこと。 

 (7) 誤ってフィルタバッグが開かないようにするため、デリバリー

シースとプロテクションワイヤを一緒に慎重に前進させる。 

 (8) 誤留置を避けるため、必ずプロテクションワイヤとデリバリー

シースを一緒に前進させる。 

 (9) フィルタバッグが円滑に開くようにするため、プロテクション

ワイヤがデリバリーシースに絡まないようにする。 

 (10) 病変部が硬く、通過しにくい場合、バディワイヤの使用又は

病変部の前拡張を検討する。 

 (11) バディワイヤを使う場合、バディワイヤがプロテクションワイ

ヤに絡まらないようにすること。 

 (12) バディワイヤを使う場合、病変部の治療で留置したバディワ

イヤを残しておくと、血管に傷害を与えたり、偶発的にプロ

テクションワイヤと絡まることがある。 

 (13) 機器を破損しないようにするため、病変部の近くでシースに

入った本品で病変を前拡張してはならない。 

 (14) ランディングゾーンに余裕がある場合、フィルタループを最

小距離より遠くに留置する方が望ましい。 

 (15) チップからショルダーまでの長さが10mmを超えるインターベ

ンション機器を使う場合、プロテクションワイヤのスピナース

トップとインターベンション機器の先端が接触しないようにす

るため、プロテクションワイヤをこれより長い血管とランディン

グゾーンの部位に留置しなければならない。 

 (16) 「●プロテクションワイヤの挿入とポジショニング」の項にお

いて、ワイヤトルカーが止血弁の位置になく、プロテクション

ワイヤに固定されていると、展開中にワイヤにキンクが生じ

ることや、フィルタバッグが動くことがある。 

 (17) 再ポジショニングが必要な場合は、「●リトリーバルシースを使っ

たフィルタバッグの再ポジショニング」の項を参照すること。 

 (18) インターベンション機器交換の後、造影剤を注入する。血

流が滞っていないこと、及びフィルタループと血管壁が密着

しているかを目視にて確認する。必要に応じて再ポジショニ

ングする。 

 (19) 手技中に血流が低下した場合、あるいは、遠位側の造影剤

の流れが著しく減少した場合、プロテクションワイヤを抜去

し、留置し直す。または、新しいプロテクションワイヤと交換

する。ただし、術者の裁量により、プロテクションワイヤを抜

去する前に手技を終了させてもよい。 

(20) 血流が認められない場合、あるいは、フィルタループまたは

スプリングチップコイルより遠位側に造影剤の流れが認めら

れない場合、プロテクションワイヤを抜去し、さらなるイン

ターベンションが必要であれば、新しいプロテクションワイヤ

に交換する。 

(21) 再ポジショニングでリトリーバルシースを使う場合、フィルタ

回収で使う前にヘパリン加生理食塩液で再度フラッシュし、

外表面も洗浄する。 

(22) プロテクションワイヤの回収中に、いずれかの方向にリトリー

バルシースを90度以上回転させないこと。プロテクションワ

イヤがリトリーバルシースのシャフトに絡まり、フィルタを捕捉

できなくなることがある。 

(23) プロテクションワイヤを抜去する時は必ず、リトリーバルシー

スと適合性のある本品を使うこと。開いたフィルタをステント

の中に引き込むと、ステントと絡まり、フィルタループが外れ

る恐れがある。 

(24) 展開したステント又は屈曲した血管にリトリーバルシースを

通すのが難しい場合、ベントチップリトリーバルシースを使う

ことができる。 

(25) 収縮したフィルタループの遠位端は、リトリーバルシースの

マーカバンドと同位置、又はそれより近位に来なければなら

ない。 

(26) 収縮させたフィルタループの遠位端はリトリーバルシースの

マーカバンドと同位置、あるいはマーカバンドより近位に来

なければ、フィルタバッグが詰まっている可能性がある。プ

ロテクションワイヤとリトリーバルシースを一体として慎重に

後退させる。 

(27) 展開したステントの中で本品を前進又は後退させる時、ステ

ントとフィルタバッグが絡まることや、ステントがずれることが

あるため、慎重に行うこと。 

(28) シースに入ったプロテクションワイヤとフィルタバッグを引き

込む時に抵抗を感じたら、シースに入ったプロテクションワ

イヤを少し前進させ、リトリーバルシースを回転させた後、後

退させる。 

(29) ガイディングカテーテル又はガイディングシース中で抵抗を

感じた場合、ガイディングカテーテル又はガイディングシー

スと本品を一緒に引戻す。 

(30) 固定式止血弁があるガイディングシースを使用する時、バ

ルブダイレータツールを使わなければならない。ガイディン

グシースと固定式止血弁を一緒に用いると、抜去する時、

止血弁によりフィルタバッグが破れることがある。 

(31) フィルタバッグを円滑に展開するため、プロテクションワイヤ

がリトリーバルシースに絡まないようにする。 

(32) プロテクションワイヤを前進又は再ポジショニングするのが

難しい場合、フィルタバッグが充満している可能性がある。

フィルタバッグを破損しないように慎重に行わなければなら

ない。 

(33) フィルタバッグはできる限り病変部の遠位で展開する。 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

(1) 本品は、一回限りの使用とし、再使用、再処理、又は再滅

菌は行わないこと。［医療機器の構造上、支障が生じる可能

性があるとともに、医療機器の故障、ひいては故障が原因と

なって患者の障害、疾病、あるいは死亡が引き起こされる可

能性がある。また、医療機器が汚染される可能性とともに、

患者の感染や交差感染が引き起こされる可能性がある。ま

た、医療機器が汚染された場合、結果的に患者の障害、疾

病あるいは死亡につながる可能性がある。］ 

(2) 本品は、放射線による滅菌済みの状態で供給される。滅菌

包装が破損している場合は、本品を使用しないこと。 

* (3) 本品を使用する際は、関連11学会*作成の「頸動脈ステント
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留置術実施基準」等の最新の情報を参考に行うこと。 
* 日本インターベンショナルラジオロジー（IVR）学会

（JSIR）、日本頚部脳血管治療学会（JASTNEC）、日本血

管外科学会（JSVS）、日本血管内治療学会（JSEI）、日本

循環器学会（JCS）、日本神経学会（SNJ）、日本心血管イ

ンターベンション治療学会（CVIT）、日本脳神経外科学

会（JNS）、日本脳神経血管内治療学会（JSNET）、日本

脳卒中学会（JSS）、日本脈管学会（JCA） 

 (4) 経皮的、血管内手技及び技術について十分にトレーニング

を受けた医師のみが、本品を使用する。 

 (5) 使 用 す る イ ン タ ー ベ ン シ ョ ン 機 器 は 直 径 0.36mm

（0.014inch）のプロテクションワイヤと適合性のあることを使

用前に確認すること。 

 (6) ヘパリンを投与し、手技時間中ACTが275秒超に維持され

ているか監視する。 

 (7) 徐脈又は低血圧を薬物により対処する、又は必要に応じ

て、一時ペースメーカ留置により管理する場合、静脈アクセ

スを利用しなければならない。 

 (8) 使用前にプロテクションワイヤとシースに破損（例えば、折

れ曲がり、キンク、フィルタバッグの破れ等）がないことを調

べる。破損した本品を使ってはならない。プロテクションワイ

ヤはデリケートな機器であり、慎重に取扱わなければならな

い。 

 (9) 内容物（保護フープや附属品を含む）は手技中清潔区域で

無菌状態を維持しなければならない。将来使用するために

附属品を取っておいてはならない。 

 (10) 血管径が本品に適した直径であるかを動脈造影で確認し、

適正なサイズの機器が確実に選択されるようにする。本品

では、フィルタループ展開部の基準血管径が3.5mm以上、

5.5mm以下でなければならない。 

 (11) 動脈が伸びすぎて、解離が生じるリスクを無くすため、選択

した機器は確実に対象血管径と一致させる。 

 (12) プロテクションワイヤのスピナーストップとステントデリバリーシ

ステム又は他の適合性のあるインターベンション機器との間に

適切な距離が維持できるようにするため、フィルタ留置のため

に十分な距離があることを、動脈造影で確認する。 

 (13) ガイディングカテーテル又はガイディングシースの最小内径

は1.68mm（0.066inch）以上でなければならない。 

 (14) 本品に添付されたピールアウェイイントロデューサを使用す

るには、回転式止血バルブ（RHV）の孔の最小内径が

1.91mm（0.075inch）でなければならない。 

 (15) 本品を使った手技では、回転式止血バルブ（RHV）付きガ

イディングカテーテルの使用を推奨する。 

 (16) 回転式止血バルブ（RHV）を使用する場合、いかなる機器

を使用する時も、事前に回転式止血バルブ（RHV）が完全

に開いていることを確認しなければならない。 

 (17) ステントが血管壁に充分密着していなければ、リトリーバル

シースを通すのが難しくなり、フィルタバッグがステントに絡

まるリスクが増すことがある。 

 (18) ステントを血管内で充分血管壁に密着させるため、治療血

管の直径と確実に一致するステントを選択する。 

 (19) インターベンション手技では、ガイディングカテーテル又は

ガイディングシースが確実に支え、ポジショニングしていな

ければならない。ガイディングカテーテル又はガイディング

シースが動くと、血管内でフィルタバッグが意図せずして近

位側に引張られることがある。 

 (20) ガイディングカテーテル又はガイディングシースが後退又は

脱落して大動脈弓内に入る可能性を最小限に留めるため、

手技中、必ずフィルタループ、病変部位、及びガイディング

カテーテル又はガイディングシースのX線不透過性チップ

が視野内に入っているようにしなければならない。 

 (21) フィルタバッグがガイディングカテーテル又はガイディング

シースから出ると、治療病変以外の部位でフィルタバッグが

開く、フィルタバッグとステントが絡まる、フィルタバッグが外

れる、ステントが近位側に動く、あるいはプロテクションワイ

ヤが破損することがある。 

(22) 本品は必ずX線画像を見ながら前進又は後退させる。抵抗

を感じた場合、又はX線画像で障害を見つけた場合は、原

因を確かめ、必要な措置を取ること。 

(23) 抵抗があるのに本品を前進させたり、トルクをかけたりする

と、血管に傷害を与えることがある。 

(24) 必ずワイヤトルカーをプロテクションワイヤ上で適切に締め

る。ワイヤトルカーを締めすぎるとプロテクションワイヤからワ

イヤトルカーを外すことが難しくなる、又は不可能になること

がある。また、ワイヤトルカーの締め方が緩いと、フィルタを

適正に展開できなくなる。 

(25) キンクを防ぐため、必ずワイヤトルカーをプロテクションワイヤ

に沿ってゆっくり前進、又は後退させなければならない。 

(26) フィルタを展開する時、ワイヤトルカーを使ってワイヤ位置を

安定させる。 

(27) 別々の病変を連続して治療する場合は、血管ごとに新しい

プロテクションフィルターを用いる。 

(28) 解剖学的な屈曲病変等により本品の操作性が低下すること

があるので注意し慎重に操作すること。 

(29) リピッドリッチな病変を有する患者に対しては、超音波エ

コーを始めとする術前の病変部診断をしっかりと行うと共

に、CEA等の他の治療法を検討する必要がある。また、頸

動脈ステント留置術を行う場合、術中、術後に遠位塞栓が

生じる可能性があるので、施術においては慎重を期すと共

に、術後の患者管理に十分注意すること。 

(30) 本品にオートクレーブ滅菌をしてはならない、また機器に有

機溶媒を接触させてはならない。 

* (31) 包装が破損又は開封されている場合、本品を使用しないこ

と。 

* (32) ラベルの表示が不完全であったり、判読できない場合、本

品を使用しないこと。 

2. 不具合・有害事象 

有害事象 

本品の使用と応用手技に関連する以下の潜在的な有害事象

が起こり得るが、これらに限定されるものではない。 

(1) 死亡 

(2) 狭心症 

(3) 出血合併症 

(4) 徐脈又は不整脈（心室細動又は頻拍を含む） 

(5) うっ血性心不全 

(6) 留置されたステントの損傷又は移動 

(7) システム・コンポーネントの離脱、あるいは遺残 

(8) 薬物反応 

(9) 空気、組織、血栓又はその他の塞栓性デブリによる塞栓 

(10) 緊急手術 

(11) 末梢臓器の虚血／梗塞 

(12) 頭痛 

(13) 過灌流症候群 

(14) 高血圧／低血圧 

(15) 感染（局所又は全身） 

(16) 心筋梗塞 

(17) 非再灌流 

(18) 疼痛 

(19) 穿刺部の合併症（血管閉塞、出血、血腫、偽動脈瘤、ある

いは動静脈瘻） 

(20) 腎機能不全、腎不全、血尿 

(21) 再狭窄 

(22) 脳卒中／脳血管障害（CVA）、一過性脳虚血発作（TIA）、

又は発作 

(23) 血管損傷、解離、閉塞、攣縮、動脈瘤、穿孔、又は破裂 

(24) 血管内血栓 
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 3. その他の注意 

 使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規制に

従って、製品及び包装を廃棄すること。 

  

 【臨床成績】 

 米国において、頸動脈（総頸動脈、内頸動脈又は頸動脈分岐

部）に症候性の場合50%以上、無症候性の場合80%以上の狭

窄がある患者で、以下の基準で頸動脈内膜剥離術（CEA）によ

る外科的治療がハイリスクとされる頸動脈狭窄症患者を対象に

頸動脈用 ウォールステント モノレールとフィルターワイヤーを

併用した臨床試験が実施された。 

 CEA 解剖学的ハイリスク基準 

 ［1項目を満たせば適格とする。］ 

 1. 頸椎C2かその上又は鎖骨下に外科的にアクセスできない

病変がある。 

 2. 狭窄・治療部位を含む頸部又は頭部の放射線療法又は手

術の既往、又は癌による同側頸部根治的廓清術の既往。 

 3. 頸部関節炎又は他の頸部障害による頸部脊椎強直。 

 4. 以前に受けたCEA後、又はCEAの試行が不成功となった後

に生じた再狭窄（径狭窄度50%以上で症候性、又は径狭窄

度80%以上で無症候性）がある。外科手術で動脈切開を受

けた場合、その手技は登録の31日以上前に実施されたもの

でなければならない。 

 5. 喉頭麻痺が存在するか喉頭摘出術を受けたことがある。 

 6. 気管瘻がある。 

 7. 対側が完全閉塞しており、同側に適格病変がある。 

 8. 両側頸動脈疾患。試験登録時に同側及び対側に位置する

2病変の両方に対して治療が必要とみなされる。注）両側レ

ジストリ群のみ適用 

 CEA 合併症ハイリスク基準 

 クラスI［1項目を満たせば適格とする］ 

 鬱血性心不全（NYHA分類III/IV） 

 不安定狭心症（CCS分類III/IV） 

 試験手技後に段階的又は待機的なCABGないし弁置換術が

必要。段階的手技は試験手技から30日後以降に行わなけれ

ばならない。 

 努力呼気肺活量が30%以下の慢性閉塞性肺疾患 

 重度の左室駆出率低下（30%以下） 

 クラスII［2項目を満たせば適格とする］ 

 1. 75歳以上 

 2. 手技前72時間より前、かつ30日以内に亜急性心筋梗塞（Q

波又は非Q波）が生じ、CK-MBが試験実施医療機関の検

査室の基準上限値を超えた。注）対象患者除外基準1を参

照 

 3. 狭心症の既往があり、試験手技時に径狭窄度が70%以上の

重大な冠動脈疾患が2枝以上に認められる。 

 4. 試験手技後に段階的又は待機的な末梢血管手術ないし他

の大手術［腹部大動脈瘤（AAA）手術など］が必要とされる。

 臨床試験では、基本的にアスピリンが治療の72時間前から投

与され、抗血小板剤（クロピドグレルやチクロピジン）が推奨用

量に従って治療の24時間〜96時間前から術後30日まで経口

投与された。 

 臨床試験では、頸動脈狭窄が認められた頸動脈内膜剥離術

（CEA）ハイリスク患者の治療における頸動脈ステント留置術時

に、頸動脈用 ウォールステント モノレールとフィルターワイ

ヤーを併用して、これらの安全性と有効性が評価された。試験

成績の概要を表2に示す。 

  

 表2 試験成績の概要 

 
主要評価項目 

ピボタル群 

（N=480） 

以下の定義による1年後までの脳卒中、心筋

梗塞及び死亡の累積発現率（%） 
8.9% （40/448） 

・ 非Q波MI（24時間以内） 0.9% （4/448） 

・ 周術期の脳卒中、Q波心筋梗塞及び死亡

（30日以内） 
5.4% （24/448） 

死亡 1.6% （ 7/448） 

脳卒中 4.5% （20/448） 

Q波MI 0.2% （ 1/448） 

・ 遠隔期の神経学的死亡、同側性脳卒中

（31〜360日後） 
3.1% （14/448） 

神経学的死亡 1.6% （ 7/448） 

同側性脳卒中 2.5% （11/448） 

副次評価項目 
ピボタル群 

（N=480） 

フィルターワイヤーの技術的成功1）（%） 97.1% （475/489） 

頸動脈用ウォールステント モノレールの技術

的成功2）（%） 
94.1% （475/505） 

システムの技術的成功3）（%） 98.3% （469/477） 

血管造影上の成功4）（%） 90.8% （433/477） 

手技的成功5）（%） 87.6% （418/477） 

30日後の臨床的成功6）（%） 85.3% （405/475） 

周術期の脳卒中、心筋梗塞及び死亡7）（%） 5.6% （ 27/478） 

周術期のあらゆる病的状態8）（%） 68.5% （328/479） 

1年後の臨床的成功9）（%） 69.9% （297/425） 

遠隔期の脳卒中・TIA・死亡10）（%） 10.6% （ 49/462） 

 

1) フィルターワイヤーの技術的成功=フィルターワイヤーのデリ

バリー、一時留置、ステント留置後の回収の成功。分母は

試行した機器の数。 

2) 頸動脈用 ウォールステント モノレールの技術的成功=ステ

ントのデリバリー、展開、留置及びデリバリーカテーテルの

回収の成功。分母は試行した機器の数。 

3) システムの技術的成功=フィルターワイヤーの技術的成功

かつ頸動脈用 ウォールステント モノレールの技術的成功

が得られた場合。 

3例において頸動脈用ウォールステント モノレールの留置

を試みなかった。 

4) 血管造影上の成功=システムの技術的成功が得られ、後拡

張直後の血管造影検査による残存径狭窄度が30%以下の

場合。 

5) 手技的成功=システムの技術的成功及び血管造影上の成

功が得られ、手技直後に死亡、脳卒中、MIが発現しなかっ

た場合。 

6) 30日後の臨床的成功=手技的成功が得られ、手技後30日

以内に死亡、脳卒中、Q波MIが発現しなかった場合。 

7) 周術期の脳卒中、心筋梗塞及び死亡=手技後24時間以内

に非Q波MI、又は30日以内に死亡、脳卒中、Q波MIが発現

した場合。 

8) 周術期のあらゆる病的状態=試験手技による合併症だけで

なく、鼠径部の感染症や血腫等を含む手技後30日以内の

罹患が発現した場合。 

9) 1年後の臨床的成功=1年後の超音波検査による狭窄率が

50%未満とされ、かつ1年後までにTVR、同側性脳卒中、死

亡を発現しなかった場合。 

10) 遠隔期の脳卒中・TIA・死亡=手技31日から1年後までに脳

卒中、一過性脳虚血発作、死亡が発現した場合。 

 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

1. 貯蔵・保管方法 

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。 

2. 有効期間・使用の期限 

本品は、包装上に記載されている使用期限までに使用すること。

 

【承認条件】 

1. 頸動脈狭窄症に対する本品を用いた血管内治療に関する

講習の受講等により、本品の有効性及び安全性を十分に

理解し、手技及び当該治療に伴う合併症等に関する十分

な知識・経験を有する医師が適応を遵守して用いられるよう

に必要な措置を講じること。 
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 2. 頸動脈狭窄症の治療に関する十分な経験のある医師を有

し、本品を用いた治療に伴う合併症への対応を含めた十分

な体制が整った医療機関で、本品が使用されるように必要

な措置を講じること。 

  

 【包装】 

 1本／箱入 

  

 

** 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者： 

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

東京都中野区中野４－１０－２ 中野セントラルパークサウス 

電話番号：03-6853-1000 

 外国製造所： 

米国 ボストン・サイエンティフィック コーポレーション 

［BOSTON SCIENTIFIC CORP.］ 

  

 


