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BV-006-01 

2011 年 4 月 1日作成（第 1版）                              医療機器認証番号：223AFBZX00023000 

機械器具 38 医療用鈎 

管理医療機器 単回使用眼球固定鈎 13381002 

ビーバー シングルユース 固定リング 

再使用禁止 
 

【禁忌・禁止】 

・再使用禁止。 

・再滅菌禁止 

・滅菌包装が破損していた場合あるいは開封されていた場合は

使用しないこと。 

・本品を曲げる、切削・打刻するなどの二次的加工をすること 

は折損の原因となるので絶対に行わないこと。 

 

【形状・構造及び原理等】 

本品は眼科手術・処置において眼球の固定に用いる器具である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的、効能又は効果】 

 本品は、眼球の固定等に用いる。 

 

【操作方法又は使用方法等】  

1． 本品を眼球に押し当てて眼球を固定する。 

  2． 眼科手術・処置を行う。 

3． 施設の手順に従い廃棄する。 

 

【使用上の注意】 

〈重要な基本的注意〉 

 ・医師の監視指導下でのみ使用すること。 

 ・使用目的［手術・処置などの医療行為］以外の目的で使用し

ないこと。 

 ・併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用する

こと。 

 ・滅菌包装が破損・汚染している場合や、製品に破損等の異常

が認められる場合は使用しないこと。 

 ・使用前に滅菌包装に記載されている使用期限を必ず確認し使

用期限を過ぎた製品は使用しないこと。  

 ・本品使用時に必要以上の力を加えないこと。［折損・曲がり

等の原因となるおそれがあるため。］ 

 ・本品は 1 回限りの使用で必ず廃棄し、再滅菌・再使用はしな

いこと。また、未使用であっても一旦開封した製品は廃棄す

ること。 

・使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。 

 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

 〈保管方法〉 

  水ぬれに注意し、高温・多湿および直射日光を避けて保管す

ること。 

 〈使用期限〉 

  外箱及び包装に記載。 

 

【包装】 

5 本/箱 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

 

製造販売業者： 

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社 

 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目 13 番 9 号 

 Tel：03-5651-2861 

 

 外国製造業者： 

 ビーバービジテック インターナショナル インク 

(Beaver-Visitec International, Inc.) 

国名：アメリカ合衆国 

 

 
ビーバーフレキシブル固定リング（製品番号 372242） 
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材質；ポリプロピレン 

←先端拡大図 


