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再使用禁止

認証番号 223AIBZX00008000

機械器具６　呼吸補助器
管理医療機器　呼吸回路セット　70566000

ディスポーザブル呼吸回路

【禁忌・禁止】
再使用禁止
〈使用方法〉
1）﻿可燃性混合ガスを使用しないこと［燃焼、爆発のおそれがあるた
め］。
2）﻿コネクタ内側に内筒があるものには接続しないこと［回路が閉塞
するおそれがあるため］。

【形状・構造及び原理等】
〈形状・構造〉
ディスポーザブル呼吸回路
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番号 名称 機能

① 患者バルブ

一方弁を内蔵している。人工呼吸器からの吸
気ガスを患者に送り、患者の呼気ガスは大気
に排気する非再呼吸弁である。患者側接続部
は、JIS T7201-2-1に適合する15mmメス/22mm
オス円すいコネクタである。

② ホース ガスを通過させるホースである。

③ 機器側コネクタ
JIS T7201-2-1に適合する22 mmメス円すいコ
ネクタである。人工呼吸器に接続する。

④ コネクタ
ホースと患者バルブ間を接続する専用の
22mmオス円すいコネクタである。

⑤ PEEPバルブ
呼気ガスの流出を一部制限し、患者の呼気圧力
に負荷を与える。調整範囲は、０～20 cmH2O
（０～２kPa）である。

⑥ 呼気分離器 患者バルブとPEEPバルブ間を接続する。

本品は吸気相中、人工呼吸器から送られる吸気ガスを患者へ送気する
ために用いる単回使用の呼吸回路である。ホースには患者バルブが組
み込まれている。
〈原理〉
本品は、人工呼吸器に接続して使用する単回使用の呼吸回路である。
人工呼吸器からの吸気ガスを患者に供給する。患者バルブの一方弁は、
吸気ガスを患者に送り、呼気ガスは大気中に排気する。PEEPバルブ
は、呼気ガスの流出を一部制限して患者の呼気圧力に対し負荷（０～
２kPa）を与え、PEEPを発生させる。
〈原材料〉
ホース：エチレン酢酸ビニル共重合体

・未滅菌
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【使用目的又は効果】
〈使用目的〉
人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いること。

【使用方法等】
使用前の準備
１．　 本品を開封します。
２．　 本品にひび割れ等の破損がないことを確認します。異常がある場

合は使用しないこと。
使用
１．　 本品の機器側コネクタを人工呼吸器に接続します。
２．　 本品の患者側接続部に人工呼吸器用マスク又は気管内チューブ等

を接続します。
３．　 すべての接続部が確実に接続されていることを確認します。
４．　 患者に使用する前に、必ず正常に動作し、閉塞又はリークしてい

ないことを確認します。
５．　 PEEPバルブ付の場合：
（１）　 患者に使用する前に、最小のPEEP圧に設定されていること

を確認します。
（２） 患者に接続後、患者が必要とするPEEP圧を設定します。

使用後
１．　 患者及び人工呼吸器から本品を取り外します。

〈組み合わせて使用する医療機器〉
本品は以下の人工呼吸器及び同等品に使用できる。

販売名 承認番号
パラパックベンチレーター 21600BZY00264000
ニューパック　VR1 22300BZX00296000

【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉
1） 最初の吸気で回路内圧が急激に上昇する場合は、人工呼吸器を確認
するとともに、本品に閉塞がないか確認すること。

〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉
１．　 併用注意（併用に注意すること）

医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

レーザ治療器
電気手術器

本品を介して高濃度
酸素を投与している
場合は、本品の使用
部位の近傍でレーザ
治療器（レーザーメ
ス）や電気手術器
（電気メス）を原則と
して使用しないこと。

酸素中でレーザ治療
器（レーザーメス）・
電気手術器（電気メ
ス）を使用すると、
突然発火したり、発
火による気道熱傷等
のおそれや有毒ガス
発生の可能性がある。

磁気共鳴画像診断
（MRI）

〈MRI使用条件〉i

1． 静磁場強度３テス
ラ以下であること。
2． 傾斜磁場750Gauss/
cm以下であること。

〈措置方法〉
1． 本品のPEEPバル
ブを走査エリアか
ら十分に離すこと。

本品のPEEPバルブ
がアーチファクトを
発生して画質に影響
を与えることがある。

i 本品と接続する人工呼吸器のMRI使用条件は本品と異なる可能性が
あります。接続する人工呼吸器の取扱説明書を必ず確認すること。
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〈不具合・有害事象〉
本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能
性がある。
1）﻿その他の不具合
・　 ホースの閉塞、狭窄、潰れ、キンク、破損、リーク
・　 ジョイント部分の変形、破損、脱落、リーク
2）﻿その他の有害事象
本品の使用に伴い、以下のような有害事象が生じる可能性があるので、
患者の状態を十分に観察し、異常のおそれが生じた場合は、直ちに適
切な措置を施すこと。なお、以下は代表的な有害事象であり、すべて
を列記するものではない。専門書・研究発表等も参考にすること。
・　 リークによる換気不全
・　 感染

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
本品を保管するときは次の事項に注意すること。
・　 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
・　 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
・　 保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。
〈有効期間〉
・　 本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
〈製造販売業者〉

https://www.smiths-medical.com/ja-jp
〈問合せ先〉
フリーダイヤル　0120－582－855
〈製造業者〉
スミス　メディカル　ASD, Inc.
Smiths Medical ASD, Inc.
〈国名〉
アメリカ合衆国
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