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2017年 5月改訂（第4版：新記載要領に基づく改訂）

医療機器承認番号 22400BZX00062

機械器具07 内臓機能代用器
高度管理医療機器 ウシ心のう膜弁 35591100
（人工弁ホルダ及びハンドル 70483000）

カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁マグナマイトラルEASE ThermaFix Process

再使用禁止

生物由来製品

本品は米国産または豪州産のウシの心のう膜を用いて製造されたものである。本品の使用や植え込みによる伝達性海綿状脳症(TSE)

への感染の理論的リスクを完全に否定し得ないため本品の使用にあたってはその必要性を考慮の上、使用すること。【「重要な基本的

注意」参照】

＊＊

【警告】＊

パンヌスおよび自己組織の増殖等の、組織異種移植生体弁

に対する異物反応を起こす可能性がある。

1.

大きすぎる弁を使わないこと。［オーバーサイジングは生体

弁の損傷や局所的な機械的ストレスを引き起こし、心臓の

損傷や弁尖組織の損傷、ステントのゆがみ、逆流に繋がる

おそれがあるため。］

2.

【禁忌・禁止】＊

適用対象（患者）

コバルト、クロム、ニッケル、モリブデン、マンガン、炭

素、ベリリウム、鉄を含む合金に過敏症がある患者

1.

天然ゴムに過敏症がある患者［本品の原材料に天然ゴムは

含まれていないが、天然ゴム含有環境下で製造されている

可能性があるため。］

2.

使用方法

再使用禁止、再滅菌禁止1.

【形状・構造及び原理等】＊＊
＊

本カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁マグナマイトラル

EASE ThermaFix Processは、グルタルアルデヒド緩衝溶液中で

保存されたウシの心のう膜を柔軟性のあるステントに取り付け

た三葉の生体弁です。

それぞれの弁のサイズについて組織の厚みが測定され、弁尖は

牛心のう膜の厳選された部位から正確にダイカットされます。

弁尖のたわみ試験により、各弁尖の弾力が測定されています。

同等の厚さと弾性を持つ3枚の弁尖を用いて、ひとつの生体弁が

製造されます。弁尖はワイヤーフォームフレームの下にマウン

ティングされており、コミッシャー部での負荷を最小限に抑え

ます。

＊＊

生体弁はグルタルアルデヒド溶液中での組織の加温処理を含む、

Carpentier-Edwards ThermaFix技術によって処理されています。

生体弁は容器に入れてから、グルタルアルデヒド溶液で最終滅

菌されます。グルタルアルデヒドによる組織異種移植生体弁の

抗原性の低下と組織の安定性の増加が報告されています4,5)。グ

ルタルアルデヒド単体による、生体弁の石灰化に対する影響や

低減率は示されていません。

本カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁マグナマイトラル

EASE ThermaFix Process（僧帽弁、モデル7300TFXJ）のサイズ

は、23、25、27、29、31および33mmがあります。本品の公称値

は表1を参照してください。

表1

公称値（mm）

カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁マグナマイトラル

EASE ThermaFix Process

モデル7300TFXJ

mm33mm13mm92mm72mm52mm32ズイサ

A.ステント径

（ワイヤーフォーム）
23 25 27 29 31 31

B.ステントポスト外径

（基部）
27 28 29.5 31.5 33.5 33.5

C.ステントポスト外径

（先端）
28 29 31 34 35 35

D.縫着輪外径 34 36 38 40 42 44

E.前尖部心室内突出長 6 7 7.5 8 8.5 8.5

F.後尖部心室内突出長 8.5 10 10.5 11 11.5 11.5

G.全弁高 14 15 16 17 18 18

例：25mmのサイザーが弁輪にフィットしたならば、25mmの弁を

使用してください。

サイジングについては【使用方法等】の項を参照してください。
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ステント（ワイヤーフォーム）は、弁口と交連部で適合するよ

うに設計されています。

コミッシャーポストは、弁のコミッシャー部および弁尖の自由

縁部にかかる衝撃による負荷を軽減するよう設計されています。

弁口部は、弁尖への負荷を軽減するよう設計されています。

弁口部のデザインコンセプトは自然な心臓弁の生理学と力学、

およびステント無しのホモグラフトの植え込みに関する報告に

基づいています。

軽量のステントは、優れたスプリング効果と耐疲労特性からな

るコバルト・クロム・ニッケル合金製、耐腐食合金製で、ポリ

エステル布で覆われています。

薄いコバルト・クロム・ニッケル合金製バンドとポリエステル

フィルムは、ワイヤー状のステント基部を囲むことで弁口に構

造的なサポートを与え、X線画像による確認ができます。ステン

トには、柔らかいシリコーンゴムを多孔質のシームレスポリテ

トラフルオロエチレン布で覆った縫着輪が取り付けられ、組織

の内膜化と被包形成を促進させる構造になっています。

縫着輪には、ステントが左室流出路に干渉しないように生体弁

の植え込み方向が確認しやすいよう、ガイドとなる黒い絹糸の

マーカーが前尖側に2つ付いています。縫着輪には円周状の黒い

絹糸のスーチャーガイドがあります。

縫着輪にはスーチャーガイドがあり、縫合糸を通す際はスー

チャーガイドの外側に通します。スーチャーガイド外側のシリ

コーンゴムはワッフル構造になっており、柔軟で、針の穿刺が

容易です。自己僧帽弁弁輪の後尖部側は石灰化や不規則な組織

がより多くみられるため、ワッフル構造のセル空間はより広く

なっています6）。この縫着輪の構造により、僧帽弁組織への植え

込みを容易にします。縫着輪に幅があることにより、僧帽弁弁

輪の石灰化や不規則な組織を覆うことができます。

トライセントリックスホルダは縫合糸や腱索の巻き込みのリス

クを低減し、インプラントを容易にするとともに弁尖の可視性

を向上するようデザインされています。トライセントリックス

ホルダは主に3つの構成品（グレー色のホルダ、白色のポストと

青色のアダプター）から成ります。ホルダは緑色の保持糸で生

体弁に固定されています。生体弁およびトライセントリックス

ホルダは、グルタルアルデヒド保存溶液に満たされた容器内に、

クリップとスリーブによって固定され封をされています。

【使用目的又は効果】
本品は、ヒト以外の動物由来（ウシ心のう膜）の弁開閉部を有

する異種心のう膜弁であり、機能不全に陥った心臓弁の機能を

代用することを目的とする。

【使用方法等】＊＊
＊

「組み合わせて使用する医療機器」

本品は、以下の製品と併用して使用します。

・サイザー

販売名カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁マグナマイト

ラルEASE ThermaFix Process用サイザー（モデル1173B、モデル

1173R） 届出番号13B1X00231000040

・ハンドル

販売名 サイザー用ハンドル（モデル1111、モデル1117） 届

出番号13B1X00231000005

販売名MISハンドル（モデル1126） 届出番号13B1X00231000011

販売名カーペンターエドワーズマグナマイトラル用ハンドル

（モデル1173） 届出番号13B1X00231000041

使用前確認

本品は、グルタルアルデヒド溶液を入れたプラスチック容器を

シールした、無菌かつ発熱性物質がない状態で供給されます。

本品は側面の窓から温度表示器を確認できる箱に入っています。

温度表示器は、運送中に高温または低温状態にさらされていな

いか確認するためのものです。（製品の保管条件は【保管方法及

び有効期間等】の項を参照）

受領後すぐに温度表示器を確認します。箱の表示を参照し、「使

用可」となっていることを確認します。「使用可」の表示でない

場合は、その生体弁は使用せずに、弊社営業担当者まで連絡し、

返品または交換します。

注意：生体弁は生物由来製品であり、取扱いや環境条件の影響

を受けやすいため、製品を返品する場合は、受領したと

きと同じ状態で返品してください。

サイジング

医師が必要と判断した病変や損傷のある弁尖と周辺組織を、

外科的に取り除きます。

1.

縫着輪を確実に固定するため、弁輪から全ての石灰化した組

織を外科的に取り除きます。

2.

注意：石灰化した組織が本品の弁尖に当たり損傷を与える可

能性があるため、患者の弁輪から石灰化した組織を適

切に取り除いてください。

「組み合わせて使用する医療機器」に記載の本品専用のサイ

ザーを使用して、患者の弁輪のサイズを測定します。オー

バーサイジングに注意して、適したサイズの生体弁を選びま

す。

3.

注意：サイザー／ハンドルのプラスチック部分はX線不透過性

ではないため、破損した場合、X線画像診断装置による

探索はできません。

注意：他のサイザーを使用すると、適切な生体弁の選択がで

きない可能性があります。

注意：植え込み対象患者に適合する弁を選ぶ際には、最善の

血行動態が得られるよう、人工弁のサイズに関連して

患者の弁輪サイズ、年齢、身体的条件を考慮してくだ

さい。

バレルサイザー（モデル1173B）を用いてサイジングを行うと

きは、サイザーの円筒部を患者の弁輪に通過させます（図3）。

僧帽弁の弁輪にサイザーを挿入します。バレルサイザーは常

に弁輪に無理なくフィットするようにします。

4.

レプリカサイザー（モデル1173R）を用いてサイジングを行う

ときは、サイザーの円筒部を患者の弁輪に通過させ、生体弁

の縫着輪を模しているサイザーのリップ部を弁輪の上部に乗

せます（図2）。

プレジェット付き縫合糸によるマットレス縫合法を用いる場

合や、弁尖または弁下部組織を温存する術式の場合は、弁輪

のサイズが小さくなり、植え込み可能な生体弁のサイズが小

さくなることがあります7)。これらの術式の場合は、生体弁の

オーバーサイジングを回避するため、縫合糸を弁輪に掛けた

後にサイジングすることを推奨します。

5.
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植え込み最中にテンティングシステムにより広がった自己の

腱索は、ホルダを取り外した後に元の位置に戻りステントに

絡み、弁尖を巻き込んで機能を損なう可能性があります。サ

イジングの際は、弁下部組織を確認できるよう透過性の良い

素材でできたレプリカサイザーおよびバレルサイザー（モデ

ル1173R、1173B）を用いてステントの位置に腱索がないこと

を確認します。

6.

注意：ステントポストによる腱索の絡みを避けるため、弁下

部組織の温存手技を用いる際は特に注意してください。

取扱いおよび準備方法

本品は、スクリューキャップの上にシールをしたプラスチッ

ク容器に滅菌された状態で入っています。開封前に容器の破

損（例：容器や蓋のひび）、漏れ、シールの欠損や破損がない

か注意深く確認します。

1.

注意：生体弁の容器は、植え込むことが確実になるまでは決

して開けないでください。これはグルタルアルデヒド

溶液だけでは完全には汚染が防げないことから、汚染

のリスクを小さくするためです。

注意：生体弁とグルタルアルデヒド溶液は滅菌済みです。容

器の外側は滅菌されていませんので、絶対に清潔野に

置かないようにしてください。

容器のシールを外して、蓋を反時計回りに回して開けます。

弁を完全に浸す十分な量の保存用グルタルアルデヒド緩衝溶

液が容器に入っていることを確認します。容器内の弁やその

構成品は汚染を防ぐため無菌的に取り扱います。

2.

生体弁のホルダにハンドルを差し込む前に、モデル1117と

1173のハンドルのシャフトがまっすぐであることを確認しま

す。

3.

ハンドルのねじ山とトライセントリックスホルダのねじ穴が

適切に噛み合うように差し込み、抵抗を感じるまでハンドル

を時計回りに回転させて確実に取り付けます。その後、容器

からアセンブリ全体（プラスチック製のスリーブ、クリップ、

ホルダ全体および生体弁）を取り出します。プラスチック製

のスリーブはクリップに緩くセットされているため、容器内

にプラスチック製のスリーブが残る場合もありますが、トラ

イセントリックスホルダの使用に影響はありません。

4.＊＊

注意：保護していない鉗子で生体弁を持たないでください。

また、弁尖組織に損傷を与える可能性があるため、器

具を用いて弁尖組織を持たないでください。非常に小

さな穿孔でも、時間の経過と共に生体弁の機能に重大

な影響を与える可能性があります。

注意：ハンドルは「組み合わせて使用する医療機器」に記載

の本品専用のハンドルを使用してください。

注意：一旦装着したハンドルは、生体弁を弁輪へ落とし込む

までホルダから外さないでください。

プラスチック製のスリーブまたはクリップを握って（図4a、

4b）、白いホルダポストがロック解除の位置に来るまで回し続

けます（図5a、5b）。

5.

白いホルダポストがしっかり奥に配置されるまで、ゆっくり

とハンドルを押してください（図6）。ホルダポストが適切な

位置に達すると、カチッという音が聞こえます。3つのステン

ト頂上部がわずかに生体弁の中央方向に傾き、白いホルダポ

ストが、生体弁の中央部分から突き出されます。このとき、

弁尖に一時的にしわがよりますが、植え込み後、ホルダを取

り外したときに、通常の形に戻ります。

6.

注意：ハンドルに適切な力を掛けて押さないとトライセント

リックスホルダのテンティングシステムが固定されず、

縫合糸の巻き込みを防ぐことができなくなる可能性が

あります。適切な状態であることを常時確認し、青色

のアダプターと灰色のホルダの間に隙間がなく、ハン

ドルとポストの組立部が動かないことを確認してくだ

さい。

ハンドルを定位置まで完全に押し込んだ後、スリーブが付い

たままの状態の場合には、ハンドルを握り、スリーブをク

リップから引き離して取り外します（図7）。クリップはホル

ダから横にスライドさせて取り外します（図8）。スリーブと

クリップは両方とも廃棄します。

7.

本品の縫着輪には縫合糸でシリアル番号札が付けてあります。

このシリアル番号を容器および特定医療機器登録用紙に記載

されているシリアル番号と照合し、番号が一致していない場

合には、その生体弁は使用せずに返品します。植え込むこと

が確実になったら、この番号札と番号札に付いている糸を弁

から取り外します。

8.

注意：シリアル番号札を取り外すときに縫着輪の布を切った

り裂いたりしないように注意してください。

生体弁を滅菌生理食塩水で1分間洗浄します。約500mLの滅菌

生理食塩水に生体弁とホルダを完全に浸します。生体弁とホ

ルダが浸された状態で、洗浄中はゆっくりと容器を動かすか、

または生体弁をゆっくりと揺らします。新しい生理食塩水を

使用して、最低1分間同様の操作を繰り返します。実際に使用

するまでは、生体弁を生理食塩水の中に浸しておきます。

9.

注意：弁を保存溶液や滅菌生理食塩水以外の他の溶液、化学

3/6



物質、抗生物質などにさらさないでください。目視で

は確認できない不可逆的な損傷を弁尖組織に与える可

能性があります。

注意：グルタルアルデヒドは、皮膚、目、鼻および喉の炎症

や皮膚の感作を引き起こすことがあります。グルタル

アルデヒド溶液に長時間または繰り返し触れたり、長

時間その蒸気を吸うことは避けてください。十分に換

気されている場所でのみ使用してください。グルタル

アルデヒド溶液に触れた場合にはその箇所をすぐに水

で洗浄してください。目に入った場合には、すぐに診

察を受けてください。グルタルアルデヒドへの曝露に

関する詳細な情報については、エドワーズライフサイ

エンス社が提供するMSDS（Material Safety Data

Sheet）を参照してください。

注意：クリップやスリーブを付けたまま洗浄しないでくださ

い。

注意：タオル、リンネルなど糸くずや微粒子の元になるもの

に洗浄液または弁尖組織が触れないようにしてくださ

い。弁尖組織にそれらが付着する可能性があります。

注意：グルタルアルデヒド溶液の濃度を下げるため、本品を

植え込み前に滅菌生理食塩水で十分に洗浄してくださ

い。

注意：生体弁を回転または撹拌させている間、洗浄用容器の

底や側面に弁尖組織がぶつからないようにしてくださ

い。その他のものを洗浄用容器の中に入れないでくだ

さい。

生体弁の検査を、植え込みの直前に行います。10.

弁の植え込み

心臓弁置換手術は複雑で、その方法は多岐に渡ります。【警告】、

【禁忌・禁止】、【使用方法等】や【使用上の注意】に従い若干の

修正が必要となることがありますが、最終的な手術方法は各医

師が決定します。一般的には次の手順で行います。

他の僧帽弁用生体弁と同様に、プレジェット付縫合糸でマット

レス縫合します。プレジェットは弁輪の心房側または心室側に

付けます。

以下の注意を参考に、生体弁を適切な縫合方法で縫着します。1.

注意：生体弁を乾燥させないでください。弁尖組織の水分が

適切に維持されなかった場合、生体弁の機能不全に繋

がる可能性があります。手術野では高い温度や強い照

明にさらされるので、植え込み手技の間、生体弁を

湿った状態に維持するため、生体弁の両側を滅菌生理

食塩水で頻繁に湿らせてください（1～2分ごとに湿ら

せることを推奨します）。

注意：フレームは柔軟性に富んでいます。ステントの折れ曲

りや変形により、生体弁機能不全（逆流、血行動態の

変化、弁尖のゆがみ）を起こさないよう十分注意して

ください。オーバーサイジングは絶対にしないでくだ

さい。

注意：弁尖が折れ曲がったり弁口がゆがんだりするのを防ぐ

ために、弁輪と人工弁の縫着輪の縫合間隔が一致する

よう十分注意してください。

縫着輪には円周状の黒いスーチャーガイドがあります。縫着

輪に縫合糸を掛ける際は縫着輪のスーチャーガイドの外側に

縫合糸を抜き、縫着輪にまっすぐ掛けることによって縫合糸

の通過抵抗は少なくなります。なお、生理食塩水を用いると

一層縫合糸の通過抵抗は少なくなります。

2.

注意：機械弁とは異なり、ステント部分は柔らかく、針の刺

入を防ぐことはできません。縫着輪に針を通す際には、

ステント側面への針の刺入を防ぎ、弁尖組織への損傷

を防ぐために細心の注意を払ってください。

注意：生体弁を弁輪に落とし込む際、交連部の周りで縫合糸

がループ状になったりひっ掛かったりすることによっ

て、生体弁の機能が損なわれないように注意してくだ

さい。

＊＊

注意：本品のステントは左右対称で等間隔ですが、縫着輪は

生体弁の植え込み位置を特定させるデザインになって

います。縫着輪の黒いスーチャーマーカー間のサドル

シェイプ部を、弁輪前尖側の交連間に位置させ、左室

流出路をまたぐように植え込んでください。

注意：長期の血行動態性能を損なうおそれがあるため、ステ

ントポストが左室流出路に干渉しないよう注意してく

ださい。

縫着輪のスーチャーマーカーは弁の適切な向きを決める補助

の役割があり、典型的な交連部間の距離を示していますが、

交連間の距離は患者個人によって異なります。縫着輪の左側

の2本の黒いマーカー糸は一針目の位置を示しており前交連部

にくるようにします。右側の1本の黒いマーカー糸は後交連部

の辺りにくるようにします。3本目のステントは後尖の中心辺

りに位置します。

3.

弁尖を巻き込むスーチャーループの可能性を低減するため、

縫合糸にしっかりとテンションを掛けて生体弁を弁輪に落と

し込みます。トライセントリックスホルダが適切な状態にあ

るとき、ステントは内側に倒れるため、縫合糸がステントポ

ストの外側かつ縫着輪の正しい位置を通る助けとなります。

4.

注意：縫合糸による弁尖の巻き込みのリスクを低減させるた

め、常にトライセントリックスホルダを適切な状態に

してください。適切な状態にあるとき、ホルダは固定

され、ロックされた状態になります。

注意：弁機能の妨げとなる、生体弁のステント周辺でのスー

チャーループやひっ掛かりを回避するため、全ての結

紮が完了するまで、トライセントリックスホルダに過

度に横からの力がかからないようにし、トライセント

リックスホルダが適切な状態であるようにしてくださ

い。もしホルダを残すことによって術者の視界が遮ら

れる場合は、3つのステントに対応する縫合糸を結紮し

てから、3つの緑のホルダ保持糸を切ってホルダを取り

外してください。3つのステントに対応する縫合糸を結

紮する前にホルダ保持糸を切ってしまうと、スー

チャーループのリスクを低減することができません。

＊＊

ハンドルは縫合糸の結紮をする前に、必ず青いアダプターと

一緒に取り外します。生体弁が弁輪内にとどまるように、先

端が保護されている鉗子や手術用手袋をはめた手でホルダを

押さえながら、青いアダプターについている緑の保持糸を外

科用メスまたはハサミで切断してハンドルと青いアダプター

一式を取り外します（図9）。

5.

注意：灰色のホルダレッグの位置で弁輪に掛けた糸を結紮し

ないように注意してください。結紮前に、結紮する2本

の糸をしっかり引っ張り、弁尖を確認してください。

この操作中に弁尖の変形や動きが見られた場合には、

ステントポストへのスーチャーループが考えられます。

ホルダを取り外す前後において常に糸にテンションを

掛け、糸が絡んで弁尖を巻き込まないようにしてくだ

さい。糸の絡みはスーチャーループや絡みを引き起こ

す可能性があります。ホルダを取り外した後に、外科

用鏡を使用してステントポストを調査し、縫合糸がス

テントポストに絡んでいないか確認することを推奨し

ます。

注意：結紮を行う場合には、縫合糸の端が弁尖組織に当たら

ないように縫合糸を結び目の近くで切ってください7)。

ホルダの取り外し

縫合糸の結紮後に、以下の手順でトライセントリックスホルダ

一式を取り外します（図10）。
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下図のように外科用メスまたはハサミを用いて、ホルダ表面3

か所の緑の保持糸をそれぞれ切断します。

1.

注意：保持糸の一部が心室内に落下するおそれがあるため、

ホルダと弁の間の保持糸を決して切断しないでくださ

い。

注意：保持糸を切断するときに、ステントや柔らかい弁尖組

織を切ったり、損傷を与えたりしないようにしてくだ

さい。

ホルダの3か所の保持糸を適切に切断したら、先端が保護され

ている鉗子や手術用手袋をはめた手でトライセントリックス

ホルダをつかみ、ホルダについている全ての保持糸も含め、

ホルダ一式を生体弁から取り外します。

2.

手術後、ホルダは廃棄します。3.

【使用上の注意】＊＊
＊

使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

以下の患者に関しては石灰化による生体弁劣化が加速される可

能性があります。

カルシウム代謝異常のある患者（例：慢性腎不全、上皮小体

亢進症）

1.

カルシウムを含有する薬物治療を長期間行っている場合2.

カルシウム摂取量が多い患者3.

重要な基本的注意

MRI安全性情報1.

非臨床試験により、カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体

弁マグナマイトラルEASE ThermaFix Process（モデル

7300TFXJ）はMR Conditional（MRでは条件付）と判断されま

した。次の条件下で、植え込み後の患者が安全にMRI検査を受

けることができます。

－3T以下の静磁場

－空間傾斜磁場：3000 gauss/cm未満＊＊

－通常操作モードで、2.0W/kgの最大全身平均比吸収率

（SAR）の磁束密度

＊＊

上記の条件にて、15分間のMRの照射で、2.3℃以下の温度上昇

が予想されています。

＊＊

非臨床試験において、3TのMRI装置で画像アーチファクトを測

定しました。グラジェントエコー法の画像では留置部位から

最大約36mm、スピンエコー法の画像では留置部位から最大約

11.5mmの位置までのびており、一部または完全に内腔を覆っ

ていました。

＊＊

（自社担保データに基づく）＊＊

保管方法の項に記載の保管温度を逸脱した場合、組織に損傷

を与える可能性があるため使用しないでください。

2.

ステントやスーチャーループジャミングを確認するための外

科用鏡を除き、診断用カテーテル、経静脈ペーシング用リー

ドや他の手術器具は弁尖組織に損傷を与える可能性があるた

め、本品に通さないでください。外科用鏡等の手術器具を本

品に通す場合は、弁尖組織への損傷を避けるため細心の注意

を払ってください。

3.

生体弁関連の有害事象、特に材料の劣化に関連した不具合・

有害事象を診断し、適切に管理できるように、医学的なフォ

ローアップ（少なくとも年に一度の診察）を注意深く継続す

ることを推奨します。

4.

生体弁植え込み患者は禁忌がない限り、植え込み後の初期治

癒期間中、患者一人一人の状態に基づいて、医師が必要と判

断した期間は、抗凝固療法を継続して行ってください。左心

房拡張、または以前に洞調律が失われたことや心房壁の石灰

5.

化、血栓、心房細動、心房粗動の既往がある患者に対しては

長期の抗凝固剤の使用および／または抗血小板治療を検討し

てください8)。

生体弁植え込み後の患者は、菌血症になるリスク（歯科治療

を受ける等）にさらされているため、人工弁感染の可能性を

低くするために、予防的抗生物質治療を受ける必要がありま

す。このため患者に予防的な抗生物質治療について説明して

ください。

6.

医師は、患者に、他科の診察を受ける際は僧帽弁位に生体弁

が植え込まれていることを伝えるよう指導してください。

7.

開放支柱構造の僧帽弁用生体弁を植え込んだ患者に心臓マッ

サージを行うと、開胸の有無に関係なく心室穿孔のリスクが

高くなりますので注意してください。また、人工心肺停止後

の膨張した心臓を持ち上げたり、屈曲したり、手で圧縮した

りすると、交連の支柱が心内膜を通して押され、解離血腫を

つくり出血がコントロールできなくなります。

8.

患者弁輪の補強材料を併用せざるを得ない場合は、本品に損

傷またはテンションによるゆがみを与えないように細心の注

意を払ってください。

9.

本品は地理的に限定された農場で厳重な管理の下に飼育され

た米国産または豪州産のウシの心のう膜を用いて製造された

ものです。原材料であるウシ心のう膜は、WHO（世界保健機

構）／EMA（欧州医薬品庁）により伝達性海綿状脳症（TSE）

感染の危険性が低い組織に分類されています。弊社が認証し

たウシ群（農場・と畜場）のみから心のう膜を採取し、感染

性因子およびウイルスに対して生物学的に安全であるように

製造・滅菌しています。本品の使用・植え込みによりTSEがヒ

トに感染したとの報告はありません。したがって本品がTSEの

感染源となる危険性は極めて低いと考えられますが、理論的

には完全に否定し得ないので、本品の利点とリスクを十分に

評価した上で患者への説明を考慮してください。

10.＊＊

生体弁の使用は、時には死に至る重篤な不具合または有害事

象を併発することがあります。植え込まれた生体弁に対する

患者個々の反応による、または構成部品（特に生物由来）の

物理的、化学的変化による不具合・有害事象が、様々な時期

（数時間または数日後）に発生することもあり、再手術や弁置

換の必要が生じることがあります。

11.

不具合・有害事象

重大な不具合

本品の使用に関連する不具合としては、スーチャーループ

ジャミング、弁がゆがんだ状態で植え込まれたために起こる

機能不全、コバルト・クロム・ニッケル合金製ワイヤーステ

ントの破損、パンヌスおよび自己組織の増殖、または弁の構

成部品の物理的、化学的劣化による機能不全などがあります。

組織劣化には感染、石灰化、弁尖の肥厚、穿孔、変性、縫合

糸による擦過傷、器具による傷、ステントポストからの弁尖

離脱が含まれます。

重大な有害事象

本品の使用に関連する有害事象としては、弁の機能不全によ

る狭窄または閉鎖不全、弁周囲逆流、心内膜炎、局所性およ

び／または全身性の感染、溶血、血栓塞栓症、血栓による閉

塞、抗凝固療法に関連する出血性合併症、ステントポストに

よる心室穿孔があります。

臨床的な症状としては、異常な心雑音、息切れ、運動不耐症、

呼吸困難、起坐呼吸、貧血、発熱、不整脈、出血、一過性脳

虚血発作、脳卒中、麻痺、低心拍出量、肺水腫、うっ血性心

不全、心不全、心筋梗塞として現れます。

また、本品の使用に関連する有害事象としては以下のものが

発生するおそれがあります。

狭心症、不整脈、心内膜炎、局所性および／または全身性の

感染、心不全、溶血、溶血性貧血、出血、心筋梗塞、弁尖の

エントラップメント（インピンジメント）、非構造的劣化、パ
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ンヌスの増殖、弁周囲逆流、逆流、構造的劣化、血栓、脳卒

中、血栓塞栓症

これらにより以下の事象に繋がるおそれがあります。

・再手術

・摘出

・不可逆的な障害

・死亡

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

以下の患者に関しては安全性および有効性が確立されていませ

ん。

・妊産婦

・授乳婦

・小児、青少年または若年成人［石灰化による生体弁劣化が加

速される可能性があるため］

20歳以下の患者に生体弁を使用したときの安全性と有効性を証

明した臨床データはありません。したがって若年患者への使用

は慎重な考慮が必要と考えられます。生体弁についての文献で、

20歳以下の患者では弁尖の石灰化の発生率が高い傾向にあるこ

とが報告されています9,10,11,12,13）。

その他の注意

変性（例：嚢胞性中膜壊死、マルファン症候群）による大動

脈瘤の患者、重度の全身性高血圧症の患者、患者の予想生存

年数が本品の耐久年数より長いと予想される場合に関しては

安全性および有効性が確立されていません。

1.

生体弁の使用は、時には再弁置換や死に至るような重篤な不

具合・有害事象を併発することがあるため、各患者には、術

前に本品のリスクとベネフィットについて十分説明してくだ

さい（不具合・有害事象の項参照）。

2.

本品（モデル7300TFXJ）の植え込みには特別なトレーニング

を必要としません。本品の植え込み方法は他の僧帽弁用生体

弁と同様です。

3.

本品には患者登録用の特定医療機器登録用紙が添付されてい

ます。弊社生体弁が使用された場合は、特定医療機器トラッ

キング制度に基づいて、患者の同意を得た上で、本品に添付

されている特定医療機器登録用紙に必要事項を漏れなく記入

し、製造販売承認取得者等用控（ピンク）を弊社まで返送し

てください。また、医療関係者用控（青）を保存し、特定医

療機器利用者控（黄）を患者へお渡しください。なお特定医

療機器登録用紙には、生体弁の外箱およびシリアル番号札に

記載されているシリアル番号が印字されています。本品が廃

棄された場合、または以前植え込まれた弊社製品が摘出され

た場合には、製造販売承認取得者等用控にその旨を記入の上、

返送してください。

4.

弊社では、カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁マグナ

マイトラルEASE ThermaFix Processの臨床材料を解析のため

回収しています。摘出された生体弁の回収に関しては弊社営

業担当者まで連絡してください。摘出した生体弁は、摘出後

すぐに10％ホルマリン溶液や2％グルタルアルデヒド溶液等の

組織固定液に入れて、弊社に返送してください。その場合、

冷蔵の必要はありません。要望により、解析完了時に所見を

まとめた報告書を提供いたします。

5.

【保管方法及び有効期間等】＊

保管方法

本品は10℃から25℃の乾燥した場所に保管してください。

有効期間

ラベルに記載（自己認証による）
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