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機械器具 47 注射針及び穿刺針 

管理医療機器 吸引式組織生検用針キット （12734020） 

Eviva Breast Biopsy システム 
再使用禁止 

 

【警告】 

・製造販売業者が認める製品とのみ併用すること。本品と互換性が

ない製品の併用は、使用者や患者に予期しない結果をもたらした

り障害を与えたりする可能性がある。 

 

【禁忌・禁止】 

＜使用方法＞ 

・再滅菌禁止 

・再使用禁止 

・本品は診断のためにのみ使用すること。 治療に使用することは

意図していない。 

・本品はMRIガイド下で使用しないこと。 

 

＜適用対象＞ 

次の患者には使用しないこと。 

・出血性疾患を有する患者、抗凝固療法を受けている患者。合併症

を発症する危険性がある。 

・採取した組織の経皮的除去に伴う合併症のリスクがより高いと医

師が判断した患者。 

 

【形状・構造及び原理等】 

<形状> 

本品は「ATEC システム」と併用する。 

本品はステレオタクティックによる画像ガイド下で用いられる。 

 

1. ハンドピースシステム 

 
ハンドピースカニューラ寸法表 

製品コード G 開口部(mm) 有効長(mm) 

EVIVA 0910-12 

9 

12 97 

EVIVA 0910-20 20 
101 

EVIVA 0910-12T 12 

EVIVA 0913-12 12 
126 

EVIVA 0913-20 20 

EVIVA 0913-12T 12 126 

EVIVA 1210-20 
12 20 

101 

EVIVA 1213-20 126 

 

 

2. 付属品 

 

(1) イントロデューサ 

 
(2) スタイレット 

 
(3) ニードルガイド             (4) ティシュフィルタ 

 
(5) アダプタ 

 
 

ニードルガイドホルダ   スタイレットブラケット   ブッシング 

 
 

＜組成＞ 

ステンレス鋼、シリコーン油、ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネー

ト、シリコーン、ポリエーテルブロックアミド、ポリプロピレン、ポリアミド 

 

ハンドピースシステムにはフタル酸ジ-2‐エチルヘキシル（DEHP）を含む

ポリ塩化ビニルを使用している。 

 

＜原理＞ 

本品はATECシステムに接続し、操作を行う。生検針内を陰圧にすること

により、組織をハンドピースカニューラ開口部に吸引し、内筒が空気圧モ

ータにより高速回転しながら前進し、組織を切除する。切除した組織を吸

引し、ティシュフィルタ内に収集する。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は乳房の生体組織を採取するために使用する。 

 

【使用方法等】 

1. 使用前準備 

(1) ATECシステムのキャニスタホルダに組み立てたキャニスタを置き、

バキュームラインをバキュームポートに接続する。 

(2) 生食チューブのクリアセクションは、ATECシステムの生食ピンチバ

ルブに挿入し、生食スパイクは生食バックに接続する。ハンドピース

システムの各コネクタをATECシステムのポートとキャニスタのバキュ

ームポートに接続する。 

(3) ハンドピースシステムには、併用する画像診断装置に合わせた適切

なアダプタを装着する。 

(4) 薬液を注入する場合は、Yバルブにシリンジを接続して注入する。 

(5) ATECシステムの電源スイッチをオンにする。初期設定の[Biopsy]モ

ードになる。 

(6) リモートバルブのグリーンボタンが完全に押されていることにより、

ハンドピースシステムがファイア後の位置にあることを確認する。（フ

ァイアをするハンドピースのみに該当する。） 

 

フィルタチャンバ 
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(7) [Setup]ボタンを選択し、ハンドピースシステムの準備を行う（開口部

から生理食塩液を目視で確認できる）。吸引機能が働いていることを

確認する（[Vacuum Ready]インジケータが緑色に点灯する）。十分な

吸引が掛かっていない場合は、[Vacuum Ready]インジケータが点滅

する。もし、点滅していたら、取扱説明書のトラブルシューティングを

参照する。 

(8) [Test]ボタンを選択し、一連の生検の過程が機能するかを確認する

（ATEC システムが自動的に[Biopsy]モードになる）。もし、[Return 

to Setup]インジケータや[Retest Handpiece]インジケータが点滅した

ら、取扱説明書のトラブルシューティングを参照する。 

(9) リモートバルブのホワイトボタンを押し、ハンドピースシステムをプレ

ファイアの状態にする（図1を参照）。そして、リモートバルブのグリー

ンボタンを押し、ハンドピースカニューラの外筒がポストファイアに進

むことを確認する。 

 
図1: リモートバルブ（プレファイアポジション） 

 

2. 使用中の操作 

(1) 採取する病変を特定する。 

(2) 穿刺部位に必要な処置を施す。 

 

＜ファイア機能付きハンドピースシステム(開口部20mm, 12mmタイプ)＞ 

①ハンドピースシステムを注意深くトレイから取り出す。 

②保護カバーを取り外す。 

③イントロデューサをトレイから取り出し、注意深くハンドピースカニュ

ーラに装着する。 

④ リモートバルブを操作する前に、ATEC システムが[Biopsy]モード

になっていることを確認する。ATEC システムが[Biopsy]モードに

なっていない場合は、ハンドピースシステムをプレファイアの状態

にしようとしても適切に機能しない。 

⑤ リモートバルブを押し、ハンドピースシステムをプレファイアの状態

にする（図1を参照）。ハンドピースシステムがプレファイア状態に

あるとき、ATEC システムは電源が入り、ポストファイア状態に移

動することを防ぐために[Biopsy]モードになっている。 

⑥ ハンドピースシステムとイントロデューサをクリック音がなるまでア 

ダプタをスライドさせる。ハンドピースはしっかりとロックされると、 

アダプタ上でスライドしなくなる。 

⑦ 画像診断装置で設定された適切なプレファイアの位置にハンドピ

ースシステムを進める。 

⑧ リモートバルブのグリーンボタンを完全に押しきることによりハンド

ピースカニューラの外筒がファイアされる。外筒は製品のラベルに

表示されたストローク幅の距離まで前進する。 

 

＜ファイア機能なしハンドピースシステム(開口部12mm)＞ 

① トレイからスタイレットを取り出し、保護カバーを取り外す。 

② スタイレットをスタイレットブラケットに取り付ける（図2を参照）。 

 
図2 

 

③ イントロデューサをトレイから取り出し、注意深くスタイレットに装着

する。 

④ 組み立てたスタイレットブラケットをアダプタにスライドさせて進め

る。スタイレットブラケットをさらに進め、ブラケットとイントロデュー

サをクリック音がなるところでロックする。 

⑤ 画像診断装置で設定された適切なプレファイアの位置に進める。 

⑥ スタイレットブラケット後方にあるボタン（リリースボタン）を押しな

がら、体内から抜去し、アダプタからスライドさせて取り外す。イン

トロデューサはアダプタと体内に残される。 

⑦ ATEC システムが[Biopsy]モードになっていることを確認する。 

⑧ イントロデューサの中にブラントチップタイプのハンドピースカニュ

ーラを入れながら、クリック音が鳴りロックされるまで、ハンドピー

スシステムをアダプタにスライドさせて進める。 

 

 

(3) フットスイッチを踏むと組織採取が開始する。生検の手技中は、刺入

されたハンドピースカニューラの位置が動かないようにする。足をフ

ットスイッチから離すと、連動して組織採取中の手順が完了して止ま

る。 

(4) ハンドピースカニューラ外筒の開口部の向きを変えるときは、サムホ

イールを回転させる（図3を参照）。 

  目的部位の組織採取が終わるとATEC システムの音が鳴り、サムホ

イールを次に採取したい向きに回す。クロックポジションインジケータ

の数字とサムホイールのラインは、開口部の位置を示している。 

 
 

(5) 生検部位の環流と吸引、ハンドピースシステムの組織を取り除くとき

は、[Lavage]モードを選択する（このとき、フットスイッチを踏む必要

はない）。 

(6) 生検部位に吸引を掛けるときは、生食ラインを空気中に開放するた

めにYバルブのルアーロックを外すと持続して吸引が掛かる。 

(7) ティシュフィルタから検体を回収するためにはフィルタチャンバを取り

外す。もし、出血が多いときは、[Biopsy]モードの状態にしておく。こ

のことにより開口部は閉じた状態になり、生検部位からの出血を防

止できる。 

(8) 生検部位からハンドピースシステムを抜去する前に開口部を閉じる

ために、ATEC システムを[Biopsy]モードにする。 

(9) リアラッチを持ち上げ、スライドさせながら後退させて、ハンドピース

をアダプタから取り外すと、イントロデューサのみ残される。イントロ

デューサはアダプタに装着され、体内に残されている。 

(10) ATEC システムの電源をオフにする。 

(11) 植込み型病変識別マーカを留置するために適切な添付文書を参

照する。 

(12) イントロデューサのクリックを外しスライドさせながら後退させてア

ダプタから取り外してイントロデューサを抜去する。 

(13) 全ての使用した又は未使用の構成品を適切に廃棄する。 

(14) 必要に応じて、適切にアダプタを洗浄し消毒する。 

 

【使用上の注意】 

1.重要な基本的注意 

・ハンドピースシステムがプレファイア位置にあるとき、ポストファイア

位置に移動することを防ぐために、ATEC システムは[Biopsy]モード

で電源を入れる必要がある。ハンドピースシステムが [Setup]、 

[Test]、[Biopsy]、[Lavage]、又は[Manual Aspiration]を実行するには、

ポストファイア位置になければならない。 

・不慮なファイアを避けるため、ハンドピースとリモートバルブの間のチ

ューブを切断しないこと。 

・豊胸手術を受けた患者には専門的な医師による判断をすること。 

・本品の針部は、術者及び他の器具と接触させないこと。 

 

2.不具合･有害事象  

可能性のある合併症は、組織採取のための経皮的除去/生検手技

に関連する合併症である。その発生は生検部位の周辺領域に限定

され、血腫・出血・感染・治癒しない創傷・疼痛及びハンドピースシス

テムを乳房から抜去する際にハンドピースシステムに組織が付着す

ることも含む。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

有効期間：2 年間（有効期間は直接の包装に記載） 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：ホロジックジャパン株式会社 

TEL：03-5804-2340 

 

外国製造業者：ホロジック社（米国） 

Hologic, Inc. 

 

 

サムホイール 

クロックポジションインジケータ イントロデューサ 

リアラッチ 
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スタイレットブラケット アダプタ 
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ホワイトボタン 


