
添付文書  

2025 年 9月作成 （第 1 版） 医療機器届出番号：27B3X00352000001 

機械器具７４ 医薬品注入器 

一般医療機器 単回使用輸液容器(35127000) 

ステリバイアル30mL 広口 白 

再使用禁止 
 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1.保管方法 

水濡れ、直射日光、多湿を避けて保管すること。 

 

【形状・構造及び原理等】 

 
血液、体液等に直接又は薬液等を通じて間接的に接触する原材料は下記の

とおり 

・バイアル：ホウケイ酸ガラス 

・ゴム栓：ブチルゴム 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、濾過された一定量の注射薬を投与前に一時的に保管するために用

いるゴム栓付きのガラス製容器である。本品は単回使用である。 

 

【使用方法等】

使用方法 

1. 包装から本品を取り出す。 

2. 本品のアルミキャップを外す。 

3. 注射針のついたシリンジを用いて、医薬品の入った薬液容器からシリンジ

に薬液を充填する。（注射針、シリンジ、薬液容器は本品には含まない） 

4．3.の薬液の入ったシリンジの針を本品のゴム栓に穿通し、シリンジに充

填した薬液を移す。 

5．本品に充填した薬液は、当該の医薬品の添付文書にしたがって投与す

る。 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

1. ゴム栓に針を刺すときは真っ直ぐ刺通すること。［コアリングによる容

器内異物の原因となる。］ 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

1) 使用前及び使用中は本品の破損等について確認すること。 

2) 本品にひび割れ等の異常が確認された場合は、直ちに使用を中止し新

しい製品と交換すること。 

2. 有効期限 

包装の使用期限欄を参照のこと 。

有効期間：3 年（自己認証による） 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 

業者名：岩田硝子株式会社 

住 所：大阪府門真市向島町 4-11 

 

製造業者： 

業者名： 岩田硝子株式会社 

住 所： 大阪府門真市向島町 4-11 
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【禁忌・禁止】 

1. 再使用禁止。 



 


