
                            

2021 年 12 月（第 1 版）                            認証番号： 303ALBZX00034000 

 

機械器具 34  医療用刀 

管理医療機器   単回使用メス用刃   JMDN：37445000 

マイクロサージェリー剥離子 
再使用禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

・本品に感作又は金属アレルギー反応を示す患者に使用

しないこと。 

・本品は再使用禁止。 

 

 

２．重要な基本的注意  

本品の使用により感作又は金属アレルギー反応が表

れる可能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使

用を中止し、専門医の診断を受けさせること。  

 

【保管方法及び有効期間等】 

（保管方法） 

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保

管・管理すること。 

 

（有効期間） 

容器に記載されている使用期限までに使用すること。 

（使用期限は自己認証当社データ  による。 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

１．型番 

ＵＳＭ ６３００、ＵＳＭ ６３１０、ＵＳＭ ６４００、 

ＵＳＭ ６７００、ＵＳＭ ６９００、ＵＳＭ ６９１０ 

Ｎ ６９００ 

 

２．原理 

 本品は、専用ハンドルに取り付けて使用する単回

使用の外科器具（メス用刃）である。下方に押し付

けるように動かして細胞を切り通すことができる。 

 

３．原材料 

 ステンレス鋼 

 

【使用目的又は効果】 

外科的手術、切離並びに検査・研究用試料及び物体の

切断に使用する。 

 

【使用方法等】 

（使用方法） 

①術式及び使用部位に適した形状を選択する。  

②包装から本品を取り出し専用ハンドルに装着する。  

③下方に押し付けるように動かし使用する。  

④使用後はハンドルから取り外し、適切に廃棄する。 

 

（使用方法に関連する使用上の注意）  

使用前に高圧蒸気滅菌をすること。  

 

〈専用ハンドル〉 

 ・ミラー /スカルペルハンドル   

(届出番号：13B1X00005000071） 

 

【使用上の注意】 

１．使用注意 

①誤って手等を切らないように注意すること。  

②本品がハンドルに確実に装着されていることを

確認してから使用すること。 

③本品が破損した場合、破片が体内に残らないよう

に注意すること。 
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【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 

製造販売元：  

住   所：〒110-8507 

      東京都台東区上野 7-6-9 

 

お問い合わせ先 

 器材部  

 電 話 番 号：03-3845-2931 

 ＦＡＸ番号：03-3841-8204 

 

製 造 元： サージスター社（アメリカ合衆国） 

         Surgistar Inc. 

 

 


