
ＺＥＮ ユニバーサルセメント

歯科材料05　歯科用接着充填材料
管理医療機器　歯科接着用レジンセメント　70836002

医療機器認証番号：305AKBZX00052000

【禁忌・禁止】
・本材又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏
症の既往歴のある患者には使用しないこと。
・ミキシングチップおよびエンド用ミキシングチップは再使用禁止。
［感染のおそれがあるため］
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ａ．ＺＥＮ ユニバーサルボンドの添付文書に従い、補綴装置の被着
面及び窩洞・支台歯をＺＥＮ ユニバーサルボンドで処理します。

ｂ．プランジャーを操作してペーストを押し出し、気泡を巻き込まない
ように補綴装置の被着面または窩洞・支台歯に塗布します。

ｃ．補綴装置を窩洞、支台歯またはインプラントアバットメントに装着
し、補綴装置が動かないように押さえた状態で保持します。

5）下記（①または②）のいずれかの方法で余剰セメントを除去します。 
①余剰セメント1カ所につき2～3秒間光照射を行った後、補綴装置が動
かないように押さえながら、半硬化したセメントを探針等で除去します。
②補綴装置の装着から3～4分後（37 ℃）、補綴装置が動かないよう
に押さえながら、半硬化したセメントを探針等で除去します。

6）下記（①または②）のいずれかの方法で最終硬化します。
①光を通す補綴装置の場合には、補綴装置全体およびマージン部に
各面10秒間光照射を行います。
②光を通さない補綴装置の場合には、マージン部に各面10秒間光照
射を行い、補綴装置の装着時点から10分以上保持し化学硬化さ
せます。

3.歯科用コアの接着
1）通法に従い、根管形成および根管充填を行った後、築造窩洞を形成
します。
2）通法に従い、歯科用コアの前処理を行います。 
3）下記（①または②）のいずれかの方法でセメントを適用します。
①自己接着性セメントとして使用する場合 
（接着面が歯質、金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系
セラミックスの場合）
a.プランジャーを操作してペーストを押し出し、気泡を巻き込まない
ように築造窩洞に塗布します。 
b.ペーストを塗布したコアまたはポストを、気泡が入らないように軽く
揺すりながら築造窩洞に挿入し、押さえた状態で保持します。

②接着性セメントとして使用する場合 
（接着面が歯質、金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系
セラミックス、レジン系材料の場合）
a.ＺＥＮ ユニバーサルボンドの添付文書に従い、築造窩洞および
コアをＺＥＮ ユニバーサルボンドで処理します。
b.プランジャーを操作してペーストを押し出し、気泡を巻き込まない
ようにコアに塗布します。 
c.ペーストを塗布したコアを、気泡が入らないように軽く揺すりながら
築造窩洞に挿入し、押さえた状態で保持します。

4）下記（①または②）のいずれかの方法で余剰セメントを除去します。
①余剰セメント1カ所につき2～3秒間光照射を行った後、コアが動か
ないように押さえながら、半硬化したセメントを探針等で除去します。
②コアの装着から3～4分後（37 ℃）、コアが動かないように押さえなが
ら、半硬化したセメントを探針等で除去します。

5）下記（①または②）のいずれかの方法で最終硬化します。
①光を通すコアの場合には、コア全体およびマージン部に各面10秒間
光照射を行います。
②光を通さないコアの場合には、マージン部に各面10秒間光照射を
行いコアの装着時点から10分間以上保持し化学硬化させます。

6）支台歯形成を行い、支台築造を行います。

光照射器
ＺＥＮ ユニバーサルセメントに使用する光照射器に要求される性能は下記
の表3のとおりです。

例えば、「ペンキュアー2000」［製造販売元：株式会社モリタ製作所］
※適正な重合条件でご使用して頂くために、現在ご使用の歯科重合用照
射器の添付文書等をお読みください。

※1 光量1,000mW/cm2の歯科重合用照射器（例えば、「ペンキュアー
2000」［製造販売元：株式会社モリタ製作所］）を使用した場合。

※2 適正な重合条件でご使用して頂くために、現在ご使用の歯科重合用
照射器の添付文書等をお読みください。

余剰セメントの除去までの時間
本材が半硬化するまでの時間は、周囲の環境や温度により異なります。
余剰レジンの除去時間の目安は表4のとおりです。
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１．シリンジおよび付属品の準備
1）シリンジのキャップを反時計回りに90度回転させて取り外します。
2）ペーストを押し出し、均等に出ることを確認します。（この作業は、ミキ
シングチップまたはエンド用ミキシングチップを取り付ける前に行って
ください。また、この時押し出したペーストは使用せず、適切に廃棄して
ください。）

3）ミキシングチップをシリンジの溝に合わせて奥まで押し込み、時計回り
に90度回転させて確実に装着します（図2）。 
4）エンド用ミキシングチップを用いる場合には、エンド用ミキシングチップ
基部（練和部）をシリンジの溝に合わせて奥まで押し込み、時計回り
に90度回転させて装着し、エンド用基部（練和部）にエンド用ノズルを
音がするまで差し込み、確実に装着します。（図3）。
5）プランジャー（図1）を操作してペーストを押し出します。ＺＥＮ操作時間
は、周囲の環境や温度により異なります。温度による操作時間の目安
は表2のとおりです。

6）使用後のミキシングチップおよびエンド用ミキシングチップは、感染および
性能低下のおそれがあるため再使用せず、適切に廃棄してください。
7）使用後はキャップをシリンジの溝に合わせて奥まで差し込み、時計回り
に90度回転させて装着し、保管してください。

2．窩洞、支台歯またはインプラントアバットメントへの補綴装置（クラウン、
インレー、アンレー、ブリッジ等）の接着
1）通法に従い、窩洞形成、支台歯形成、埋入インプラント体へのアバット
メントの連結を行います。 
2）通法に従い、補綴装置の前処理（サンドブラスト処理など）を行います。
3）被着面の清掃および防湿を行います。 
4）下記（①または②）のいずれかの方法でセメントを適用します。
①自己接着性セメントとして使用する場合
（接着面が歯質、金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系
セラミックスの場合）
ａ．プランジャーを操作してペーストを押し出し、気泡を巻き込まない
ように補綴装置の被着面または窩洞内・支台歯に塗布します。

ｂ．補綴装置を窩洞、支台歯またはインプラントアバットメントに装着
し、補綴装置が動かないように押さえた状態で保持します。

②接着性セメントとして使用する場合 
（接着面が歯質、金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セ
ラミックス、レジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材の
場合）

【使用方法等】
併用する材料について
本品と併用する歯科用材料は次のとおりです。
●歯科用象牙質接着材　（例えば「ＺＥＮ ユニバーサルボンド」）
●歯科セラミックス用接着材料　（例えば「ＺＥＮ ユニバーサルボンド」）
●歯科金属用接着材料　（例えば「ＺＥＮ ユニバーサルボンド」）

ミキシングチップおよび
エンド用ミキシングチップは再使用禁止

【使用目的又は効果】
［使用目的］
歯科修復物、歯科修復材、歯科装置、口腔内硬組織のいずれかの相互
間の接着に用いる。

［使用用途］
・窩洞、支台歯、またはインプラントアバットメントへの補綴装置（クラウン、
インレー、アンレー、ブリッジ等）の接着
・歯科用コアの接着

操作時間（23℃）
1分

表2. ＺＥＮ ユニバーサルセメントの操作時間の目安

［形状及び構造］
構成品として、キャタリストペースト、ベースペースト（トランスルーセント、
イエロー、ホワイト、オペーク）があり、キャタリストペーストとベースペーストが
各シリンジに充填されています。
構成品、性状および成分は表1のとおりです。

［原　理］
本材は、デュアルキュア型の硬化特性を有し、可視光線エネルギーによる
光重合反応と、過酸化物および還元剤による化学重合反応により硬化する。

【形状・構造及び原理等】

付属品：ミキシングチップ、エンド用ミキシングチップ（エンド用ミキシングチップ
ノズル部、エンド用ミキシングチップ基部（練和部）からなる）

構成品 性　状 組　成

キャタリストペースト ペースト
メタクリル酸系モノマー、リン酸エステル系
モノマー、フィラー、光重合開始剤、
化学重合開始剤、安定剤、その他

ベースペースト
（トランスルーセント、
イエロー、ホワイト、
オペーク）

ペースト
メタクリル酸系モノマー、フィラー、
光重合触媒、化学重合触媒、着色剤、
安定剤、その他

表1. 構成品、性状および組成

使用時はプランジャーを押すことで、シリンジ先端部に装着された付属品の
ミキシングチップまたはエンド用ミキシングチップで、キャタリストペーストと
ベースペーストが混和され、吐出されます（図1）。

図1. シリンジ、ミキシングチップ、およびエンド用ミキシングチップの構造と
各部の名称 
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図2. ミキシングチップの取り付け方

エンド用ミキシングチップノズル部

エンド用ミキシングチップ基部（練和部）

図3. エンド用ミキシングチップの組み立て方

表3. ＺＥＮ ユニバーサルセメントに使用する光照射器に要求される性能
光量機種

LED 1000 mW/cm2以上

表4. ＺＥＮ ユニバーサルセメントの余剰セメントの除去方法
時間条件

光重合による半硬化
化学重合による半硬化（37℃）

最終硬化までの時間
本材が最終硬化するまでの時間は、周囲の環境や温度により異なります。
最終硬化時間の目安は、表5のとおりです。
表5. ＺＥＮ ユニバーサルセメントの最終硬化方法

条件
光重合による最終硬化
化学重合による最終硬化（37℃）

2～3秒※1

3～4分

時間
10秒
10分

［使用方法に関連する使用上の注意］
1）本材を使用する際は、専用のミキシングチップまたはエンド用ミキシング
チップを必ず使用すること。

2）エンド用ミキシングチップ基部（練和部）を使用する場合、先端部には
必ずエンド用ミキシングチップノズル部を装着すること。

3）ミキシングチップまたはエンド用ミキシングチップから押し出したペースト
は、徐 に々硬化が始まるため、すぐに使用すること。

4）チップに詰まりが発生した場合は、無理に押し出さず、すぐに使用を
中止すること。

5）ミキシングチップおよびエンド用ミキシングチップのノズル先端部等で
口腔内を傷つけないように注意すること。傷つけた場合は必要に応じ
て医師の診断を受けさせること。

6）ミキシングチップまたはエンド用ミキシングチップから押し出したペースト
の使い残しは、再使用しないこと。

7）感染および性能低下のおそれがあるため、使用後のミキシングチップ
およびエンド用ミキシングチップは再使用せず、適切に廃棄すること。

8）ペーストの塗布量が少ない場合には、被着面に対してペーストが均一
に行き渡らず、本来の性能が得られない可能性があるため、十分な量
のペーストを塗布すること。

9）半硬化した余剰セメントは時間とともに硬化が進み、除去が困難となる
ことがあるため、速やかに除去すること。

10）歯科重合用照射器は、光量が1,000 mW/cm2以上のものを使用し、
適切な照射時間を守ること。

11）本材の性能は歯科重合用照射器の照射能力に依存するため、歯科
重合用照射器の添付文書に従い、清掃及びランプ交換などのメンテ
ナンスを行うこと。

12）本材は環境光でも硬化するため、できるだけ早く使用すること。
13）使用後はすぐに閉栓すること。
14）ユージノール系の材料、次亜塩素酸ナトリウムおよび過酸化水素水は
硬化・接着を阻害する可能性があるため使用しないこと。

15）本材を歯肉や口腔粘膜、患者又は術者の皮膚に付着させないこと。
16）本材の使用に際し、処理前の歯面やボンディング処理面が唾液や
血液に接触しないように注意すること。必要に応じてラバーダム等の
防湿処置を行うこと。

17）窩洞形成時に露髄又は歯髄に近接した場合には、覆髄等の歯髄
保護処置を行うこと。

18）感染予防のため、使用中の製品容器に唾液や血液等が付着した
場合はアルコール等で適切に清掃し消毒すること。

19）他の製品と混合して使用しないこと。 
20）本材と併用して使用する歯科材料、機器及び器具はそれぞれの
添付文書に記載の使用方法及び使用上の注意事項を厳守すること。

21）本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しな
いこと。
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【使用上の注意】
1）重要な基本的注意
①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、
しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を
受けさせること。
②本材又はメタクリル酸系モノマーに対する過敏症の既往歴のある術者
は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また本材の
使用により過敏症状を起こした場合には医師の診断を受けること。
なお、医療用（歯科用）手袋は、本材の直接的接触を防ぐが、一部の
モノマーについては、短時間のうちに手袋素材を浸透することが知ら
れているので、本材が付着した場合は直ちに手袋を捨て､石鹸を
使用して流水で手を十分洗浄すること。
③本材を口腔粘膜、皮膚に接触させないように注意すること（ラバーダム
の使用が望ましい）。付着した場合は、すぐにアルコール綿等で拭った
後、多量の流水で洗浄すること。万一、眼に入った場合は、すぐに
多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。
本材が接触した歯肉や粘膜の白変、水疱、潰瘍等の症状が生じる
ことがあるが、通常、数日～2週間程度で回復する一過性のものである。
改善が認められない場合は、医師の診断を受けさせること。炎症を
起こした部位にはブラッシングなどの物理的刺激を与えないように
注意すること。
④使用するにあたっては、患者の個人差も考慮し、症例に適合するか
どうかを判断して使用すること。
⑤使用中、水洗中に誤飲させないこと。万一誤飲させた場合は、うがい
をさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
⑥適用部位付近の歯肉や粘膜に傷や炎症がある場合は使用を控える
こと。
⑦光照射器の可視光線が患者または術者の目に入らないように適切に
取り扱うこと。

2）不具合・有害事象
本材の使用に伴い、発疹、皮膚炎等の過敏症が発生することがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：サンメディカル株式会社
住　　所：〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2
電話番号：077-582-9980
フリーダイヤル：0120-418-303（FAX共通）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）午前9：00～午後5：30
ホームページ：http://www.sunmedical.co.jp

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・同一保管庫に多量に保管しないこと。
・直射日光を避け、1℃～25℃で保管すること。
・高温多湿環境下で保管しないこと。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

［使用期間］
本体に記載の使用期限※までに使用すること。
［記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。］
※（例　○○○○－△△は使用期限○○○○年△△月を示す。）


