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器68　印象採得又は咬合採得用器具

【形状・構造及び原理等】

外筒、押し子、ガスケットからなる。印象材を注入しやすいよう先端

が湾曲している。

＜構成＞

【使用目的、効能又は効果】

印象トレーに各種印象材料を注入するために用いる歯科用注射筒であ

る。

【操作方法又は使用方法等】

1.本品を包装から取出します。

2.印象材をシリンジ内に注入します。

3.印象材を印象トレーに注入します。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

●包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が

　認められる場合は使用しないこと。

●併用する医薬品及び医療機器等の添付文書及び取扱説明書を確認後

　使用すること。

●本品に衝撃を与えないこと。［破損する可能性がある。］

●外筒部を強く握る等、圧迫するような力を加えないこと。［圧迫す

　ると、ガスケットと外筒の密着性が悪くなり、漏れ、エアの混入を

　生じる可能性がある。］

●本品は未滅菌です。滅菌後使用する場合はエチレンオキサイドガス

　滅菌とすること。[高圧蒸気滅菌では本品の変形、性能の低下が生

　じる。]

  なお、本品は使用1回限りであり、反復使用のための滅菌は行わな

　いこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

●水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2.使用期限

●箱の使用期限欄を参照すること。［自己認証（当社データ）により

　設定］

【包装】

100本入／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806

2771992.1 3/06
添付文書管理番号 10720Z011/1

【禁忌・禁止】

●再使用禁止

歯科印象材用シリンジ　35860000一般医療機器　　　　

歯科用注入器
再使用禁止

ガスケット外筒
押し子

 


