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機械器具（６９）歯科用蒸和器及び重合器 

一般医療機器 歯科用フラスコ 42343000 

S.S FRP フラスコ 

                           

 

 

【形状･構造及び原理等】 

 S.S FRP フラスコは義歯制作時に床用レジンを填入する為に用いる。 

 FRP でできている為に電子レンジで重合が出来迅速な作業が行え  

 る器具である。 

    

 

［形状・構造等］ 

 １）形状 

             ② 

    ① 

                                               ④ 

 

 

 
     

   

 

 

    ③ 

                        ⑤ 

 

 ２）材質・組成 

  ①上  蓋     ：FRP 

  ②中  蓋     ：FRP 

  ③下  蓋     ：FRP 

  ④ク ラ ン プ  ：ステンレス 

  ⑤エアーベントネジ ：ジラコン樹脂 

 

 

【使用目的又は効果】 

 義歯制作時における床用レジンを填入する為の器具 

 

 

【使用方法等】 

 １）下蓋にロー義歯をおき、次に上蓋をセットし人工歯が中蓋に

あたらないようにトリーマー等で高さを調整します。 

 ２）1次埋没、2次埋没、3次埋没を行い付属のクランプで固定し 

   します。 

 ３）石膏が硬化した後、脱ローを行います。 

 ４）分離材を塗布し、付属のクランプで固定します。 

 ５）レジンをモチ状化させた後、市販のレジン注入器で注入しま

す。注入後フラスコ後部のネジを止めてください。 

    

 

【使用上の注意】 

 〈重要な基本的注意〉 

     ＊１）【保守・点検に係る事項】に記載する方法で行うこと 

      ２）本製品の使用によりアレルギー反応が現れた場合は直ちに使

用を中止すること。 

      ３）破損等の原因になるので以下は行なわないこと。 

        ①本製品に対する改造（曲げ・切削等） 

        ②粗雑な扱い（キズを付ける・落下させる・強い衝撃を与え

る等） 

        ③バーナーを用いた加熱。 

      ４）使用の際は無理な角度・過度の加圧を避けること。 

      ５）薬液等が付着した場合腐食するおそれがあるので注意するこ

と。 

      ６）本品及び破折片等の誤飲に注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

「保管の条件」 

  ①樹脂製品の為、長時間の日光などの紫外線を避けて保管してく

ださい。 

  ②樹脂製品の為、火気の近くに保管しないでください。 

③腐食を避ける為、錆びている物と一緒に保管しないでください。 

  ④化学薬品と一緒に保管しないでください。 

  ⑤破損しないように金属等重たい物と一緒に保管しないでくだ

さい。 

＊＊⑥水分が付着したまま長時間放置すると錆染み等の原因となる

ことがあるので、洗浄後は十分に乾燥させてから保管すること。 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

 〈使用者による保守点検事項（日常点検） 

  １）使用前・使用後に以下について点検すること。 

   ①本品の洗浄は、水、お湯等できれいに洗浄してください。 

   ・洗浄後の器具は十分に乾燥してから保管すること。水分が 

付着したまま長時間放置すると錆びの原因になります。 

   ②フラスコ内面に付着した石膏等を除去するときは、内面が樹

脂なので刃物等金属物で除去しないでください。 

    樹脂が傷ついてしまいますので注意してください。 

   ③掘り出しの際にはフラスコの上蓋後縁の切込み部分に石膏

スパチュラー等で上蓋をはずした後、下蓋の三角部分を木槌

で軽く叩いて下蓋を取り出してください。その他の部分を叩

いたり強く叩きすぎると破損の原因になります。（使用説明

書参照） 

   ④本製品は同じサイズであっても 1 組 1 組がセットになって

おりますので組間違わないように注意してください。 

   ⑤本製品は重量があるので、落下等させるとケガをするので十

分気をつけてください。 

      ⑥付属のクランプがしっかり固定されているか確認する。 

   ⑦レジン注入器は市販のレジン注入器をご使用ください。 

   ⑧本製品は注入式フラスコの為、プレス等を使用すると破損の

原因になりますのでご使用しないでください。 

   ⑨磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止 

    ・劣化の原因になるので洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金

ブラシを使用しないこと。 

   ⑩必ず使用前、使用後は器具の点検をすること。 

 

 

  ２）使用前に本製品の外観の汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食及び 

    劣化等の異常がないかについて点検すること。 
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