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一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウエイ 70259000 

 

 バーマンエアウエイ 
 
再使用禁止  
  

 

【警告】 
使用方法 
(1)滅菌してから使用すること。 
(2)使用中は閉塞を起こさないよう常に観察すること。 

[重篤な有害事象を生ずる可能性がある] 

(3)有資格者以外は使用しないこと。  
 

【禁忌・禁止】 
使用方法 

再使用禁止。  

**【形状・構造及び原理等】 
寸法 

 
形式 A B 

バーマンエアウエイ No.0 38 mm 10 mm 

バーマンエアウエイ No.1 55 mm 13 mm 

バーマンエアウエイ No.2 77 mm 17 mm 

バーマンエアウエイ No.3 82 mm 20 mm 

バーマンエアウエイ No.4 90 mm 20 mm 

**【使用目的又は効果】 
短期使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の開存
性を維持するために口腔のみに挿入する湾曲した金属、プ

ラスチック及びゴム製等のチューブをいう。本品は、舌に

よる気流遮断の防止に有用である。（一般的名称の定義） 

**【使用方法等】 

使用方法 
(1)使用前には EOG 滅菌をする。 

(2)患者に対して適切なサイズのバーマンエアウエイを選択

する。 
(3)経口より挿入する。 

【使用上の注意】 
使用方法 
(1)選択したサイズが短すぎると、十分に舌根を押さえきれ

ずに狭窄を起こすことがあるので注意する。 
(2)選択したサイズが長すぎると、刺激となり咳を誘発する

ことがあるので注意すること。 

(3)麻酔深度が浅いうちに挿入すると、喉頭麻痺などを起こ
すことがあるので注意すること。 

**【保管方法及び有効期間等】 
保管方法 
(1)清潔な場所に保管する。 

(2)水のかからない場所に保管する。 

(3)気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオ

ウ分などを含んだ空気により悪影響の生ずる恐れのない

場所に保管する。 
(4)重みにより破損が生じないように配慮する。 

【保守・点検に係る事項】 
使用者による保守点検事項 
廃棄する場合は、感染防止に配慮して医療廃棄物として処

分する。 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者及び製造業者の名称 

アコマ医科工業株式会社 

電話番号 

03-3811-4151（緊急時も同様） 

https://www.acoma.com 
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