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機械器具(17) 血液検査用器具 

一般医療機器 ヘモグロビン分析装置 35481000 

Hb801フォトメータ 
再使用禁止                                 Hb801 マイクロキュベット 

 

 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

●再使用禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．外観形状 

 Hb801 マイクロキュベット 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 作動・動作原理 

本測定システムは本体とマイクロキュベットにより構成され、マイクロキュベ

ットはピペットと測定容器の役割を果たす。毛細管現象により自然に血液が

マイクロキュベットのスリット内に吸い込まれ、これを本体のキュベットホルダ

に置き、吸光度を測定することによりヘモグロビン濃度が表示される。 

本品は 506nm と 880nm の 2 波長測定方式を採用している。 

 

 

【使用目的又は効果】 

分光光度法により血液中のヘモグロビンを測定する。 

 

 

【使用方法等】 

１. 使用方法 

〈毛細管血サンプル〉 

(1) 患者の手が温かくリラックスしていることを確認し、中指または薬指から

採血する。指輪をしている指は避ける。血流が良好かつ痛みの少ない

指の横側から採血する。 

(2) 指先を消毒液で拭き、乾燥させる。 

(3) 親指で、患者の中手指節関節から指先へさすって血流を刺激する。 

(4) 指先に向かって軽く押し、ランセットで穿刺する。 

(5) 血液の最初の 2～3 滴は拭き取り、次の血液が出るまで指先に向けて

軽く圧力をかける。 

(6) マイクロキュベット全体に血液を満たすよう充填する。追加充填はしな

いこと。 

(7) マイクロキュベットの外側の余分な血液を拭き取る。マイクロキュベット

から血液が流れ出していないことを確認する。 

(8) 目視検査を行い、マイクロキュベットが完全に血液で充填されているこ

とを確認する。充填が不十分な場合、または気泡がある場合は廃棄し、

新しいマイクロキュベットに充填する。 

(9) 本体が準備完了状態にあることを確認する。充填したマイクロキュベッ

トをマイクロキュベットホルダーに挿入し、押し下げる。結果は 1 秒以内

に表示される。 

(10) 結果の表示後、マイクロキュベットを取り外して廃棄する。 

 

〈静脈血サンプル〉 

(1) ミキサーで 2分以上混和或いは、手で 8～10回転倒混和させる。検体

が冷蔵されている場合は、室温に戻した後に行うこと。 

(2) 血液を一滴、適切な分注器具を使って撥水性のシート等に垂らす。 

(3) マイクロキュベット全体に血液を満たすよう充填する。追加充填はしな

いこと。 

(4) マイクロキュベットの外側の余分な血液を拭き取る。マイクロキュベット

から血液が流れ出していないことを確認する。 

(5) 目視検査を行い、マイクロキュベットが完全に血液で充填されているこ

とを確認する。充填が不十分な場合、または気泡がある場合は廃棄し、

新しいマイクロキュベットに充填する。 

(6) 本体が準備完了状態にあることを確認する。充填したマイクロキュベッ

トをマイクロキュベットホルダーに挿入し、押し下げる。結果は 1 秒以内

に表示される。 

(7) 結果の表示後、マイクロキュベットを取り外して廃棄する。 

 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

・充填からマイクロキュベットをマイクロキュベットホルダーに挿入する手順

までに、40秒以上経過しないように注意すること。 

・取扱説明書に従い、マイクロキュベット全体が血液で満たされているか確

認すること。 

・マイクロキュベットは使い捨てであり、再利用しないこと。 

・血液の採取は一度で行い、何度も行わないこと。 

・マイクロキュベットに付着した余分な血液を拭き取る際に、スリット内の血

液を吸い出さないように注意すること。 

・マイクロキュベット内に気泡がある場合は別のマイクロキュベットを使用し、

もう一度血液を採取し直すこと。 

・取扱説明書に記載されている注意事項および指示事項は必ず守るととも

に、取扱説明書に記載されている以外の操作は行わないこと。 

・診断、治療に関する臨床判断は、本品の測定値だけではなく、臨床症状

や他の検査結果等と合わせて総合的に行うこと。 

・複数の患者検体を取り扱う際は、検体の取り間違いに注意すること。 

・常に保護手袋を着用すること。血液は慎重に取り扱い、感染予防に努め

ること。使用したマイクロキュベットの廃棄法については、各自治体の法令

規則に従うこと。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

●保管方法 

保管温度：１0-40℃ 

・使用しなかったマイクロキュベットはバイアル内に保管すること。 

・開封したバイアルはフタを確実に閉めて保管をすること。 

・水のかからない場所に保管すること。 

・温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気 

などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。 

・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。 

・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと 

 

●有効期間 

外箱及びバイアルに記載 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

株式会社アムコ 

TEL：03-3265-4261 

 

外国製造業者 

業者名：ヘモキューAB（HemoCue AB） 

国名：スウェーデン 
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