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機械器具 22 検眼用器具 

管理医療機器 検査用コンタクトレンズ 34651010 

Ocular 手術用コンタクトレンズ 
 

禁忌・禁止】 

・未滅菌品なので必ず適切な滅菌処理を施した後、使用して下さ

い。（【保守・点検に係る事項】<滅菌>参照） 

 

【形状・構造及び原理等】 

〈形状〉 

 

観察部 倍率 視野 

隅角 1.3 120° 

〈原理〉 

レンズを用いて眼内組織の実像を検者の明視距離につくり、眼内の状

態を観察する。 

 

【使用目的又は効果】 

眼の前面に装着して眼内の状態を観察し、診断及び治療を支援する。 

 

【使用方法等】 

1.患者眼に点眼麻酔を行う。 

2.患者眼の角膜上に粘弾性物質を塗布する。 

3.本品を患者眼の上に乗せ、眼内の観察を行う。 

 

【使用上の注意】 

1.本品に変形、亀裂、破損、異物付着および汚染等の異常を認めた

ときは、絶対に使用しないで下さい。 

2.患者や本品に異常のないことを絶えず監視して下さい。患者や本

品に異常を認めた場合は、患者に安全な状態で、本品使用に関わる

機器の動作を停止させるなど、適切な措置を講じて下さい。 

3.レンズに汚れが残ったままになる恐れがあるので、本品は使用後

すぐに洗浄を行って下さい。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

〈貯蔵・保管方法〉 

1.本品を洗浄後は乾燥させ、直射日光、塵芥、高温、多湿を避けて

保管して下さい。 

2.化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないで下さ

い。 

〈使用期間〉 

3年（メーカー推奨） 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

＜洗浄＞ 

1.観察を終えたら本品を患者眼からはずし、すぐに冷水又はぬるま湯

でよくすすぐ。 

2.マイルドソープを数滴つけて湿らせたコットンボールで、円を描く

ようにやさしく洗う。 

3.レンズを丁寧に冷水又はぬるま湯ですすいだ後、糸くずの出ないガ

ーゼで慎重に拭く。 

4.必要に応じ＜殺菌＞又は＜滅菌＞の工程に進む。 

＜殺菌＞ 

1.グルタルアルデヒド（2％又は 3.4％の水溶液）に最低 20分間浸漬

します（溶液の温度については、メーカーの推奨温度ラベルを参

照）。または 0.1％次亜塩素酸塩ナトリウム水溶液でも殺菌可能で

す。推奨する浸漬時間は 10分。 

2.レンズをよくすすぎ、洗浄液を洗い流します。冷水またはぬるま湯

で 1回 1分、計 3回反復してすすぎます。 

3.十分に乾かしてから、乾燥した保管ケースに入れます。 

注意：次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いる場合は、レンズにダメー

ジを与える恐れがあるためレンズを 10分間以上浸漬しないで下さ

い。 

＜滅菌＞ 

オートクレーブ滅菌 

重力置換式 

滅菌温度：132℃ 

滅菌時間：15分 

または 

滅菌温度：121℃ 

滅菌時間：30分 

プレバキューム式 

滅菌温度：132℃ 

滅菌時間：4分 

または 

滅菌温度：134℃ 

滅菌時間：3分 

 

注意：オートクレーブ滅菌時は必ず蒸留水を使用して下さい。 

オートクレーブ滅菌後にレンズを急激に冷やすとレンズにひびや欠

けを生じる恐れがあります。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

〈製造販売業者〉アールイーメディカル株式会社 

RE MEDICAL, Inc. 

本 社：〒540-0011 

大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番29号 

TEL (06)-4794-8220(代表) 

〈製造業者〉Ocular Instruments, Inc. 

米国 オキュラー社 

 

 

 

 

 

 


