
 

                                                    

機械器具０９  医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 

一般医療機器 加速装置向けコリメータ用エレクトロンアプリケータ（４２２６８０００） 

アクアプラスト ボーラス 

 

 

                                                                                         

                                                                                                      

                          

 

 

 

 

 

【形状、構造及び原理等】 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

放射線が被験者に達する前の最終段階の照準として

皮膚の近くなどに配置され、標的とする治療部位に 

達する散乱電子の量を減少させる為に使用される。 

 

【操作方法又は使用方法】 

放射線治療装置と患者治療部位近くの皮膚との間に

置き、放射線の照射を制限する。 

 

【使用上の注意】 

1,使用注意 

使用に際して本添付文書の指示通り正しく使用する

こと。本品は、記載の用途以外には使用しないこと。 

本品は、放射線医療有資格者以外は使用しないこと。

本品を破棄する場合は産業廃棄物となります。 

必ず地方自治体の条例規則に従い、許可を得た産業

廃棄物処分業者に破棄を依頼すること。 

 

2、重要な基本的注意 

 輸送により、本品に損傷を与える可能性がありま

す。本品を受領した際、損傷があるか確認をし、 

損傷のあった際は購入先に連絡をして下さい。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元 

アイテム株式会社(27B1X00110) 

大阪府大阪市東住吉区公園南矢田４－２４－２ 

 

製造元 

キューフィックス Qfix（米国） 

【警告】 

患者に使用する前に、本製品が医師により作成された放

射線治療計画の基準に適合している事を必ず検証するこ

と。 

 

 
【禁忌・禁止】 

本製品が医師により作成された放射線治療計画の基準に

不適合の場合には、使用しないこと。製品に傷・割れ等

の損傷がある、又は損傷した場合には、使用しないこと。 
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